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Ce volume ne contient que les dix premiers 
chapitres de l’ouvrage du docteur Frey, chapitres 
exclusivement consacrés à la description du mi- 
croscope, aux réactifs, aux injections, à la pré- 
paration et à la conservation des objets. Le reste 
du volume, qui n’a pas été traduit, a pour objet 
l’examen microscopique des liquides et des tissus 
de l’homme à l’état sain et à l’état pathologique. 
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AVERTISSEMENT. 


C’est au microscope, et surtout à l’aTt de savoir 
s’en servir, que la science est redevable d’une 
foule de découvertes précieuses. A l’aide de cet 
instrument, nous pouvons assister à la formation 
de l’embryon dès les premiers instants de la con- 
ception, et en suivre le travail jusqu’à son déve- 
loppement complet. L’histologie, qui joue aujour- 
d’hui un rôle si important dans nos Facultés de 
médecine, nous apprend la structure intime, mo- 
léculaire des tissus et des liquides dans l’état de 
santé et dans l’état de maladie. 

Mais cette science toute prodigieuse serait bien 
incomplète si le médecin ne lui devait des res- 
sources nouvelles pour combattre les nombreuses 
maladies qui affligent l’humanité. 
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AVERTISSEMENT. 


Partant de ce point de vue, j’ai cru faire une 
œuvre vraiment utile en offrant au monde médical 
la traduction du travail si remarquable sur le mi- 
croscope et l’histologie du célèbre professeur de 
l’Université de Zurich, le docteur Frey. 
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LE MICROSCOPE. 




INTRODUCTION. 


« To endeavour to diacover new methods of investigation appcars 
to me to be one of the most important dulies of every observer. To 
eommunkate these to his pupQs must be the desire of every teacber 
ofany branche of naturel science.» (L. Bkale , Hoic to tcork t cith the 
microscope , p. 8.) 

* Faire des efforts pour découvrir de nouvelles méthodes d’inves- 

tigation , me paraît être un des plus importants devoirs de tont 
observateur. Communiquer ensuite ces méthodes à ses élèves , doit 
être le désir de tout professeur d’une branche quelconque des sciences 
naturelles. (L. Bealk, Comment il faut se servir du microscope, p. B.) 

Depuis ces dix dernières années, l’usage du micros- 
cope , cet instrument qui a conquis aux sciences naturelles 
un nouveau monde, le monde de l’ infiniment petit, est 
devenu très-fréquent. Nous voyons annuellement sortir 
des ateliers les plus vastes et les plus célèbres en Europe, 
une quantité considérable de microscopes, et le nombre 
de ceux mis en vente par des opticiens moins en renom, 
est tout aussi important. On est arrivé à cette conviction, 
que le médecin a autant besoin de cet instrument dans les 
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recherches scientifiques , que du stéthoscope et du plessi- 
mètre dans l’exercice de ses fonctions. 

Nous avons vu, par le travail classique de Schwan, 
que le corps de l’homme est formé , dans toutes ses par- 
ties , de cellules et de leurs métamorphoses. Nous avons 
appris à considérer la cellule comme le dernier terme or- 
ganique de la vie animale. De même que , lorsqu’il s’agit 
d’anatomie, il est impossible de comprendre la structure 
d’une partie du corps, sans la connaissance préalable de 
ces petits éléments microscopiques qui en sont la base, 
de même on ne parviendra pas à se rendre compte des 
effets physiologiques , si l’on n’a d’abord étudié les fonc- 
tions inhérentes à chaque cellule. En effet, le travail 
d’ensemble d’un organe n’est que le résultat du travail 
particulier des cellules, des «organismes élémentaires», 
comme on les a nommés depuis peu. Il en résulte donc 
que l’étude <^es tissus est devenue indispensable pour qui- 
conque s’occupe de sciences anatomo-physiologiques. 

Un vaste abîme sépare la santé et la maladie aux yeux 
de l’homme sans expérience; cette opinion a fini même 
par pénétrer dans le domaine scientifique, grâce aux 
nombreux systèmes nosologiques des temps passés. C’est 
avec raison qu’on a salué, comme un grand progrès ac- 
compli en physiologie, l’opinion contraire. Ce qui se 
passe dans le corps malade n’est plus pour nous qu’une 
• modification de l’état normal; les mêmes lois physiolo- 
giques se manifestent dans les deux cas; et, lorsqu’il y a 
maladie, les tissus, c’.est-à-dire la dissolution et la régé- 
nération des éléments constitutifs, sont soumis aux lois 
de la vie cellulaire qui nous permet de connaître l’orga- 
nisme normal. Il est inutile de s’appesantir davantage sur 
la haute importance de l’élude pathologique des tissus; et 
l’instrument à l’aide duquel l’histologie a été créée n’a 
plus besoin d’être recommandé. 
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L’emploi du microscope exige une étude toute spé- 
ciale , comme une partie de mes lecteurs auront pu s’en 
convaincre dans leurs premiers essais. Que d’élèves, que 
de médecins, persuadés de la haute importance de pa- 
reils travaux, se sont procuré un microscope et n’ont pas 
tardé à s’apercevoir, à leur grand désappointement, com- 
bien peu ils étaient capables de s’en servir. Ici, comme 
dans toutes les branches de l’activité humaine, il faut se 
soumettre à un apprentissage, se résigner pendant une 
certaine période aux labeurs de l’ensemencement, avant 
de songer aux fruits de la moisson. Le microscope est un 
instrument délicat, dont le maniement demande à être 
étudié comme celui de tout autre instrument compliqué. 
On ne peut acquérir la faculté de s’en servir que par une 
longue pratique; il faut de plus une grande patience pour 
arriver à une finesse, une exactitude de perception tout à 
fait indispensable. 

L’art d’observer réclame l’emploi et la connaissance de 
beaucoup de petits moyens qui, par cela même, semblent 
tout d’abord sans importance. Il est passé, le temps où 
l’on croyait qu’en effilant un petit morceau de tissu frais, 
peut-être encore en appelant à son aide la pression et 
l’acide acétique, on pouvait découvrir les détails de tex- 
tures délicates. La chimie moderne , à laquelle la méde- 
cine est si redevable, procure également au microscope 
une série de ressources très - importantes. C’est ainsi 
qu’on se sert aujourd’hui, pour l’examen des tissus, de 
couteaux, d’aiguilles, de seringues à injection, de la 
balance, de réactifs nombreux et de toute sorte d’artifices. 

D’après ce qui précède, on comprendra que notre 
époque, qui fait un si fréquent usage du microscope, ap- 
porte annuellement, à côté d’une foule de recherches im- 
portantes , certains travaux précipités, qui prouvent d’une 
manière évidente que leurs auteurs n’ont pas encore ap- 
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pris à surmonter les premières difficultés de manipula- 
tion. Loin de nous la pensée de chercher à jeter du dé- 
couragement dans les esprits par ces réflexions; nous 
voulons, au contraire, montrer que la condition indis- 
pensable, dans toute recherche microscopique, consiste 
à être bien familiarisé avec la pratique et la théorie de 
l’instrument. 

La meilleure école sera toujours celle de l’enseigne- 
ment direct d’un maître; mais il n’est pas donné à cha- 
cun de pouvoir s’appuyer sur un pareil aide pendant le 
cours de ses études. C’est alors que l’enseignement par 
la parole écrite trouve sa place, et si d’ailleurs cet ensei- 
gnement est méthodique, pratique, il peut remplacer 
convenablement un maître et élever un commençant au 
rang d’observateur. 

Le nombre des livres concernant le microscope est déjà 
considérable. Nous avons à signaler d'exeellents ou- 
vrages et d’une grande étendue, en allemand, en hollan- 
dais et en anglais, tels que ceux de Mohl, d’Harting et 
de Carpenter. Par contre, on manque en Allemagne 
d’ouvrages concis et répondant aux besoins pratiques du 
médecin, car on ne possède que le travail déjà ancien de 
Vogel. En Angleterre , L. Beale a publié deux ouvrages 
destinés à guider dans cette étude. 

Puisse notre petit travail offrir aux étudiants et aux 
médecins un secours de ce genre, au moins jusqu’à ce 
qu’une plume plus autorisée expose une méthode meil- 
leure ! 

La connaissance d’un instrument devant précéder le 
travail auquel il est destiné, nous commencerons par dé- 
crire le mécanisme de l’appareil et l’emploi de ses moin- 
dres parties. 

Nous ne pensons pas devoir nous justifier de nous être 
borné, dans cette partie, aux faits les plus importants, les 
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plus indispensables, et de n’avoir touché que fort peu à 
la théorie optique du microscope, théorie si difficile et 
encore si loin d’être bien établie dans tous ses points. Une 
autre portion de notre travail traitera des différentes mé- 
thodes d’expérimentation à employer en temps opportun. 
Enfin, une troisième section apprendra à étudier et à con- 
naître les différents tissus, ainsi que les éléments du 
corps à l’état de santé et à l’état de maladie. Dans le do- 
maine de la pathologie, nous nous sommes restreint au- 
tant que possible, en vue d’une partie de nos lecteurs; 
et cependant l’étude du mucus, du pus, des sédiments 
urinaires, des tumeurs, occupe, en général, une place 
importante. Fidèle à notre principe que la connaissance 
la plus exacte de l’état normal doit précéder l’examen 
de l’état pathologique, nous nous sommes efforcé d’éta- 
blir d’abord ce qui constitue le premier, avant d’arriver 
à traiter du second. Du reste, les méthodes d’expérimen- 
tation concernant les tissus et les éléments morbides sont 
presque les mêmes, comme aussi chaque néoplasie pa- 
thologique répète, plus ou moins, le type d’une structure 
normale. 

Parmi les ouvrages qui traitent du microscope, nous 
signalerons les suivants : 

J. Vogel, Instruction sur l’emploi du microscope. Leipzig, ' 
1841. — H. de Mohl, Micrographie. Tübingen, 1846. — 
C. Robin, Du microscope et des injections. Paris, 1849. — 
P. Harting, le Microscope, traduction allemande, par G. 
Theile. Braunschweig , 1859. — W. Carpenter, The 
Microscope, 3 e édition. London, 1862. — L. Beale, Uow 
to work with the microscope, 3 e édition. London, 1865, 
et The Microscope in its application to practical medicine. 
London, 1858. — H. Schacht, le Microscope, 3 e édition. 
Berlin, 1862. 
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Théorie du microscope. 

On a souvent comparé l’œil humain, cet organe mer- 
veilleux, à une chambre obscure; et, en effet, celte com- 
paraison est frappante. De môme que dans cette dernière 
la lentille convergente projette sur le fond de l’appareil 
une image renversée et plus petite, qui est reçue par 
la plaque de verre dépoli, de même l’ensemble des mi- 
lieux réfringents de l’œil produit au fond de celui-ci la 
même image renversée et plus petite que reçoit la rétine. 

Chacun de nos lecteurs doit savoir que, pour l’œil, la 
mesure apparente d’un objet dépend de la grandeur de 
l’angle visuel que l’on obtient en réunissant par des lignes 
droites les deux points correspondants de l’objet et l’i- 
mage projetée dans l’œil. 

La simple inspection de la figure 1 rendra plus sen- 
sible la proposition précédente. 



La ligne courbe ba représente l’image projetée au fond 
de l’œil, de la flèche AB placée devant cet organe; en 
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réunissant, par une ligne, les points a, A, b, B, on obtient 
l’angle visuel AoB = boa. Tous les corps dont les extré- 
mités touchent les lignes A a et Bè, paraissent à l’œil de 
même grandeur. Une épingle tenue tout près de l’œil 
peut sembler avoir la même dimension qu’une perche 
très -haute, dressée au loin, en plein air. Si la flèche 
s’approche de l’œil, par exemple, en A'B', elle projette 
l’image b*a*\ alors se produit l’angle A'oB'; la flèche pa- 
raît ainsi plus grande. Si l’angle visuel baisse d’une 
faible proportion, l’objet cesse d’être visible. Ainsi notre 
œil n’aperçoit plus un fil de fer épais situé à une grande 
distance. Si nous rapprochons insensiblement le fil de 
fer, mouvement dans lequel l’angle visuel augmente, il 
apparaît d’abord comme un fil très-fin, puis son diamètre 
devient de plus en plus prononcé. C’est pour cette raison 
que l’on examine toujours, et comme par instinct, les 
petits objets à une distance assez rapprochée. 

Cependant, la continuation de ce rapprochement a 
aussi sa limite ; le fil que nous distinguions encore bien , 
il n’y a qu’un instant, semble confus, et, à la fin, placé 
tout près de l’œil, il cesse d’être visible. 

Quelle est donc la cause de ce dernier phénomène? 

On-sait que l’image d’un corps, projetée par une len- 
tille convergente, change de position, quand on éloigne 
ce corps ou qu’on le rapproche. Dans le premier cas, l’i- 
mage se rapproche de la lentille; dans le dernier cas, 
elle est située à une assez grande distance au delà de 
celle-ci. Mais comme l’œil humain agit à la manière 
d’une lentille, et que la vision ne peut être nette que 
quand les rayons lumineux venus d’un point de l’objet 
sont réfractés de telle sorte qu’ils se réunissent de nou- 
veau sur la rétine, il ne devrait exister une image parfai- 
tement nette qu’à une distance unique et bien déter- 
minée. Cependant, l’observation de tous les jours noué 
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enseigne le contraire. Nous voyons également bien, et 
les uns après les autres, des objets rapprochés ou éloignés 
de nous. L’œil doit donc renfermer un appareil de cor- 
rection, qui lui permet de modifier ses milieux réfrin- 
gents , suivant la distance plus ou moins grande où se 
trouvent les corps : l’œil se plie aux circonstances , dit le 
physiologiste. 

Mais cette propriété de modification, abstraction faite 
de toute différence individuelle, est toutefois très-limitée. 
L’image de l’objet de plus en plus voisin de l’œil finit par 
tomber derrière la rétine. Dans notre figure 2, la flèche 
en A donne une image fort nette, parce que les rayons 
lumineux divergents d’un point p vont se réunir au point 
r de la rétine. 

Mais si on rapproche la flèche jusqu’en B de l’appareil 
de la vision, cette réunion des rayons sur la rétine n’est 
plus possible. En partant de p*, ils ne se réunissent qu’au 
delà de la rétine en r* - 



Fig. 2. Position d'un objet et réunion dans l'œil des faisceaux qui partent de cet 

objet. 

De très -petits objets, excessivement rapprochés de 
l’œil humain, devienqent invisibles, à moins que, ainsi 
que nous le verrons bientôt, on n’ait recours à des moyens 
auxiliaires. 

On appelle distance de la vision distincte celle où l’œil 
voit le plus nettement un corps de moyenne grosseur. 
Pour un œil normal, cette distance est de 8 ou 10 pouces 
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ou 25 centimètres. On nomme limite de rapprochement 
la distance à laquelle un objet est encore distinctement 
visible. Les yeux des myopes admettent un rapproche- 
ment de quelques pouces de plus que ceux des pres- 
bytes; les premiers réfractent la lumière plus fortement 
que les derniers. 

Mais un petit corps peut être rendu visible , en plaçant 
entre lui et l’œil une lentille convergente. La raison eu 
estbien sim- 
ple. Le point 
placé en o, 
figure 3 , 
projette d’a- 
bord son 

image en T Fig. 3. Action d’une lentille convergente sur un objet trôs- 

rapproché de l’œil. 

et n est, par 

conséquent, plus perçu par l’œil. Si nous gbssons entre 
celui-ci et ce point la lentille L, dont le foyer est en F, 
les rayons lumineux prennent la direction indiquée par les 
lignes tirées, arrivent avec une faible divergence à l’œil, 
et se réunissent sur la rétine en R. Ici donc il y a pro- 
duction d’une image nette. 

Mais en se servant d’une pareille lentille biconvexe, 
on remarque que l’image du corps obtenue se présente 
sous une forme très-amplifiée. 

Quelle en est la cause ? 

Admettons que l’objet (fig. 4) soit situé en AB, et 
qu’entre lui et l’œil on ait placé une lentille convergente. 
Les faisceaux de lumière partis , par exemple , d’un 
point A de la flèche laissent arriver leurs rayons A b, 
AG, Ac à la lentille , et ceux-ci, à l’exception du rayon 
AC, sont réfractés par la lentille en bl et en ci. Ils arrivent 
donc à l’œil dans une direction faiblement divergente, 
comme s’ils étaient venus du point le plus éloigné A*, et 
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se trouvent réunis sur la rétine en un seul point. La 
même chose a lieu pour le faisceau de lumière B, etc.; 

A ' 



il résulte de là qu’une image renversée de la flèche se des- 
sine dans l’œil. Mais l’objet ne se montre pas à l’organe de 
la vue en A*B*, c’est-à-dire grossi. Pour se convaincre 
que l’image obtenue par une lentille convergente est tou- 
jours plus éloignée que l’objet lui-même, il suffît d’exa- 
miner avec la lentille le bord d’une feuille de papier et 
d’essayer d’y fixer la pointe d’une aiguille. On arrivera 
nécessairement à porter la pointe de l’aiguille à quelque 
distance au-dessous de la feuille. On donne habituellement 
aux lentilles convergentes le nom de loupes, tant qu’elles 
ne grossissent pas plus de 15 ou 20 fois, et qu’on peut 
s’en servir commodément en les tenant avec la main. 
Si ces lentilles produisent un grossissement plus consi- 
dérable, et si leur emploi nécessite le secours d’un sup- 
port, les deux objets réunis constituent le microscope 
simple. Il est aisé de comprendre qu’il n’y a pas de limite 
bien tranchée entre les deux instruments, attendu qu’on 
ajuste des supports à des lentilles faibles et qu’il existe 
ainsi bien des loupes fixées sur des supports. 

On fabrique des loupes d’espèces fort différentes , et, 
pour apprendre à connaître leur valeur, nous renvoyons 
le lecteur à des ouvrages plus étendus que celui-ci. 
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Leur utilité et leur emploi dans les recherches scien- 
tifiques sont trop connus pour que nous ayons besoin 
d’en parler plus longuement. Une bonne loupe, grossis- 
sant de 10 à 15 fois, est indispensable. 

La figure 5 représente le microscope simple de Plœssl, 
* à Vienne. Une tige métallique (a) porte, vers le milieu 
de sa hauteur, une plaque 
horizontale percée au 
centre, c’est la platine du 
microscope (b). Cette pla- 
tine monte ou descend à 
l’aide d’une vis de rappel 
(c). Pour éclairer- l’objet 
soumis à l’expérience et 
placé sur la platine, on 
se sert d’un miroir mobile 
adapté à la partie infé- 
rieure (/). Veut-on exa- 
miner l’objet, non pas à 
l’aide d’ime lumière réflé- 
chie, mais avec la lumière 
tombant directement sur 
l’objet, conformément à la manière de voir habituelle, on 
écarte le miroir ou bien on place une tablette opaque sur 
la platine. Le bras horizontal (d), situé à l’extrémité supé- 
rieure de la tige, porte le verre grossissant, la lentille (e). 
On peut la faire sortir de l’ouverture du bras, et la rem- 
placer par une autre. 

Le microscope simple de Nachet, à Paris, figure 6, 
possède également un mécanisme très-utile. Le mouve- 
ment s’obtient par une vis de rappel qui élève ou abaisse 
la lentille, tandis que dans le système de Plœs6l, c’est la 
platine qui monte ou descend. Deux plaques inclinées, 
ajustées latéralement à la platine, servent à y poser les 
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mâins pendant que l’on prépare. Les platines de ces deux 
microscopes sont pourvues de pinces ou de valets, pour 
fixer les objets à examiner. 

Le microscope simple 
est encore de nos jours 
indispensable au natura- 
liste pour faire des pré- 
parations. Toutefois , on 
ne l’emploie que peu, ou 
même pas du tout, dans 
les recherches scientifi- 
ques. 

Si on fixe la loupe du 
microscope simple àla par- 
tie inférieure d’un tube , on 
pig. e. Microscope «impie de Machet. aura, dans ce tube, quand 

l’objet sera posé un peu 
en dehors du foyer de la lentille, une image agrandie et 
renversée de cet objet; ce fait est facilement démontré 
par la figure 7. En adaptant la lentille L à un entonnoir 
dont le diamètre s’étend de e* à d *, nous pouvons re- 
cueillir à cette place une image sur la surface d’un mor- 
ceau de verre dépoli. 

En agrandissant encore cette image réelle à l’aide d’une 
lentille convergente, on obtient le microscope composé 
dioptrique. La différence entre les deux instruments ré- 
sulte donc de ce fait que le microscope simple nous fait 
voir l’objet lui-même, tandis que le microscope composé 
nous montre l’image renversée et agrandie de ce même 
objet. Notre figure 7 explique de la manière la plus claire 
l’effet du microscope composé. Les faisceaux lumineux 
c*a*b *, réunis à la hauteur e*d*, atteignent, en diver- 
geant, la lentille supérieure, et arrivent, réfractés par 
celle-ci, à l’œil humain sous une faible divergence. Mais, 
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en même temps, nous trouvons que les faisceaux lumi- 
neux, émanés des extrémités d et e de la flèche, aboutis- 
sent en d* et e *, mais ne sont plus aperçus par la lentille 
supérieure. Dans 
l’exemple que 
nous donnons, 
nous ne dominons 
donc plus que la 
longueur bc de la 
flèche. Une flèche 
plus petite, limi- 
tée dans ces di- 



mensions , appa- 
raîtrait, au con- 
traire, en entier. 

(Voy. fig. 7.) Les 
lignes ponctuées 
qui conduisent en 
c** et b**, pro- 
longements des 
rayons réfractés 
par la lentille su- 
périeure, don- 
nent , en même 
temps, la dimen- 
sion apparente sur 
laquelle nous 
apercevons la 
flèche bc. 

Ajoutons en- 
core une explication pour bien faire comprendre l’image 
de la flèche c*a*b*. Elle paraît sous une forme courbée, 
tandis que la flèche est droite. Si nous admettons que le 
point de réunion d’un faisceau lumineux, par suite d’un 


Fig. 7. Microscope composé dans sa forme la pins 
simple. 
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î-approchement , tombe plus loin, derrière la lentille, que 
celui d’un faisceau plus éloigné, et si nous considérons 
que b et d, c et e sont plus éloignés du centre optique de 
la lentille que a, nous comprendrons cette courbure de 
l’image, qui, pour le microscope, est d’une haute impor- 
tance. 

Dans l’antiquité et au commencement du moyen âge, 
on connaissait déjà les verres grossissants et l’art de les 
polir. L’invention du microscope composé date, au con- 
traire, d’une époque bien plus récente. Il n’est plus 
permis de douter que ce ne soit un simple marchand de 
lunettes hollandais, de Middelbourg, du nom de Zacha- 
rias Jaussen, qui ait composé le premier instrument de 
ce genre, vers l’an 1590. On avait voulu, sans motifs 
plausibles, attribuer cette invention à Cornélius Drebbel, 
Hollandais; à Galilée et à Fontana, tous deux Italiens. Il 
y a quelques années, Harting a fait, sur cette invention, de 
nouvelles recherches avec tout le zèle qu’on lui connaît. 

Toutefois, les plus anciens microscopes composés 
étaient des instruments fort imparfaits, et manquaient 
des parties d’optique les plus essentielles. Ces imperfec- 
tions se faisaient déjà sentir dans les grossissements 
faibles, et au fur et à mesure qu’on obtenait des dimen- 
sions plus considérables avec des verres plus forts, l’usage 
de ces instruments devenait de plus en plus impossible. 

Pour bien nous rendre compte de ce fait, il est bon de 
nous rappeler quelques propositions très - connues de 
dioptrique. 

On entend par angle d’ouverture d’une lentille, l’angle 
obtenu par le foyer et les deux points extrêmes du dia- 
mètre de la lentille. C’est ainsi que gfh est l’angle d’ou- 
verture de la figure 8. Seulement, tant que cet angle 
reste petit, les rayons marginaux et les rayons centraux 
se réunissent en réalité en un point. Nous avons admis 
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ce fait jusqu’à présent, eu vue d’une plus grande facilité 
d’exposition. L’angle d’ouverture est -il plus grand, les 



de la lentille, se réunissent seuls au foyer F, tandis que les 
rayons (C, C) plus rapprochés des bords de la lentille 
subissent une réfraction plus forte, et rencontrent leur 
foyer en f. On désigne ces propriétés par le nom d’aber- 
ration de sphéricité. 

Si, avec une lentille de cette espèce, nous recueillons 
l’image d’un petit corps lumineux, nous obtenons en F 
l’image projetée par les rayons centraux. Mais cette image 
n’est point nette; elle est entourée d’une aréole lumineuse 
qui provient des rayons marginaux divergents. Si nous 
adaptons un écran sombre, percé d’une ouverture circu- 
laire, c’est-à-dire un écran tel que DD, nous obtenons par 
la disparition des rayons marginaux, une image nette, il 
est vrai, mais peu éclairée, en F ; de même en /", si, les 
rayons centraux sont écartés, les rayons marginaux tra- 
versent seuls la lentille. Ces écrans annulaires contribuent 
puissamment à la reproduction plus nette des images et 
rendent de grands services dans la pratique de l’optique. 

Un deuxième inconvénient, non moins sensible dans 
l’emploi de pareilles lentilles, c’est l’aberration de réfran- 
gibilité ou chromatisme des lentilles. Un rayon de lumière 
blanche B ou C, figure 9, n’est point réfracté en entier 
en traversant une lentille convergente; mais il est décom- 
posé en rayons de différentes couleurs qui subissent une 
déviation plus ou moins forte dans la direction du plan de 
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réfraction et forment ainsi un éventail au bord duquel 
apparaît d’un côté le rayon lumineux le plus réfracté , 



c’est-à-dire le violet («), et de l’autre, le rayon le plus 
faiblement dévié, c’est-à-dire le rouge (r). 

Il résulte de ce qui vient d’être dit que, avec des len- 
tilles convexes ordinaires, nous apercevons l’objet non 
pas nettement limité, mais entouré de franges colorées. 
Une courbure plus forte de la lentille augmente singuliè- 
rement l’un et l’autre de ces deux inconvénients. C’est 
pourquoi, avec les anciens microscopes, on n’obtenait que 
des images très-faiblement éclairées, mal limitées et en- 
tourées de franges colorées. L’image projetée par un ob- 
jectif défectueux se trouvait agrandie par un oculaire éga- 
lement imparfait. 

L’usage des anciens verres étant devenu aujourd’hui 
impossible, ils ont été remplacés par des lentilles achro- 
matiques. On appelle ainsi les lentilles par lesquelles les 
foyers des rayons diversement colorés se réunissent, ou 
celles qui, en d’autres termes, donnent des images dé- 
pourvues de franges colorées. 

Dans les différents milieux réfringents, comme on le 
sait depuis longtemps, la puissance de réfraction et celle 
de la dispersion des couleurs ne sont point égales. Tel 
milieu, avec une égale puissance de réfraction, amène 
une déviation plus forte des rayons colorés que tel autre. 
C’est ce que nous remarquons dans deux espèces diffé- 
rentes de verres , le crownglass et le flintglass qui contient 
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du plomb. Ce dernier possède une bien plus grande puis- 
sance de dispersion que le premier. 

Lorsque l’on unit une lentille biconvexe en crown à une 
lentille piano-concave en flint (en les faisant adhérer l’une 
à l’autre avec du baume de Canada) , on obtient une com- 
binaison dans laquelle la réfraction opérée par la lentille 
convergente en crown se trouve amoindrie, il est vrai, 
mais nullement détruite. (Fig. 10.) Toutefois, en même 


temps , la 
dispersion 
des cou- 
leurs ( v r ) , 
qui a lieu 
dans la len- 



Fig. 10. Lentille achromatique. 


tille en crown trouve son équivalent dans la dispersion 
contraire opérée par la lentille en flint, de telle sorte que 
les rayons violets et rouges se réunissent exactement au 
foyer de la lentille en F. Il y aura donc une image non 
colorée, ou bien celle-ci aura ses couleurs naturelles. 

Cette combinaison permet en même temps de remédier 
notablement à l’aberration de sphéricité. On appelle len- 
tille aplanatique une lentille double qui empêche l’aberra- 
tion sphérique et l’aberration chromatique. En réalité, 
cependant, on ne saurait éviter complètement ni l’aberra- 
tion sphérique, ni l’aberration chromatique, par des rai- 
sons qu’il serait trop long d’énumérer ici, car, même si 
l’on réussit à réunir en un point les rayons marginaux 
violets et rouges, le résultat de la dispersion de tous les 
rayons différemment colorés du spectre n’est jamais com- 
plètement identique. 

Lors même que les rayons violets et rouges parviennent 
à se réunir, à l’aide d’une lentille double, les bords de 
l’image laisseront encore voir des traces des rayons moyens 
du spectre qui n’auront pu se confondre. Les bords parais- 


î 
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sent être vert jaune. C’est pour cela que, dans la construc- 
tion d’un microscope à double lentille, on donne un peu 
plus de poids à la lentille en flint, afin d’obtenir une 
lueur bleuâtre qui est plus agréable à l’œil, et l’on dit 
alors que la lentille double a été corrigée par excès. La 
lentille double est dite corrigée par défaut, quand elle 
laisse voir une lisière rougeâtre. En parlant de la disper- 
sion des couleurs, on dit que la lentille double d’un mi- 
croscope a été corrigée par excès ou par défaut. Les 
mêmes termes sont usités dans la correction de l’aberra- 
tion sphérique. 

Tandis que, déjà vers le milieu du siècle dernier, la 
découverte de l’achromatisme portait à construire de meil- 
leurs télescopes , les fabricants de microscopes reculaient 
devant la tentative nécessaire pour arriver à des résultats 
semblables dans l’examen des corps infiniment petits. 

D’après les recherches de Harting, ce fut le Hollandais 
Hermann van Deyl qui construisit, en 1807 , d’une ma- 
nière très-satisfaisante, le premier microscope achroma- 
tique. Quatre années plus tard, le célèbre opticien Fraun- 
hofer, de Munich, livrait des instruments achromatiques. 
En 1824 , on vit les deux Chevalier, de Paris , établir pour 
la première fois, sous la direction de Selligue, des objec- 
tifs, en réunissant plusieurs lentilles achromatiques. 
L’Italien Amici, de Modène, acquit [alors une renommée 
immortelle en améliorant les microscopes ; il trouva 
promptement de dignes imitateurs, parmi lesquels nous 
ne citerons, pendant ces quarante dernières années, que 
Plœssl, à Vienne, Schiek, à Berlin, et Oberhæuser, à 
Paris. Bientôt cet instrument devint aussi parfait et d’un 
emploi aussi facile que celui du dix-huitième siècle était 
grossier et impropre à toute expérience. La brillante époque 
de la micrographie date des améliorations apportées au mi- 
croscope. Mais on doit, en outre, à ces derniers temps bien 
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des perfectionnements durables et importants, comme 
nous le verrons plus tard. 

En attendant, revenons à la disposition de notre instru- 
ment. 

Si nous jetons un coup d’œil sur la figure 7, nous 
verrons l’image de la flèche obtenue avec une lentille 
achromatique, exempte de franges colorées et très-amé- 
liorée quant à l’aberration sphérique; mais ni sa cour- 
bure, ni la petite étendue du champ visuel, c’est-à-dire 
l’étendue embrassée par l’oculaire , n’auront subi aucun 
changement. 

Parmi les moyens employés pour arriver à une plus 
grande correction, il y en a un très-ancien, à savoir l’en- 
châssement d’une nouvelle lentille convergente dans le 
tube du microscope, figure 11. Cette lentille (C) est pla- 
cée entre l’objectif (L) et l’oculaire (O), mais de façon 
à se trouver au-dessous du point de réunion ( c*a*b *) des 
cônes lumineux de l’objet, réfractés par l’objectif (bac). 

L’influence avantageuse d’une lentille convergente ainsi 
enchâssée, c’est-à-dire d’une lentille collective, se mani- 
feste de différentes manières. D’abord les points lumineux, 
partis des points b et a de la flèche , sont réfractés par elle 
dans la direction de l’axe, comme la figure le démontre. 
Sans la lentille convergente, l’image se serait formée en 
c*a*b * et aurait beaucoup trop d’étendue pour être vue en 
entier par l’oculaire. Maintenant apparaît une image 
moins grande, il est vrai, mais qui embrasse toute la 
flèche en c**a**b**. Ensuite la clarté de l’image est aug- 
mentée par la lentille collective, attendu que tous les 
rayons qui, sans le secours d’une lentille convergente, 
eussent donné l’image c*a*b*, se réunissent à présent 
sur l’espace plus petit de l’image c**a**b**. En troisième 
lieu, une pareille lentille collective peut servir à apporter 
de nouvelles améliorations dans l’aberration chromatique 
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et de sphéricité. Quatrièmement (et c’est un grand avan- 
tage), la’ lentille collective produit un champ visuel plat. 



La distance qui sépare la partie moyenne de l’objectif 
et de la lentille convergente est plus petite que celle qui 
existe entre les bords des deux lentilles. Les rayons partis 
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de a atteignent en conséquence plutôt la lentille conver- 
gente C que ceux qui proviennent de b et c. Les rayons 
centraux a** se réunissent plus près de la lentille conver- 
gente, tandis que les rayons marginaux b** et c ** en 
sont plus éloignés. C’est ainsi que naît l’image réelle 
c **a**b*~* avec une courbe de l’image c*a*b* placée en 
face. Les courbures de l’oculaire et de la lentille con- 
vergente se trouvent- elles alors dans un rapport déter- 
miné? l’image réelle c**a**b** ne sera plus courbée par 
l’oculaire, mais apparaîtra plane comme le démontre 

Ces divers avantages, pour la plupart d’une haute im- 
portance, qui sont dus à l’addition d’une lentille collec- 
tive, font aisément comprendre que, de nos jours, tout 
microscope composé doit posséder cette lentille conver- 
gente. Elle devient une partie essentiellement intégrante 
de toutes ses combinaisons. 

Nous avons déjà fait remarquer que, depuis 1824, on 
unit les lentilles doubles achromatiques de manière à en 
former des objectifs. Il résulte plusieurs avantages de 
cette combinaison. D’abord, il est très - difficile de con- 
struire une lentille double dont l’une soit en crown et 
l’autre en flint, ayant une courte distance focale, tandis 
qu’un plus grand nombre de lentilles plus faibles et d’une 
confection bien autrement facile, réunies, donnent lieu 
au môme grossissement que l’objectif unique, ci-dessus 
mentionné. Puis, comme nous l’avons vu, l’union d’une 
lentille unique en crown à une lentille en flint, corrige, 
il est vrai, d’une manière sensible l’aberration de sphé- 
ricité et de réfrangibilité, mais cette correction est tou- 
jours incomplète, attendu qu’on est obligé de donner à la 
lentille un petit angle d’ouverture. En réunissant conve- 
nablement plusieurs lentilles doubles, les aberrations 
d’une lentille servent à corriger celles d’une autre, et il 
en résulte une amélioration plus notable encore. On peut 
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également obtenir ainsi un plus grand angle d’ouverture , 
avantage auquel nous devons les objectifs très -perfec- 
tionnés de nos microscopes actuels. On emploie deux 
lentilles doubles ou trois au plus dans la con- 
e , struction de ces microscopes (fig. 12). 

\ l Les opticiens d’autrefois désignaient géné- 

\ I râlement les lentilles doubles isolées par une 

y* série de nombres, 1, 2, 3... 6. La lentille la plus 

faible était indiquée par le chiffre le plus bas. 
Ils vissaient ces lentilles ensemble, de ma- 
nière à en former un objectif (par exemple, 
1, 2, 3 et 4, 5, 6). On arrive ainsi, il est 
Fig. îü. ob- vrai, à constituer une série d’objectifs avec un 
j manquent petit nombre de lentilles simples. Mais deux 
Couverture, choses qui sont d’une haute importance, la 
centralisation exacte, c’est-à-dire, l’union des 
axes optiques des lentilles en une seule ligne droite, et 
l’écartement précis à observer entre les lentilles simples, ne 
peuvent s’établir aussi rigoureusement que dans le cas où 
les lentilles sont accolées de manière à former un objectif 
compacte. On a donné, avec raison, la préférence à cette 
dernière construction, et, quoique l’autre mode soit plus 
économique, il ne devrait plus être employé. Les opticiens 
désignent de différentes manières les objectifs fixes : ou 
par des chiffres qui montent avec le degré de combinai- 
son, ou par des lettres. Les opticiens anglais se servent 
de dénominations qui leur sont propres. Ils partent de 
combinaisons de lentilles de '/« , '/, , */„ , de pouce , et 
considèrent le grossissement obtenu avec leur objectif 
comme étant égal à celui que produit une lentille simple 
de 7« i ‘A > Vi* , '/, g de pouce de distance focale. 

La réunion des trois lentilles achromatiques est faite 
de manière que la lentille la plus forte, c’est-à-dire la 


plus petite, soit placée en bas, et la plus faible en haut. 
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(Fig. 12.) On obtient ainsi une distance focale plus con- 
sidérable, puis, on peut donner aux lentilles des ouver- 
tures d’angles telles que tous les rayons d’un cône lumi- 
neux (caè), reçus par la lentille inférieure, traversent le 
système entier des lentilles. C’est par ce moyen seule- 
ment qu’on est arrivé à procurer aux objectifs l’ouverture 
d’angle plus considérable dont il a été question ci-dessus, 
ouverture qui doit naturellement augmenter la clarté de 
l’image, et, en outre, comme nous le verrons plus tard, 
améliorer les autres propriétés de ces mêmes combinai- 
sons. 

L’oculaire ordinaire de nos microscopes (fig. 13, O), 
appelé aussi oculaire de Huygen, consiste en un tube 
plus ou moins long, portant à son extrémité supérieure 
l’oculaire piano-convexe (A), dont la surface plane est 
tournée vers l’œil de l’observateur, tandis qu’à l’extrémité 
inférieure on visse la lentille convergente (C) dont la 
face convexe est également tournée en bas. L’image 
réelle (P*), comme nous avons pu le voir, tombe ici 
entre la lentille convergente et l’oculaire. On livre avec 
chaque microscope plusieurs de ces oculaires de force 
différente, et on les désigne par des chiffres. Plus la 
force de grossissement augmente, plus la lentille conver- 
gente s’approche de la lentille supérieure, et plus le 
porte-oculaire devient court. Il existe une autre forme 
d’oculaire, dite oculaire de Hamsden ou oculaire positif. 
On y trouve également deux lentilles piano-convexes; 
mais leurs deux convexités se regardent, et elles sont 
plus rapprochées. L’image se forme ici, non pas entre la 
lentille convergente et l’oculaire, mais à une faible dis- 
tance au-dessous de la lentille convergente. Ce genre 
d’oculaire est peu employé. 

L’oculaire à lentille convergente bi-convexe, dit ocu- 
laire orthoscopique de Kellner, présente une modification 
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A 



de l’oculaire de 
Huygen ou oculaire 
négatif. Il fournit un 
champ visuel très- 
plat et très -grand, 
sans augmenter 
pourtant d’une ma- 
nière sensible , ce 
que je suis obligé 
de reconnaître avec 
Harting, les autres 
propriétés optiques. 

On a proposé de 
fabriquer l’oculaire 
de Huygen aussi 
exempt que possible 
de toute aberration 
de sphéricité et de 
réfrangibilité, de le 
rendre aplanatique, 
et de le relier ainsi 
à un système d’ob- 
jectif aplanatique. 
On trouve ces ocu- 
laires aplanatiques 
dans plusieurs in- 
struments. Leur 
grossissement est 
faible, et leur champ 
visuel petit. 

On se sert habi- 
tuellement d'une dis- 
position tout autre. 
Elle consiste à ne 
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pas employer des oculaires complètement aplanatiques , 
mais à corriger, au moyen des aberrations de l’oculaire, 
les aberrations opposées des objectifs. On unit, dans 
l’aberration chromatique aussi bien que dans l'aberration 
de sphéricité, des objectifs corrigés par excès et des ocu- 
laires corrigés par défaut. Une combinaison d’objectifs , 
autant que possible, aplanatiques, produirait de nou- 
veau, par leur union avec un oculaire ordinaire, une 
image défectueuse. Tandis que des lentilles aplanatiques 
sont nécessaires pour la loupe et le microscope simple, 
l’art de bien construire un microscope dioptrique composé 
consiste à faire disparaître les aberrations du système 
objectif par les aberrations opposées de l’oculaire, et à 
obtenir ainsi une image sans défaut, de la même manière 
qu’une des lentilles doubles d’un système aplanatique 
est corrigée par l’autre, comme nous l’avons déjà fait 
observer. 

Dans les oculaires, la distance qui sépare la lentille 
collective de celle de l’oculaire est très-importante. Si 
l’on rapproche la première lentille de la dernière, l’image 
augmente; dans le cas contraire, elle devient plus petite. 
L’écartement de6 deux lentilles qui composent l’oculaire 
est généralement bien déterminé par les opticiens; ils 
choisissent la position donnant lieu aux meilleurs résul- 
tats. Aussi la longueur des tubes, qui contribue à aug- 
menter le grossissement, est très-importante pour obtenir 
le meilleur effet possible dans la combinaison de l’ob- 
jectif et de l’oculaire. Une correction plus grande par 
excès dans les lentilles de l’objectif permet l’emploi d’un 
tube moins long que ne l’exigerait un degré de correction 
plus faible. 

Aux faits optiques déjà cités , il convient d’ajouter celui 
dont nous sommes redevables à Amici; après en avoir 
ignoré longtemps jusqu’à l’existence, on lui prête aujour- 
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d’hui une attention bien méritée. Je veux parler de l’épais- 
seur des lames de verre avec lesquelles on a l’habitude 
de couvrir les objets pendant les observations. L’épaisseur 
de ces lamelles exerce une grande influence sur la netteté 
de l’image, quand on se sert d’objectifs à forts grossis- 
sements. Un objet qui, sans être couvert, ou qui ne 
l’est qu’avec des verres très-minces, fournit une image 
nette, tandis que s’il est couvert avec des lames de verre 
plus épaisses, cette même image acquiert quelque chose 
de sombre , de nébuleux , et la facilité d'appréciation des 
détails diminue. Par contre , beaucoup d’objectifs exigent 
l’emploi d’un couvre-objet pour produire un effet complet. 

En quoi consiste cette influence de la lame à couvrir, 
et par quels moyens peut-on y remédier? 

Soit (fig. 14, P)' une lame épaisse de verre, et en a un 
point lumineux d’où émarge un cône de rayons lumineux. 



Fig. 14. Action <iu couvre-objet. 


A leur entrée dans le verre, ces rayons seront réfractés 
avéc une intensité diverse; ceux qui tombent plus oblique- 
ment en dehors, af et ag, sont réfractés plus fortement en 
ff* et gg*, les rayons moyens ad et ae le sont moins, et 
les rayons centraux ab et ac le sont plus faiblement encore. 
A leur sortie du verre, les rayons les plus extérieurs 
seront réfractés dans la direction de f*f** et <y*ÿ**, les 
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rayons moyens dans la direction d*d** et e*e**, et les 
rayons centraux dans celle de b*b** et c*c**. L’œil croira 
donc apercevoir la place lumineuse plus rapprochée dans 
le verre, et, au lieu d’un point lumineux, il découvrira 
une série de points superposés, h pour les rayons b et c, 
i pour les rayons d et e, k pour les rayons f et g. Si, au 
lieu d’un point, nous avons un objet, il semblera formé 
d’une série d’images superposées. Nous obtenons donc un 
effet semblable à celui de l’aberration de sphéricité, et cela 
avec une augmentation qui est en raison de l’épaisseur 
plus grande du couvre-objet. On comprend alors comment 
une marche semblable des rayons lumineux doit nuire à 
l’image d’un objet non couvert, tandis que cette même 
image paraît très-nette avec certain objectif; de même, un 
objectif construit par l’opticien , à l’aide d’un test-objet cou- 
vert, ne déploiera toute sa puissance qu’avec l’emploi d’un 
couvre-objet. Les objectifs faibles laissent peu sentir, il 
est vrai, cette influence du couvre-objet, mais les objec- 
tifs à forts grossissements la mettent en évidence d’une 
manière notable. 

On peut, en changeant la longueur du tube, ainsi qu’en 
éloignant la lentille supérieure de la lentille collective, 
obvier à cette influence du couvre-objet. Au point de vue 
pratique, on doit recommander de n’employer un objectif 
qu’avec des couvre-objets convenables, et d’avoir pour 
chaque objectif des couvre-objets appropriés. 

De nos jours, on est entré dans une voie nouvelle de 
plus en plus suivie. En changeant les positions des di- 
verses lentilles d’un objectif, on peut également détruire 
l’influence des couvre-objets, et n’emplover qu’un seul et 
même objectif pour des objets non couverts, et pour ceux 
qui le sont avec des lames d’épaisseur diverse. A cet 
effet, on a rendu mobiles les différentes lentilles doubles 
d’un objectif, à l’aide d’une vis très-fine, qui permet à 
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l’observateur d’opérer à chaque instant les changements 
nécessaires. On nomme ces combinaisons : objectifs à cor- 
rection. Ces objectifs sont naturellement plus chers que les 
objectifs ordinaires; ils exigent, en outre, une certaine ha- 
bitude et du temps pour savoir les employer; mais on peut 
difficilement s’en passer dans les très-forts grossissements. 

Il est de règle de rapprocher les différentes lentilles 
d’un objectif, à mesure que l’épaisseur du couvre-objet 

augmente; il faut, au contraire, 
les éloigner, si on se sert de 
couvre-objets très-minces. Dans 
l’objectif à correction, dessiné 
figure 15, 1, c’est un petit cur- 
seur métallique (s) qui, en s’é- 
levant et en s’abaissant, indique 
l’écartement des lentilles. On l’a 
représenté en 2, a, b, c dans 

ses différentes positions. 

Maintenant que nous avons appris à connaître l’objectif 
et l’oculaire , nous pouvons examiner de plus près la con- 
struction actuelle d’un microscope composé. La partie 
optique de l’instrument est de la plus haute importance; 
la disposition de son support est d’un intérêt bien moindre. 
De bons objectifs et des oculaires convenables, fixés à 
une monture très-imparfaite, permettront à l’examinateur 
de reconnaître des détails de structure fort délicats qui 
resteront cachés avec un système d’optique imparfait 
pourvu d’un admirable mécanisme. Cependant, abstrac- 
tion faite d’un maniement pénible, les supports incom- 
plets ou qui laissent à désirer, sont préjudiciables au 
microscope, attendu qu’ils empêchent de donner à l’é- 
clairage les modifications nécessaires. 

Tout instrument moderne exige plusieurs objectifs for- 
més de lentilles réunies, autant que possible, d’une 



Fig. 15. Objectif achromatique 
avec appareil de correction. 
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manière fixe; il doit posséder surtout un objectif faible, 
un objectif moyen et un objectif plus fort. Les grands 
microscopes sont généralement plus riches en objectifs. 
Ils en ont au moins cinq à six, quelquefois plus, et parmi 
ceux-ci se trouvent ceux qui donnent les plus forts gros- 
sissements. Les fabricants modernes ont fait un pas im- 
mense dans la construction du microscope, comme nous 
le verrons plus tard. On ne se sert pas d’objectifs puissants 
dans les recherches ordinaires ; il est donc plus facile de 
s’en passer que de se priver des combinaisons de force 
moyenne. Puis un microscope doit posséder plusieurs ocu- 
laires, deux au moins, l’un plus faible, grossissant de trois 
à quatre fois, l’autre plus fort et d’une puissance double. 

On pourrait croire qu’un nombre plus considérable 
d’oculaires serait un avantage pour l’instrument en procu- 
rant des grossissements de plus en plus forts. Cependant 
on se tromperait. Si nous admettons (fig. 16) que l’objec- 
tif L projette une image grossie dans le tube R, elle ne 
sera pas irréprochable, parce qu’on ne peut construire des 
objectifs mathématiquement exacts. Cette image est gros- 
sie par l’oculaire (A), et ses défauts le sont naturellement 
en même temps. L’oculaire ne nous permet donc pas, 
comme l’objectif, de pénétrer plus avant dans la structure 
de l’objet; il nous procure seulement des images grossies. 
L’emploi d’oculaires plus puissants a cependant l’avantage 
de nous mieux faire connaître certains objets par cela 
même qu’ils ont été amplifiés. Toutefois il y a dans l’usage 
d’oculaires plus forts une limite où l’image devient plus 
défectueuse. C’est en se servant des oculaires très-faibles 
qu’on obtient les images les plus belles et les plus élé- 
gantes. Néanmoins un grand nombre d’objectifs modernes 
supportent l’emploi d’oculaires bien plus puissants que 
ceux d’une époque antérieure, ce qui doit être considéré 
comme une preuve d’une extrême perfection d’optique. 
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Il n’est pas nécessaire de chercher à démontrer plus 
longtemps que le manque d’objectifs ne saurait être com- 
pensé par la possession d’un grand nombre d’oculaires. 
De même il est évident qu’un grossissement obtenu par un 
objectif puissant avec un oculaire plus faible, a bien plus 
de mérite que celui qui résulte d’un oculaire puissant et 
d’un objectif plus faible. D’anciens microscopes allemands 
ont souvent des lentilles faibles, et sont, par contre, mu- 
nis d’oculaires extrêmement forts, ce que l’on doit regarder 
comme une imperfection. A ce dernier point de vue , les 
instruments de Schiek se trouvaient, au commencement 
de 1840, bien inférieurs à ceux d’Oberhæuser. 

Le tube du microscope, recouvert à l’intérieur d’une 
couche légère de couleur noire, comme le porte-oculaire, 
se compose d’une seule pièce (fig. 16, R) et ne peut, pour 
cette raison, être allongé; ou possède, comme les téles- 
copes, deux pièces qui glissent l’une dans l’autre. Cette 
dernière disposition est évidemment meilleure, à cause 
des propriétés d’optique dont nous avons déjà eu l’occa- 
sion de parler. 

Les objectifs (L) sont fixés à la partie inférieure du 
tube à l’aide d’un pas de vis simple. 

L’objet à examiner (P E) se pose sur une platine (T) 
formée de la plaque métallique horizontale, percée à son 
centre , comme nous l’avons fait observer à l’occasion du 
microscope simple. La platine ne doit être ni trop petite, 
ni surtout trop étroite. 

On doit pouvoir, selon les circonstances, rapprocher ou 
éloigner l’un de l’autre, l’objectif etl’objet à examiner. Tout 
microscope composé possède à cet effet des dispositions 
particulières pour le placement de l’objet. Nous indique- 
rons comme une construction primitive celle où l’on fait 
glisser, à l’aide de la main, le tube dans un pied en métal, 
ce qui n’est usité que par nécessité dans les grossissements 
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faibles. Afin d’obte- 
nir des changements 
de position plus con- 
venables , on a re- 
cours à différents 
moyens. On peut, à 
l’aide d’un simple 
système de rappel , 
s’il est bien fait, at- 
teindre une position 
assez exacte. D’an- 
ciens instruments ne 
possèdent souvent 
que ce seul procédé. 
En général, le tube 
du microscope peut ' 
s’élever ou s’abaisser 
le long de la tige à 
l’aide d’une vis. Avec 
un tube fixe, on se 
servait plus rarement 
d’une platine mo- 
bile, disposition 
moins recomman- 
dable. 

Les montures mo- 
dernes, exécutées 
avec plus de soin, 
sont munies d’un 
double système de 
mouvement; l’un 
sert à opérer les 
changements d’une 
exactitude moins ri- 


A 
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goureuse, tandis que l’autre est employé pour opérer les 
mouvements les plus délicats et les plus précis. Une sem- 
blable construction mérite naturellement la préférence. 
Les mouvements ordinaires sont produits par un système 
de rappel, ou bien on fait glisser à la main, et autant 
qu’il est nécessaire, le tube du microscope dans l’anneau 
qui l'entoure, ce qui suffit, et l’on peut dire que ce 
mécanisme, vu sa simplicité, est le plus pratique. Afin 
d’arriver à toute la précision possible dans la position de 
l’objectif, on a recours à une vis dite micrométrique, tra- 
vaillée avec soin, vis qu’un observateur habile ne quitte 
pas tant que durent les expériences délicates et lorsque 
l’on emploie de puissants objectifs. 

On se sert de la lumière directe pour éclairer l’objet, 
mais rarement et seulement avec des objectifs faibles. Une 
plus grande lumière est- elle nécessaire, 
on l’obtient à l’aide d’une lentille con- 
vergente , mobile, à grand foyer (fig. 17, 
a), fixée sur un pied (dbc ) , ou placée 
dans un anneau au-dessus du tube du 
microscope. 

L’éclairage le plus habituel se fait au 
moyen de la lumière transmise, qui, 
reçue par un miroir situé sous la platine 
(fig. 16, S), est réfléchie à travers son 
ouverture sur l’objet (P). 

Le miroir doit être fixé à la monture 
de manière à pouvoir se mouvoir en tous 
sens. La disposition adoptée dans beau- 
coup de petits instruments, où le miroir 
ne peut être mis en mouvement qu’au- 
tour de son axé horizontal, est très-incomplète. Les petits 
microscopes n’ont qu’un miroir concave qui réfléchit, en 
les faisant converger vers l’ouverture de la platine (bb ) , 



Fig. 17. Lentille ser- 
vant à éclairer. 
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les rayons lumineux (aa) qui tombent sur sa surface. Les 
grands instruments possèdent un miroir dont une face est 
concave, tandis que l’autre est plane. Cette dernière face 
donne un éclairage moins intense que la première ; c’est 
pour cette raison qu’on ne l’emploie que dans les grossis- 
sements faibles. 

Un éclairage bien conditionné est d’un puissant secours 
dans les travaux microscopiques et ne saurait s’obtenir 
uniquement par les dispositions indiquées jusqu’à présent. 
Des appareils particuliers sont indispensables à cet effet. 
Dans beaucoup de recherches, entre autres dans celles sur 
des objets déliés et à contours fins, la lumière réfléchie à 
travers l’ouverture de la platine donnerait un éclairage 
beaucoup trop vif. Il faut donc écarter une partie des 
rayons. On atteint ce but en diminuant l’ouverture de la 
platine par l’emploi d’écrans ou, comme on les appelle, 
de diaphragmes. Il existe deux formes de diaphragmes : 
le diaphragme tournant et le diaphragme cylindrique. Le 
diaphragme tournant (fîg. 18, a) a une forme circulaire. 
Il est assujetti au-dessous de la platine au moyen d’une 
vis à tête et percé d’une série d’ouvertures rondes (à 
l’exception de la plus grande), dont le diamètre , de plus en 
plus petit, rétrécit l’ouverture de la platine. Lesphts petits 
trous sont employés avec les plus forts grossissements. 

Les diaphragmes cylindriques sont des tubes portant à 
leur extrémité supérieure un disque circulaire percé d’une 
ouverture plus ou moins grande (fig. 18, b, c). On les place 
dans l’ouverture de la platine, soit d’une manière immé- 
diate, soit entourés d’un anneau. S’ils sont appelés à déve- 
lopper toute leur puissance, on doit pouvoir les élever ou 
les abaisser par un mécanisme quelconque. 

Ces deux dispositions remplissent également le but pro- 
posé ; cependant le diaphragme cylindrique mérite la pré- 
férence , attendu qu’on obtient à l’aide de ce dernier des 
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nuances plus délicates dans l’éclairage. Ces deux sortes 
de diaphragmes se trouvent réunis dans beaucoup d’instru- 
ments anciens. 


clairage ordinaire que l’on nomme éclairage à lumière 
centrale. Il faut, à cet effet, que le miroir soit extrême- 
ment mobile, car on a parfois besoin de le placer dans 
des positions tout à fait latérales. 

On modifie l’éclairage d’une façon plus considérable en 
insérant dans l’ouverture de la platine une lentille conver- 
gente ou certaine combinaison de plusieurs lentilles. Dans 
ce cas on peut, avec le miroir plan, en élevant ou en 
abaissant la lentille, porter sur l’objet les rayons lumineux 
réunis au foyer, ou bien les faire converger, avant leur 
réunion au foyer, ou enfin les faire arriver en divergeant, 
après leur réunion. Le miroir concave, uni à une lentille 
semblable, donne aussi parfois un très-bel éclairage. 

Il y a déjà plusieurs années que Dujardin a inventé 
un appareil d’éclairage composé de lentilles achromatiques. 
Plus tard, les Anglais ont mis le plus grand soin à la con- 
struction de cet appareil et notamment du condensateur 
qu’ils ont beaucoup amélioré. La figure 19 nous montre un 
condensateur de construction parfaite. Au-dessous du con- 



Dans certains 
cas, il est néces- 
saire de laisser 


arriver sur l’objet 


Fig. 18. Diaphragmes : diaphragme tournant a ; 
diaphragme cylindrique, 6, c. 


l 


les rayons lumi- 
neux émanant du 
miroir, avec une 
direction plus ou 
moins oblique 
( éclairage obli- 
que), au lieu de 
se servir de l’é- 
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densateur se trouve un diaphragme tournant qui peut cou- 
vrir tantôt une petite, tantôt une grande partie de son bord, 
tandis que d’autres ouvertures ont la faculté d’obscurcir 
la partie centrale de la len- 
tille; par ce moyen, il est 
possible d’obtenir des effets 
spéciaux, analogues à cer- 
tains résultats provenant de 
la lumière oblique. 

Un excellent condensateur, 
en tout semblable à l’appareil 
d’éclairage construit par Du- 
jardin, et composé de trois Fi8 ‘ 19 ' C p^ s Tuh\TB^ omatlque 
lentilles achromatiques, m’a 

été envoyé récemment par Hartnack. On peut visser des 
diaphragmes sur la lentille supérieure. L’appareil se pose 
dans la platine comme un diaphragme cylindrique. Mais, 
un condensateur achromatique étant très-cher, on le rem- 
place, du moins, en partie, par l’emploi d’une lentille 
piano-convexe ordinaire. La figure 20, 1 nous montre une 
de ces lentilles enchâssée dans le petit tube d’un dia- 
phragme cylindrique ordi- 
naire. Au numéro 2, la 
lentille est recouverte d’un 
anneau noir, de manière 
que la partie centrale donne 
seule passage aux rayons 




lumineux, tandis qu’au nu- 
méro 3, la partie centrale 
est obscurcie par un petit 


Fig. 20. Condensateur ordinaire: 1, dans 
son diamètre; 2, avec nn obscurcisse- 
ment annulaire ; S, avec un obscurcisse- 
ment central. 


disque noir qui ne laisse à découvert que le bord. On peut 


recommander l’emploi de cette dernière disposition à 


ceux dont le microscope est établi de façon à ne pas per- 


mettre de placer le miroir dans urne position oblique. 
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Pour faire des expériences à la lumière polarisée , ou 
quand on transforme le microscope en appareil photo- 
graphique, on a besoin, comme nous le verrons plus tard, 
de ces lentilles. 

Il peut être utile de jeter encore un coup d’œil, à la 
fin de ce chapitre, sur quelques microscopes, afin de 
montrer par des exemples comment les opticiens sont arri- 
vés, par des voies différentes, aux perfectionnements né- 
cessaires. 

La figure 21 représente un petit instrument de Nachet, 
de Paris, avec une monture très-simple et cependant suf- 
fisante pour la plupart des observations. 
Le tube du microscope qui reçoit l’ocu- 
laire peut s’élever ou s’abaisser par frot- 
tement dans un anneau et sert aux ajus- 
tements d’une moindre exactitude. On 
obtient plus de précision au moyen d’une 
tête de vis placée à l’extrémité supérieure 
de la tige. La platine a une largeur suf- 
fisante; au-dessous se trouve un dia- 
phragme tournant destiné à écarter les 
rayons. Des valets qui s’ajustent sur la 
platine et qui sont destinés à maintenir 
les lames de verre, s’enlèvent à volonté. 
Le miroir est porté par le pied arrondi 
Fi oôpede*Nach8t r .°' et se ^ a i sse mouvoir librement. On peut, 
en outre, l’écarter de l’axe et l’employer 
dans l’éclairage oblique. Pour l’éclairage avec la lumière 
directe, on se sert de la lentille représentée figure 21. On 
observera une construction tout à fait semblable dans le 
petit microscope de Zeiss, d’Iéna, figure 22. Cependant 
la position du miroir est différente ; en outre , le dia- 
phragme, placé sous la platine, a une forme convexe, 
tournée en haut , afin que son ouverture se trouve le plus 
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près possible de l’objectif. La monture de ces deux instru- 
ments est très-convenable; elle a été imitée, avec de 
légères modifications , par d’autres 
opticiens. Sans doute on peut arriver 
encore à simplifier davantage les mon- 
tures ; cependant cet instrument sert 
dans un grand nombre d’expériences, 
comme, par exemple, lorsque l’éclai- 
rage oblique est écarté. 

Le grand microscope à fer à che- 
val, figure 23, inventé par Oberhâu- 
ser, à Paris, possède une des mon- 
tures les plus commodes. On a beau- 
coup cherché à l’imiter, et je n’en 
connais point qui réunisse, à un aussi 
haut degré , l’avantage d’un emploi 
facile à celui d’une construction très- 
simple. 

Le mouvement rapide s’opère éga- 
lement ici, dans la monture ancienne, 
par glissement du tube dans l’anneau ; 
dans la construction moderne, il a 
lieu à l’aide d’une vis de rappel. Le fi*, m. Peut mtcroaeop* 
tube lui -même peut être raccourci. 

Les mouvements lents sont effectués par la vis micromé- 
trique munie d’un ressort placé dans un cylindre creux ; 
elle se trouve sous la platine et sert en même temps à 
faire mouvoir un deuxième tube qui enveloppe le premier 
et qui est en rapport avec l’anneau du corps du micros- 
cope. Les diaphragmes entourés d’un cylindre sont sup- 
portés par une espèce de chariot et rendus mobiles par 
l’élévation ou l’abaissement du cylindre. Désire-t-on rem- 
placer un diaphragme cylindrique par un autre, on retire 
le cylindre qui le supporte et on l’introduit derechef, de 
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bas en haut, après l’avoir muni d’un nouveau diaphragme. 
Veut-on obtenir un éclairage oblique (fig. 24), il faut 

retirer le chariot et tout 
son appareil. Avec ce 
dernier éclairage, on est 
libre d’imprimer à la 
platine un mouvement 
de rotation, de telle ma- 
nière que les rayons lu- 
mineux, tombant obli- 
quement, peuvent at- 
teindre l’objet sur tous 
les points. Fixé à une 
pièce rectangulaire qui 
se trouve dans l’échan- 
crure ménagée entre les 
deux supports métalli- 
ques, le miroir est mo- 
bile et permet les posi- 
tions les plus variées. 
Le gros et lourd fer à 
cheval sert de base à 
tout l’instrument. Une 
lentille de dimension 
assez considérable, 
montée , à l’extrémité 
d’un support particu- 
lier (dans le genre de 
la fig. 17), se pose à 

Fig. 23. Grand microscope à fer à cheval d’O- Hovanf l’insiril- 

berhâuser et de Hartnack. VOIOnie OeVani 1 înSlTU 

ment. 

Un modèle plus petit du même appareil ne possède pas 
de platine tournante et ne permet pas d’élever ou d’abais- 
ser le miroir dans une échancrure, 'quoique la position 
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oblique soit encore possible. Cet instrument, très-bon et 
moins cher, sort aussi de la maison Hartnack. On peut 
se procurer les deux 
appareils munis d’une 
charnière pour la posi- 
tion oblique. 

Comme exempled’un 
instrument bien plus 
compliqué , et même 
trop compliqué suivant 
l’opinion des savants du 
continent, nous don- 
nons (fig. 25) le grand 
microscope de Smith 
et Beck, de Londres. 

Une foule de mouve- 
ments qui n’exigent que 
le secours de la main , Fi *- Mén * e ‘““'“bHqSé: * vcc " n “'“'*** 
dans l’appareil d’Ober- 

hftuser, sont confiés ici à des vis. Tout l’instrument est 
suspendu entre deux colonnes, et peut ainsi être placé 
obliquement et horizontalement. Le miroir possède assez 
de liberté dans les mouvements. La platine est munie 
d’accessoires en surabondance , mais elle permet (et c’est 
là un avantage sur l’instrument d’Oberhâuser) l’introduc- 
tion d’un condensateur complet. 

Enfin le grand microscope récemment construit par 
Nachet (fig. 26) offre également de grandes complications, 
mais un mécanisme remarquable. 
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Appareils pour mesurer et pour dessiner. 

Il n’est point nécessaire de faire remarquer combien il 
importe de pouvoir, dans des travaux scientifiques, me- 
surer les corps perçus à l’aide du microscope. En effet, 
dès l’enfance de la micrographie, on avait déjà indiqué 
des moyens assez ingénieux pour arriver à déterminer les 
dimensions des objets. Le lecteur trouvera sur cette ma- 
tière tous les renseignements nécessaires dans l’ouvrage 
si remarquable de Harting. 

Nous possédons aujourd’hui des appareils d’une préci- 
sion relativement très-grande. On distingue surtout deux 
formes de micromètre : le micromètre à vis et le micro- 
mètre en verre. 

Le micromètre à vis est un instrument un peu compli- 
qué; mais fait avec soin, il est d’une grande précision, 
c’est ce qui le rend très-cher. Nous allons indiquer sa 
construction. On comprend facilement que si un fil est 
disposé en travers de l’oculaire, on peut, au moyen d’une 
platine susceptible d’être mise en mouvement par des vis, 
faire glisser un objet microscopique dans le champ visuel, 
de manière qu’il touche d’abord le fil avec son bord anté- 
rieur, puis qu’il passe peu à peu par-dessus, jusqu’à ce 
qu’enfin le fil ne soit plus touché que par le bord posté- 
rieur de l’objet. Eh bien ! le micromètre à vis est une 
platine mobile du même genre ; c’est une double plaque 
dont la partie inférieure est fixée sur la platine du mi- 
croscope, tandis que la partie supérieure se meut sur l’in- 
férieure au moyen d’une vis micrométrique très-fine. On 
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peut lire, sur l’index de la plaque supérieure ou sur le 
tambour divisé de la vis, le degré de mouvement à im- 
primer à celle-ci pour faire passer l’objet de la manière 
indiquée à travers le champ visuel. Les unités de ces mi- 
cromètres à vis varient. Ceux de Plœssl donnent ’/ioooo 
de pouce de Vienne; ceux de Schiek, '/1000 et ’/toooo de 
ligne de Paris. L’oculaire à vis micrométrique présente 
une modification utile du micromètre à vis. On se sert 
plus rarement aujourd’hui du micromètre à vis, qui est 
très-cher; on - le remplace par le micromètre en verre, qui 
est bien plus simple et à meilleur marché. 

On sait que l’art de tracer sur une plaque de verre, à 
l’aide d’une pointe de diamant, des divisions très-fines, a 
fait d’immenses progrès; et, dans un chapitre ultérieur, 
nous apprendrons à connaître le test-objet de Nobert, 
produit merveilleux de cet art. 

Ainsi maintenant, on divise la ligne, avec une grande 
netteté, en 100, 500, 1,000 parties. Il existe des micro- 
mètres en verre où tous les traits ont la môme longueur. 
Mais on doit préférer ceux dont les grandes divisions 
sont indiquées par des traits saillants qui dépassent les 
autres, comme cela a lieu dans nos instruments ordi- 
naires de mesure. Des modifications que l’on peut appeler 
pratiques pour certains usages, consistent à couper à 
angle droit la première série de lignes par une seconde 
série, et cela généralement de manière à former des es- 
pèces de cases carrées. 

Ces micromètres, faisant fonction de porte-objets, 
sont d’un emploi facile. Supposons l’un d’eux divisé en 
500 es de ligne : on comprendra aisément qu’un objet 
qui occupe deux de ces intervalles a une dimension de 
7„ 0 , tandis qu’un autre, qui en remplit 5, a une dimen- 
sion de */,*. 

Toutefois, quelque avantageuse que paraisse être au 
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premier aspect cette méthode, elle présente néanmoins 
de grands inconvénients, de sorte qu’on ne s’en sert plus 
aujourd'hui. D’abord, la petitesse d’une foule d’objets 
exige l’emploi de micromètres à divisions très-fines, et, 
par conséquent, très-chers. Ensuite, le nettoiement les 
altère et les use vite. En outre, et c’est là un fait bien plus 
important, les objets que l’on veut mesurer, même quand 
on les a transportés adroitement sur le micromètre, se 
trouvent souvent dirigés obliquement et non perpendicu- 
lairement par rapport aux divisions. Enfin, on a souvent 
à calculer des fractions d’intervalle, telles que l’œil peut 
facilement commettre des erreurs. 

En conséquence, on a abandonné, excepté dans quel- 
ques cas particuliers, le micromètre en verre servant de 
porte-objet. 

Actuellement, c’est dans l’oculaire que l’on introduit 
ces micromètres tracés sur une lame de verre ronde. On 


les nomme oculaires micrométriques. Ils sont placés sur 
le diaphragme, c’est-à-dire entre la lentille collective et 
l’oculaire (fig. 16, B). 

L’action de ces oculaires micrométriques (fig. 27) est 
naturellement tout autre. Quand la lame de verre est 



posée sur la platine, la division et 
l’objet sont grossis également par l’en- 
semble de l’appareil dioptrique ; tan- 
dis que le micromètre, dans ce der- 
nier cas, c’est-à-dire, quand il est 
placé dans l’oculaire , n’est grossi que 
parla faible lentille de l’oculaire, et 


Fig. î7. oculaire micromé- apparaît à l’œil en même temps que 
l’image de l'objet qu’on veut mesurer, 


image grossie par l’objectif et ensuite un peu diminuée par 


l’action de la lentille collective. Ici nous pouvons nous servir 


de micromètres en verre à divisions plus espacées, et con 
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séquemment plus exacts et moins chers. Leur détérioration 
n’est pas à craindre par l’usage , et l’on parvient immédia- 
tement à mesurer sur toutes les platines un corps quel- 
conque dans toutes ses positions. Il suffit de remplacer 
l’oculaire ordinaire par celui qui renferme un micromètre 
et de l’introduire dans le tube en lui imprimant un mou- 
vement de rotation. Il faut néanmoins signaler comme 
inconvénient inhérent à cette méthode la difficulté d’aper- 
cevoir les divisions du micromètre au-dessus de l’objet 
qu’on veut mesurer quand celui-ci est trop opaque. Tout 
microscope devrait être pourvu d’un pareil oculaire micro- 
métrique qui ne coûte que 15 ou 20 fr. La distance à 
laquelle chaque observateur distingue nettement un objet, 
étant très-différente, il est nécessaire de pouvoir donnera 
l’oculaire micrométrique des positions variées à l’aide 
d’une combinaison de vis, afin que les divisions micro- 
métriques et les détails de l’objet se présentent en même 
temps à toutes les espèces de vue d’une façon précise. 

Mais il importe de ne pas oublier, dans l’emploi de 
l’oculaire micrométrique, que sa valeur toute relative 
dépend de la force des objectifs employés (ce qui la rend 
très-variable dans le système à immersion), et aussi de 
la longueur du tube qui modifie également la dimension 
de l’objet. Le tube doit être complètement tiré quand on 
mesure. 

Nous possédons un moyen bien simple pour déter- 
miner la valeur du micromètre de l’oculaire; nous nous 
servons, à cet effet , d’un micromètre en verre placé sur la 
platine. Supposons-le formé d’une ligne de Paris divisée 
en 100 parties; si, avec l’objectif A, l’oculaire micromé- 
trique nous fait voir cinq de ses divisions couvrant exac- 
tement une division du micromètre inférieur, la valeur de 
l’une de ses divisions est donc pour l’objectif A de 7, 00 . 

Afin d’atteindre une plus grande exactitude, il faudrait 
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toujours se servir, pour mesurer, de parties différentes 
du micromètre placé sur la platine, et prendre, comme 
moyenne, de dix à quinze divisions. A cause de l’aber- 
ration de sphéricité qui pourrait se rencontrer, il convient 
de ne faire jamais usage que de la partie centrale du 
champ visuel. D’après cette méthode, on calcule, pour 
son microscope, la valeur de l’oculaire micrométrique 
appliqué aux objectifs, puis on en dresse un tableau. 

A côté de cet oculaire micrométrique si simple, et qui 
répond* à presque toutes les exigences, on en a construit 
d’autres diversement modifiés sur lesquels je ne m’éten- 
drai pas davantage. Ceux que cette question intéresserait 
pourront lire, dans l’ouvrage de Harting, le chapitre qui 
la concerne. 

Dans toutes les recherches de dimensions des objets 
microscopiques , il s’agit naturellement de connaître l’u- 
nité de mesure qu’on emploie. Généralement, les micro- 
graphes se conforment aux mesures de leur pays; les An- 
glais ont le pouce qu’ils divisent en 10 et en 12 lignes; 
les Français, la ligne de Paris et le millimètre. En Alle- 
magne, on se sert ordinairement de l’une ou de l’autre de 
ces deux unités; cependant la ligne viennoise et la ligne 
rhénane sont également employées. Mais c’est certaine- 
ment la mesure de Paris qui est la plus avantageuse , et 
le millimètre mérite la préférence. 

Un millimètre = 0,4433 de ligne de Paris. 

0,4724 de ligne anglaise. 

0,4587 de ligne rhénane. 

0,4555 de ligne de Vienne. 

La ligne de Paris = 2,2558 millimètres. 

La ligne anglaise = 2,1166 — 

La ligne rhénane = 2,1802 — 

La ligne de Vienne = 2,1952 — 

Afin de faciliter la comparaison des mesures, nous 
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ajouterons ici un petit tableau de réduction concernant la 
ligne de Paris et le millimètre. 


1 . 


2 . 

Millimètre*. Ligne de Paris. 

Ligue de Paris. 

Millimètres. 

1 = 0,4433 

1 

= 2,2558 

0,9 = 0,3990 

0,9 

.= 2,0302 

0,8 = 0,3546 

0,8 

= 1,8047 

0,7 = 0,3103 

0,7 

= 1,5791 

0,6 = 0,2660 

0,6 

= 1,3535 

0,5 = 0,2216 

0,5 

= 1,1279 

0,4 = 0,1773 

a 0,4 

= 0,9023 

0,3 = 0,1330 

0,3 

= 0,6767 

0,2 = 0,0887 

0,2 

= 0,4512 

0,1 = 0,0443 

0,1 

= 0,2256 

0,01 = 0,0044 

0,01 

= 0,0226 

0,001 = 0,0004 

0,001 

= 0,0023 


Savoir dessiner les objets soumis à l’examen et savoir 
les mesurer, sont deux choses d’égale importance. Il pa- 
raîtra sans doute superflu d’insister sur la valeur du des- 
sin. On y a recours dans toutes les branches des sciences 
naturelles; car un dessin très-réussi fait souvent com- 
prendre un objet mieux et plus vite que la description la 
plus minutieuse. 

Celui qui s’occupe spécialement d’histoire naturelle ou 
de médecine devrait, par cela même, n’être pas tout à 
fait étranger à l’art du dessin. La manière particulière de 
percevoir à l’aide du microscope rend encore cet art plus 
nécessaire. En effet, un artiste, habitué à manier le 
crayon ou le pinceau, peut facilement saisir et exprimer 
les objets qu’il observe à l’œil nu; mais quand il s’agit 
d’objets considérés à travers le microscope, il faut d’abord 
apprendre à les voir justes avant de penser à pouvoir les 
dessiner d’une manière vraiment utile. Le savant qui con- 
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naît bien sa préparation peut, même sans être un grand 
maître dans l’art du dessin, en retracer une image con- 
venable et suffisante; un artiste infiniment plus habile, 
mais qui essayera pour la première fois de reproduire 
l’image d’un objet microscopique , n’obtiendra pas le 
même résultat. On remarquera dans son travail des 
erreurs et des choses mal interprétées. Ce qui lui manque, 
c’est de bien comprendre, tandis que l’observateur se 
trouve souvent dans la fatale position d’avoir très-bien 
compris sa préparatipn, mais de n’avoir pu la rendre avec 
exactitude ou avec art, sa main n’étant pas habituée au 
dessin. Pour le micrographe, les moyens ordinaires de 
représentation, c’est-à-dire le crayon, l’estompe et les 
couleurs à l’eau, suffisent généralement. Bon nombre de 
dessins que l’on trace pendant le cours d’une observation, 
afin d’aider la mémoire, ne seront, en effet, que de 
simples esquisses; il en est de même de certains objets 
que l’on voit par hasard, et qui ne méritent d’être repro- 
duits que dans un cahier de notes. On ne saurait donner 
le conseil de beaucoup dessiner, ne fût-ce que pour éviter 
de perdre trop de temps. Depuis qu’on a appris à con- 
server à l’état humide des préparations qui ont l’appa- 
rence de pièces fraîches, on en tirera plus d’avantages, 
pour des observations de longue durée, que d’un cahier 
contenant de simples croquis. Il importe de mettre le plus 
grand soin dans le choix des dessins destinés à être pu- 
bliés. Il est superflu de dessiner chaque préparation et 
chaque aspect. Une image bien choisie est plus profitable 
que toute une série de figures moins caractéristiques. 

Il est, sans doute, inutile d’entrer dans beaucoup de 
détails. On peut se servir d’un papier assez rude pour 
faire les esquisses grossières; mais quand il s’agit de re- 
produire minutieusement des structures délicates , on doit 
employer du papier anglais très-fin. On aura des crayons 
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de différentes espèces et provenant des meilleures fa- 
briques. Il faut s’habituer à tracer les premiers contours 
avec toute la délicatesse possible; on passe ensuite aux 
tons plus foncés, et l’on n’accentue les ombres vigou- 
reuses qu’à la fin. On apportera le plus grand soin à la 
taille du crayon (la lime est l’instrument qui donne la 
meilleure pointe), car comment parviendrait -on autre- 
ment à reproduire la finesse d’une foule d’objets micros- 
copiques? Qu’un bon maître de dessin vous enseigne à 
manier l’estompe ; cette façon d’ombrer est la plus expé- 
ditive de toutes. On n’oubliera pas non plus de placer 
invariablement l’ombre à droite; c’est l’unique moyen de 
produire dans l’image l’aspect des élévations et des creux 
du modèle. On doit exprimer l’intensité de l’ombre avec 
soin et fidèlement, car cette intensité caractérise beau- 
coup d’objets microscopiques. 

Avec les couleurs à l’eau, on se sert généralement des 
procédés de l’aquarelle, rarement de ceux de la gouache. 
On apprend rapidement leur emploi. Il ne faut pas cher- 
cher à obtenir des tons trop crus ; il est bon de s’habituer 
aussi à tracer des lignes très-fines avec la pointe du pin- 
ceau chargé de couleur; ces lignes, dans bien des cas, 
sont préférables à celles que donne le crayon. 

On a inventé un grand nombre d’appareils destinés à 
faire des dessins microscopiques; et, en effet, il est très- 
avantageux pour le micrographe de posséder un instru- 
ment de ce genre bien conditionné, surtout lorsqu’il s’agit 
d’obtenir une image un peu compliquée et la représenta- 
tion fidèle, quant à la forme et à la dimension, de ses 
parties intégrantes: 

Tous ces appareils ont pour but de reproduire, moyen- 
nant des dispositions particulières , l’image microsco- 
pique sur une feuille de papier placée à côté du micros- 
cope où une pointe de crayon en suit les contours. 

. 4 
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On se sert ordinairement, pour cela, d’un prisme en 
verre. Le prisme simple à dessin est fixé à un anneau 
posé sur le tube du microscope, au-dessus de l’oculaire. 
Il est nécessaire qu’il soit mobile, afin de pouvoir être 
rapproché ou éloigné de l’oculaire. Un pupitre à dessin, 
ayant à peu près la forme d’un pupitre à musique, placé 
devant le microscope, supporte le papier. 

Avec nos instruments verticaux, il est plus avantageux 
d’employer la caméra lucida de Chevalier et d’Oberhâuser 
que le prisme en verre; à la vérité, elle est un peu plus 
chère et coûte de 30 à 50 fr. Elle se compose d’un ocu- 
laire compliqué, pourvu de deux prismes, et produit une 
image complètement renversée. La figure 28 peut aisé- 
ment nous faire concevoir la construction de cet instru- 
ment. Un tube brisé à angle droit A porte le prisme en d. 
Devant le tube se trouve l’oculaire B avec la lentille col- 
lective f et la lentille e. A quelque distance de la lentille 
est posé le petit prisme en verre C, entouré d’un cercle 
noir en métal. La marche des rayons lumineux est sen- 
sible. Ils arrivent, par le prisme extérieur, à l’œil de 
l’observateur dont le regard passe à côté de ce petit 
prisme, traverse l’ouverture du cercle, va tomber sur 
un papier placé au-dessous, et là aperçoit l’image micros- 
copique dont il est facile de suivre les contours avec un 
crayon. 

On remplace l’oculaire par la caméra lucida que l’on 
fixe au tube du microscope avec la vis c. On doit régler 
l’éclairage avec beaucoup de soin, quand on veut voir 
nettement la pointe du crayon, ce qui est indispensable. 
Un écran en carton noir placé devant le papier à dessin 
est d’un bon effet. 

Il faut attacher une grande importance à la distance 
où l’image se produit, distance qui est en même temps 
celle du papier. L’image sera d’autant plus grande que le 
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papier sera plus éloigné de l’instrument. Il faudrait adop- 
ter comme règle de placer le papier tout au plus, à la 


a * 



même hauteur que la platine, et à côté, c’est-à-dire à 
25 centimètres de distance. On peut utilement raccourcir 
le tube jusqu’à un certain point déterminé. En effet, 
après avoir mesuré le degré de grossissement obtenu 
à l’aide de l’objectif et de la caméra lucida, on arrive, 
en raccourcissant le tube du microscope et en élevant la 
table à dessin, à des chiffres ronds, résultat, dans tous 
les cas, avantageux. Du reste, il serait difficile d’em- 
ployer avec profit la caméra lucida autrement que pour 
dessiner. (Si l’on veut adapter le tube coudé à angle 
droit de cette chambre claire , munie de son prisme , au 
microscope horizontal, ce qui, à la vérité, occasionne 
une perte de lumière, il suffit d’enlever à la caméra lucida 
son propre oculaire, et de le remplacer par un oculaire 
ordinaire.) 

Le degré de grossissement sera toujours indiqué, à 
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côté môme du dessin, de la manière suivante bien con- 
nue : ^ (grossissement de vingt fois), 525, 5jp, etc. C’est 
seulement dans des cas très-rares qu’on peut tout dessi- 
ner avec le môme grossissement, comme beaucoup de 
micrographes l’ont proposé. Quelles images on obtien- 
drait en suivant ce conseil! les unes seraient toutes pe- 
tites , les autres gigantesques. 

Nous Comprenons facilement que les micrographes se 
soient occupés de photographie, précieuse découverte de 
ces derniers temps; la propriété qu’elle a de fournir une 
image fidèle d’un objet microscopique devait naturelle- 
ment se présenter à l’esprit. En attendant, le nombre des 
observateurs qui se sont livrés à cette science, soit isolé- 
ment, soit plus habituellement en compagnie d’un pho- 
tographe de profession, n’est pas considérable. L’igno- 
rance des procédés de la photographie et des difficultés 
qu’on s’exagère volontiers ont empôché beaucoup de per- 
sonnes d’entreprendre des travaux micro-photographiques. 
Néanmoins , les résultats obtenus nouvellement nous 
montrent ce qu’on peut espérer de la photographie, et 
notamment quels services elle est appelée à rendre dans 
les recherches microscopiques. 

En 1844, un savant français, M. Donné, publia un 
atlas d’anatomie microscopique dont les images étaient 
reçues sur la plaque métallique de Daguerre, à l’aide du 
microscope solaire, et copiées ensuite. Plus récemment, 
en fixant ce qu’on appelle l’image négative sur une plaque 
en verre recouverte de collodium ioduré, on a fait faire 
un progrès immense à l’art photographique; nous avons 
reçu de Paris un grand nombre de dessins micro-photo- 
graphiques qui ont été en partie obtenus avec des gros- 
sissements très-forts. Depuis quelques années, MM. Hess- 
ling et Kollmann se sont associés avec M. Albert, célèbre 
photographe de Munich, et publient un atlas composé de 
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feuilles photographiées qui, sous tous les rapports, mérite 
les plus grands éloges. Plus tard, M. le professeur Ger- 
lach, d’Erlangen, à qui nous sommes redevables de se- 
cours précieux sur la théorie du microscope, a imprimé 
un petit ouvrage plein de charme en vue de répandre la 
micro-photographie (De la Photographie comme auxiliaire 
dans les recherches microscopiques. Leipzig, 1862). M. Beale 
vient de traiter le même sujet avec une grande extension; 
d’autres observateurs ont publié au moins des remarques 
isolées. 

On peut changer facilement, et à peu de frais, comme 
nous l’apprend M. Gerlach, un microscope composé en 
appareil micro-photographique, fonctionnant avec la lu- 
mière solaire. (Fig. 29.) 

On emploie, pour l’éclairage, une lumière concentrée, 
parallèle, fournie par le miroir concave ( q ) mis en rap- 
port avec une lentille convergente piano-convexe. Il est 
bon de recourir à des diaphragmes cylindriques ayant de 
petites ouvertures, quand on veut obtenir des grossisse- 
ments considérables. On se sert des systèmes d’objectifs 
ordinaires, mais avant d’en faire usage, il faut les net- 
toyer avec la plus minutieuse attention, car chaque par- 
celle de poussière produit une tache dans l’image néga- 
tive. On enlève l’oculaire, et on fixe, sur le tube du 
microscope qui est maintenu par un anneau (»), l’appa- 
reil photographique consistant en une caisse en bois (d), 
supportée par un tube (g). C’est à l’extrémité supérieure 
de cette caisse (c) qu’on glissera la plaque de verre (en b) 
destinée à recevoir l’impression de la lumière. L’écran 
(b) ou cadre en bois peut porter un papier huilé et 
transparent, au lieu de la feuille de verre dépoli d’un 
appareil ordinaire. Pour le priver de lumière pendant 
l’opération , on se sert du drap noir habituel enveloppant 
la tête; l’entonnoir (a), qui se trouve sur la caisse, est 
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pourvu à l’intérieur d’une lentille grossissante , afin d’ob 



Fig. 29. Appareil micro-photographique de 
Gerlach ; a, cône creux qui se place sur le 
cadre en bois; b, cadre; c, saillie à la 
partie supérieure de la caisse ; d, caisse ; 
e, anneau en métal au bas de celle-ci ; /, 
anneau métallique en haut du tube en bois ; 
g , tube ; h, plaque en métal à l’extrémité 
inférieure de celle-ci; », anneau à l’extré- 
mité supérieure du tube métallique; k, vis 
de l’anneau en métal l, qui sert à resserrer 
l’enveloppe m;n, tube da microscope avec 
les objectifs ; o , table , p , cylindre métal- 
lique pour porter les diaphragmes et la 
lentille à éclairer; q , miroir; r, tige mé- 
tallique qui soutient la platine; a, fer à 
cheval ; t, vis micrométriqne. 


tenir une image aussi 
exacte que possible. Pour 
empêcher que le poids de 
la caisse ne fasse glisser le 
tube du microscope (a) 
dans son enveloppe (m), 
on ajuste autour de celle-ci 
un anneau (/) qui peut être 
resserré par une vis ( k ). 
On remplace la capsule en 
cuivre , couvrant l’objectif 
d’un appareil ordinaire , 
par une tablette horizon- 
tale et noire qui glisse 
entre le miroir (q) et la 
lentille convergente (p) du 
microscope. 

Une chaleur de 14 à 
18 degrés Réaumur est 
la plus convenable pour 
l’opération. Le temps né- 
cessaire diffère naturelle- 
ment selon l’intensité de 
la lumière; il augmente 
suivant la force des gros- 
sissements employés , et 
varie, d’après les obser- 
vations de M. Gerlach, 
quand on opère en plein 
soleil, entre 5 secondes 
(pour des objets grossis de 
5 à 25 fois) et 40 secondes 
(pour des objets grossis de 
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250 à 300 fois). Afin d’obtenir une image dont on puisse 
se servir, il faut procéder avec le plus grand soin, et ne 
pas oublier qu’on ne peut guère se dispenser d’ajuster une 
vis micrométrique (t) au microscope photographique, à 
côté de l’entonnoir ci-dessus mentionné. 

Tout le reste de la théorie a été parfaitement décrit 
par le savant dont nous venons de parler. Les proportions 
limitées de notre ouvrage ne nous permettent pas de 
traiter ce sujet avec détail, c’est pourquoi nous nous con- 
tentons d’une simple indication en parlant des travaux de 
cette nature. 

On ne doit se servir que d’appareils parfaits et exempts 
de toute malpropreté. Il est important de n’avoir dans le 
champ visuel qu’un petit nombre de corps; quelques glo- 
bules de sang, par exemple, et quelques cellules épithé- 
liales suffisent. Les tissus épais exigent les divisions les 
plus fines. lies objets à contours pâles demandent des 
ombres plus prononcées. Aussi , des préparations conser- 
vées dans le baume de Canada ou dans la glycérine ne 
conviennent guère dans le cas présent. Mais on peut re- 
médier à cette pâleur avec la teinture de carmin. Des pré- 
parations à injections, faites avec du carmin ou du bleu 
de Prusse, fournissent de très-belles images. M. Gerlach 
en a produit récemment qui possédaient leur coloration 
naturelle ! 

Si en même temps que l’objet et avec le môme objectif 
on photographie un micromètre dont la division est con- 
nue, on pourra facilement, à l’aide d’un compas, déter- 
miner exactement la grandeur de l’image représentée. 

Quand il s’agit de photographier des objets plus consi- 
dérables et à un grand nombre d’exemplaires, ces sortes 
de micro-photographies conviennent moins , attendu qu’il 
est impossible d’éviter une dissemblance avec l’objet pri- 
mitif. Elles sont, au contraire, très-bonnes employées 
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comme objets d’enseignement. Mais, d’après ce que nous 
connaissons des objets microscopiques qui ont été photo- 
graphiés jusqu’à ce jour, il nous semble douteux qu’on 
puisse utiliser, dans des questions de textures très-sub- 
tiles, ces sortes d’images. Nous n’exceptons de ce juge- 
ment sévère qu’une seule photographie obtenue, à Paris, 
par M. Lackerbauer, et représentant le Pleurosigma angu- 
latum. 

Nous savons que, dans ces derniers temps, on a créé 
des images tellement petites qu’une forte loupe, quelque- 
fois même le microscope devient indispensable pour les 
mettre en évidence. Le précipité d’argent est tellement 
fin qu’il faut employer des grossissements notables pour 
le rendre perceptible. 

Ces photographies-miniatures ont conduit M. Gerlach 
à se servir de l’art photographique afin d’arriver à un 
grossissement gradué dans les recherches d’objets mi- 
croscopiques. 

C’est ainsi que la première épreuve négative d’un 
objet, obtenue à l’aide du microscope, est soumise à un 
nouveau degré de grossissement. On a, de la sorte, une 
deuxième image négative de l’objet en clair-obscur, qui 
ne pourrait, par cette raison, être changée en une image 
positive utile. On y parvient cependant en soumettant la 
seconde image négative à un autre grossissement, qui 
donne, à son tour, une troisième image, analogue à la 
première quant au clair-obscur. On pourra augmenter le 
grossissement jusqu’à ce que le précipité d’argent de- 
vienne perceptible. En diluant les solutions photogra- 
phiques, et en recourant dans de certaines conditions à 
l’usage de la plaque de verre, si sensible à la lumière, il 
est possible de retarder considérablement cette perception. 
On trouve dans l’ouvrage de M. Gerlach trois images 
d’une écaille de papillon ( Papilio Janira) ainsi obtenues 
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avec des grossissements de 265, 670 et 1,460 fois. L’avenir 
démontrera les avantages pratiques de l’emploi de l’appareil 
micro-photographique, c’est-à-dire fera connaître jusqu’à 
quel degré des tissus d’une grande finesse, qui restent 
invisibles pour l’œil dans une première épreuve , peuvent 
se manifester dans des épreuves subséquentes. 
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Microscope binoculaire, microscope stéréoscopique 
et microscope à polarisation. 

L’idée de faire des microscopes au moyen desquels 
plusieurs personnes peuvent examiner en même temps un 
seul et même objet, est assez récente, et, sans aucun 
doute, de pareils instruments seraient très-utiles à un pro- 
fesseur dans ses démonstrations. 

Or, on peut, par l’emploi de prismes placés au-dessus 
de l’objectif, diviser les rayons lumineux en deux, trois 
et quatre faisceaux et recourir au prisme achromatique 
tantôt par réfraction (fig. 30), tantôt par réflexion totale , 



Fig. 30. Fig. 31. 


comme le montre la réunion des prismes (fig. 31). Si l’on 
fait passer chacun des faisceaux lumineux, ainsi divisés, 
dans des tubes de microscopes placés au-dessus des pris- 
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mes et tous munis d’un oculaire, il sera permis à plusieurs 
personnes de se livrer à un examen simultané. Afin que 
chaque observateur puisse ajuster l’oculaire de la manière 
la plus favorable à la vision, celui-ci devra se mouvoir 
dans son tube à l’aide d’une vis. 

Par cela même que la lumière, après avoir traversé 
l’objectif, s’est divisée en deux, trois ou quatre faisceaux, 
naturellement son intensité a diminué proportionnelle- 
ment ; toute autre lumière se perd à travers les prismes. 
Aussi on ne peut se servir que d’objectifs assez faibles 
avec ces microscopes multioculaires, comme on les a ap- 
pelés, et les images laissent, en général, beaucoup à 
désirer. Dans ces derniers temps, Nachet, de Paris, a 
construit des microscopes binoculaires, trioculaires et 
quadrioculaires qui ont été répandus dans le commerce. 

Le microscope binoculaire peut être disposé de manière 
à permettre aux deux yeux d’un seul et même observa- 
teur de s’appliquer sur les deux tubes. Si l’on donne à ces 
deux tubes une position correspondant à la convergence 
des axes oculaires, les deux images se couvriront, et l’on 
obtiendra une vue, non plus superficielle, mais réelle et 
solide de l’objet. Nous avons, par ce moyen, le micros- 
cope stéréoscopique, seule application utile du microscope 
binoculaire. C’est à un savant américain, du nom de Rid- 
dell, qu’on doit la construction des premiers instruments 
de ce genre. Depuis cette époque, des opticiens anglais 
surtout (et notamment la maison Ross, à Londres) ont 
fabriqué, avec une certaine prédilection, des microscopes 
stéréoscopiques ; ils ont adopté certaines dispositions qui 
permettent de transformer facilement les instruments or- 
dinaires en microscopes stéréoscopiques. 

La figure 32 met sous les yeux du lecteur la disposition 
originelle du microscope de Wenham, qui est très-com- 
mode. 
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Au tube principal, A, 1, est joint, d’une manière mo- 
bile, le tube 2 qui, par conséquent, peut se rapprocher 

ou s’écarter du 
premier. Un petit 
prisme a, dont la 
forme sera plus 
^ facilement com- 
prise par l’inspec- 
tion de la figure 
grossie B , s’a- 
vance jusqu’à 
l’axe optique du 
tube 1. Chaque 
faisceau lumineux 
se trouve partagé 
„ en sortant de l’ob- 
jectif, de telle 
sorte que l’un pé- 
nètre , sans dévia- 
tion, à travers le 
* tube 1, et que 
l’autre entre dans 
le tube 2, en traversant le prisme B, après avoir été ré- 
fracté dans la direction abcd. Nachet, lui aussi, fournit 
depuis des années de pareils microscopes stéréosco- 
piques v Les opinions varient sur la valeur de ces instru- 
ments, et certainement beaucoup de savants l’ont exa- 
gérée. Nous laissons à l’avenir le soin de décider si la 
science en retirera quelque avantage. Comme exemple, 
nous avons copié, figure 33, un instrument de ce genre 
provenant de H. etW. Crouch, à Londres, et un autre de 
Nachet représenté figure 34. 

Par contre, l’examen des tissus à la lumière polarisée a 
une grande importance scientifique , car elle nous fait con- 


» / 



de Wenham. 
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naître leur structure moléculaire qui, dans les recherches 
à la lumière ordinaire, nous reste complètement cachée. 
Il est vrai de dire que l’expli- 
cation de ce que l’on voit est, 
dans beaucoup de cas, très- 
difficile et appartient , en 
général, au domaine de l’op- 
tique ; ce sont là des opé- 
rations peu familières aux 
médecins. 

Il est aisé de transformer en 
microscope polarisateur tout 
instrument ordinaire ; il suffit 
pour cela de le pourvoir d’un 
polariscope et d’un analyseur. 

On se sert, à cet effet, des pris- 
mes dits de Nicol , composés 
de spath d’Islande qui réfracte 
doublement la lumière. On 
construit ces prismes avec des de croueh. 

cristaux de spath calcaire, 

de manière qu’un seul des deux faisceaux lumineux obte- 
nus par double réfraction traverse le prisme , tandis que 
l’autre se perd par réflexion. 

Le polarisateur se place tout près sous l’objet, et, pour 
plus d’avantage, dans l’ouverture même de la platine; 
l’analyseur, au contraire, reçoit des positions diverses qui 
ne sont pas toutes également bonnes. En général , les op- 
ticiens le mettent au-dessus de l’objectif, dans le tube du 
microscope, disposition par laquelle on perd trop de lu- 
mière, ce qui devient très-désagréable quand on a recours 
à une réfraction faible. Il y a bien plus d’avantage à placer 
sur l’oculaire l’analyseur renfermé dans un tube métal- 
lique. Toutefois, et surtout quand on se sert d’un petit 
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prisme de Nicol, le champ visuel se trouve diminué d’une 
manière extraordinaire; mais, par compensation, il offre 

bien plus de lumière que 
le grand champ visuel n’en 
donne dans la première 
disposition. 

On place tout d’abord 
les deux prismes de Nicol 
de manière que leurs plans 
de polarisation soient pa- 
rallèles, et on obtient ainsi 
l’éclairage du champ vi- 
suel. Celui - ci , surtout 
dans le cas de double ré- 
fraction faible , peut n’être 
pas éclairé avec assez d’in- 
tensité. Un condensateur, 
situé au-dessus du prisme 
polarisateur de Nicol, 
rend dans ce cas d’excel- 
lents services signalés déjà 
depuis longtemps par H. 
de Mohl. Dans ces der- 
niers temps, Hartnack a 
ajouté au-dessus du pola- 
risateur une lentille piano- 
convexe en flint, d’une 
distance focale assez 
courte, qui contribue à améliorer notablement son ap- 
pareil. Enfin, plus récemment, il a mis l’analyseur au- 
dessus de l’oculaire, et cette disposition ne laisse plus 
rien à désirer. 

Si on place les plans de polarisation perpendiculaire- 
ment l’un à l’autre, en tournant l’analyseur de 90 °, on 


Fig. 34. Microscope stéréoscopique 
de Nachet. 
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arrive à obscurcir le champ visuel (obscurcissement qui 
doit être complet dans les bons appareils), et les corps qui 
réfractent doublement la lumière apparaissent ou éclairés 
ou bien colorés. 

On obtient la rotation de différentes manières, soit en 
faisant tourner l’analyseur placé sur l’oculaire, soit en le 
mettant en mouvement à l’aide d’une platine mobile. La 
platine est-elle fixe et le prisme se trouve-t-il enchâssé 
dans le tube du microscope au-dessus de l’oculaire? alors 
les opticiens disposent l’appareil de manière qu’on puisse 
tourner le prisme dans son anneau. 

S’agit-il de reconnaître une double réfraction faible? il 
faut rendre les objets à examiner aussi transparents que 
possible. Un objet préparé dans le baume de Canada, qui, 
pour une expérience ordinaire, serait beaucoup trop trans- 
parent, rend ici des services remarquables. Il faut écarter 
avec soin toute lumière directe dans les expériences minu- 
tieuses ; on y réussit en plaçant un écran devant ou sur 
la platine. 

De fines lames de gypse et de mica, d’épaisseur diverse, 
enchâssées au-dessus du polariscope, constituent le moyen 
auxiliaire communément employé pour obtenir de vives 
couleurs polarisées et pour décider du caractère des tissus 
animaux doués de double réfraction. On les oriente alors 
au-dessous de 45°. La lame de gypse fournit des couleurs 
plus vives que celle de mica. Parmi ces lames , les plus 
utiles sont celles dont l’épaisseur donne le rouge de pre- 
mier ordre. Cependant la puissance de l’appareil polarisa- 
teur du microscope est aussi augmentée par l’enchâsse- 
ment d’une lame tellement mince que le champ visuel 
n’en peut recevoir aucune couleur. 
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Essai du microscope. 

L’essai et la critique des propriétés optiques d’un mi- 
croscope, au nombre desquelles nous comptons naturel- 
lement la force de son grossissement , sont soumis à bien 
des considérations; et ce travail devient plus difficile 
encore quand il s’agit d'approfondir des différences très- 
faibles, notamment entre des systèmes d’objectifs puis- 
sants. 

Pour déterminer le grossissement d’un microscope, on 
peut mesurer la distance focale de l’objectif et celle des 
verres combinés de l’oculaire. Les ouvrages de physique 
donnent là-dessus les règles à suivre. 

Mais il est beaucoup plus facile de mesurer directe- 
ment l’ensemble des grossissements de chaque combi- 
naison en particulier. 

On introduit, à cet effet, un micromètre ordinaire en 
verre, à divisions très-fines, dans l’oculaire, et l’on place 
sur la platine du microscope une règle à mesurer. En re- 
gardant à la fois avec les deux yeux, ce qui exige de 
l’habitude pour que la tête et les yeux restent immobiles, 
on apercevra l’image de la division micrométrique se ren- 
contrant avec les divisions de la règle à mesurer placée 
sur la platine , et on pourra apprécier les rapports des 
deux intervalles. 

Supposons que la règle à 'mesurer soit divisée en mil- 
limètres , et que le micromètre soit formé d’un millimétré 
partagé en cent parties égales, si l’on voit deux inter- 
valles de la règle correspondre à une division de l’image 
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du micromètre, le grossissement de la combinaison mi- 
croscopique sera de 200 fois. 

Parlons maintenant de la distance qui doit se trouver 
entre l’extrémité du tube portant l’oculaire et la sur- 
face de la platine , afin d’obtenir un résultat précis en 
prenant pour mesure la distance moyenne de la vue 
distincte. 

Comme nous l’avons déjà fait remarquer, on a fixé 
cette distance entre 8 et 10 pouces , soit 25 centimètres. 
Adoptons ce dernier chiffre pour la vue distincte. Alors 
l’image que nous avions supposée placée à 20 centimètres 
de l’œil, se trouvant à 25 centimètres, le grossissement 
sera de 250 fois. Il est nécessaire de déterminer ainsi la 
force d’un seul et même objectif avec les différents ocu- 
laires, et pour fixer le grossissement des autres objectifs, 
il suffira d’employer l’oculaire le plus faible, car on trou- 
vera ensuite facilement, parle calcul, la force de grossis- 
sement des autres oculaires. 

Dans le cours de ces expériences on n’emploie que la 
division qui se trouve au milieu du champ visuel, attendu 
que, vu la courbure de celui-ci, on obtiendrait sur les 
contours une image très-incomplète. 

On peut également mesurer, à l’aide d’un compas , 
l’image micrométrique projetée sur la platine, et en dé- 
terminer ensuite la grandeur en la présentant devant la 
règle divisée. 

On se sert aussi de différents appareils de projection, 
notamment de prismes placés sur l’oculaire. 

Les lentilles de tout instrument moderne doivent être 
parfaitement corrigées au point de vue de l’aberration 
sphérique. On a employé divers moyens pour bien ap- 
précier cette correction. Les grands travaux sur le micros- 
cope de Mohl et de Harting les décrivent d’une façon 
détaillée. Si on désire se livrer à quelques essais rapides 

5 
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sur les lentilles, on emploiera utilement une lame de 
verre recouverte d’une couche épaisse d’encre de Chine 
sur laquelle on tracera, avec la pointe d’une aiguille, de 
très-petits cercles ou d’autres figures. En regardant à 
travers l’objectif, et avec la lumière transmise, un de 
ces cercles, on doit le voir isolé du fond noir et exempt 
de nuage. Le cercle est-il écarté du point visuel ? alors il 
paraît s’élargir; ses contours qui étaient vifs s’effacent 
presque entièrement sans répandre, soit au dedans, soit 
au dehors, une plus forte lumière nuageuse sur le champ 
visuel , qui est noir. On prendra ensuite en considération 
la correction suffisante de l’aberration chromatique. Elle 
ne saurait être complète, attendu qu’il n’existe aucun 
moyen, d’écarter ce qu’on appelle le spectre secondaire. Il 
ne s’agit donc ici que de l’amélioration la plus parfaite 
possible. 

Les objectifs, de nos jours, sont, pour la plupart, eu 
égard à la dispersion des couleurs, corrigés par excès, et 
offrent un contour bleuâtre. Les objectifs corrigés par 
défaut donnent, dans les mêmes circonstances, un bord 
rouge, moins agréable à l’œil, quoique la vivacité de 
l’image reste la même. Une condition importante pour le 
bon usage d’un microscope, c’est que le champ visuel 
soit tout à fait plat. 

Quand on place sur le porte-objet (fig. 35) un micro- 
mètre en verre, divisé en carrés, il faut que les lignes de 
ces carrés paraissent droites (a) , non-seulement au mi- 
lieu, mais aussi sur les bords du champ visuel. Des 
lignes courbes dont les courbures augmenteraient en se 
prolongeant vers les extrémités, prouveraient une cor- 
rection défectueuse (b, c ). Cet inconvénient se pré- 
sente-t-il à un haut degré en se servant d’un objectif? 
alors l’image centrale du champ visuel et celle de la 
périphérie seront si différentes que l’on ne pourra voir 
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que l’une des deux, l’autre s’évanouissant dans une espèce 
de nuage. 

Si, en essayant un micros- 
cope , on se borne à des moyens 
pratiques, il faut, lorsqu’il s’agit 
d’apprécier le mérite d’un objec- 
tif, considérer à quelle fin l’op- 
ticien l’a construit; si c’est pour 
être employé avec la lumière 
directe ou bien avec la lumière 
réfléchie par le miroir; et, dans 
ce dernier cas, voir si l’éclai- 
rage doit être central ou oblique. 

Un objectif peut, par exemple, 4 
rendre de grands services avec 
l’éclairage oblique et devenir 
très-médiocre avec la lumière 
centrale ; et , au contraire , beau- 
coup d’opticiens construisent 
pour l’éclairage central de très- 
bons objectifs qui cessent de 
fonctionner avec un éclairage 
oblique. Il est impossible de sa- 
tisfaire en même temps à toutes 
ces exigences si différentes et 
reposant en partie sur des pro- 
priétés physiques en opposition risr- 35. Micromètre carré 
* , enverra. « 

les unes avec les autres. G est 

ainsi que, en examinant un objectif, on doit éviter de se 
borner à un seul genre d’essai. 

On peut distinguer dans un objectif deux propriétés : 

1° la force qui définit; 2° celle qui pénètre ou analyse. 

C’est avec raison que Mohl a pu dire que de la première 
de ces propriétés dépend la possibilité de reconnaître exac- 
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tement l’ébauche et la forme des corps, et de la seconde, 
l’appréciation des structures délicates. 

1. La puissance de définition d’un objectif est subor- 
donnée à la correction parfaite des aberrations sphériques 
et chromatiques. Tous les objectifs de nos jours doivent 
posséder à un degré convenable une pareille correction, 
quel que soit l’usage auquel on les destine. Des objectifs 
avec un faible angle d’ouverture donnent une bonne défini- 
tion plus facilement que ceux dont l’angle est plus grand, 
car une augmentation considérable de l’ouverture nuit à la 
puissance de définition. Une certaine habitude est indis- 
pensable pour reconnaître un objectif qui définit bien. Les 

\ contours de l’image qu’ils présentent paraissent très-fins 
I et très-vifs; des objets placés les uns à côté des autres 
; et ceux placés les uns au-dessus des autres, occupant le 
même plan optique, laissent voir distinctement leurs con- 
tours, et on s’oriente facilement; toute l’image, ressem- 
blant à une bonne gravure ou à une impression avec des 
lettres bien accentuées, l’ensemble enfin a quelque chose 
de net et d’élégant. Il suffit, pour constater l’effet con- 
traire, de recourir à un fort oculaire. Alors les contours 
deviendront épais, incorrects; la netteté de l’image dimi- 
nuera singulièrement sur tous les points ; l’aspect général 
sera celui d’une impression dont les lettres sont courtes, 
incertaines. C’est justement cette finesse et cette élégance 
de l’image qui séduisent d’abord en faveur d’un objectif 
définissant bien, tandis qu’un objectif doué d’une forte 
puissance de pénétration donne habituellement des images 
plus pâles, plus laiteuses et ne permet d’apprécier ses 
grands avantages qu’au vrai connaisseur. 

C’est une chose capitale pour tout microscope destiné 
à des travaux scientifiques que de posséder, autant que 
possible, des objectifs définissant bien. 

2. La puissance de pénétration ou celle d’analyse d’un 
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objectif consiste à faire voir à la surface , et même dans 
l’intérieur d’un objet, des détails très-fins. Les fabricants 
de microscopes, mus par un sentiment d’honneur, ont fait 
tous leurs efforts pour arriver à perfectionner ce genre de 
système, et on leur doit de nos jours d’excellents objectifs. 
La pénétration d’un objectif dépend de la grandeur de 
l’angle d’ouverture, et, par suite, de l’obliquité des rayons 
lumineux que les lentilles peuvent encore recevoir des 
différents points de la surface de l’objet. S’il s’agit de lignes 
très-rapprochées d’une surface transparente, qu’elles soient 
l’effet de stries ou de sillons, l’éclairage oblique, dans ce 
cas, acquiert une grande importance. Il est évident qu’en 
passant sur de semblables inégalités, les rayons qui tra- 
versent l’objet dans une direction centrale, donneront des 
résultats moindres que ceux qui tomberont obliquement 
sur sa surface. C’est ainsi qu’on voit, à l’aide d’un objec- 
tif de force moyenne, avec un angle d’ouverture plus pro- 
noncé et en recourant à l’éclairage oblique, des choses 
dont on n’apercevrait aucune trace avec un éclairage cen- 
tral. Au contraire, un objectif ayant un très-grand angle 
d’ouverture pourra recevoir, tout en se bornant à l’éclai- 
rage central, un si grand nombre de rayons très-obliques 
qu’on obtiendra un résultat pareil à celui de l’éclairage 
oblique avec une combinaison plus faible. Mais si , en se 
servant d’un puissant objectif, à très-grand angle d’ou- 
verture, on emploie en même temps l’éclairage oblique, 
toute incertitude cessera, car il possédera une puissance 
de résolution que n’atteindra jamais un faible objectif à 
petit angle d'ouverture. 

D’après ce qui vient d’être dit, on comprendra pourquoi 
les opticiens se sont si fortement appliqués , dans ces der- 
niers temps, à agrandir l’angle d’ouverture. 

Les objectifs les plus forts des vieux instruments n’ont 
pas plus de 50° à 70° d’angle d’ouverture. Cependant la 
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célèbre maison Andrew Ross, de Londres, a fabriqué, 
dès 1851, de puissants objectifs ayant des angles d’ouver- 
ture de 107° à 135°, et, quelques années plus tard, elle 
leur en a donné jusqu’à 155. Ce chiffre a été dépassé, 
car, dans ces derniers temps, on a obtenu des angles de 
160°, 170° et même de 176°, dont environ 130° à 146° 
peuvent être considérés comme vraiment utiles. 

Ce genre d’objectif, quand il s’agit de puissance de pé- 
nétration, possède une haute valeur, mais la puissance de 
définition des objectifs à angle d’ouverture faible donne 
relativement de plus utiles résultats. Nous avons déjà 
parlé (p. 26) de l’influence qu’exerce l’épaisseur des la- 
melles de verre sur la vigueur des images microscopiques. 
v On a l’habitude d’adapter à tout 

objectif puissant l’appareil de 
correction dont il a été question 
dans le chapitre précédent, afin 
de rapprocher ou bien d’éloigner 
les lentilles les unes des autres, 
suivant les besoins (fig. 36) et 
selon qu’on se sera servi de 
lamelles plus ou moins épaisses. 

Ces sortes d’objectifs ne s’em- 
ploient, en général, qu’à sec, c’est-à-dire avec l’inter- 
position d’une couche d’air entre la surface supérieure 
de la lamelle couvrant l’objet et la surface inférieure de 
la dernière lentille; nous disons en général seulement, 
attendu que cette couche d’air peut être remplacée par 
une couche d’eau, et, dans ce cas, les objectifs prennent 
le nom d’objectifs à immersion. D’autres combinaisons 
intermédiaires peuvent également s’utiliser. 

C’est avec raison qu’on a considéré les objectifs à im- . 
mersion comme un grand progrès. Dans ces dernières 
années, M. Hartnack, de Paris, s’est acquis une brillante 



Fig. 36. Objectif avec appareil de 
correction. (Le curseur métal* 
liquc $ indique l’écartement des 
lentilles.) 
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réputation en construisant, avec une grande perfection et 
à des prix très-modérés, des combinaisons de ce genre 
gui donnent des grossissements considérables. 

Si on demande en quoi consiste la supériorité du sys- 
tème à immersion sur la combinaison ordinaire et à sec 
des lentilles, nous laisserons parler ici un des micrographes 
les plus compétents. Dans un écrit remarquable , Harting 
fait observer ce qui suit : 

« Comme l’eau est un milieu qui réfracte la lumière 
plus fortement que l!air, la réflexion des rayons lumineux 
sera considérablement amoindrie à la surface supérieure 
de la lamelle de verre, et, plus loin, à la surface inférieure 
de l’objectif, on peut dire qu’elle disparaît, en quelque 
sorte, entièrement. En conséquence, un plus grand nombre 
de rayons pénètrent dans le microscope, et le peu d’épais- 
seur de la couche d’eau produit le même effet qu’un agran- 
dissement de l’angle d’ouverture. Ce changement favorable 
sera surtout à l’avantage des rayons du contour qui arri- 
vent le plus obliquement. Les rayons de la circonférence 
auront par là une plus grande part à la formation de l’image 
placée devant l’oculaire T et comme en traversant un objet 
transparent , ils sont, pour la plupart, déviés de leur che- 
min, et que les petites déviations qui ont ainsi lieu 
seront visibles à l’image, il faut que la puissance de 
séparation du microscope soit augmentée par la couché 
d’eau. » 

Mais tandis que cette couche d’eau produit le même 
effet que l’épaisseur de la lamelle de verre, elle agit d’une 
manière toute différente sur l’aberration sphérique et sur 
l’aberration chromatique. Nous remarquons aussi que les 
systèmes à immersion, employés avec une couche d’air, 
ne donnent que des images sans beauté et sans clarté. 
L’introduction de la couche d’eau est donc une partie in- 
tégrante, un élément nouveau de la combinaison, et elle 
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peut exercer une heureuse influence en faisant disparaître 
ce qui reste encore de l'aberration. 

Enfin c’est encore d’une troisième façon que la puis- 
sance optique d’un objectif peut être augmentée par une 
couche d’eau. Car, attendu que celle-ci agit de la même 
façon que la lamelle de verre, et que, comme nous l’avons 
vu plus haut, l’augmentation d’épaisseur de cette lamelle 
met dans la nécessité de rapprocher les unes des autres 
les lentilles de l’objectif, on aura une plus grande puis- 
sance de grossissement et un angle d’ouverture plus con- 
sidérable. 

Harting nous a indiqué le résultat qu’on peut obtenir 
par ce moyen. En essayant un système de Hartnack , qui 
date de 1860, il a obtenu, dans les différentes positions 
de l'appareil de correction, un angle d’ouverture de 166° 
à 172°, avec une partie profitable de 135° à 140° et une 
distance focale de 1,8 à 1.6 millimètres. Le plus fort ob- 
jectif de Powell et Lealand, de Londres, avait un angle 
d’ouverture de 175° à 176°, avec 145° d’ouverture utile, et 
une distance focale de 1.36 millimètres. Dans le cas du plus 
grand rapprochement des lentilles, cet objectif produisit 
les mêmes effets que celui de Hartnack, et s’il eût fallu 
établir une différence, bien faible, il est vrai, entre les 
deux objectifs, celui de Powell, d’après les expériences de 
Harting, possédait un grossissement plus fort. 

Depuis ce temps, plusieurs années se sont écoulées, et, 
sans doute, il s’est opéré bien des changements. Les ob- 
jectifs à immersion de Hartnack, n° 9 et n° 10, avec des 
angles d’ouverture d’environ 170° à 175°, ont été géné- 
ralement appréciés; il en est de même d’un objectif encore 
plus puissant, n° 11, avec un angle d’ouverture de même 
étendue. Tous ces instruments sont très-répandus de nos 
jours. Nous avons appris que, en Angleterre et dans l’Amé- 
rique du Nord, on a construit des objectifs d’une puis- 
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sance colossale; mais jusqu’à cette heure, nous n’avons 
rien pu savoir de certain sur leurs effets. 

Il est facile de concevoir quelle valeur pratique il faut 
attacher au choix de petits objets, autant que possible 
semblables, et d’une texture si délicate et si fine que leur 
examen permette de juger exactement de la puissance 
optique ou, pour mieux dire, de la puissance de péné- 
tration d’un objectif. Ces objets sont appelés objets d’é- 
preuve ou test-objets. Leur étude offre de l’intérêt et 
possède une haute signification. On doit recommander au 
micrographe novice qui désire savoir ce qu’il est permis 
d’obtenir d’un instrument nouvellement construit, de 
recourir à ces test-objets, attendu que la vision nette d’un 
grand nombre d’entre eux n’est nullement facile et qu’on 
peut apprendre ainsi à mettre exactement au point et à 
se servir des divers éclairages. Quelques-uns de ces tests, 
les plus fins, offrent une difficulté si grande que le com- 
mençant cherchera, pendant des heures entières, à la 
résoudre sans y parvenir ; ils peuvent même donner beau- 
coup de peine aux observateurs qui ont l’habitude de s’en 
servir. En s’exerçant avec soin , on arrivera à une certaine 
supériorité dans ce genre d’expérience, et une personne 
habile rassurera en quelques minutes et de visu celui qui, 
faute de pratique, commençait à désespérer de la bonté de 
l’instrument. Ajoutons que la recherche constante de tests 
de plus en plus délicats et difficiles forçant, par consé- 
quent, les opticiens à tenter de plus grands efforts, nous 
a valu cette immense amélioration dans la construction 
des objectifs dont les temps actuels ont à se féliciter. Il 
n’est donc pas juste de regarder avec dédain, et comme 
d’inutiles amusements, l’étude des test-objets, ainsi qu’on 
le voit faire, de temps en temps, par des savants réputés 
experts dans la connaissance des microscopes. 

Bien des test-objets, autrefois très-vantés, ont été en- 
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suite abandonnés par le fait des progrès croissants de 
l’optique pratique. C’est ainsi qu’on peut considérer 
comme dépassé tout ce qui a été recommandé jusqu’en 
1840, tels que les différents cheveux et les petites écailles 
ou la poussière des ailes de papillons. Vouloir essayer 
avec de pareils moyens un microscope de premier rang 
serait certainement offenser l’opticien qui l’aurait con- 
struit. 

Dans l’année 1846, un des micrographes les plus 
habiles attira l’attention sur les écailles transparentes 
de la partie antérieure des ailes du papillon Janira Ç>, 
écailles qu'il avait appris à connaître de l’Italien Amici, 
le plus célèbre constructeur de microscopes de cette épo- 
que. Outre les lignes droites bien connues, il faut voir, 
dans ce test, nettement et sans granules, des lignes trans- 
versales, fines, très -serrées et éloignées les unes des 
autres de ’/, t00 de millimètre (fig. 37). Mohl fit alors ob- 
server que lorsque le grossissement ne dépassait pas 200 
fois, on ne voyait pas les lignes transversales; et que, 
en général, il fallait un instrument pourvu de bons et 
puissants objectifs, grossissant de 220 à. 300 fois, pour les 
apercevoir clairement, nettement. Il reconnut alors que 
les microscopes d’ Amici, de Plœssl et un seul d’Ober- 
hâuser parvenaient, exclusivement à tous les autres, à ré- 
soudre ce test. Moi-même je me souviens très-bien d’avoir 
eu, pendant ma vie d’étudiant, mille peines à apercevoir, et 
encore d’une manière très-incomplète, ces lignes trans- 
versales avec un microscope de Schiek, très-bon pour ce 
temps-là, et dont je me suis servi pendant de longues 
années. 

De nos jours, on considérerait comme mauvais un in- 
strument qui, avec un grossissement de 200 fois, laisse- 
rait à désirer quelque chose dans la résolution des écailles 
transparentes du Papilio Janira. Avec un grand instru- 
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ment confectionné par Hartnack, en 1861, je les vois déjà 
sur un test, préparé par Kellner, à l’aide d’un éclairage 
central et avec un grossissement de 120 
fois (objectif 5, oculaire 2). Ce n’est que 
pour des objectifs de puissance moyenne 
que les écailles fines du Papilio Janira 
peuvent, encore de nos jours, être con- 
sidérées comme un moyen d’essai. 

Au lieu des écailles de papillons, on 
se sert des enveloppes siliceuses des 
diatomées , en employant celles qui 
offrent les stries les plus fines et les plus 

Fig. 37. Ecailles ou 

SGITcGS. poussière du Papilio 

Harting a donné un tableau emprunté Jamra - 
aux auteurs anglais de la finesse de ces stries. 

Nombre de stries contenues dans */, 00 de millimètre : 


Navicula strigilis 13 

Pleurosigma formosum 14.2 

— hippocampus 1.6.5 

Navicula (pleurosigma) Spenceri .... 19.7 

Pleurosigma angulatum (grande) .... 23.6 

— — (petite) .... 27.6 

Navicula strigosa (petite) 31.5 

— (nitzschia) sigmoidea 41.3 

— (eunotia) areus 51.2 


Parmi les nombreuses enveloppes de diatomées, plu- 
sieurs méritent d’être signalées comme étant d’une impor- 
tance toute particulière. Ce sont surtout celles du pleuro- 
sigma angulatum et du nitzschia sigmoidea, déjà mentionnées 
dans la table ; ensuite celle du navicula Amicii, du surireUa 
gemma et du grammatophora sublilissima que le défunt pro- 
fesseur Bailey, de l’Amérique du Nord, nous a fait con- 
naître. Ces deux derniers tests (qu’on peut obtenir de 
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M. Bourgogne, de Paris) sont très-difficiles, et leur réso- 
lution devient pour le microscope une rude épreuve. Rei- 
nicke {Microscopie nouvelle, 3 vol. Dresde, 1863) a indiqué 
le frustulia saxonica, monté dans du baume de Canada, 
comme étant aussi un test fort délicat. Les lignes trans- 
versales n’en sont pas très-serrées, mais elles sont très- 
délicates et très-difficiles à apercevoir. A la dernière Ex- 
position universelle de l’industrie, à Londres, on s’est 
servi du navicula Amicii, placé dans le baume de Canada, 
pour test-objet. Ses lignes longues se manifestent sans 
beaucoup de difficulté ; mais celles placées en travers sont, 
au contraire, si déliées, si fines 1 , que je suis obligé de 
considérer la résolution du spécimen (préparé 
par Bourgogne) comme plus difficile que celle 
du surirclla gemma et du grammatophora. Bailey 
a, de plus, recommandé l’ hyalodiscus subtilis. 

Le pleurosigma angulalum (fig. 38) est un 
excellent test pour apprécier la valeur résolu- 
tive d’objectifs puissants ou de force moyenne, 
avec la lumière oblique. Remarquons toutefois 
que ses stries doivent se montrer de la façon 
la plus nette avec un bon objectif à immer- 
sion et sous l’influence du simple éclairage 
central. Avec l’éclairage oblique, ce test-objet 
n’a plus de valeur pour les objectifs à immer- 
sion. 

En examinant d’abord attentivement l’enve- 
Fig. 38. pieu- loppe du pleurosigma angulalum avec des objec- 
gViat’ùm. "" tifs faibles, on la trouve unie et sans stries. 

Mais si l’on a recours ensuite à l’éclairage 
oblique, à des objectifs plus puissants, il arrive un moment 
où l’on voit briller un système de lignes dont les unes se 


1. Je suis redevable de cetle notice à une lettre de M. Hartnack. 
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croisent transversalement sur l’enveloppe, tandis que 
d’autres ont une direction oblique. Parmi ces lignes, les 
unes apparaîtront quelquefois plus nettement que les 
autres, suivant la façon dont la lumière oblique traversera 
l’enveloppe. 

Enfin, en continuant les recherches, elles se dessinent 
d’une manière très-prononcée, et, avec des conditions 
favorables d’éclairage, on parvient à les voir toutes les 
trois (les deux obliques se coupant à angles de presque 
60®, et non de 53°) en même temps et avec une extrême 
netteté; car elles sont, suivant moi, dans le même plan. 
Or, les stries ont l’apparence de lignes parfaitement droites. 

Mais si l’on emploie l’éclai- 
rage central et un objectif à 
immersion, on voit que les 
lignes circonscrivent de petits 
espaces hexagonaux (aréoles) 
très-gracieux et fort resserrés 
(fig. 39). Ceux-ci, selon qu’on 
change la position focale, pa- gr * phie ‘ 
raissent tantôt sombres, avec des contours clairs (fig. 40), 
tantôt clairs , avec 
des contours som- 
bres (fig. 39). C’est 
un fait positif. Mais 
ici se présente une 
question difficile et 
qui n’a pas encore 
été tranchée avec 
une entière certi- 
tude : les petits es- 
paces ou les aréoles 
sont-ils concaves et 
leurs contours en relief; ou bien, au contraire, les bords 


.. av/m 
SB 





Fig. 40. Aréoles dn Vlcnroûgma ctngulatum. 
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forment-ils des sillons et les espaces des saillies ? Des 
observateurs distingués ont soutenu les deux propositions. 
En ce qui me concerne, je regarde la dépression comme 
probable , et l’apparition sombre de l’espace comme l’état 
véritable. Récemment, M. Schultze a émis la même opi- 
nion , à l’occasion de certaines règles établies par Welcker. 
(Voy. ci-dessous.) Mais ce n’est pas ici le lieu d’entrer 
dans de plus amples considérations à ce sujet. 

Un bon objectif, qui grossit de 80 à 100 fois, doit laisser 
voir clairement, avec un éclairage oblique, les trois com- 
binaisons de lignes, tandis que des objectifs plus faibles, 
d’un grossissement de 40 à 50 fois, par exemple, devraient 
déjà permettre d’en découvrir quelque chose. Quand on 
se trouve dans l’impossibilité d’obtenir un éclairage obli- 
que, on peut remédier à cet inconvénient au moyen d’un 
condenseur dont on obscurcit le milieu. Un éclairage 
oblique et une platine tournante offrent de grands avan- 
tages. Un système à immersion, n os 9, 10 ou 11, de Hart- 
nack, fait voir très-nettement, avec un éclairage central, 
et même avec un jour très-défavorable, les espaces en 
question du pleurosigma. D’autres opticiens, tels qu’Amici, 
Nachet et des fabricants anglais, ont également réussi, en 
employant cette dernière méthode , à opérer ce genre de 
résolution avec leurs plus puissants objectifs. Le n° 9 de 
Hartnack, de construction récente, et non destiné à l’im- 
mersion, donne, comme j’ai pu m’en convaincre, il y a 
peu de temps, les mêmes résultats. Il en est de même de 
son n° 8 ; enfin un excellent n° 7, que j’ai reçu de lui de- 
puis peu, produit déjà cet effet avec l’éclairage central et un 
miroir concave placé dans une position élevée. 

Il est beaucoup plus difficile de parvenir à bien voir, 
et cela seulement à l’aide d’un éclairage oblique conve- 
nable et avec une correction très-soignée de l’objectif, les 
autres tests déjà mentionnés, tels que le nitzschia siymoidea, 
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le surirella gemma et le grammalophora subtilissima. Le pre- 
rnier est le plus facile, elles deux derniers servent à éprou- 
ver les meilleurs et les plus puissants objectifs à immer- 
sion de nos jours. 

Parmi tous ces tests, c’est, comme nous venons de le 
dire, le nilzschia sigmoidea qu’on parvient à bien résoudre 
sans beaucoup de peine. Avec un éclairage oblique, on 
voit apparaître sur l'écaille longue et étroite un système 
de lignes transversales très-fines et très-serrées. Les pré- 
parations du nitzschia sigmoidea de Bourgogne sont faites 
à sec. 

Un test-objet très-fin et dont on ne parvient à triompher 
qu’avec peine, c’est le surirella gemma (fig. 41). Vu par la 
surface large, ce corps plat et ovale pré- 
sente des lignes saillantes, transversales, 
se dirigeant parallèlement de haut en bas. 

On aperçoit entre celles-ci, d’une ma- 
nière nette et avec facilité, un système 
de lignes transversales très-fines. 

Ces dernières lignes transversales, 
coupant les autres à angles droits, comme 
on le voit représenté dans la figure sui- 
vante, font du surirella gemma un test- 
objet de premier ordre. Il faut notam- 
ment qu’on voie apparaître des lignes 
parallèles entièrement courbes , d’une 
extrême finesse, donnant à l’ensemble fi*. 41. surir,n a 

1 gemma. 

l’aspect de la texture d’une corbeille 

(üg. 42). Ea préparation de Bourgogne est également faite 

à sec. 

Il est tout aussi difficile de résoudre les stries du gram- 
malophora subtilissima , préparé par Bourgogne, dans le 
baume de Canada. J’ignore si cette préparation est iden- 
tiquement semblable à celle dont s’est servi le professeur 
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américain Bailey, de West-Point (U. S.). Dans tous 
les cas, on paraît avoir reconnu, même en Amérique, 
deux espèces d’enveloppes, d’où il ré- 
sulte que la résolution de tous les gram- 
matophora subtilissima n’offre pas des 
difficultés égales. 

Vue par sa surface large, l’enveloppe 
F *tadtn"aie»*ïù r* Penve- siliceuse présente un carré long avec des 
suniMiia 1,™™ da an £>l es obtus (fig. 43). Les deux sillons 
particuliers, courbés dans le sens de la 
longueur, divisent l’enveloppe en trois espaces. Les es- 
paces extérieurs , en nombre pair (I, o), doivent faire voir, à 
l’aide d’un bon éclairage oblique , des lignes transversales 
très-fines et très-serrées, et cela sur toutes les enveloppes 
(2, a). 

Cependant ce que nous parvenons à voir jusqu’ici ne 
/ constitue encore qu’une partie 



* des dessins. D’autres espèces, à 
™ ™ — dessins plus prononcés et plus 

grossiers, également du genre 
grammatophora , montrent ces 
lignes transversales coupées 
O “ elles-mêmes par un double sys- 

„ „ , . tème de lignes obliques se croi- 

Fig. 43. Gravimatophora subtilis • 0 

sima, 1. — 2. Ses lignes transver. gaû { £ angles à 60°, (l’OÙ résulte 

un aspect exactement semblable 


à celui du pleurosigmu angulatum décrit plus haut. Et, 
dans ce cas aussi, ces lignes obliques du grammatophora 
subtilissima paraissent n’avoir été vues qU’isolément. 
M. Hartnack m’annonce qu’il a réussi à tout voir avec 
l’un de ses plus puissants objectifs, c’est-à-dire à obtenir 
la résolution complète et simultanée des trois systèmes de 
lignes ; moi-même je crois en avoir aperçu au moins une 
lueur avec un système à immersion n° 10. 
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Enfin nous ajouterons encore quelques considérations 
sur le navicula Amicii (fig. 44). Ses lignes longitudinales , 
un peu sinueuses, se distinguent sans 
trop de peine avec un éclairage 
oblique et à l’aide d’un bon système 
à immersion. Elles sont distantes les 
unes des autres de 0,0002 à 0,00018 
de ligne de Paris. Les lignes trans- 
versales ( b ), si gracieuses, des exem- 
plaires placés dans le baume de Ca- 
nada, sont beaucoup plus rapprochées 
et d’une extrême finesse. Il faut abso- 
lument un éclairage très -oblique et 
une correction de la plus grande exactitude pour résoudre 
ces dernières stries. 

On peut reprocher à tous les test -objets organiques, 
non-seulement de n’être pas semblables, mais de n’offrir, 
dans les cas les plus heureux, qu’une grande analogie. 
Nobert eut donc une heureuse idée en traçant sur des 
plaques de verre des groupes de lignes parallèles dont 
l'écartement allait toujours en diminuant. Les plus an- 
ciennes de ces plaques, fabriquées il y a vingt ans envi- 
ron, contenaient dix groupes. L’écartement des lignes 
du premier groupe était de y iooo "', celui du dernier, de 
7*ooo w * De nos jours, où l’optique pratique a fait tant de 
progrès, de pareils groupes ne constitueraient plus un 
moyen d’essai suffisant pour des microscopes de premier 
rang. Nobert a construit, plus tard, des plaques qui ont 
quinze groupes, et, en dernier lieu, qui en possèdent 
trente. Ces dernières plaques, admirables au point de vue 
de l’art, coûtent 30 thalers (112 fr. 50 c.). Harting nous 
fait connaître l’écartement des lignes dans les différents 
groupes. 



Fig. 44. Navicula Amicii . 
a , ligues longitudi- 
nales ; b, lignes trans- 
versales. 
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1 er Groupe 0,001000 de ligne de Paris. 


5 e 

— 0,000550 

— 

10 e 

— 0,000275 . 

— 

15 e 

— 0,000200 

— 

20 e 

— 0,000167 

— 

25° 

— 0,000143 

— 

30 e 

— 0,000125 

— 


L’espace d’un millimètre, dans le premier groupe, con- 
tient 443 lignes; dans le quinzième, 2,215, et dans le tren- 
tième , 3,544. L’art a ainsi créé des stries aussi fines que 
celles des diatomées. Mais ces groupes ont aussi l’incon- 
vénient de ne pas pouvoir être identiques. La qualité dif- 
férente du verre, et, d’un autre côté, la pression, plus ou 
moins forte, de la pointe du diamant qui trace les lignes, 
doivent nécessairement déterminer des différences. Les 
appréciations sur la résolution des derniers groupes sont 
encore très-partagées ; il en est de même de la question , 
non encore tranchée , de savoir où s’arrête la vision nette 
avec nos microscopes actuels. Il y a quelques années, 
Harting put reconnaître des lignes dans le trentième groupe, 
avec un objectif n° 10, à immersion, de Hartnack; enfin 
la résolution ou la perception nette des lignes du vingt- 
cinquième, du vingt-sixième et même du vingt-septième 
groupe n’est pas chose très-rare. 

Il nous reste à traiter ici la question de savoir quelles 
règles, quels conseils il faut donner à celui qui veut se 
procurer un microscope. Comment ce microscope doit-il 
être établi, et quelle maison mérite actuellement d’être 
plus particulièrement recommandée? 

Celui qui désire posséder un instrument de premier 
ordre choisira une de ces grandes montures à fer à cheval 
(fîg. 45), telles qu’elles ont été construites par OberhSu- 
ser et imitées par d’autres opticiens. La commodité du 
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maniement, jointe à une certaine simplicité, fait de ce 
modèle un vrai type de monture. La grande platine; sa 
rotation qui doit être établie avec une extrême.précision , 
et qui, pour ce motif, coûte cher; la vis micrométrique 
qui permet de mettre au point avec une rare précision; la 
mobilité du miroir : tels sont les avantages de la plus haute 
importance que ce modèle nous offre. L’appareil d’éclai- 
rage pourrait être perfectionné ; néanmoins il suffît géné- 
ralement tel qu’il est. Si on compare la monture à fer à 
cheval avec une de celles dont se servent les opticiens 
anglais pour leurs grands instruments (voy. p. 40, 11g. 25), 
on est désagréablement frappé du nombre excessif de vis 
et d’accessoires inutiles qui les compliquent et deviennent 
un objet d’embarras pour le travailleur obligé d’employer 
chaque jour cet instrument ; car beaucoup de mouvements 
confiés ici à des dispositions mécaniques seraient exécu- 
tés plus aisément avec la main. 

On pourra, sans grand inconvénient, se passer de la 
platine tournante dans les recherches médicales; il n’en 
serait pas de même de l’éclairage oblique, qu’on peut établir 
facilement à peu de frais, et dont, en effet, aucun instru- 
ment d’une qualité moyenne ne doit être privé. Aussi re- 
commanderons-nous de petites montures à fer à cheval, 
imitées du grand modèle, mais sans platine tournante. 
Des montures encore plus petites doivent posséder un 
miroir piano-convexe, au moins un disque tournant percé 
d’ouvertures ou , mieux encore , quelques diaphragmes 
cylindriques pour régler l'éclairage, ainsi qu'une platine 
d’un pouce et demi de largeur. Quand on est privé de 
l’éclairage oblique , on y supplée au moyen d’un simple 
condensateur, disposé comme on le voit figure 20. Si le 
miroir est simple, si le disque tournant manque, et si 
enfin la platine est très-étroite, comme c’est le cas dans 
le modèle déjà ancien du microscope pour hospice, de 
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Hartnack, la monture, comme de raison, sera incom- 
plète. 

LaJ partie mécani- 
que d’un microscope 
doit être considérée 
comme chose -acces- 
soire et d’une impor- 
tance secondaire; l’ap- 
pareil optique constitue 
la valeur réelle de l’in- 
strument. 

On choisira tel ou tel 
modèle, selon le prix, 
plus ou moins élevé, 
qu’on pourra y mettre. 
Les commençants ne 
doivent, au reste, ja- 
mais acheter de grands 
microscopes qui coû- 
tent cher, parce que 
leur mécanisme est plus 
compliqué , leur manie- 
ment plus difficile, et 
qu’il faut acquérir une 
grande habitude avant 
de pouvoir se servir uti- 
lement des objectifs 
puissants, d’une con- 
struction parfaite. 

En ce qui concerne 
la partie optique , on 
entend fréquemment exprimer les opinions les plus bi- s 
zarres. Que de fois n’entend-on pas dire : Quelle est la 


Fig. 45. Grand microscope, en forme de fer à 
cheval , de Hartnack. 


puissance de grossissement de cet instrument? Et très- 
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souvent on commande à un opticien un microscope gros- 
sissant de 500 à G00 fois. Rien ne prouve une ignorance 
plus grande de sa structure que pareilles demandes, 
attendu qu’il peut suffire d’ajouter un oculaire très-puis- 
sant et qu’on ne pourrait peut-être pas employer dans la 
pratique, pour changer un grossissement de 400 fois, ca- 
pable de rendre encore quelques services, en un grossis- 
sement de 800 fois dont on ne pourrait se servir utilement, 
et qui, par conséquent, ne donne aucune valeur à l’in- 
strument. 

Chaque espèce d’objectifs constitue, avec les divers 
oculaires , un microscope particulier. On devrait donc 
avoir au moins deux objectifs, ou même trois, si c’est 
possible: un faible, un de force moyenne et un troisième 
plus puissant. On peut se procurer, à très-bon marché, 
un objectif formé par la combinaison de deux lentilles qui 
donne un grossissement moindre en dévissant la dernière ; 
beaucoup d’instruments d’une construction fort simple ne 
possèdent qu’un jeu de lentilles de ce genre avec des ocu- 
laires doubles. On se procure ces microscopes au prix de 
20 thalers (75 fr.). Il est préférable d’avoir plusieurs 
objectifs établis de manière à ne pas se démonter. 

Nous reviendrons ici sur la valeur remarquable des 
faibles grossissements. Aucun instrument ne devrait en 
être privé. Un objectif, au moins de force moyenne, con- 
stitue également un secours d’un grand prix. Enfin un ob- 
jectif plus puissant donnant, avec un oculaire faible, un 
grossissement de 200 à 250 fois, et, avec un oculaire plus 
fort, un grossissement entièrement utile de 300 à 350 fois, 
accompagnera tout microscope moderne. 

Cet instrument répondra à tous les besoins , surtout si on 
a la précaution d’y joindre un oculaire renfermant un mi- 
cromètre en verre. On peut se procurer ces instruments au 
prix de 30, 40 et 50 thalers (112 fr., 150 fr. et 187 fr.), et, 
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s’ils sortent d’une de nos meilleures maisons, leur effet 
sera supérieur à celui des grands microscopes qu’on ven- 
dait, il y a dix ans, trois ou quatre fois plus cher. 

On a rarement besoin d’un objectif plus fort; l’acheter 
avec le microscope , c’est augmenter considérablement les 
dépenses. Nous voudrions encore ici donner le conseil de 
se passer, en commençant, des objectifs très-puissants, 
à correction, à immersion (fig. 46), dont on se sert parti- 
culièrement dans les recherches les plus délicates : un 
objectif construit pour être employé à sec sera préférable 
à ces derniers. Avec un pareil microscope, on pourra ar- 
river à un grossissement de 450 à 600 fois , et n’avoir à 

regretter que rarement, même 
dans un travail scientifique con- 
sidérable, d’être privé d’un gros- 
sissement plus fort. On peut se 
procurer, sur le coutinent, ces 
instruments parfaitement con- 
struits au prix de 70 à 80 thalers 
(265 à 300 fr.). 

D’autres accessoires, plus ou 
moins coûteux, consistent en appareils pour le dessin et 
pour la polarisation. On ne les emploie généralement 
qu’avec les grands instruments. 

Mais si la partie optique, si la bonté des objectifs con- 
stituent avant tout le mérite d’un microscope, on nous 
adressera sans doute cette question : Quels sont les travaux 
qui recommandent particulièrement les différentes maisons 
d’instruments d’optique ? Il est très-difficile de porter là- 
dessus un jugement impartial. Et lors même qu’on ne 
prendrait point en considération le mécontentement qu’é- 
prouveraient, à coup sûr, les opticiens qui ne figurent pas 
au premier rang, il faudrait, pour élucider cette question, 
avoir parcouru l’Allemagne, la France, l’Angleterre et 



Fig. 46. Système à immersion , 
n* 10 , de Hartnack. 
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l’Amérique du Nord; car, même sur ce terrain, notre 
époque tout industrielle fait des progrès constants, et telle 
maison qui occupait le premier rang est surpassée bientôt 
par telle autre. 

S’il ne s’agit que d’objectifs faibles, de puissance 
moyenne ou ordinaire, on les trouvera construits d’une 
manière très-satisfaisante chez la plupart des opticiens 
de nos jours ; chaque année on vend une grande quan* 
tité de ces instruments qui sont très-bons et suffisent par- 
faitement aux besoins du médecin. Toutefois ces mêmes 
instruments, provenant de diverses fabriques, ne sont pas 
également bons : il y a un choix à faire. Mais les avan- 
tages que les meilleurs présentent sont peu sensibles dans 
la pratique et ne sont guère aperçus que par l’œil d’un con- 
naisseur; ajoutons, cependant, que les efforts tentés pour 
obtenir un angle d’ouverture plus grand ont imprimé aux 
objectifs modernes un cachet tout particulier. Comme 
conseil utile, nous donnerons, en attendant, celui de 
ne pas acheter un instrument chez un opticien inconnu, 
ou de soumettre préalablement l’instrument à l’examen 
d’un connaisseur et de se tenir en garde contre les éloges 
exagérés que lui donne l’opticien lui-même, ou un écri- 
vain chargé de cette mission. 

Mais s’il s’agit de la construction d’objectifs très-forts ou 
de ceux dont l’extrême puissance permet d’arriver aux plus 
hauts résultats obtenus de nos jours, on trouvera des 
différences très-marquées entre les diverses fabriques 
d’instruments d’optique. Aussi celui qui veut se pro- 
curer un instrument de premier ordre doit agir avec 
prudence. 

Il y a dix ans, quelques grandes maisons d’Angleterre 
prétendaient l’emporter en perfection sur les opticiens du 
continent, en exceptant, toutefois peut-être, le savant et 
habile constructeur de microscopes, l’Italien Amici. Au- 
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cun observateur impartial, sachant essayer un instrument, 
ne contesterait la légitimité de cette prétention, s’il lui 
était donné de pouvoir comparer des microscopes datant 
de cette époque. Depuis lors, un sentiment d’émulation 
s’est emparé des opticiens du continent et a poussé les 
plus capables d’entre eux à de continuelles améliorations. 
La différence de mérite s’est effacée peu à peu, et mainte- 
nant elle a complètement disparu. Certains objets, de créa- 
tion récente, devraient peut-être porter un cachet plus 
élevé. On remarquera aussi que les instruments de grande 
dimension, provenant des maisons anglaises, coûtent infi- 
niment plus cher que ceux établis par les maisons alle- 
mandes ou françaises. Ainsi, par exemple, un objectif 
ayant une distance focale de Y» de pouce, se vend, chez 
Powell et Lealand, à Londres, un peu plus de 16 pounds 
(400 fr.), tandis qu’un objectif, de puissance égale et à 
immersion, le n° 10, de Hartnack, à Paris, se délivre au 
prix de 200 fr., et l’objectif, encore plus fort, n° 11, n’est 
coté que 250 fr. 

Je n’ai pas eu l’occasion de voir de grands microscopes 
anglais construits récemment par les opticiens les plus re- 
nommés. Je ne puis, en conséquence, dire de combien 
les travaux actuels ont surpassé les travaux anciens. Har- 
ting, un des plus experts et des plus profonds connaisseurs, 
en fait de microscope, a donné, il y a quelques années, 
le plus grand éloge aux objectifs forts, et très-forts, d’An- 
drew Ross, ainsi qu’à ceux de Powell et Lealand. Pen- 
dant l’année qui vient de s’écouler, cette dernière maison 
a vendu, en Angleterre, beaucoup d’objectifs ayant */ M de 
pouce de foyer ; et cette combinaison a été fort remarquée 
à l’exposition de 1862 ; un autre objectif de ’/ w " figure de- 
puis peu sur son prix-courant. 

Parmi les opticiens du continent, je regarde Hartnack, 
successeur d’Oberhâuser (place Dauphine, 21, à Paris), 
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comme supérieur à tous les autres. Non-seulement aucun 
de ses confrères n’a jamais pu atteindre, même de loin, 
à la perfection de ses objectifs à immersion ; mais Hartnack 
a apporté des améliorations considérables à la structure 
des objectifs plus faibles dont l’importance est si grande; et 
il est permis d’attendre encore d’autres perfectionnements 
du zèle et de la capacité de cet artiste doué d’une intelli- 
gence remarquable. C’est ainsi que l’objectif n° 5 possède 
un angle d’ouverture de 80 degrés. Les objectifs n os 7 et 8 
notamment sont très-bons, et nous ne saurions trop les 
recommander. En outre, leur prix, comme celui de tous 
les instruments de Hartnack, est très-modéré. Le premier 
de ces deux objectifs a été porté (j’ai pu m’en convaincre 
par des comparaisons nombreuses et par un examen sé- 
rieux) à un degré de perfection de plus en plus prononcé, 
aussi bien sous le rapport de la puissance de pénétration 
que sous celui de la puissance de définition; il offre, avec 
un angle d’ouverture d’environ 100°, une combinaison 
admirable pour les recherches histologiques. Le n° 8 pos- 
sède une ouverture de 125° à 130°, et le n° 9 une ouver- 
ture de 155° à ICO 0 (système à sec). 

On peut se procurer, au prix de 60 fr., le plus petit mi- 
croscope, à l’usage des hospices, avec un objectif n° 7 ; 
toutefois ce modèle laisse à désirer au point de vue du 
système d’éclairage et de la platine, qui est très-petite, 
mais dont on peut très-bien se servir dans des recherches 
médicales. Une platine, suffisamment grande, n’en aug- 
mente le prix que de 5 fr. 

Le modèle au-dessus ayant un diaphragme tournant, une 
large platine accompagnée d’un objectif faible et du n° 7 
ci-dessus mentionné, et, de plus, pourvu de plusieurs 
oculaires, coûte 115 fr. Ce prix est porté à 165 fr., si l’on 
veut posséder, en outre, l’objectif n° 8. Ce modèle, à l’ex- 
ception de l’éclairage oblique qui manque, laisse très-peu 
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de chose à désirer, et, à cause de sa petitesse, est très- 
commode en voyage. 

Une monture très-avantageuse et permettant l’éclairage 
oblique, c’est celle du petit microscope à fer à cheval qui, 
muni de trois objectifs (n°* 4, 7 et 8) et des oculaires néces- 
saires, ne coûte que 275 fr. Dans ces dernières années, 
un grand nombre d’instruments de ce genre ont passé par 
mes mains, et maintenant je ne connais aucun microscope 
que je puisse recommander, à un égal degré, aux méde- 
cins et aux étudiants pouvant faire cette dépense modérée. 
Si, au lieu du n° 8, on prend l’objectif à immersion n° 9, 
le prix s’élève à 390 fr. 

Le grand microscope de Hartnack a des proportion» 
considérables et possède toujours une platine tournante. 
A cet instrument, accompagné de quatre objectifs, on joint 
encore d’habitude un objectif à immersion n° 9, ce qui en 
porte le prix à 750 fr. C’est là certainement le microscope le 
plus parfait qui ait été construitde nos jours sur le continent. 

Après Hartnack vient Nachet, à Paris (Nacbet et fils, 
rue Saint-Séverin, 17), qui s’est acquis une belle réputation 
comme fabricant de microscopes. On lui doit, depuis plu- 
sieurs années, de grands instruments imités, pour la forme, 
des microscopes anglais. Ils peuvent prendre une position 
inclinée et sont pourvus d’un condensateur. Ces micros- 
copes étaient fort bons pour l’époque. J’ignore quels peu- 
vent avoir été les progrès accomplis par Nachet pendant 
ces dernières années. J’ai cependant été à même d’exami- 
ner, il y a dix-huit mois environ, plusieurs petits micros- 
copes semblables, pour la forme, à ceux de Hartnack, 
mais qui leur étaient bien inférieurs dans la partie optique. 
Voici les prix de Nachet: le grand microscope avec une 
monture imitée des microscopes anglais et susceptible de 
recevoir une position oblique (fig. 26), avec de nombreux 
accessoires et sept objectifs, coûte 1,300 fr.; un autre 
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grand instrument, plus ancien, vaut 1,150 fr., et avec 
une monture plus simple, 650 fr. On peut se procurer, 
chez Nachet, de plus petits instruments avec des mon- 
tures diverses, et, en partie, très-avantageuses, au prix 
de 500, 380, 200, 150, 125 et 70 fr. 

Parmi les opticiens allemands, Zeiss, à Iéna, a aussi 
construit, depuis peu, des microscopes compliqués. Schacht 
nous en a parlé récemment et en fait un grand éloge. 
Zeiss possède à présent huit modèles divers, très-avanta- 
geux, du prix de 8 à 55 thalers. Ses objectifs portent, sui- 
vant leur force, les lettres A -F. Le premier coûte 8 tha- 
lers et les suivants sont de 8 à 15 thalers, jusqu’à la lettre 
F, qui est cotée 26 thalers. Ce dernier objectif est, au 
jugement d’hommes compétents (Schacht, M. Schultze), 
une combinaison excellente et très-forte. Les oculaires se 
payent, en outre , 2 thalers. Je ne connais de ces instru- 
ments, pour le moment, que le petit microscope de 
15 thalers (fig. 22); je le considère comme très-bon. 

C. Kellner, de Wetzlar, a confectionné, dans ces qua- 
rante dernières années, des instruments qui étaient excel- 
lents pour leur époque. Ses successeurs, Belthle et Rex- 
roth, font figurer dans leur prix-courant des microscopes 
depuis 35 jusqu’à 120 thalers. Belthle m’a fait présenter, 
il y a peu de temps, de bons instruments. 

Schrœder (Hollændischer Brook, 31, à Hambourg) s’est 
acquis de la réputation comme constructeur de micros- 
copes. Un objectif à immersion et à correction, que j’exa- 
minai, il y a plusieurs années, était bon, quoique de beau- 
coup inférieur à ceux de Hartnack. Ses plus forts objectifs 
ont un grand angle d’ouverture. Le prix des montures varie 
de 12 à 60 thalers, et celui des objectifs de 14 à 20 tha- 
lers. Les objectifs à immersion coûtent de 20 à 32 thalers. 

Hasert s’est établi à Eisenach comme fabricant de mi- 
croscopes. Il a construit de très-forts objectifs à immer- 
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sion qui ont été très»vantés par quelques personnes, surtout 
pour l’emploi de l’éclairage oblique. 

La plus ancienne maison de Berlin est celle de Schiek 
(Marienstrasse, 1 a). L’examen que j’ai fait de ses pro- 
duits, dans ces derniers temps, m’a démontré qu’il com- 
bine toujours de faibles objectifs avec des oculaires rela- 
tivement puissants. On trouve aussi à Berlin la maison 
Bénèche (Tempelhoferstrasse, 7). 

A Munich, la maison G. et S. Merz a remplacé la mai- 
son Fraunhofer et Utzschneider, si renommée. Harting a, 
depuis peu, fait l’éloge de nouveaux objectifs à correction, 
construits par Merz. L’angle d’ouverture de l’objectif n° 6 
avait au moins 90°, et celui de l’objectif (n° 7) allait jus- 
qu’à 101°. Une autre maison de Munich, très en réputa- 
tion dans ces derniers temps, est celle de M. Baader. Les 
petits instruments coûtent 45 florins. 

Le premier fabricant de Vienne est certainement 
S. Ploessl (Alte Wieden, Feldgasse, Ecke der Schmœlerl- 
gasse, 215). Ses microscopes comptaient, il y a vingt ans, 
parmi les meilleurs qui fussent alors connus. Je ne sau- 
rais rien dire des travaux récents de cette maison. 

En Italie, les excellents instruments d’Amici jouissaient 
d’une grande célébrité. De 1840 au commencement de 
1850, ses microscopes étaient les meilleurs du continent; 
Amici s’est acquis une grande réputation par les travaux 
sur le perfectionnement des microscopes. Je ne connais 
pas les instruments des derniers temps d’Amici. 

Les trois maisons les plus renommées de Londres sont : 
celles de Powell et Lealand (Eustonroad, 170); d’Andrew 
Ross (Featherstone buildings, Holborn, 2) [Thomas 
Ross fils a continué la maison fondée par son père] ; enfin 
celle de Smith-Beck et Beck (Coleman Street, 6). 

Parmi les constructeurs de microscopes dans l’Amé- 
rique du Nord, Spencer et Toiles sont les plus célèbres. 
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Emploi du microscope. — Observations microscopiques. 

On peut assez facilement et assez promptement initier 
quelqu’un à l’emploi du microscope par l’exemple et une 
démonstration pratique; mais cela devient beaucoup moins 
aisé, lorsqu’on ne peut recourir qu’à la parole écrite. Nous 
nous bornerons donc ici à l’indication des points capi- 
taux, et nous abandonnerons le reste à la sagacité person- 
nelle du débutant. 

Un éclairage convenable est d’une grande importance, 
quand on fait usage du microscope. Comme la plupart des 
observations ont lieu à l’aide de la lumière, et qu’on doit 
préférer la lumière du jour à n’importe quel autre éclai- 
rage artificiel , le choix d’une chambre de travail ne sera 
pas chose indifférente. Quiconque aura ce choix à sa dis- 
position, devra préférer l’exposition nord-ouest, ou nord- 
est, et, autant que possible, avec un espace libre devant 
soi qui permette de profiter des rayons arrivant directement 
du ciel. Dans les rues étroites des villes, on ne peut, la 
plupart du temps, s’installer que dans les étages supé- 
rieurs. Il est avantageux d’avoir des fenêtres aux deux 
côtés de la chambre ; mais on fermera celles dont on ne 
se sert pas pour le moment, avec un rideau de couleur 
sombre ou avec des volets. Dans les recherches ordi- 
naires, on pourra, sans inconvénient, placer l’instrument 
sur une table, tout près de la fenêtre; on préparera donc 
et on observera à la même place. Mais quand il s’agit 
d’obtenir un éclairage aussi parfait que possible, il faut 
renoncer à un établissement dè ce genre, et poser le mi- 
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croscope à la distance de 6 à 9 pieds, quelquefois davan- 
tage de la fenêtre. Un écran sombre, qu’on ajoute au- 
dessus de la platine au moyen d’un anneau passant dans 
le tube du microscope, empêchera la lumière de tomber 
sur l’objet, et concourra d’une manière sensible à l’amé- 
lioration de l’image. Lorsque l’on entreprend des recher- 
ches à l’aide de la lumière polarisée, ou qu’on veut arriver 
à résoudre des test-objets avec l’éclairage oblique, il est 
indispensable de recourir à l’écran pour projeter de l’om- 
bre sur la platine. 

L’état du ciel influe considérablement sur l’éclairage. 
Un ciel bleu, pur, donne une lumière belle, douce, qui 
ne fatigue pas l’œil, mais qui est insuffisante comme clarté 
avec l’emploi des objectifs très-puissants. On préférera un 
ciel uniformément couvert de nuages ternes et blancs. 
Les nuages très-blancs, à cause de leur rapprochement 
du soleil, doivent être évités, à cause de leur lumière 
trop éclatante. Le passage rapide de nuages blancs, flot- 
tant dans un ciel bleu, par une atmosphère très-agitée, 
est aussi désagréable que gênant. Quand le soleil donne 
sur la fenêtre, on remédie à cet inconvénient au moyen 
d’un rideau blanc, ou en laissant tomber un store de même 
couleur. 

Pour éclairer le champ visuel, on place l’instrument 
dans la direction de la fenêtre et on regarde à travers l’o- 
culaire, pendant que d’une main on fait mouvoir le mi- 
roir. La lumière désirée étant ainsi trouvée, on place 
l’objet à examiner sur la platine du microscope et, sans le 
perdre de vue un instant, on commence à opérer les cor- 
rections nécessaires dans l’appareil optique afin d’arriver 
à la netteté de l’image. Pour atteindre ce but, on abaisse, 
par exemple, le diaphragme cylindrique, ou on imprime 
au miroir de légers changements de position. Quand le 
miroir se meut librement, l’instrument reste immobile, 
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tandis que si le mouvement en est limité , comme c’est le 
cas pour le plus grand nombre des petits microscopes, on 
est souvent obligé de tourner le corps du microscope, ou 
de le pousser tantôt en avant, tantôt en arrière. 

L’observateur qui débute croit généralement qu’une 
lumière vive éclairant le champ visuel est préférable à 
toute autre; mais, dans le cours de son travail, il s’aper- 
cevra bientôt que ses yeux, éblouis par un océan de lu- 
mière, se remplissent de larmes et se fatiguent prompte- 
ment. Le micrographe expérimenté cherche, en général, 
à modérer beaucoup l’intensité de l’éclairage. En ména- 
geant l’organe de la vue, on parvient à voir immédiate- 
ment les détails délicats de l’image microscopique. Aussi 
le commençant doit- il, tout d’abord, s’habituer à manier 
habilement le miroir et à se servir des diaphragmes. Si le 
miroir de l’instrument a deux surfaces , l’une plane et 
l’autre concave, on emploie la première avec les objectifs 
faibles et une lumière vive, tandis que la surface concave 
convient aux objectifs puissants mis en œuvre avec une 
lumière moins intense. Les instruments privés de ces res- 
sources laissent toujours beaucoup à désirer. En tournant 
le microscope de certaines façons, en projetant de l’ombre 
avec la main, on parvient quelquefois, il est vrai, à rendre 
plusieurs inconvénients moins sensibles. 

L’éclairage oblique (fig. 47) demande une grande expé- 
rience. Il faut débarrasser l’ouverture de la platine de tout 
diaphragme, et si, par hasard, il existait sous cette ou- 
verture un chariot, on l’ôterait. Pendant que le regard 
plonge dans le microscope, on essaye différentes posi- 
tions du miroir. En le tirant tout près et au-dessous de la 
platine, on peut arriver à un éclairage aussi oblique que 
possible. On obtient quelquefois, ainsi, des effets de lu- 
mière vraiment extraordinaires, qui mettent en évidence, 
d’une manière surprenante, une foule de détails très-dé- 
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licats. Dans ce genre d’observations, une bonne platine 
tournante devient un accessoire d’une- haute importance. 

Un observateur, habi- 
tué à son instrument et 
connaissant bien la par- 
tie technique du mi- 
croscope, montrera à 
une personne inexpéri- 
mentée des choses qui 
l’étonneront et qu’elle 
chercherait vainement 
à voir pendant des heu- 
res entières. On peut 
signaler, comme le plus 
important résultat des 
chefs-d’œuvre de l’é- 
clairage oblique , la 
résolution, par les ob- 
jectifs puissants, des 
systèmes de lignes qui circonscrivent les espaces rhom- 
biques du pleurosigma angukitum , et la manifestation des 
dessins du surirella gemma et du grammatophora subtilis- 
sima, à l’aide de forts objectifs à immersion. Cependant, 
ce mode d’éclairage n’a qu’une valeur secondaire dans le 
genre de travail qui nous occupe. 

Quiconque veut et peut ménager sa vue, doit éviter 
d’entreprendre des observations microscopiques de longue 
durée avec la lumière d’une lampe ou celle du gaz. Tou- 
tefois, comme il y a, au nord de l’Europe, et pendant 
l’hiver surtout, des jours où la lumière naturelle fait 
presque défaut et ne procure qu’un éclairage misérable, 
on est forcé de recourir à la lumière artificielle. Dans 
ce cas , nous conseillerons l’usage d’un appareil nommé 
modérateur simple, consistant en une lampe d’Argand ou 
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au pétrole, pas trop élevée et surmontée d’un globe de 
verre dépoli. On peut aussi employer avantageusement 
des lampes à gaz construites exprès. Les fabricants de 
microscopes anglais ont inventé et préconisent des lampes 
de ce genre, qui sont très-commodes. 

Il est de toute nécessité de savoir modérer convena- 
blement la lumière. On apporte une amélioration impor- 
tante au système d’éclairage en interposant un verre bleu 
de cobalt, plus ou moins foncé, entre la lampe à gaz et 
l’objet. Ce verre se place sur le miroir ou, mieux encore, 
sur la platine. On peut encore disposer un écran en carton 
noir percé d’ouvertures de dimensions diverses devant le 
microscope, parallèlement au miroir. On fixe, avec de la 
cire , un verre bleu devant les ouvertures , dont on mo- 
difie la dimension à l’aide d’un diaphragme tournant situé 
par derrière, et l’on se procure ainsi, à peu de frais, un 
accessoire du grand microscope d’Oberhâuser et de Hart- 
nack, qui, vu les excellents effets qu’on en obtient, mé- 
rite d’être fortement recommandé. Tous les grands modèles 
peuvent être accompagnés d’un semblable appareil. 

On se sert rarement de la lumière directe du soleil et 
de celle de la lampe dans les recherches habituelles, mais 
on est obligé d’y recourir, au contraire, dans un grand 
nombre d’observations faites avec la lumière polarisée , 
parce que cet éclairage est le plus intense de tous. 

Les objets opaques doivent être éclairés par la lumière 
directe et sans lumière transmise. La lumière ordinaire 
du jour suffit quand il ne s’agit que de très-faibles gros- 
sissements. Des grossissements plus prononcés exigent un 
éclairage plus intense. On peut ici, dans certaines cir- 
constances , se servir de la lumière du soleil , on bien en- 
core recourir à divers moyens pour concentrer la lumière 
sur l’objet. Une lentille piano-convexe à grand foyer, qu’on 
place devant l’instrument, répond ordinairement à tous 
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les besoins (fig. 17); un prisme en verre produit le même 
effet. L’appareil d’éclairage de Lieberkühn mérite d’être 
signalé comme très-bon; toutefois, on ne peut s’en servir 
que rarement dans des recherches médicales. 

L’objet à examiner, s’il n’est pas constitué de manière 
à ne pouvoir souffrir aucune modification, devra subir 
une préparation préalable. Nous parlerons bientôt avec 
plus de détail de cette préparation, qui varie naturelle- 
ment suivant les circonstances, mais dont le but est de 
faciliter les recherches en se servant de la lumière trans- 
mise. Nous ferons seulement remarquer ici qu’il est im- 
portant de procéder à cette préparation avec beaucoup de 
soin, en observant la plus grande propreté, et que, d’un 
autre côté, il faut éviter de chercher à' trop bien faire, 
et de^ choisir, pour ses explorations, des objets de trop 
grande dimension. Les commençants commettent ordinai- 
rement cette faute: ils posent, sous le microscope, des 
masses qui, divisées convenablement, auraient suffi à faire 
une douzaine de préparations distinctes. Les objectifs 
puissants exigent toujours que les objets à examiner soient 
minces et petits. On se bornera rarement à des recherches 
avec la lumière directe, quand l’objet peut être placé sur 
la platine du microscope, à sec et à découvert. On saura 
que, généralement, il est nécessaire de mouiller l’objet 
avec de l’eau ou avec des liquides conservateurs, tels que 
la glycérine, etc. Dans ce cas encore, surtout avec l’em- 
ploi de faibles grossissements, on peut laisser l’objet à 
découvert, et souvent même on examine un grand nom- 
bre de choses , non pas en les mettant simplement sur la 
platine, mais en recourant à un verre de montre, à une 
cage de verre, à des cellules transparentes. 

Lorsqu’on passe à des grossissements plus considéra- 
bles, il est indispensable de couvrir l’objet avec une la- 
melle de verre mince, surtout bien propre. On s’opposera 
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à tout écoulement de liquide sur la surface extérieure de 
la lamelle quand on emploie des objectifs ordinaires, 
parce que l’image devient trouble et comme noyée; c’est 
tout le contraire, ainsi qu’on l’a déjà dit, lorsqu’on fait 
usage d’objectifs à immersion. On évitera de toucher la 
surface des verres à couvrir avec les doigts; c’est en sai- 
sissant les lamelles par les bords qu’on les pose sur l’objet. 
Lorsque celui-ci est très-délicat, il y a quelques précau- 
tions à prendre; l’ovule d’un mammifère, par exemple, 
serait détruit si l’on place maladroitement dessus le verre 
à couvrir; les éléments d’une rétine toute fraîche seraient 
également troublés dans leurs rapports en pareil cas.... Des 
moyens fort simples garantiront les préparations de tout 
dommage. Il suffit d’insérer entre la lame porte-objet et 
le verre à couvrir un petit fragment de cheveu, de crin, 
ou d’une lamelle de verre extrêmement mince. 

C’est pendant que le regard plonge dans le microscope 
qu’on donne à celui-ci une position convenable, en abais- 
sant son tube , soit simplement avec la main et en le fai- 
sant glisser de haut en bas dans son anneau, soit en tour- 
nant une vis qui produit le même effet. Dans cette 
opération, on évitera de pousser l’objectif jusqu’à ce qu’il 
touche l’objet, attendu que celui-ci pourrait être détruit, 
et que les lamelles de verre courraient risque d’être bri- 
sées. La dernière lentille de l’objectif elle-même serait 
exposée à être endommagée dans certaines circonstances. 
Les commençants agiront prudemment en adoptant une 
direction opposée, c’est-à-dire en faisant glisser le tube de 
bas en haut. Pour cela, on s’arrange de façon que l’ob- 
jectif qui termine le tube ne soit séparé de la lamelle de 
verre que d’un minime intervalle, et l’on fait ensuite 
glisser le corps du microscope de bas en haut. Une cer- 
taine habitude est nécessaire pour bien mettre au point; 
- l’emploi d’objectifs très-puissants présente d’assez grandes 
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difficultés. La vigueur et la finesse des contours indiquent 
qu’on a atteint le but. On arrive surtout à une bonne mise 
au point à l’aide de la vis de rappel. 

On examine d’abord l’objet, avec un grossissement fai- 
ble, un éclairage central et la lumière transmise; on passe 
ensuite, par degrés, à des objectifs un peu plus forts, 
mais on conserve toujours des oculaires faibles et même, 
selon les circonstances, on raccourcit convenablement la 
longueur du tube. Les commençants commettent souvent 
une erreur qu’il importe de signaler. Ne sachant pas ap- 
précier à leur valeur les grossissements faibles , ils em- 
ploient de prime abord de puissants objectifs. Mais comme 
les objectifs faibles fournissent seuls, en quelque sorte, 
un champ visuel étendu , tandis que ce même champ vi- 
suel est extraordinairement rétréci lorsqu’on se sert d’ob- 
jectifs puissants, il en résulte que l’usage des faibles gros- 
sissements est d’une haute importance, tant parce qu’il 
permet d’embrasser l’ensemble de la préparation d’un 
même coup d’œil, que parce qu’il facilite les recherches 
de l’observateur. 

On a recours ensuite, successivement, à des objectifs 
plus puissants, en les combinant d’abord avec des ocu- 
laires faibles. Pendant ces essais, il sera quelquefois 
nécessaire de préférér le miroir concave au miroir plan; 
mais, dans tous les cas, il importe de mettre très- exacte- 
ment au point, à l’aide de la vis micrométrique. On chan- 
gera également, s’il en est besoin, les diaphragmes cylin- 
driques à grandes ouvertures pour d’autres percés d’un 
trou plus petit. 

Si, après avoir procédé de la sorte, l’observateur juge, 
enfin, nécessaire d’en venir aux puissants objectifs, il 
pourra se permettre aussi l’usage d’oculaires un peu 
plus forts, usage qui, néanmoins, sera toujours modéré. 
On acquerra bientôt la conviction qu’on obtient moins 
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avec des oculaires forts (comme cela résulte d’ailleurs de 
la nature optique même de l’oculaire) qu’on ne le croit 
d’abord. L’image devient plus grande, et, en conséquence, 
certaines choses peuvent sembler plus nettes. Mais on 
arrive bientôt à un grossissement qui ne montre abso- 
lument rien de plus; au contraire, il montre moins que 
l’oculaire plus faible dont on s’est précédemment servi, 
attendu que la clarté du champ visuel et la finesse de 
l’image ont singulièrement diminué. Les oculaires extrê- 
mement forts, ajoutés aux grands instruments comme 
derniers accessoires , peuvent être considérés comme des 
articles de luxe dont l’usage est à peine possible. 

Toutefois, les objectifs dont la partie optique a été par- 
faitement soignée, supportent mieux des oculaires plus 
forts que les objectifs moins habilement construits. Néan- 
moins, même dans ce cas, on ne recherchera le grossis- 
sement de l’image au moyen de l’oculaire qu’avec beau- 
coup de circonspection. Les oculaires peuvent certainement 
recevoir encore de grandes améliorations, et il est très- 
fort à désirer que des opticiens capables entreprennent 
cette tâche. Les premiers oculaires dits orthoscopiques , 
qui, à ma connaissance, aient été construits et vendus, 
sont dus à Kellner, mort jeune, à Wetzlar; ils donnent, à 
la vérité, une image très-plané, mais leurs plus forts nu- 
méros ne m’ont pas montré dans l’objet un détail nou- 
veau. 

Il résulte des observations précédentes, que celui qui 
peut obtenir à l’aide de son microscope, et en suivant 
deux voies différentes, à peu près le même grossissement, 
l’un avec un objectif faible, associé à un puissant ocu- 
laire, l’autre au moyen d’un objectif fort, employé avec un 
oculaire faible, doit toujours préférer cette dernière com- 
binaison. C’est pourquoi les efforts des anciens opticiens, 
pour combiner des objectifs faibles avec des oculaires re- 
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lativement puissants, ne sauraient être approuvés, et on a 
renoncé, de plus en plus, à cette méthode dans ces der- 
niers temps. 

Les objets dont on entreprend l’examen au point de vue 
de l’histologie et de la médecine exigent rarement l’em- 
ploi de l’éclairage oblique. Si l’on veut étudier les effets 
de ce genre d’éclairage, on devra suivre les préceptes 
donnés plus haut. 

Pour faire usage des réactifs, on met une goutte en con- 
tact avec l’objet préparé, au moyen d’une petite baguette 
de verre effilée, soit en soulevant le verre à couvrir, soit 
en déposant cette goutte au bord de la lamelle sous la- 
quelle elle passera pour s’unir au liquide où baigne déjà 
l’objet. On peut obtenir une infiltration lente en se servant 
d’un fil de toile placé, moitié sous la lamelle, moitié sur 
la lame en verre portant l’objet, fil qu’on imbibe avec la 
goutte du réactif. 

L’observateur qui désire ménager son instrument pren- 
dra les précautions que nécessite l’emploi des réactifs, 
notamment des acides violents, des alcalis, et, plus parti- 
culièrement, des agents qui attaquent le plomb du flint. 
On évitera, autant que possible, de recourir aux acides 
chlorhydrique et azotique concentrés; on sera très-cir- 
conspect dans le maniement des acides volatils et de l’am- 
moniaque. Enfin, on ne se servira jamais d’eau sulfu- 
reuse. Toute addition de réactif exige l’usage de grandes 
lamelles à couvrir. Quand malheureusement une lentille 
a été mouillée par un réactif, on la plonge immédiate- 
ment dans l’eau distillée. Éloignez de votre chambre 
de travail toute préparation chimique dégageant des va- 
peurs. Le triste état des microscopes employés dans les 
laboratoires de chimie est la meilleure preuve de l’action 
délétère des gaz. 

Lorsqu’on se sert journellement du microscope, il est 
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pénible d’avoir sans cesse à le monter et à le démonter, 
opération qui, répétée fréquemment, peut nuire au méca- 
nisme de la monture. Aussi est-il bon d’avoir son micros- 
cope établi sur une table, et placé sous un globe ou sous 
une cage en verre. Le tout reposera sur un morceau de 
drap qui empêche l’introduction de la poussière. Une 
autre cloche de verre protégera les oculaires , les objec- 
tifs enfermés dans un étui, et tous les ustensiles d’un usage 
fréquent. Pour éviter que les instruments ne soient inces- 
samment couverts de vapeurs, il est bon de travailler dans 
une chambre chauffée. 

Chaque fois qu’on se sera servi du microscope, on fera 
bien (le commençant surtout) de l’examiner attentivement 
avant de le replacer sous le globe. S’il existe des taches 
sur les parties en cuivre, on les enlèvera avec un morceau 
de drap ; un pinceau de poil fin servira à ôter la poussière 
des lentilles, des oculaires, etc. Ces soins peuvent bien 
occasionner une perte de temps, mais on ménage ainsi 
l’instrument tout en lui conservant sa valeur primitive, 
surtout si on ne néglige pas de constater, chaque fois , 
l’état des objectifs qu’on vient d’employer. 

Voici la meilleure manière de nettoyer les objectifs : 
on ôte d’abord la poussière avec un pinceau, et on frotte 
ensuite la lentille avec un morceau de linge très-fin, et 
fortement adouci par de fréquents lavages. On peut éga- 
lement employer au même usage une peau très-line, très- 
douce, ou de la moelle de sureau. Il est des taches qu’on 
enlève avec de l’eau distillée ; d’autres , telles que celles 
provenant de la glycérine, exigent qu’on ait recours à un 
morceau de drap imprégné d’alcool. Il faut éviter l’emploi 
d’une trop grande quantité de ce liquide, parce qu’il pour- 
rait s’en glisser une partie entre le joint des lentilles et 
atteindre le mastic qui unit le Crown et le flint. 

Un micrographe expérimenté n’aura pas souvent à se 
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reprocher d’avoir trop mouillé une lentille. On compren- 
dra facilement qu’il importe de s’en abstenir soigneuse- 
ment toutes les fois qu’on emploie des réactifs, et que, 
dans ce dernier cas, il faut toujours procéder avec les plus 
grandes précautions. On se servira alors, autant que pos- 
sible, d’objectifs faibles, possédant une grande distance 
focale; et, si on doit pousser plus loin ce genre de tra- 
vail, il sera nécessaire de couvrir la platine d’une plaque 
de verre, qu’on fixera avec des valets, si la platine en est 
pourvue. Quand les lames de verre qui supportent l’objet 
sont assez larges, elles forment naturellement déjà un abri. 

Malgré tous les soins donnés au microscope, il devient 
indispensable de nettoyer à fond, de temps en temps, sa 
partie optique, attendu qu’il se forme sur les lentilles et 
les oculaires une sorte de couche graisseuse qui assom- 
brit considérablement l’image. Les instruments dont on 
ne s’est pas servi depuis plusieurs années portent, presque 
toujours, cette couche de matière grasse. On peut être 
sans inquiétude sur le résultat du nettoyage, car il est 
tout à fait inoffensif pour les verres , si l’on se sert d’un 
bon pinceau et d’une toile très-fine. 

La table de travail sera grande et massive , afin qu’elle 
repose fermement et solidement sur le plancher. Nous 
recommanderons d’employer pour sa surface un bois dur 
dans lequel on incrustera d’un côté, ou même des deux 
côtés, des tablettes d’ardoise où se feront les préparations. 

Il est très-utile que la table possède plusieurs tiroirs, 
afin de serrer et de mettre à l’abri de la poussière, ainsi 
que de toute malpropreté, le grand nombre de petits acces- 
soires dont on a besoin. 

On place dans ces mêmes tiroirs les lames porte-objets, 
les lamelles à couvrir, les vases en verre, les instruments 
de dessin, les appareils additionnels du microscope, les 
morceaux de toile destinés au nettoyage, etc. 
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Il y aura toujours sur la table des globes et des cloches 
en verre pour protéger de la poussière les objets dont on 
ne se sert pas momentanément. 

Tout réactif inutile ne restera pas sur la table et sera 
mis soigneusement dans un endroit à part. 

La question de savoir quelles sont les qualités morales 
et physiques que doit posséder le micrographe a été traitée 
fort au long dans un grand nombre d’ouvrages. Nous 
croyons pouvoir nous abstenir de nous en occuper ici. On 
peut dire, toutefois, que la finesse des sens, le calme, 
l’amour de la vérité et l’heureux don d’un jugement sain 
sont surtout nécessaires au médecin et à toute personne 
qui se livre à des recherches scientifiques. Celui qui ne 
possède point ces qualités, celui qui se trouble facile- 
ment et qui, entraîné à chaque instant par une imagina- 
tion trop vive, perd le calme et l’impartialité indispen- 
sables pour bien observer , celui-là doit renoncer au 
microscope et à la médecine. 

Les recherches microscopiques demandent une bonne 
vue qui ne se fatigue pas trop facilement. Un peu de myo- 
pie avec des yeux bien transparents constitue ordinaire- 
ment les indices d’une grande aptitude aux travaux qui 
nous occupent. Quiconque est assez heureux pour possé- 
der deux yeux également bons, doit s’habituer à s’en ser- 
vir tour à tour. Les personnes qui regardent longtemps 
de suite avec le môme œil, tandis que l’autre, quoique 
ouvert, reste dans l’inaction, s’apercevront combien le 
premier gagne en force, pendant que l’autre devient plus 
irritable. Si l’on se sert ensuite de l’œil reposé pour rem- 
placer l’autre, le champ visuel paraîtra beaucoup plus 
clair, et la fatigue se fera promptement sentir. 

Dans le cas où un œil est sensiblement plus faible que 
l’autre , on doit naturellement consacrer aux travaux mi- 
croscopiques l’œil bon. Il faut s’habituer, dès le principe, 
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à conserver ouvert l’œil inactif pendant qu’on regarde 
avec l’autre dans l’instrument. Bientôt l’attention se con- 
centre si fortement dans l’œil occupé, que les impressions 
qui se produisent sur l’œil non employé passent inaperçues 
par l’dbservateur. 

Afin de ménager la vue , il est à propos de ne pas travailler 
trop longtemps. On évitera également de se livrer à des 
recherches microscopiques pendant les premières heures 
du jour, et immédiatement après le dîner. Aussitôt qu’on 
éprouve de la fatigue, il faut cesser tout travail. Cette re- 
commandation concerne plus particulièrement les com- 
mençants, dont les yeux se fatiguent d’autant plus vite 
qu’ils ne sont pas habitués à ce genre de vision. Dans la 
suite, les yeux, mieux exercés, supporteront facilement 
une application plus longue. 

On travaillera debout ou assis, selon qu’on sera habi- 
tué à l’une ou à l’autre de ces positions. La manière la 
plus facile de se servir d’un microscope vertical, c’est 
de regarder à travers le tube en abaissant la tête. Les An- 
glais attachent généralement une grande importance à 
pouvoir faire prendre au microscope la position oblique ou 
la position horizontale, afin d’éviter ainsi la fatigue de la 
nuque et l’afflux du sang vers la tête. Leurs grands mi- 
croscopes, de même que les plus simples, sont construits 
de façon à se renverser. L’incommodité qui résulte d’une 
platine placée obliquement ou verticalement est, au sen- 
timent des observateurs du continent, beaucoup trop sen- 
sible (lorsqu’il s’agit de voir autre chose que des test- 
objets)', pour qu’on ait adopté les dispositions dont il vient 
d’être parlé. 

Dans l’intérêt de la conservation de la vue , il est très- 
important, comme on l’a déjà dit, de modérer convena- 
blement l’éclairage du champ visuel, et de savoir faire 
adroitement usage des diaphragmes (fig. 18, p. 34). 
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La faculté de voir et d’observer avec le microscope 
n’est pas la môme pour tous; elle est naturellement plus 
grande chez l’un, plus petite chez l’autre; mais, à l’aide 
d’une certaine persévérance, presque tout le monde peut 
l’acquérir, du moins dans une certaine mesure. 

Cependant la nature particulière des images microsco- 
piques offrira toujours, au début, des difficultés. Le mi- 
croscope composé ne nous montre momentanément de 
l’objet que la surface optique qui se place au foyer, et tout 
ce qui existe en deçà ou au delà de ce foyer reste ina- 
perçu ou comme noyé. En outre, en se conformant à la 
méthode habituellement adoptée pour faire des recher- 
ches, l’image est transparente, parce que la lumière vient 
d’en bas et non d’en haut, comme cela a lieu dans la vi- 
sion ordinaire. Des objets qui sont situés dans d’autres 
plans, supérieurs ou inférieurs, ne deviennent visibles que 
par des changements de foyer, et cet effet sera, avec des 
objectifs à grand angle d’ouverture et à fort grossissement, 
beaucoup plus sensible qu’avec des systèmes faibles et à 
angle d’ouverture médiocre. Il résulte de là qu’on peut, 
à la vérité, reconnaître immédiatement les contours, la 
longueur et la largeur d’un objet, mais qu’on n’apprécie 
jamais son épaisseur ni sa forme complète. Nous ne par- 
venons à bien voir l’épaisseur et la forme que par une 
succession des diverses images microscopiques obtenues 
en déplaçant le foyer. C’est ici que le commençant ren- 
contre des difficultés sérieuses, car, en combinant inexac- 
tement la série d’images, il s’expose à des erreurs. Nous 
manquons, dans ce genre d’examen, des moyens auxi- 
liaires qui nous mettent à même, dans les observations 
ordinaires, de bien apprécier les formes des objets. Aussi 
saisit-on bien plus facilementla structure d’un objet micros- 
copique, lorsqu’on fait usage de la lumière directe. Lors- 
que l’on possède déjà quelque expérience, on n’éprouve 
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aucune difficulté à bien distinguer un globule de sang , 
mais on en éprouvera à déchiffrer la forme à angles mul- 
tiples de beaucoup de diatomées, celle d’un espace creux 
dans une partie d’organe. La comparaison de plusieurs 
coupes opérées dans des directions horizontale, verticale et 
oblique, moyen dont se servent surtout les botanistes, est 
ici, quand il est possible de l’employer, du plus grand prix. 

Ce n’est également qu’avec beaucoup de peine qu’on 
parvient à apprécier la forme d’un objet , lorsque celui-ci 
est extrêmement petit. Quand on a acquis quelque habi- 
tude , on évalue aisément l’importance des diverses saillies 
qui se trouvent dans les objets microscopiques; on dis- 
tingue, par exemple, une surface convexe d’une surface 
concave, qui est un peu plus grande, en se contentant 
d’une seule image. Mais si ces surfaces sont infiniment 
petites, comme quand il s’agit des espaces si gracieux du 
pleurosigma angulatum, test-objet fréquemment employé, 
l’appréciation devient très-difficile, à ce point même que, 
comme nous l’avons dit plus haut, des observateurs très- 
habiles prétendent, les uns, que les espaces dont il vient 
d’être question sont convexes , tandis que les autres sou- 
tiennent qu’ils sont concaves; et la chose est restée indé- 
cise jusqu’à ce jour. 

Welcker nous a indiqué un excellent moyen pour dis- 
cerner un corps convexe d’un corps concave. Les corps 
convexes agissent à la manière d’une lentille convergente; 
les corps concaves, au contraire, tendent à disperser les 
rayons. C’est pourquoi un corps convexe, en prenant pour 
point de départ une élévation moyenne du tube du mi- 
croscope, paraîtra brillant si on allonge ce tube, tandis 
qu’il faut, au contraire, le baisser pour produire le même 
effet quand le corps est concave. On distinguera de cette 
façon un objet arrondi, une boule creuse, une bordure, 
un sillon. 
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On apprécie la forme des objets microscopiques beau- 
coup plus facilement et beaucoup plus sûrement avec des 
objectifs faibles qu’avec des objectifs forts, à angles d’ou- 
verture considérables; de manière que, ici encore, nous 
trouvons un puissant argument en faveur de l’usage des 
premiers. Si l’observateur qui possède une grande habi- 
tude du microscope arrive à ses fins à l’aide de forts objec- 
tifs, il n’en sera pas moins désirable, et cela dans un 
grand nombre de cas, de lui voir ajuster à son instrument 
un objectif de force moyenne, parfaitement soigné, avec 
un angle faible d’ouverture , comme on en avait autrefois. 
Les opticiens anglais ont cherché à remédier aux incon- 
vénients inhérents aux systèmes à grand angle d’ouver- 
ture, en y adaptant un diaphragme. 

Les altérations de l’image microscopique occasionnées 
par la présence de corps étrangers sont faciles à recon- 
naître, et la meilleure manière de les éviter, c’est d’ap- 
porter beaucoup de soin et de propreté à l’exécution des 
préparations. Il importe de se familiariser le plus tôt pos- 
sible avec la présence des bulles d’air, des gouttes de graisse, 
des grains d’amidon', des filaments de lin ou de coton, etc. 

Il est intéressant de comparer aussi l’image que pré- 
sente un objet sous l’influence de la lumière transmise 
à celle qu’on obtient à l’aide d’un éclairage direct. On 
fera également bien d’étudier l’aspect d’un seul et même 
objet dans des milieux de différentes forces de réfraction. 

La connaissance de la partie mécanique du microscope, 
le maniement adroit des vis et du miroir, le mouvement 
à imprimer à l’objet en lui faisant traverser le champ vi- 
suel, mouvement qui doit être continu et sans aucune se- 
cousse : toutes ces choses sont plus faciles à acquérir que 
celles qui concernent la partie purement optique. On peut 
poser ici en principe qu’il est important de ne jamais re- 
courir à une vis ou à un mécanisme quelconque, toutes 
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les fois que les mouvements qu’on désire obtenir peuvent 
ôtre accomplis sûrement à l’aide de la main. Un vrai con- 
naisseur trouvera qu’il y a, dans l’immense appareil d’ac- 
cessoires accompagnant le grand microscope anglais , 
quelque chose de superflu et d’incommode. 

Le renversement de l’image obtenue par le microscope 
composé crée, sans doute, pour le commençant, quel- 
ques difficultés. Toutefois on s’y habitue vite, et même, 
à la fin, on les oublie complètement. On ne se les rap- 
pelle qu’en faisant usage d’un microscope appelé micros- 
cope redresseur, qui, par l’effet d’une lentille introduite 
dans le tube, redresse l’image renversée. Comme ce re- 
dressement ne s’opère pas sans inconvénients optiques , 
ces instruments sont peu employés. Ils ne supportent que 
des objectifs faibles et ne sont commodes que comme mi- 
croscopes de dissection. 

Disons un mot des mouvements qu’on voit se manifester 
dans les images microscopiques. Tout ce qui se meut ne 
saurait être considéré comme vivant. 

Il existe quelquefois dans l’eau des courants qu’il im- 
porte de connaître, si on désire se mettre à l’abri des 
erreurs. En mêlant, par exemple, de l’eau avec de l’alcool, 
les petits corpuscules qui s’y trouvent suspendus seront 
vivement agités , jusqu’à ce que le mélange des deux 
liquides soit devenu complet. 

Ensuite, les toutes petites parcelles de substances qui 
ne sauraient être dissoutes dans l’eau, offrent le spectacle 
non interrompu d’un mouvement circulaire dont la cause 
est encore inconnue, mais qui certes n’est dû qu’à un 
phénomène physique. On a appelé ce tournoiement le 
mouvement moléculaire de Brown. 

Une fine poussière de charbon , de petits cristaux , de 
petits grains d’une matière colorante produisent également 
cette agitation singulière, ainsi que les molécules de 
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graisse et de mélanine provenant du corps d’un animal. 
Nous pouvons observer, sous l’influence de certaines 
conditions, un mouvement semblable dans le contenu très- 
aqueux de cellules, ainsi que dans le liquide environnant. 

Sur la colonne vertébrale de la grenouille, aux points 
de sortie de nerfs spinaux, on trouve de petits amas blancs 
de cristaux, ayant la forme de petites colonnes et compo- 
sés de carbonate de chaux. En les dissolvant dans une 
goutte d’eau, on obtient des effets magniliques et des plus 
favorables à l’étude du mouvement moléculaire. 

Les cristaux assez grands, longs d’environ § f m m à y, 00 "', 
restent complètement immobiles tant qu’il ne s’établit pas 
de courant dans le liquide. Ceux qui n’ont que la moitié 
de cette dimension se livrent rarement au mouvement 
circulaire. Plus on approche de l’endroit où les colon- 
nettes cristallines deviennent petites, plus on a de chances 
d’apercevoir cette agitation. Enfin, les plus petites, celles 
de Y,ooo w et moins encore, dont nous ne pouvons plus dis- 
tinguer la forme, sont agitées d’un mouvement continuel. 

L’observation du mouvement moléculaire est encore, à 
un autre point de vue, très - instructive pour le commen- . 
çant. On oublie facilement combien les mouvements d’un 
corps sont grossis par l’appareil optique du microscope. 
L’agitation de ces molécules paraîtra faible à l’œil avec 
un grossissement de 200 fois; mais, au contraire, elle 
semblera très-énergique, si l’on passe à un grossissement 
de 1,000 à 1,500 fois. 

Le microscope nous permet d’observer les mêmes phé- 
nomènes dans les corps vivants. Un infusoire que nous 
cherchons à examiner avec de très-fortes lentilles se pré- 
cipite littéralement à travers le champ visuel , tandis que 
ce même infusoire nage dans l’eau, sans manifester même 
une vitesse notable, quand on se sert des grossissements 
les plus faibles. Si, avec un objectif puissant, on examine 
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la circulation dans la membrane palmée du pied de la 
grenouille , ou dans la queue du têtard , on voit les cor- 
puscules sanguins traverser rapidement les vaisseaux ca- 
pillaires, tandis que ce courant à travers les capillaires 
est naturellement lent. 

Il est un autre point encore qu’il ne faut pas perdre de 
vue en étudiant avec le microscope les phénomènes du 
mouvement. Lorsqu’une série de mouvements se suc- 
cèdent avec une grande rapidité, nous reconnaissons le 
mouvement général, mais nous ne distinguons pas les 
mouvements isolés. Ces derniers ne deviendront sensibles 
à l’œil que quand les premiers phénomènes seront apai- 
sés. Dans un chapitre ultérieur, nous rencontrerons un 
exemple de ce genre en traitant du mouvement des pail- 
lettes. 

Il nous reste à nous occuper d’une série de mouve- 
ments qui, dans ces derniers temps, ont attiré, de plus en 
plus, l’attention des observateurs; nous voulons parler 
des transformations que subissent les cellules vivantes 
des animaux. 

On connaissait depuis longtemps , et plus particulière- 
ment par les corps d’animaux inférieurs, quelques exemples 
de ce curieux changement de forme. Maintenant on sait 
que la jeune cellule, tant que le corps cellulaire possède 
sa substance primitive, c’est-à-dire, comme on l’appelle, 
son protoplasma, est également douée d’une puissance 
contractile vitale chez les animaux supérieurs. De nom- 
breuses cellules qui concourent à la formation normale 
d’un être, de même que celles des productions patholo- 
giques récentes, offrent le changement ci-dessus men- 
tionné aussi longtemps qu’elles conservent leur caractère 
originaire. Oui, on a vu de ces cellules s’éloigner et passer 
à travers les tissus vivants. On a également pu constater, 
dans le corps des cellules contractiles, de petits corpus- 
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cules, tels que les molécules d’indigo et de carmin, des 
globules de lait très - fins , et même des cellules de sang 
extravasées, de sorte que nous assistons ici au spectacle 
d’un monde nouveau des infiniment petits , et que nous 
obtenons, dès à présent, la clef de quelques observations 
déjà anciennes et fort obscures. 

Si jamais recherches microscopiques exigent les pré- 
cautions les plus minutieuses, c’est certainement ên pareil 
cas. 

Afin de ne pas s’exposer à détruire trop tôt la vie de la 
cellule, il est important que le liquide qu’on introduit soit 
sans action nuisible. 

Le micrographe qui, regardant comme liquides inof- 
fensifs, ainsi qu’on le pensait autrefois, les solutions de 
sucre ou de sel, le blanc d’œuf mêlé à de l’eau, l’humeur 
vitrée , les emploierait dans ses recherches , serait bientôt 
convaincu du contraire. En effet, on ne peut, générale- 
ment, considérer comme liquides vraiment inoffensifs que 
ceux qui baignent les cellules dans le corps même. L’iod- 
serum (voy. ci -après), ou toute autre composition ana- 
logue pourra, dans beaucoup de cas, remplir ce but. On 
aura soin de mettre la plus grande précaution à éviter 
toute pression et toute évaporation. Il est bon de soutenir 
le verre à couvrir très-mince en plaçant dessous de légers 
fragments suivant la manière que nous avons indiquée 
ci-dessus ; l’observateur est habituellement pourvu de ces 
verres à couvrir; mais dans bien des cas il peut se dis- 
penser d’en faire usage, et cela sera préférable. 

Pour éviter l’évaporation du liquide ajouté à l’objet 
qu’on veut examiner, Recklinghausen a inventa un petit 
appareil très - avantageux. Le lecteur se fera facilement 
une idée de cet appareil , appelé chambre humide , en exa- 
minant la figure 48. Une lame de verre un peu grande et 
polie (d) porte l’objet à la manière ordinaire. Un anneau 
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en verre également poli entoure, à une certaine distance, 
l’objet, et son bord inférieur (a) repose sur la lame qui 

supporte la préparation. 
On attache aussi solide- 
ment que possible une 
espèce de bourse (b) en 
caoutchouc très-mince à 
la partie supérieure de 
l’anneau. L’ouverture de 
cette bourse (c), entou- 
rée d’un petit cordon en 
caoutchouc, contient l’anneau ou le tube du microscope. 
Pour maintenir saturé d’humidité l’intérieur de cette 
chambre ainsi isolée , on place en dedans de l’anneau en 
verre deux bandelettes de moelle de sureau ou de papier 
buvard imprégnées d’eau; on enveloppera, en outre, exté- 
rieurement le bord inférieur de l’anneau avec des bour- 
relets de papier buvard, préalablement mouillés. 

A l’aide de ces dispositions et d’un objectif à immersion, 
on pourra suivre le mouvement des cellules pendant des 
heures et même pendant des journées entières. 

Nous pouvons étudier ainsi très -commodément , à la 
température habituelle d’une chambre, la vie des cellules 
<■ dans un animal à sang froid , par exemple dans une gre- 
nouille (sur les ligaments, la cornée, le sang, la lymphe), 
ce qui ne pourrait se faire avec des parties provenant du 
corps d’un animal à sang chaud. Dans ce dernier cas, et 
par une température froide, la vie s’arrête trop prompte- 
ment. Il faut donc, pour obtenir des résultats satisfaisants, 
constituer des températures analogues à celles de l’orga- 
nisme vivant. Déjà anciennement des expérimentateurs 
cherchaient, autant qu’ils le pouvaient, à sortir de cet 
embarras, en chauffant le porte-objets. Plus tard, Beale 
construisit, il est vrai, d’une forme assez grossière , un 
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porte-objet susceptible d’être chauffé. Dans ces derniers 
temps, un savant célèbre, M. Schultze, s’est acquis une 
grande réputation en inventant un appareil de ce genre, 
qui, par son exactitude, répond mieux à tous les besoins. 

Notre figure 49 représente l’appareil de M. Schultze *. 
Sur la platine du microscope se trouve une plaque de 



Fig. 49. Porte-objet susceptible d’être chauffé, Inventé par M. Schultze. 


cuivre A , fixée à l’aide de pinces; cette plaque est échan- 
crée par derrière (c), afin de s’adapter à la tige du micros- 
cope ; elle est percée en a de part en part pour les be- 
soins de l’éclairage, et porte en avant et au milieu un 
thermomètre placé obliquement (d); aux deux extrémités 
sont les deux bras (b). C’est sous les bras qu’on place 
deux petites lampes à esprit-de-vin destinées au chauffage. 
L'extrémité inférieure du thermomètre, enfermée dans le 
petit coffret en cuivre B, a, embrasse de toute part l’ou- 


i . On peut se le procurer à Bonn , chez le mécanicien Geissler, au prix de 
8 thalers (34 fr.). 
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verture du porte-objet; elle s’étend, dégagée, sur une 
partie de la surface inférieure de celui-ci, et arrive recour- 
bée, à travers une ouverture (6), sur la surface antérieure 
de la plaque métallique graduée. L’expérience a prouvé 
que le thermomètre indique exactement la température 
de l’objet. Il est à peine nécessaire de faire remarquer 
qu’il est indispensable d’employer avec le porte-objet, sus- 
ceptible d’être chauffé, la chambre humide et les objectifs 
à immersion. 
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Préparation des objets microscopiques. 

S’agit-il d’examiner autre chose que les préparations 
toutes faites d’une collection? alors on sera obligé, dans 
le plus grand nombre des cas, de préparer d’abord con- 
venablement les objets qu’on se propose d’étudier , et on 
procédera à cette opération, comme nous avons déjà eu 
l’occasion de le dire , avec une propreté et un soin tout 
particuliers. Ce n’est qu’en examinant du sang, des muco- 
sités, des liquides pathologiques, etc., qu’il suffît d’en 
étendre une goutte sur une lame de verre. 

On se sert de porte-objets pour y placer la chose des- 
tinée à l’étude. Ces porte-objets sont de simples lames de 
verre. Il est bon d’en avoir une provision de plusieurs 
douzaines, et on les conservera proprement dans une 
boîte fermée afin de les garantir de la poussière. Les 
lames, pour être bonnes, devraient être faites de verre 
pur, tout à' fait incolore, et avoir les bords polis, pour 
éviter d’endommager l’instrument. On rejettera les lames 
trop épaisses en employant les objectifs les plus forts et les 
diaphragmes cylindriques que ces mêmes objectifs rendent 
indispensables. En conséquence, le verre n’aura qu’une 
épaisseur de O mm ,75 à l mm ,13 ('/, à La forme la plus 
avantageuse des lames, est celle d’un carré long, 81 mil- 
limètres sur 27 (3 pouces sur 1), et l’on n’adoptera un 
format plus petit que dans le cas où la platine serait très- 
étroite. Des lames de forme carrée sont moins avanta- 
geuses. En tout cas, on fera bien de s’habituer à placer 
l’objet soumis à l’examen au milieu de la lame. On étu- 
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diera rarement un objet à l’état sec, et, en général, on 
y ajoutera un liquide, de l’eau, de la glycérine, etc. Cette 
addition de liquide se fait en commençant la préparation. 
On apprend promptement à connaître la quantité qu’il 
convient d’employer. 

Si l’objet qu’on se propose d’étudier est grand et épais, 
si l’on veut, par exemple, examiner un petit embryon, 
une préparation à injection d’une certaine importance, on 
les place sous le microscope, dans un verre de montre. 
De petites auges en verre, de forme carrée, à peu près 
de la dimension de 27 millimètres (1 pouce) et ayant un 
rebord haut de 4 mra ,51 à 6 mm ,76 (2 à 3"'), sont préférables. 
On peut également se servir avec avantage d’une sorte de 
cellules en verre, comme les Anglais en confectionnent 
(voyez plus loin le passage consacré aux préparations 
microscopiques). Les lames à préparations épaisses et 
excavées au centre sont bien moins commodes. 

On étudiera rarement, et seulement dans ces derniers 
cas, l’objet placé à découvert; et quand il faudra le cou- 
vrir, on se servira de verres minces ou lamelles dont il a 
été si souvent question. Autrefois on employait fréquem- 
ment, avec des grossissements faibles, des morceaux de 
verre épais. Comme il est facile maintenant de se pro- 
curer, à peu de frais , des verres minces et même très- 
minces, venant d’Angleterre, on a complètement aban- 
donné les autres. 

Ainsi que nous l’avons vu dans un chapitre précédent, 
l’épaisseur d’un verre à couvrir exerce une très-grande 
influence sur la partie optique, lorsqu’on fait usage d’ob- 
jectifs puissants. Il est donc nécessaire d’avoir un assor- 
timent de verres à couvrir, d’épaisseur différente, et on 
les conserve dans des boites étiquetées. Cette épaisseur 
variera entre 0 mm ,45 ou O mm ,376 (*/, ou %"'),' et 0 mm ,23 
ou 0 mm ,15 (Y,# ou y,,'"), suivant la force de l’objectif 
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adopté. Quelquefois lorsqu’il s’agit d’objets très-délicats 
qu’on ne veut ni écraser, ni couper, la pression exercée 
par les lamelles serait encore trop grande. Il devient alors 
indispensable de placer un corps plus solide entre le porte- 
objet et le verre à couvrir, mesure de précaution dont il 
a déjà été parlé dans ce travail. En coupant des morceaux 
dans du verre à glace très-mince, on obtient des lames 
plus épaisses. 

Pour faire les préparations, il est nécessaire de possé- 
der quelques instruments appropriés à ce travail. Toute- 
fois, il ne faut pas croire qu’il y ait un grand inconvé- 
nient à en manquer. Un observateur expérimenté opérera 
mieux et en moins de temps, avec des instruments sim- 
ples qu’avec des instruments très-compliqués. Néan- 
moins, on fabrique, pour l’usage des micrographes, une 
série de petits couteaux, de petites pinces et de petits 
ciseaux dont personne, du reste, ne se dit l’inventeur, et 
qui, au fond, sont plutôt des objets de luxe peu utiles. 

On a besoin, pour saisir les objets, de quelques pinces 
très-fines, c’est-à-dire à pointes minces et effilées. On 
choisira celles qui ont un ressort doux, et on laissera 
celles qui se manient difficilement aux anatomistes. Les 
pointes doivent être tout à fait polies ou à dents très- 
légères. Un petit crochet terminant l’une des pointes ne 
présente aucune utilité. Dans la plupart des cas un pin- 
ceau à peindre, très-fin, est l’instrument le plus commode 
pour déplacer une foule de choses, surtout quand elles 
sont très-délicates. 

Les ciseaux viennent en première ligne lorsqu’il s’agit 
de découper. Il les faut très-fins, et ceux des oculistes 
sont indispensables aux micrographes. Daüs beaucoup de 
circonstances, il peut être utile d’avoir des ciseaux à 
lames courbes; une paire de ciseaux coudés très-fins 
rend, de temps en temps, d’excellents services. 
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11 existe de petits couteaux d’une utilité relativement 
moindre. On doit leur préférer de beaucoup des scalpels 
très-ûns, à lames étroites et pointues, fabriqués autant que 
possible avec un acier durement trempé. Les scalpels 
ordinaires sont généralement trop grossiers, l’acier en est 
trop doux pour que ces instruments conviennent aux tra- 
vaux microscopiques. 

A-t-on besoin d’un instrument tranchant beaucoup plus 
délicat? alors on recourra aux aiguilles ordinaires à cata- 
racte. Elles sont aussi très -commodes pour déplacer de 
petits corps. Il est ordinairement indispensable, dans les 
recherches histologiques, de morceler les objets micros- 
copiques. Quelques aiguilles, pas trop longues, mais à 
pointes très-fines et très-acérées, fixées dans des manches 
de bois, répondent à toutes les exigences. Quand il est 
nécessaire de dilacérer ainsi les objets, il faut le faire 
toujours minutieusement et en prenant en considéra- 
tion la petitesse des éléments qui constituent le corps 
humain. Ne craignez pas de mettre à ce travail quelques 
minutes de plus, car vous vous trouverez amplement dé- 
dommagé de ce petit surcroît de peine par la réussite de 
votre préparation et son utilité. Les commençants man- 
quent souvent de patience. Us s'arrêtent trop vite dans la 
lacération de l’objet à préparer, objet qu’ils choisissent 
aussi beaucoup trop épais. 

On se trouve fréquemment dans le cas de diviser, en 
tranches très-minces, des parties fraîches, mais très- 
dures, ou bien des parties artificiellement durcies. On 
s’est servi, à cet effet, de couteaux à lames doubles très- 
rapprochées et placées parallèlement l’une à côté de 
l’autre. Le couteau à lames doubles, inventé par le pro- 
fesseur Valentin, est le plus connu. Il n’est pas facile de 
bien construire un pareil instrument, que nous représen- 
tons fig. 50, n° 1; et un instrument non réussi ne rend, à 
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proprement parler, aucun service. Des couteliers anglais 
ont fait subir à l’instrument de Valentin des améliorations 
convenables. On trouve ces améliorations du couteau à 
•deux lames, représentées dans la même figure, 2 . 



» 



Fig. 50. Couteau à lames doubles. 1 , couteau de Valentin ; 2, instrument 
perfectionné des Anglais. 


Il est infiniment préférable de faire les coupes minces 
à l’aide de la main et avec ud bon rasoir. Si le rasoir est 
vraiment bon, et si l’on a acquis une dextérité suffisante, 
le couteau à deux lames sera bien vite abandonné. Les 
rasoirs anglais, à monture légère et à petites lames, sont 
les plus convenables. Ces petites lames peuvent être 
plates et répondront ainsi à beaucoup de besoins, ou de 
forme concave et conviendront mieux pour les coupes 
très-minces et très-fines. Il est indispensable de recourir 
à des repassages soignés et à l’usage fréquent d’un cuir à 
rasoirs, afin de maintenir le tranchant en bon état. On 
mouillera bien la lame, ainsi que l’objet à diviser, car 
une lame sèche ne produit jamais une coupe nette. Le 
meilleur instrument pour enlever ensuite cette coupe 
minee de la lame humide, est un pinceau qui servira 
également à l’étendre avec soin et précaution sur la lame 
de verre. 

Les coupes très-minces d’objets extrêmement petits pré- 
sentent des difficultés particulières, parce qu’on ne peut 
pas les soutenir, comme on le fait à l’égard des objets 
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épais , avec les doigts de la main gauche. Dans ce cas r 
on fixe des parcelles humides ou très-molles dans d’autres 
plus compactes et plus volumineuses; ainsi on insère, par 
exemple, la moelle épinière d’un petit mammifère dans 
celle d’un mammifère plus considérable. L’agglutination 
d’un grand nombre de très-petits objets, à l’aide d’une so- 
lution épaisse de gomme arabique additionnée d’une petite 
quantité de glycérine, peut être avantageusement em- 
ployée. On fait alors des coupes à travers toute la masse 
préalablement séchée et ramollie ensuite. 

Les coupes minces d’objets durs, tels que les os et les 
dents, ne peuvent s’exécuter au rasoir. On se §erl, dans 
ce cas, d’une petite scie faite avec un ressort de montre, 
et on polit sur une pierre à aiguiser le morceau enlevé. 
C’est avec le secours d’une petite pierre à aiguiser et de 
la main qu’on réussit le plus vite et le mieux dans cette 
opération. 

Le pinceau est un instrument tout à fait indispensable 
à quiconque s’occupe d’histologie. Sans parler de l’usage 
qu’on en fait pour ôter la poussière des verres du micros- 
cope, on peut dire que le pinceau est fréquemment em- 
ployé dans les prépara- 
tions microscopiques. 
Les corpuscules étran- 
gers, les ordures dépo- 
sés sur la surface des 
objets préparés, s’en- 
lèvent admirablement à 
l’aide de cet instrument; 

Fig. ôl. Manière de se servir du pinceau avec onnnro rrrdpo à 

les objets microscopiques. 1 «5IK.UIC a 

lui, qu’on parvient à 
bien étendre, sur la lame en verre porte-objet, les coupes 
minces et délicates. S’agit-il d’écarter d’un objet des élé- 
ments cellulaires se présentant souvent en si grand nom- 



Digitized by Google 



PRÉPARATION DES OBJETS MICROSCOPIQUES. 123 

bre qu’ils le cachent presque complètement? on réussira 
bien mieux avec le pinceau, suivant la méthode inventée 
par le professeur His, de Bâle, qu’on ne saurait l’espérer 
en recourant aux lavages et aux jets d’eau d’une seringue 
en verre. On mouille fortement l’objet (ordi- 
nairement avec de l’eau et de la glycérine), 
on le couvre, puis on lui imprime des mou- 
vements précipités et perpendiculaires avec 
un pinceau de grosseur moyenne (fig. 51). Le 
liquide se trouble peu à peu, et l’objet appa- 
raît plus net. Après quelques minutes, on le 
retourne, et on fait subir à l’autre surface la 
même opération. De cette manière, on arrive, 
au bout de quelque temps, en écartant le li- 
quide primitif et celui qu’on y a ajouté, à voir 
l’objet seul et entièrement isolé. On se sert 
aussi très-avantageusement du pinceau sur 
les objets flottants dans un liquide abondant, 
comme cela peut se présenter dans les cages 
en verre mentionnées ci-dessus. Il est vrai 
qu’il faut une certaine patience pour obtenir 
un objet bien préparé, et surtout avec une 
consistance convenable en le traitant d’après 
ce procédé. Quand un objet n’est pas encore 
suffisamment durci, on peut également le l> ' pipette, 
morceler à l’aide d’un pinceau manié avec 
circonspection. Après avoir laissé ces parcelles se durcir 
pendant un ou deux jours, elles deviennent propres à 
l’examen. Mais il faut éviter de recourir à un objet durci 
avec excès. Dans ce cas, on n’arriverait qu’à une pré- 
paration incomplète ou même de nulle valeur, car les 
cellules ne se laissent plus séparer. Généralement il faut 
renoncer à ces tentatives, parce qu’un ramollissement 
tardif est rarement couronné de succès. Bilbroth a égale- 
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ment publié quelques règles à observer dans l’emploi du 
pinceau. 

Pour enlever l’excédant d’un liquide de la surface d’une 
lame à préparation, on peut se servir d’une bandelette de 
papier buvard. Une petite pipette (fig. 52) est plus utile 
encore: c’est’ un instrument dont on se passe difficile- 
ment, quand on prépare des objets dans un but de con- 
servation. 
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Liquides additionnels employés dans l’examen des tissus. 
Réactifs chimiques. Analyse à l’aide des liqueurs 
titrées. 

En général, on ne fait que très-rarement des recherches 
sur des parties animales, à l’état sec; le plus souvent on 
y ajoute un liquide. Ce liquide peut être inoffensif, quoi- 
que ce cas soit beaucoup moins fréquent qu’on n’est porté 
à le croire. En effet, il peut agir chimiquement sur l’objet, 
lui soustraire des liquides ou en faire pénétrer à l’inté- 
rieur. Il en résulte alors que l’objet sera ou contracté, ou 
dilaté, ce qui peut changer les conditions de réfraction 
dans la substance des tissus. 

Observons d’abord ce qui se passe quand les objets ont 
été grossis. Plus l’antagonisme entre la puissance de ré- 
fraction d’un objet et le milieu qui l’entoure est grand, 
plus cet objet paraîtra d’une manière vive et tranchée. 
C’est ainsi que nous apercevons, de la manière la plus 
distincte, beaucoup de tissus délicats à l’état sec et en- 
tourés d’air atmosphérique ; tandis que l’addition de l’eau 
(eau qui change la réfraction de la lumière) permet à peine, 
ou ne permet peut-être plus du tout, de voir tel ou tel détail. 

Dans la texture des parties animales, il est souvent dif- 
ficile d’apercevoir une foule de particularités à cause de 
la faible différence qui existe entre leur puissance de ré- 
fraction et celle de l’eau qui les entoure; nous sommes 
donc obligé de donner raison à Harting, lorsqu’il dit que 
la découverte d’un fluide qui posséderait moins de puis- 
sance de réfraction que l’eau serait un auxiliaire très-pré- 
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cieux dans un grand nombre de recherches. Comme nous 
le montrerons plus loin, beaucoup de détails peuvent être 
rendus plus sombres et plus tranchants par la coloration, 
par l’emploi de liquides coagulés et sans transparence. 
Quelquefois même une partie, le noyau d’une cellule, 
par exemple , devient plus foncée , grâce à l’addition d’un 
liquide, tandis que la substance qui l’enveloppe perd, au 
contraire, de sa puissance de réfraction. Certains réactifs, 
comme l’acide acétique , produisent des effets avantageux. 
Le mode d’action de cet acide sur le tissu cellulaire nous 
prouve qu’on est, en général, bien peu autorisé à rejeter, 
dans les recherches, une méthode, par ce fait qu’on n’a- 
perçoit rien dans le champ visuel du microscope. 

Pendant que la substance intermédiaire du tissu cellu- 
laire, résultant de l’enlacement de fibres d’une extrême 
finesse, arrive à se gonfler sous l’action de l’acide acé- 
tique, la puissance de réfraction de ces parties et celle du 
liquide qui les entoure deviennent égales, de telle sorte 
qu’on serait tenté de croire à la dissolution de ces fibrilles 
par le réactif, si d’autres moyens ne nous permettaient 
d’apercevoir ces mêmes tissus devenus invisibles , grâce 
à l’acide. 

D’un autre côté, on éprouve très-souvent le besoin de 
rendre aussi transparents que possible, par l’addition de 
liquides doués d’un fort pouvoir de réfraction , des objets 
trop sombres et, par cela même, méconnaissables. De 
fortes solutions de sucre, de gomme, de blanc d’œuf, peu- 
vent servir, à cet effet, lorsqu’il s’agit de donner plus de 
transparence à des parties humides. Nous avons trouvé , 
de nos jours, dans la glycérine, un des meilleurs moyens 
pour obtenir ce résultat. Des tissus complètement secs 
prennent de la transparence d’une manière encore plus 
durable lorsqu’on les plonge dans l’essence de térében- 
thine , dans le baume de Canada et dans l’huile essentielle 
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d’anis. Tandis que l’indice de réfraction de l’eau est de 
1,336, celui du vinaigre est de 1,38; la glycérine pure 
nous donne 1,475 (la glycérine avec partie égale d’eau, 
1,40); l’huile de térébenthine, 1,476; le baume de Ca- 
nada, 1,532, et l’huile essentielle d’anis, 1,811. 

Il est facile de voir combien est importante la puissance 
réfractive d’un liquide pour mettre en évidence l’aspect 
d’un objet microscopique. Un fil très-fin de verre, placé 
dans l’eau , se distingue facilement à cause de la différence 
des indices de réfraction. Qu’on le mette dans du baume 
de Canada, possédant à peu près le même indice de ré- 
fraction que le fil de verre, celui-ci cessera de briller, et 
il faudra une très-grande attention pour qu’il ne semble 
pas être autre chose qu’une bande unie. Si l’on emploie 
de l’huile d’anis, on obtient une image représentant une 
sorte de tube creux dans l’intérieur de cette huile (Wel- 
cker). 

On ne saurait trop recommander à tous ceux qui font 
des recherches microscopiques de s’appliquer à trouver 
surtout des liquides inoffensifs, ou, autrement dit, des 
liquides qui n’altèrent pas la nature de l’objet à examiner. 
C’est par routine qu’on attribue cette innocuité à l’eau 
pure : elle ne la possède pas. On concède tout au plus 
qu’un petit nombre de tissus animaux fasse exception, vu 
qu’il est impossible de nier l’effet énergique de l’eau sur 
les globules du sang et sur les éléments de la rétine. Que 
le nombre des tissus sur lesquels l’eau exerce une action 
très-profonde soit infiniment plus considérable qu’on ne 
le pense, qu’il n’y en ait, au contraire, que fort peu de 
rebelles à son influence, c’est là un fait clairement prouvé 
seulement pour un petit nombre de savants, mais cette 
opinion n’est pas généralement partagée. On s’est beau- 
coup occupé de nos jours des phénomènes d’endosmose 
dans l’étude de la physiologie, et cependant nous man- 
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quons, en ce qui concerne les recherches microscopiques» 
(les premières notions sur la production de ces phéno- 
mènes. 

En théorie, on doit exiger que toute partie d’un corps 
soumise à l’étude soit imprégnée d’un liquide égal en 
qualité et en quantité à celui dont le tissu vivant est 
pénétré. Sans doute il est difficile, dans la pratique, de 
remplir toutes ces conditions; il faut donc se borner à 
faire des efforts pour s’en écarter le moins possible. 

On recommande habituellefnent, comme liquides addi- 
tionnels d’un emploi avantageux avec des tissus délicats 
et très-susceptibles de changement, la salive, l’humeur 
vitrée, les parties aqueuses provenant de fruits, la séro- 
sité du sang, le blanc d’œuf très-étendu ; tous ces moyens 
produisent, dans des circonstances données et d’une ma- 
nière satisfaisante, les effets qu’on en attend. Néanmoins, 
il ne faut pas croire qu’on puisse toujours réussir ainsi. 
Un seul et même tissu, provenant d’animaux d’espèces 
différentes , se comportera fréquemment d’une tout autre 
façon avec les mêmes liquides, comme nous le voyons 
pour les globules de sang. Schultze nous indique une ex- 
périence à la fois facile à répéter et importante, due à 
Landolt; elle consiste à ajouter un petit morceau de cam- 
phre à des liquides provenant d’animaux : on les préserve 
ainsi pour longtemps de toute décomposition. 

Quant aux liquides sans action, les recherches physi- 
ques de Graham nous donnent la raison de cette propriété. 

Dans un travail très-intéressant ( Annales de chimie et de 
pharmacie, vol. 121, p. 1), ce savant a signalé, il y a quel- 
que temps, deux groupes de substances qu’on peut dis- 
tinguer d’après leur pouvoir de diffusion , et il les a dési- 
gnées sous les noms de substances cristalloïdes et de 
substances colloïdes. Les premières, appartenant aux corps 
susceptibles de cristalliser, se répandent rapidement et 
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rappellent , sous ce rapport , les matières diffusibles ; les 
dernières , caractérisées par leur incapacité de cristalliser, 
sont douées d’une puissance de diffusion très-faible. On peut 
citer parmi les corps organiques appartenant à cette der- 
nière catégorie, la gomme, l’amidon, ladextrine, les mu- 
cilages , le blanc d’œuf et différentes matières gluantes. 

Si on étale une couche d’eau au-dessus d’une solution 
contenant les deux sortes de substances, par exemple du 
chlorure de sodium et du blanc d’œuf, on verra le sel 
marin monter jusqu’à la couche supérieure du liquide, 
tandis que le blanc d’œuf, à cause de son faible pouvoir 
de diffusion, arrive bien moins haut, de manière que les 
couches supérieures en sont complètement dépourvues. 
Des masses gélatineuses tirées du groupe des substances 
colloïdes, comme le mucus, permettent un passage facile 
aux matières très - diffusibles ; elles s’opposent, au con- 
traire , fortement à celles qui le sont moins, et ne laissent 
point passer les substances dites colloïdes. A l’aide de 
membranes convenables de ce genre , on peut séparer les 
matières cristalloïdes des substances colloïdes, et purifier 
ainsi complètement ces dernières. D’après les observations 
de Graham, une gelée même très-ferme est pénétrée avec 
une facilité presque aussi grande que l’eau, par des 
substances très-diffusibles, comme le sel de cuisine, par 
exemple. 

Il est aisé de comprendre la haute importance de ces 
recherches sur les phénomènes qui accompagnent la dif- 
fusion dans les tissus composés de substances colloïdes. 

Les liquides inoffensifs ou sans action dont il a été ques- 
tion ci-dessus, nous apparaissent maintenant sous un nou- 
veau jour. Ils contiennent constamment des substances 
colloïdes et des substances cristalloïdes. Dans le corps vitré, 
il y a 987 parties d’eau sur à peu près 4,6 parties de ma- 
tière colloïde et 7,8 de substance cristalloïde, c’est-à-dire 
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de sel de cuisine. Dans les parties aqueuses provenant de 
fruits, on constate les mêmes résultats. Sur 1,000 parties 
on rencontre à peu près 3,8 de substance colloïde (blanc 
d’œuf), 5,8 de sel, et, en outre, 3,4 d’urée. Dans la sé- 
rosité du sang., nous constatons 8,5 de matière colloïde et 
1 de matière cristalloïde. 

D’après ce qui vient d’être dit, il est inutile de faire 
remarquer que des liquides contenant uniquement de la 
matière colloïde ou de la matière cristalloïde , ne sauraient 
être considérés comme inoffensifs , lors même qu’ils n’ap- 
porteraient, pendant quelque temps, aucun changement 
visible dans les contours ou dans les formes des parties 
intégrantes des tissus. 

C’est avec raison qu’on a soutenu récemment que celui 
qui se livre à des recherches microscopiques doit tou- 
jours avoir une provision de ces liquides dits inoffen- 
sifs, d’autant plus qu’il est possible de préserver de toute 
putréfaction, pendant des mois entiers, des solutions de 
blancs d’œuf en y plaçant un petit morceau de camphre ; 
la même chose a lieu pour l’eau venant de fruits (Schultze). 
Une solution de blancs d’œuf, purifiés par le moyen du 
dialysateur de Graham, dont la quantité est connue, et 
à laquelle on a ajouté une dose déterminée de sel de 
cuisine, se conservera très -bien à l’aide d’un peu de 
camphre, et rendra de très-bons services. Il suffira d’en 
délayer une partie dans de l’eau, toutes les fois qu’on 
voudra en faire usage. Le camphre n’est plus efficace, 
quand il s’agit de conserver longtemps des tissus d’un 
plus gros volume. Il est évident que les solutions de sel 
avec addition de matières colloïdes qu’on emploie dans 
les expériences microscopiques , méritent d’être soumises 
à un examen sérieux. 

Schultze a récemment recommandé d’une manière toute 
particulière un liquide contenant du blanc d’œuf mêlé à 
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de l’iode; et je puis dire, d’après ma propre expérience, 
que ce mélange est très-utile. Ce liquide que Schultze 
appelle «Iodserum», consiste dans l’eau de l’amnios des 
embryons de ruminants, à laquelle on ajoute une teinture 
concentrée d’iode, ou bien une forte solution d’acide 
iodhydrique. Après avoir agité le vase, on met environ 
six gouttes du liquide iodé par 30 grammes. Le mélange 
a tout d’abord la couleur bien prononcée du vin blanc; 
au bout de quelques heures, il pâlit, et, par la suite, il 
continue à perdre, de plus en plus, sa première teinte. 
On y ajoute alors de nouveau quelques gouttes de la 
solution iodée. Ce composé constitue un excellent liquide 
additionnel, lorsqu’on se livre à des recherches sur les 
éléments de tissus frais et délicats. On peut aussi, après 
qu’il a servi pendant quelques heures ou plusieurs jours, 
l’employer comme un moyen très-doux de macération. 
Nous croyons devoir donner, dès à présent, en ce qui 
concerne les macérations de ce genre, le conseil fort 
important de n’opérer que sur de très-petits fragments, et 
de les placer dans une grande quantité de liquide. Un 
mélange artificiel formé de 30 grammes de blancs d’œuf, 
270 grammes d’eau, 40 centigrammes de chlorure de so- 
dium et de la quantité voulue de teinture d’iode, semble 
constituer un liquide équivalent. Le gonflement produit 
dans les éléments de tissus délicats par l’action de l’eau 
(qui doit toujours être distillée), est assez considérable; il 
arrive souvent qu’on voit se manifester plus tard des 
changements dans ces mêmes tissus, de sorte qu’il est 
bon d’engager celui qui veut éviter des erreurs , à essayer 
encore, dans ce cas, d’autres additions de liquide, afin de 
pouvoir distinguer dans l’image microscopique ce qui est 
resté intact et ce qui a été modifié par l’eau. 

Nous avons déjà parlé plus d’une fois de la glycérine. 
Outre sa propriété de rendre les objets plus transparents, 
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ce qui est d’un prix inestimable pour les tissus durcis et 
troublés par des réactifs, la glycérine, quoiqu’elle ne soit 
pas sans action, constitue un liquide additionnel inoffensif 
à l’égard d’un grand nombre de tissus , môme quand il 
s’agit de conserver longtemps des parties volumineuses. 
On peut, en y ajoutant de l’eau, diminuer sa faculté 
d’augmenter la transparence. 

Un grand nombre de produits d’une nature délicate se 
flétrissent, il est vrai, dans la glycérine; toutefois on re- 
marque, qu’après un certain temps d’immersion, beau- 
coup de parties redeviennent fermes et belles. Plusieurs 
réactifs essentiellement chimiques, par exemple, l’acide 
acétique, l’iode, le tanin, se combinent, avantageusement 
avec la glycérine; elle entre encore dans les mélanges 
froids à injection. (Voyez ci-après.) Enfin, la glycérine 
nous offre le meilleur fluide pour conserver enfermés la 
plupart des tissus. 

De nos jours, on fait, dans les investigations micros- 
copiques, un fréquent usage de réactifs chimiques. Le 
nombre de ceux devenus nécessaires dans différentes 
recherches histologiques et médicales est même assez 
considérable. Du reste, ils sont, en tout point, semblables 
aux réactifs employés dans la chimie organique du règne 
animal. 

On y recourt d’abord dans les recherches microsco- 
piques , lorsqu’on désire avoir une idée nette sur la nature 
de précipités amorphes et cristallins, sur l’organisation 
des molécules élémentaires et celle des éléments des tissus. 
On fera bien de se servir poup ces opérations de solutions 
ordinaires, provenant d’une source digne de confiance. 
L’usage de ces solutions exige, par rapport au micros- 
cope, de grandes précautions, si l’on tient à conserver 
l’instrument en bon état. Nous rappellerons à cette occasion 
les conseils déjà donnés. Il faut éviter, avec le plus grand 
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soin, toute humectation des lentilles. On ne devra se servir 
que d’objectifs faibles, ayant une grande distance focale;- 
les couvre-objets consisteront, autant que possible, en 
lamelles de verres grandes et larges. La lame porte-objet 
ne devra également pas être trop étroite, afin d’éviter un 
écoulement sur la platine du microscope. J’ai l’habitude 
de couvrir entièrement la platine avec une plaque de verre 
d’égale grandeur et à bords polis; je recommande cette 
précaution à tous ceux qui désirent ménager leur instru- 
ment; si, comme cela se voit dans quelques microscopes 
anciens , la platine consiste en une tablette de verre noire 
et mate, il y aura lieu de s’en féliciter, attendu que cette 
disposition facilite les recherches chimiques. 

On ajoute le réactif à la préparation microscopique, soit 
tout simplement à l’aide d’une petite baguette de verre 
très-pointue, en enlevant le couvre-objet, soit en laissant 
le réactif pénétrer par le bord de la lamelle jusqu’à l’objet ; 
ou bien on ne fait arriver le réactif que lentement pour 
être mieux à même d’observer la succession des change- 
ments qu’il occasionne. On peut aussi introduire le réactif 
au moyen d’un fil dont une extrémité repose sous le 
couvre-objet, ou bien on ajuste deux languettes de papier 
buvard, très-étroites aux bords opposés; une de ces lan- 
guettes absorbe le liquide ancien, tandis que l’autre y 
introduit le nouveau. Avec ce dernier arrangement, les 
effets du réactif sont plus forts et plus énergiques. 

Mais l’action rapide obtenue par l’emploi des réactifs a 
beaucoup moins d’importance que la propriété qu’ils pos- 
sèdent , en prolongeant leur emploi, de durcir, conserver, 
macérer des parties animales, de sorte que celles-ci 
peuvent rester plongées dans ces espèces de liquides pen- 
dant des heures et des journées entières. Aujourd’hui 
on a très-souvent recours à ces moyens , et presque tout 
ce que nous avons appris, pendant ces dernières années, 
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sur les tissus du corps humain, nous le devons à l’usage 
des réactifs. Leur perfectionnement devrait, en consé- 
quence, intéresser au plus haut point tous les savants. 
Mais il est indispensable d’apporter la plus grande exacti- 
tude dans la façon de les appliquer. Il faut, tout d’abord, 
renoncer à la routine qui consiste à placer un tissu dans 
l’acide acétique , dans l’acide sulfurique , dans des solu- 
tions alcalines de potasse ou de soude, sans s’inquiéter de 
la force de ces solutions , du volume , du fragment qu’on 
y a plongé ; de la quantité des liquides qui y ont été ajoutés, 
et ainsi de suite. C’est un devoir pour tout observateur 
qui emploie l’un ou l’autre de ces moyens, ou qui en dé- 
couvre un nouveau, de faire connaître sa manière d’o- 
pérer. 

Quand il ne s’agit que d’une immersion de quelques 
minutes, on peut se servir de verres de montre, ou bien 
d’une petite auge en verre très-basse. Pour de plus lon- 
gues immersions , de petites fioles à ouverture un peu 
large, bouchées à l’émeri, conviennent parfaitement. Il 
faut toujours les étiqueter pour éviter des erreurs, et 
inscrire le moment où l’immersion a commencé. 

Passons aux réactifs les plus employés maintenant. 

1° Parmi les acides minéraux, l’acide sulfurique , l’acide 
chlorhydrique et l’acide nitrique exercent, à l’état con- 
centré, une action destructive sur la plupart des sub- 
stances histogénétiques. Cependant ces acides deviennent 
des agents précieux pour isoler certains tissus, attendu 
qu’ils dissolvent la matière produisant l’adhérence , et , en 
partie aussi, le tissu cellulaire qui s’y trouve. Plus éten- 
dus d’eau, ces acides constituent un excellent moyen pour 
durcir d’une manière utile divers tissus, et, très-dilués, ils 
agissent comme acides faibles, produisant la clarification, 
la dissolution, le gonflement de différents éléments consti- 
tutifs. Ils nous fournissent donc encore de cette manière, 


Digitized by Google 



LIQUIDES ADDITIONNELS, ETC. 135 

dans beaucoup de cas, d’importants moyens de macéra- 
tion. 

Acide sulfurique . 

On se servira de l’acide sulfurique anglais, concentré 
et épuré, qui ne fume pas et qui possède une pesanteur 
spécifique de 1,85 — 1,83. On l’emploie rarement à l’état 
de concentration. Cependant cet acide est très-utile dans 
les recherches faites sur des substances cornées (un épi- 
derme corné , les ongles et les cheveux) , pour isoler les 
cellules de ces tissus. L’acide sulfurique agit comme 
réactif à l’égard de la cholestérine; uni à l’iode, il se 
comporte de même avec les matières cellulaires et amy- 
loïdes; le sucre et l’acide sulfurique, employés conjointe- 
ment, colorent en rouge un grand nombre de matières 
organiques, telles que l’albumine, les amyloïdes, etc. 

Fortement étendu, l’acide sulfurique durcit les tissus 
albumineux, attendu que son action est analogue à celle 
de l’acide chrômique. Toutefois, il possède un avantage 
réel sur ce dernier, en ce qu’il rend transparents les tissus 
gélatineux et cellulaires, et leur donne, en même temps, 
une consistance qui permet de les diviser en tranches 
très-minces. Du reste, la concentration de l’acide sulfu- 
rique a moins d’importance que celle de l’acide chrô- 
mique*. 

Si l’on soumet pendant vingt-quatre heures un frag- 
ment de tissu cellulaire à l’action de l’acide sulfurique 
affaibli au plus haut degré, 1 décigramme sur 1,000 gram- 


i. M. Schultze, à qui nous sommes redevable de ces données, emploie un 
acide ayant une pesanteur spécifique de 1,839, et dont 18 gouttes repré- 
sentent l gramme. Il recommande d’en mettre, en moyenne, des A4 gouttes 
dans 30 grammes d’eau (les quantités extrêmes sont de 1 à 10 ). Il loue l’effi- 
cacité de cet acide pour donner de la consistance aux substances protec- 
trices des organes centraux du système nerveux, ainsi qu’à tout l’appareil 
des glandes lymphatiques et autres organes du même genre. 
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mes d’eau, on le verra se dissoudre à une température 
de 35 à 40 degrés centigrades et prendre la forme 
d’une colle, de sorte qu’on peut, par ce moyen, isoler 
d’autres éléments constitutifs du tissu cellulaire en procé- 
dant avec précaution. Kühne s’est servi heureusement de 
ce procédé dans ses recherches sur les fihres muscu- 
laires. 


Acide azotique. 

On peut se servir de l’acide azotique pur concentré des 
laboratoires de chimie dont la pesanteur spécifique est de 
1,5, ou bien employer cet acide mêlé à une certaine 
quantité d’eau et pesant alors de 1,4 à 1,2 (ce dernier 
acide est ce qp’on appelle l’acide azotique officinal). 

L’acide azotique de la pesanteur spécifique de 1,5, 
mêlé au chlorate de potasse, détruit en peu de temps le 
tissu cellulaire, et devient ainsi un moyen précieux pour 
isoler les fibres musculaires (Kühne). Toutefois on peut ob- 
tenir le même résultat avec un acide beaucoup plus faible; 
mais alors il faut plus de temps. Le réactif recommandé 
parSchultze est fréquemment employé par les botanistes; 
il exigerait d’autres essais en ce qui concerne les tissus 
animaux. On doit se rappeler qu’il importe de prendre 
toujours certaines précautions en faisant usage du mé- 
lange d’acide azotique et du chlorate de potasse (il est 
détonant). 

Dans les recherches microscopiques , on profite géné- 
ralement peu de la propriété possédée par l’acide azotique 
concentré de colorer en jaune l’albumine. 

L’acide azotique fort sert aussi à isoler de petits corps 
ligamenteux, de petits corpuscules osseux et leurs ra- 
mifications, ainsi que les canalicules dentaires. 20 °/o 
d’acide azotique ont été recommandés, il y à bien des an- 
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nées, par Reichler et Paulsen comme un moyen de sé- 
parer et de reconnaître les éléments des muscles lisses. 

Enfin ou emploie l’acide azotique étendu (5 à 10 %) 
pour extraire des cartilages et des os calcinés, une sub- 
stance connue sous la dénomination de cendres d’os 
(mélange de sels de chaux et de magnésie). Toutefois 
l’acide chlorhydrique et mieux encore l’acide chrômique 
peuvent rendre, dans ce cas, les mômes services. 

Extrêmement dilué (0,1 # / 0 ), l’acide azotique a été 
récemment essayé par Kolliker pour rendre les tissus 
musculaires plus transparents. Il n’offre aucune espèce 
d’avantage. 


Acide chlorhydrique. 

L’acide chlorhydrique pur, avec une eau complètement 
saturée d’acide, et d’une pesanteur spécifique de 1,19, n’a 
peut-être jamais été employé dans les recherches histo- 
logiques, sans être préalablement affaibli. On s’est sou- 
vent servi de l’acide chlorhydrique fort pour dissoudre 
les matières intermédiaires dans les organes pourvus 
abondamment de tissus cellulaires, ainsi que pour isoler 
les corpuscules ligamenteux et les tubes qui en partent : 
comme, par exemple, dans la cornée, les dents et les 
os. Très-souvent on n’arrive à ce résultat que par une 
macération de plusieurs jours. On est ég>alement parvenu 
à dissoudre, avec l’acide chlorhydrique, la substance 
intermédiaire des fibres musculaires (Æby) et des petits 
conduits excréteurs de l’urine (Henlé). On emploie beau- 
coup, à cet effet, l’acide chlorhydrique qu’on mêle avec 
de l’eau jusqu’à ce que le mélange ne laisse plus voir 
d’évaporation. Cette opération exige au moins quelques 
heures, et habituellement elle dure de 12 à 24 heures. 
Un acide plus affaibli produit une action plus lente. Il est 
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nécessaire de laisser ensuite macérer un objet ainsi pré- 
paré, au moins 24 heures dans de l’eau distillée. Si l’opé- 
ration a réussi, on parvient, en prenant des précautions, 
à isoler toutes les parties à l’aide de l’aiguille dont on se 
sert habituellement. 

L’acide chlorhydrique, étendu d’eau au même degré 
que l’acide azotique, peut aussi être employé pour l’ex- 
traction des cendres d’os. Entièrement affaibli, 0,1 # /»i 
il constitue un excellent moyen de macération. Il donne, 
en outre, de la transparence au tissu cellulaire dont les 
cellules et les éléments élastiques se montrent sous son 
influence, avec une netteté parfaite. Enfin, il dissout la 
substance charnue des fibres musculaires et devient un 
excellent auxiliaire dans l’investigation de la trame mus- 
culaire. 


Acide chrômique. 

Depuis que Hannover a recommandé, en 1840, à ceux 
qui se livrent aux investigations microscopiques, l’acide 
chrômique comme moyen très-efficace pour rendre plus 
fermes les parties animales, cet acide a acquis une im- 
portance de plus en plus grande; mais c’est surtout après 
qu’on eut renoncé au procédé très-inexact qui consiste à 
estimer la puissance d’une dissolution par sa couleur, 
pour lui substituer le moyen bien plus rationnel de déter- 
miner cette force à l’aide d’une balance, que la valeur de 
cet acide a grandi. 

En effet, l’acide chrômique est excellent pour donner 
de la consistance au cerveau, à la moelle épinière, et à 
d’autres appareils nerveux de la périphérie. Son usage est 
fréquemment très-préférable à celui de l’esprit-de-vin, 
qui, dans ces circonstances, altère si profondément les 
tissus; tandis que ce même esprit-de-vin exerce une 
action aussi bonne et même meilleure que celle de l’acide 
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chrômique sur un autre ordre d’organes , tels que des tis- 
sus glanduleux , le canal intestinal , etc. 

On devrait toujours se servir d’un acide chrômique cris- 
tallisé, très-pur, et, autant que possible, exempt d’acide 
sulfurique. Il faut le conserver dans des vases bien fer- 
més et placés dans un lieu sec; on aura soin, toutes les 
fois qu’on devra en faire usage, d’en extraire la quantité 
nécessaire et de la sécher préalablement en la plaçant au- 
dessus de l’acide sulfurique. Pour ne point perdre de 
temps , il est bon d’avoir toute prête une grande quantité 
de forte solution enfermée dans des vases gradués, de 
manière à pouvoir, vite et à volonté , en obtenir la dilu- 
tion désirée. Nous dissolvons 2 grammes dans 98 gram- 
mes d’eau distillée', ce qui met à notre disposition une 
solution de 2 °/ # . 

Pour durcir, on prend un acide chrômique de 0,5 à 1 , 
et au maximum à 2 %. On ne devrait, en général, 
jamais employer une concentration plus grande; habituel- 
lement on réussit mieux avec des dilutions faibles. 

Des objets tout frais exigent communément des solu- 
tions faibles, le contraire a beu quand il s’agit d’objets plus 
anciens. On obtient de très-beaux résultats, notamment 
en opérant sur des pièces peu volumineuses, avec une 
solution faible d’abord (à peu près 0,2 °/ 0 ) , remplacée 
ensuite, au bout de quelques jours, par une solution 
concentrée (0,5 à 1 °/„). L’objet peut rester plongé dans 
cette solution pendant des jours et même des semaines , 
jusqu’à ce qu’enfin on soit arrivé à la consistance voulue. 
Ensuite, et à cause de la moisissure qui se forme si faci- 
lement dans les solutions d’acide chrômique , il serait bon 
de conserver l’objet ainsi durci dans de l’esprit-de-vin 
étendu d’eau. 

S’il s’agit de donner de la consistance à une partie 
volumineuse, nous recommandons d’injecter, avant tout, 
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les vaisseaux sanguins avec la même solution d’acide 
chrômique où doit ensuite plonger l’organe. 

Du reste, il faut, dans toutes les opérations faites avec 
l’acide chrômique, attacher une grande importance à 
trouver le degré exact de concentration, et cela est si dif- 
ficile, que ceux même qui ont le plus d’expérience ne 
réussissent pas toujours, parce que les altérations déter- 
minées par l’acide sulfurique ont lieu d’une manière très- 
inégale. Il peut arriver que des organes très-volumineux 
présentent une surface durcie, tandis que l’intérieur sera 
dans un état de décomposition putride. Des parties durcies 
avec excès offrent des resserrements considérables dans 
les éléments des tissus, et deviennent souvent si sèches, 
si cassantes, qu’il n’est plus possible d’en couper de 
petites tranches. Quelquefois l’organe ou une portion 
d’organe revient à un état meilleur par l’immersion dans 
de la glycérine. Il est avantageux d’ajouter, dès le prin- 
cipe, un peu de glycérine à l’acide chrômique. 

Voilà ce que nous avions à dire des solutions concen- 
trées d’acide chrômique, en ce qui concerne leur pro- 
priété de durcir; mais ce réactif possède encore une autre ' 
qualité bien plus importante. Considérablement dilué , il 
devient un agent léger de macération , tout en respectant 
les contextures les plus délicates, de sorte qu’on parvient, 
par ce moyen, à rendre visibles des organisations très- 
subtiles, surtout dans le système nerveux, organisations 
qui passent complètement inaperçues dans les recherches 
faites sur des tissus frais. C’est justement en agissant de 
cette façon que ce réactif exerce une influence fâcheuse 
dans l’histologie des nerfs des sens, ainsi que le dé- 
montre M. Schultze dans son ouvrage. 

En général, il faut employer en pareil cas, d’après l’ex- 
périence de ce savant si distingué, une concentration qui 
ne dépasse pas I centigramme sur 30 grammes d’eau, ou, 
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autrement dit, des solutions de 0,025 à 0,05 °/oi à l’aide 
desquelles on obtient, s’il y a chance de réussite, l’effet 
désiré au bout de 1 à 3 jours. 

Le volume de la partie organique et la quantité de liquide 
dans lequel on l’immerge ont ici une importance bien plus 
grande que lorsqu’il s’agit seulement d’obtenir des dur- 
cissements. Car si l’objet est petit et le liquide où il est 
placé abondant, l’action est énergique, prompte, de ma- 
nière qu’on dépasse facilement le but qu’on s’était pro- 
posé. Il est donc convenable de choisir un objet qui ne 
soit pas trop petit, et de régler judicieusement la quantité 
des solutions. Les premiers ou les plus petits fragments, 
placés dans des solutions copieuses se colorent en jaune 
et deviennent opaques, comme cela a lieu avec des solu- 
tions plus fortes; les derniers, au contraire, seront plus 
pâles et acquerront une demi- transparence. 

Nous avons déjà eu l’occasion de parler des importantes 
observations de Graham sur les substances dites colloïdes 
et cristalloïdes, observations dont les conséquences pour 
la théorie du microscope sont du plus grand intérêt. 
Schultze, le premier parmi ceux qui se livrent en Alle- 
magne à l’histologie , a compris toute la signification du 
travail de Graham. Il fit remarquer, avec raison, qu’il ne 
s’agissait pas ici seulement de l’effet produit par l’acide 
chrômique, mais qu’il fallait aussi considérer que de grands 
fragments, plongés dans une quantité modérée de solu- 
tions, éprouvent en outre l’effet des matières colloïdes du 
tissu (comme le sang, le mucus, l’albumine), que ces 
fragments contiennent et qui se mêlent à la solution. Il en 
résulte alors un liquide composé de matières colloïdes et 
de matières cristalloïdes, tandis qu’un tout petit fragment 
de tissu placé dans une grande quantité d’acide chrômique 
ne subit, pour ainsi dire, que l’action de la matière cris- 
talloïde. 
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La théorie du microscope est de nos jours encore dans 
sa jeunesse, pour ne pas dire à l’état d’enfance. Des com- 
binaisons de ce genre joueront, je n’en doute pas, un rôle 
important à une époque de plus grande maturité. Schultze 
nous a fait connaître ses essais et le résultat de ses propres 
expériences sur ces combinaisons ; il pense qu’une solu- 
tion aqueuse de gomme arabique peut être considérée 
comme une matière colloïde très-convenable. Puisse-t-il 
sur ce sujet nous communiquer bientôt des détails plus 
précis. 

Le bichrômate de potasse produit des effets semblables, 
mais d’une manière beaucoup plus lente; il en sera ques- 
tion plus loin. 

Enfin, on s’est servi avec un très-grand avantage de 
l’acide chrômique pour extraire les matières calcaires des 
os et des cartilages ossifiés. On peut en recommander l’em- 
ploi dans les recherches à faire sur les tissus embryon- 
naires. En général, on est obligé de changer souvent les 
solutions et de leur donner plus de force. Il est bon d’y 
ajouter un peu de glycérine. Une petite addition d’acide 
chlorhydrique en rendra l’effet plus efficace sans que les 
textures délicates aient à en souffrir. Du reste, on par- 
vient à extraire les substances calcaires avec l’acide pyro- 
ligneux. (Voyez ci-dessous.) 

Acide oxalique. 

Jusqu’à présent on ne s’est servi que fort peu (si même 
on s’en est servi) de l’acide oxalique dans les recherches 
histologiques. Récemment M. Schultze a entrepris une 
série d’expériences qui assignent à cet acide un rang im- 
portant parmi les réactifs usités dans les observations mi- 
croscopiques. 

Une solution saturée et froide d’acide oxalique (il faut 
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quinze parties d’eau pour opérer la solution d’une partie 
d’acide hydraté pur cristallisé) fait gonfler le tissu cellu- 
laire et le rend transparent, tandis que les corps à base 
albumineuse conservent des contours bien prononcés, ac- 
quièrent un peu de consistance et se laissent facilement 
isoler. 

Des parties élémentaires du corps, d’une extrême déli- 
catesse , tels que les bâtonnets de la rétine et les cellules 
olfactives se conservent très-bien dans cette solution. Le 
temps à employer pour obtenir le résultat désiré est ici 
relativement peu important; on est libre de commencer 
ses recherches au bout de quelques heures , ou d’attendre 
plusieurs jours. 

D’après les expériences de M. Schultze, une solution 
d’acide oxalique dans l’esprit-de-vin agit plus efficacement 
qu’une solution aqueuse, et paraît offrir, dans beaucoup 
de circonstances, des avantages tout particuliers. 

Acide acétique. 

Toutes les fois qu’il s’agit d'appréciations exactes , on 
ne devrait se servir que de l’acide acétique hydraté , de 
l’acide acétique d’une entière pureté , de Vacidum aceticum 
glaciale (attendu que la pesanteur spécifique , si fort prisée, 
ne donne pour cet acide aucun résultat certain sur la 
quantité d’eau qu’il contient) , et le mêler avec de l’eau 
par gouttes ou en plus grande quantité. 

L’acide acétique, dont les effets sont si prompts, est un 
des réactifs les plus anciens et les plus employés dans les 
recherches sur les tissus animaux. Ce qui a plus particu- 
lièrement contribué à étendre l’usage de cet acide, c’est 
sa propriété de faire apercevoir les noyaux dans l’intérieur 
des cellules, ou bien encore de les montrer isolés après 
avoir opéré la destruction de l’enveloppe et du corps de 


Digitized by Google 



144 


CHAPITRE VII. 


la cellule; c’est enfin sa faculté de donner au tissu cellu- 
laire une transparence vitrée et de mettre à découvert ses 
cellules, les fifires, les vaisseaux, les nerfs, etc. 

Beaucoup plus tard seulement on a employé , pour ob- 
tenir des effets prolongés sur des tissus animaux, des 
quantités déterminées de solutions d’acide acétique , ainsi 
que des combinaisons de cet acide avec d’autres liquides, 
et notamment avec l’alcool. Un petit nombre de gouttes 
de cet acide par 30 grammes d’eau suffisent pour déter- 
miner, au bout de quelques jours, un grand éclaircissement 
dans le tissu cellulaire, de sorte qu’on peut, par exemple, 
très-bien voir les ganglions intestinaux placés sous la mu- 
queuse, puis ces admirables réseaux ganglionnaires, ré- 
cemment découverts par Auerbach, qui se trouvent dans 
les couches musculaires, ainsi que des cellules musculeuses 
qui existent dans la muqueuse, dans les vaisseaux, etc. 
Pour bien reconnaître des fibres musculaires grêles , Mo- 
leschott a employé, pendant quelques minutes, l’acide 
acétique dans les proportions de 1 ou de 1 ’/» %• L’acide 
acétique fort, pesant 1,070 spécifiquement, est mêlé avec 
l'eau dans les proportions suivantes : eau, 99, ou 98 */,; 
acide 1 à 1 */ t . 

Dans ces derniers temps, Kblliker s’est servi de l’acide 
acétique extrêmement dilué pour éclaircir un muscle de 
grenouille et dans le but d’étudier la terminaison des nerfs ; 
ce réactif a produit des effets remarquables. Il recom- 
mande de prendre 8 , 12 ou 16 gouttes d’acide acétique 
concentré, d’une pesanteur spécifique de 1,045, pour 
100 centimètres cubes d’eau. Je l’ai remplacé par 1 à 2 
goüttes d’acide acétique hydraté dans 50 centimètres cubes 
d’eau. 

L’acide acétique fortement dilué sera encore avanta- 
geusement employé pour ramollir de petites parcelles dé- 
tachées d’objets séchés à l’air, ainsi que pour enlever la 
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couleur rouge du carmin et la fixer aux noyaux , ce dont 
il sera encore question plus loin. 

Une certaine difficulté surgit dans l’emploi de l’acide 
acétique, lorsqu’il s’agit de faire des recherches sur des 
tissus délicats; l’objet à examiner doit être retiré à un 
moment bien déterminé, car si on le retire trop tôt, le 
gonflement et l’éclaircissement ne seront pas assez pro- 
noncés; et si on l’examine trop tard, on trouvera dans les 
tissus des altérations plus ou moins fortes, produites par 
l’acide. 

Beale a recommandé de mêler de la glycérine aux solu- 
tions d’acide acétique. 


Vinaigre. 

L’usage du vinaigre ordinaire de cuisine n’offre aucune 
espèce d’avantage. On a vu, au bout de 6, 8 ou 12 heures, 
du tissu cellulaire, placé dans du vinaigre, acquérir une 
transparence vitrée. Si le tissu est par trop ramolli pour y 
pratiquer des coupes, une solution d’acide chrômique 
rétablit souvent la consistance désirée. On obtient aussi , et 
très-souvent, de bons effets d’une cuisson préalable dans 
du vinaigre , quand il s’agit de parties animales très-des- 
séchées. 


Acide pyroligneux. 

On s’est servi, dans bien des circonstances, de l'acide 
pyroligneux (qui ne devrait jamais être employé qu’à l’état 
de pureté parfaite , comme Yacidvm pyrolignosum rectifica- 
tum ) , afin de rendre transparents des tissus à forme cel- 
lulaire. C’est même avec une sorte de prédilection qu’on 
en a fait usage pour les tissus pathologiques. H produit 
un effet analogue , mais non tout à fait semblable à celui 
de l’acide acétique affaibli, attendu qu’on peut l’utiliser 
non-seulement pour les macérations, mais encore pour 
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durcir les objets (grâce à l’addition de produits dus à la 
distillation du bois faite à sec). Dans les macérations, 
l’acide pyroligneux sera toujours affaibli si l’on veut 
éviter les altérations de textures des parties du tissu cel- 
lulaire qui vont être mises à nu. 

Un acide pyroligneux, mêlé, selon les circonstances, 
avec partie égale, double, triple, et même quadruple d’eau, 
est un excellent moyen auxiliaire dans les recherches à 
faire sur certains tissus; par exemple, pour étudier les 
cellules de la cornée et toutes ses parties, la direction des 
nerfs dans le tissu cellulaire sous-muqueux, etc.; et, en 
général, les parties siégeant dans les tissus cellulaires, 
' tels que des éléments glanduleux, des vaisseaux, des pro- 
duits pathologiques récents, etc. Les effets désirés se 
montrent, en général, au bout de quelques jours; mais il 
est vrai de dire que souvent, par suite d’une macération 
trop active, ils disparaissent. Il y a, abstraction faite de 
l’odeur, et du dommage que subissent les lames des instru- 
ments tranchants, quelque chose de désagréable à faire 
usage de ce réactif. Au reste, les objets préparés dans 
l’acide pyroligneux ne se conservent pas bien lorsqu’on 
les place tout humides dans de la glycérine. C’est pour- 
quoi nous avons renoncé, dans une foule de recherches, 
à cette solution. Cet acide est également propre à extraire 
les cendres d’os, de cartilages calcaires, de tissus osseux 
sains ou pathologiques. 


Iode. 

Pour colorer des cellules animales , on peut se servir 
d’une solution d’iode composée à peu près de 1 partie (si 
l’on y ajoute encore 3 parties d’iodure de potassium, cela 
n’en vaudra que mieux) sur 500 parties d’eau. Cependant 
nous possédons des moyens de coloration meilleurs et plus 
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récents. Le micrographe trouve dans une solution d’iode 
le moyen de constater la présence de l’amidon ; combinée 
avec de l’acide sulfurique, cette même solution sert à faire 
reconnaître les matières amyloïdes et la cellulose. 

Il est bon de laisser d’aboi'd à une solution d'iode, pas 
trop étendue d’eau , le temps d’exercer énergiquement son 
action , et puis d’y ajouter une goutte d’acide sulfurique 
concentré. 

Nous avons déjà fait observer que l’iode constitue, dans 
un mélange nouvellement découvert par Schultze, ce qu’on 
est convenu d’appeler l’iodserum. 

Parmi les alcalis, les solutions de potasse, de soude et 
d’ammoniaque ont été fréquemment mises en usage. Elles 
sont, dans les recherches sur des parties animales, d’une 
valeur inestimable , surtout les deux premières. L’incon- 
vénient qu’il importe de signaler, des substances alcalines 
employées comme moyen de macération, c’est de rendre 
les substances soumises à leur influence presqué impos- 
sibles à conserver. 


Potasse caustique. 

On se sert de la potasse caustique liquéfiée, potassium 
causticum in baculis. Comme elle absorbe avec avidité l’eau 
contenue dans l’air et l’acide carbonique, il faut la con- 
server, ainsi que la solution, dans des flacons parfaite- 
ment bien fermés. 

Le potassium causticum in baculis qu’on trouve dans le 
commerce contient , du reste , en outre de l’acide carbo- 
nique, une quantité d’eau assez notable et qui n’est pas 
toujours la même; aussi y a-t-il désavantage à l’employer. 

Une forte solution de potasse ramolht les substances de 
beaucoup d’éléments constitutifs et les rend ainsi très- 
susceptibles d’être facilement imbibées d’eau. Cette eau 
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pénètre ensuite les parties profondes, de sorte que les cel- 
lules se distendent, crèvent, etc. 

On a expérimenté de bien des manières, dans l’étude 
des tissus, les propriétés dissolvantes et destructives des 
solutions alcalines. Leur mode d’action diffère beaucoup, 
selon la force qu’on leur donne, circonstance sur laquelle 
Donders a déjà, depuis longtemps, attiré l’attention des 
savants. Une solution saturée , ou au moins de très-fortes 
solutions alcalines, ramollissent un grand nombre d’élé- 
ments constitutifs sans les dissoudre et, en général, sans 
les endommager, tandis que cela a lieu, plus ou moins, 
et très-promptement, avec des solutions affaiblies; les so- 
lutions fortes dissolvent souvent les substances intermé- 
diaires, espèce de mastic qui unit les cellules entre elles; 
elles constituent ainsi un moyen auxiliaire important, et, 
dans beaucoup de circonstances, leur action ne saurait 
être trop appréciée. Moleschott, entre autres, mérite d’être 
cité pour avoir signalé comme d’excellents réactifs des 
solutions de potasse de 30 jusqu’à 35 %• U prend, pour 
obtenir une solution de potasse de 32,5 # / 0 , 32,5 parties en 
poids de potassium causticum in baculis qu’il fait dissoudre 
dans 67,5 parties en poids d’eau distillée. Mais, attendu 
la quantité d’eau fort variable et la présence d’un peu 
d’acide carbonique existant dans la potasse , cette règle ne 
saurait être bien précise. Moleschott nous avertit que le 
potassium causticum in baculis dont il s’est servi renfer- 
mait 79 % de potasse hydratée et 1,06 % d’acide carbo- 
nique. Une immersion de à */, heure et plus constitue 
une méthode fort bonne pour isoler des éléments de 
muscles et de nerfs les petits canaux ou conduits qui se 
trouvent dans les glandes, et même pour mettre à nu les 
cellules olfactives, les plus grêles et les plus délicates de 
toutes les cellules. Schultze, ainsi que d’autres savants 
qui s’occupent d’histologie, fait également usage des solu- 
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lions de potasse; il s’est servi, pour l’étude de la forma- 
tion si délicate dep cellules dont il vient d’être question, 
de solutions s’élevant à 28, 30, 32, 35 et 40 %• Dans 
d’autres circonstances, il est nécessaire d’employer des 
solutions plus faibles, comme nous le verrons pour cer- 
tains tissus particuliers. Il est naturel, dans les recherches 
histologiques, d’employer la solution de potasse seule, 
et d’éviter avec grand soin tout usage de l’eau, car, sans 
ces précautions, on verrait promptement se manifester 
l’effet dissolvant propre aux solutions alcalines diluées. 

Soude caustique. 

On se sert, pour les solutions, de la masse blanche et 
fondue. On a fait beaucoup d’expériences sur l’effet des 
solutions de soude, et l’on a reconnu que, à l’état de con- 
centration, elles n’avaient aucun avantage sur celles de 
potasse. Généralement, les solutions de soude caustique 
doivent être très-faibles et ne renfermer que les */ s à peu 
près de la quantité employée quand il s’agit de potasse 
caustique. 

Ammoniaque liquide. 

L’action de l’ammoniaque sur les tissus animaux est 
analogue à celle de la potasse et de la soude. L’ammo- 
niaque est très-utile lorsqu’il s’agit de neutraliser un acide 
appliqué d’abord sur un tissu ; c’est également un excel- 
lent moyen pour dissoudre le carmin. 

Eau de chaux. 

Dans ces derniers temps, Rollet nous a fait connaître 
l’eau de chaux comme auxiliaire important pour l’étude 
des parties formées de tissu cellulaire, et, notamment, 
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pour l’examen des tendons. Au bout de six à huit jours 
d’immersion, une parcelle de tissu cellulaire se laissera 
diviser par l’aiguille et montrera toutes les fibrilles. Voilà 
donc encore une des substances animales servant à la co- 
hésion des tissus, qui est dissoute par l’eau de chaux. 

Eau de baryte. 

On obtient, au bout de 4 à 6 heures, en traitant avec 
l’eau de baryte les tissus ligamenteux, des effets qui ne se 
manifestent avec l’eau de chaux qu’après plusieurs jours 
d’immersion. 

Sels. 

Chlorure de sodium. 

Autrefois , on considérait généralement les faibles solu- 
tions de sel de cuisine comme n’ayant aucune action sur 
les objets qu’on y plaçait. D’après les observations de 
Graham, il faudrait toujours ajouter à ces solutions une 
matière colloïde (du blanc d’œuf ou de la gomme ara- 
bique). Le chlorure de sodium trouve encore sa place, 
lorsqu’il s’agit de tissus imprégnés de solutions d’azotate 
d’argent, ce dont il sera question plus loin. Le chlorure 
de sodium entre aussi comme partie intégrante dans di- 
vers liquides destinés à conserver des tissus. 

Chlorure de chaux. 

On a recommandé, comme liquides additionnels utiles 
dans les recherches microscopiques, le chlorure de chaux 
(1 partie de chlorure de chaux, à l’état sec, sur 2 à 3 par- 
ties d’eau) , à cause de sa propriété bien connue d’absorber 
l’eau. Il a de plus été signalé comme très-propre à rendre 
distinctes de petites parties de la moelle épinière, etc.; 
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mais ici son action est peu sensible. Le chlorure de chaux 
agit d’une manière toute particulière sur les muscles. 

Chlorate de potasse. 

Le chlorate de potasse , indiqué comme réactif par 
Schultze, n’est employé qu’en combinaison avec l’acide 
azotique. (Voyez Acide azotique.) On s’est servi de ce mé- 
lange à divers degrés de concentration dans les recher- 
ches faites sur les tissus animaux, et on a obtenu tout 
naturellement les résultats désirés après des espaces de 
temps plus ou moins longs. 


Phosphate de soude. 

On a fait usage à différentes reprises, dans les recher- 
ches microscopiques, des solutions de phosphate de soude, 
de 5 à 10 %. D’après mes propres expériences, on n’y 
a trouvé jusqu’à présent aucun avantage. 

Bichromate de potasse. 

Le bichromate de potasse doit être , autant que possible, 
pur et cristallisé. 

L’effet de ce sel, qu’on peut très-utilement combiner 
avec la glycérine, est analogue à celui qu’on obtient avec 
l’acide chrômique; mais il se produit plus faiblement et 
plus lentement. Dans beaucoup de cas, quand il s’agit de 
donner de la consistance, le bichromate de potasse est 
d’un usage excellent ; il est probablement plus efficace que 
l’acide libre et altéré; mais, d’un autre côté, il coagule le 
blanc d’œuf moins bien que ce dernier. Les solutions du 
bichromate de potasse ont, en outre, l’avantage d’engen- 
drer difficilement ces moisissures, si fréquentes malheu- 
reusement dans les solutions d’acide chrômique. 
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L’effet obtenu avec une partie d’acide chrômique exige 
plusieurs parties de chromate de potasse. C’est ainsi qu’on 
est obligé de dissoudre de 1 à 4 centigrammes de chro- 
mate de potasse dans 30 grammes d’eau , pour arriver aux 
résultats que donne l’acide chrômique à la dose de 7» à 7« 
de centigramme par 30 grammes d’eau. Toutefois, une 
concentration exacte de solution de chromate de potasse 
est beaucoup moins importante que celle de l’acide chrô- 
mique, lorsqu’il s’agit de recherches très- délicates. 

H. Müller a signalé les avantages d’un mélange de bi- 
chromate de potasse avec du sulfate de soude pour donner 
de la consistance à la rétine. Il est nécessaire de prolonger 
l’immersion au moins pendant quinze jours. 

Bichromate de potasse 2 à 2 7, grammes. 


Sulfate de soude 1 

Eau distillée 100 


Ce mélange (solution de Müller pour les yeux) produit, 
du reste, d’excellents effets sur d’autres parties, telles que 
les muqueuses, les glandes, et conserve également très- 
bien des embryons. On peut aussi le renouveler si on le 
juge nécessaire. 


Chlorure de fer. 

Führer et Billroth ont employé autrefois ce sel ferru- 
gineux pour durcir la rate. Ils recommandaient d’affaiblir 
la liqueur rouge brun de chlorure de fer jusqu’à ce que 
la solution prît l’apparence du vin de Madère ou de Ma- 
laga. Les objets ainsi traités deviennent propres à être 
examinés après une immersion de 1 à 2 heures. Nous 
nous servons maintenant de moyens bien plus efficaces 
pour obtenir des durcissements. 
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Chlorure de mercure. 

Les effets chimiques du deutochlorure de mercure sont 
connus. Une immersion de plusieurs jours dans cette so- 
lution sera très- convenable pour durcir et isoler le cy- 
lindre-axe. Du reste, ce réactif a été peu employé; mais, 
par contre , il entre comme partie intégrante dans plu- 
sieurs mélanges très-bons conservateurs des tissus. 

Azotate d'argent. 

Dans les derniers temps l’azotate d’argent a été fré- 
quemment mis en usage, surtout par His et Recklinghau- 
sen (voir plus loin), pour obtenir des colorations particu- 
lières. 

Alcool. 

L’alcool est d’une valeur inestimable dans les recherches 
histologiques ; c’est le liquide le plus ordinairement em- 
ployé pour conserver des parties animales. Il y a quel- 
ques années, lorsqu’on eut trouvé dans la glycérine le 
moyen incomparable de rendre transparentes les parties 
animales durcies et opaques , l’alcool fut placé au premier , 
rang des réactifs, car l’acide chrômique ne saurait lui 
être préféré que dans certains' cas. On emploie plusieurs 
sortes d’alcool : pour une première immersion, on prend 
un alcool faible, qu’on remplace au bout de quelques 
jours par un alcool plus fort. Peut-être même sera-t-il 
nécessaire de recourir à un alcool beaucoup plus con- 
centré. Je ne connais pas de meilleur réactif pour donner 
de la consistance aux organes glandulaires , au canal intes- 
tinal et aux parties animales qu’on veut injecter et pou- 
voir trancher. Des séries entières de recherches ont été 
faites récemment sur des parties presque exclusivement 
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préparées à l’esprit-de-vin. Les objets à conserver, étant 
placés, avec l’alcool, dans des vases bien fermés, ne se 
détériorent pas, avantage immense que ne possède pas 
l’acide chrômique, sujet à se couvrir promptement de 
moisissures. Mais l’esprit-de-vin ne saurait entrer en com- 
paraison avec l’acide chrômique, lorsqu’il s’agit d’analyser 
les moindres détails d’un grand nombre de textures très- 
déliées; il en est de môme en ce qui concerne les centres 
du système nerveux et des organes des sens. 

L’alcool peut encore servir à d’autres usages. On l’ap- 
plique d’abord sur des objets microscopiques dont on se 
propose d’enlever l’eau , sans porter atteinte à la délica- 
tesse de leur tissu, afin de pouvoir les placer plus tard 
dans du baume de Canada ou dans d’autres substances 
résineuses analogues. On dépose, dans ce cas, ces minces 
fragments , pendant 1 à 2 jours , dans de l’alcool à 90°, 
et, ensuite, pendant 24 heures, dans de l’alcool tout à 
fait concentré. En les retirant de ce dernier liquide , on 
les plonge pendant quelques heures dans de l’alcool 
méthylique, pur et concentré, et on les transporte après 
dans de la térébenthine, ainsi que nous le dirons bientôt. 

L’alcool, comme on le verra plus loin, constitue une 
partie intégrante des préparations froides à injections de 
Beale. 

Enfin, il entre dans différents mélanges qui ont été 
vantés dans ces derniers temps, et que nous allons décrire. 

Mélanges d’après L. Clarke et Beale. 

Ils servent à durcir et à rendre plus transparentes des 
parties délicates. L’efficacité de ce procédé réside dans 
l’emploi de deux substances, dont l’une a la propriété de 
donner de la consistance aux parties albumineuses des 
tissus, tandis que l’autre possède celle de leur procurer 
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de la transparence. Beale, qui s’est beaucoup occupé de 
ces solutions (the Microscope , p. 52), fait observer qu’on 
est obligé de les modifier selon les besoins; et qu’en ajou- 
tant de la glycérine au mélange, on peut. communiquer à 
celui-ci, suivant les circonstances, une plus grande puis- 
sance de réfraction. 

Il signale, en général, comme très-avantageux, l’alcool, 
la glycérine, l’acide acétique, l’acide azotique, l’acide 
chlorhydrique, la potasse et la soude. Les deux derniers 
acides, ainsi que l’alcool, coagulent l’albumine, l’acide 
acétique, la potasse et la soude lui donnent de la transpa- 
rence; l’alcool dissout la graisse. Si l’on combine quel- 
ques-unes de ces substances dans une solution, on obtient 
les résultats ci-dessus mentionnés. 

a) Alcool et acide acétique. 

L. Clarke s’est servi, dans ses expériences, d’un mé- 
lange d’acide acétique et d’alcool. Nous avons pu nous 
convaincre, par nous-même, qu’il produit déjà, au bout 
de quelques heures , une transparence remarquable dans 
de petites coupes de la moelle épinière, et fait mieux voir 
une foule de détails que d’autres moyens employés chez 
nous. Lenhossek paraît avoir suivi la môme voie dans ses 
travaux sur la moelle épinière. 

La prescription de Clarke consiste à mêler trois parties 
d’alcool à une partie d’acide acétique. Bien entendu, les 
proportions de ce mélange peuvent être modifiées selon 
les besoins. 

b) Mélange de Moleschotl avec V acide acétique et l'alcool. 

Moleschott propose la modification suivante au mélange 
de Clarke : 
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1 partie d’acide acétique fort, ayant une pesanteur spéci- 
fique de 1,070; 

1 partie d’alcool, d’une pesanteur spécifique de 0,815; 

2 parties d’eau distillée. 

► 

c) Alcool, acide acétique et acide azotique. 

Beale recommande d’ajouter un peu d’acide azotique 
au mélange d’alcool et d’acide acétique, quand on fait des 
recherches sur des parties épithéliales. On doit également 
ici varier le mélange selon les besoins. 

Voici une formule donnée par l’auteur lui-même : 

Eau 

Glycérine . . . 

Alcool 

Acide acétique 
Acide azotique 

d) Alcool et soude. 

Dans un grand nombre de recherches, Beale a obtenu des 
effets remarquables avec un mélange d’alcool et de soude. 
Il ajoutait de 8 à 10 gouttes d’une solution de soude caus- 
tique à 30 grammes d’esprit-de-vin. Beaucoup de tissus 
acquièrent peu à peu , dans ce mélange , un durcissement 
considérable et de la transparence. L’expérience prouve 
que ce réactif convient plus particulièrement dans les 
expériences faites avec l’intention de reconnaître la nature 
des dépôts calcaires de productions pathologiques, ainsi 
que celle des ossifications embryonnaires. Sous l’in- 
fluence de ce mélange, les tissus les plus délicats et les 
plus variés deviennent transparents, sans qu’il se mani- 
feste le moindre changement dans les incrustations cal- 
caires. On parvient ainsi à apercevoir, avec beaucoup de 
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facilité, les moindres points d’ossification. Un embryon, 
par exemple, qui a séjourné, pendant quelques jours, dans 
un mélange de ce genre, et que l’on conserve ensuite 
dans de l’esprit-de-vin, offre un très-bel aspect. Ce 
liquide est également fort utile pour l’étude des tissus les 
plus déliés d’un organe. Beale s’en est servi avec le plus 
grand succès dans les recherches qu’il a faites sur le foie. 

Alcool méthylique. 

En Angleterre, où les droits sur les eaux-de-vie sont 
très-élevés, l’usage de l’alcool devient onéreux. C’est 
pourquoi on se sert volontiers de l’alcool méthylique 
( pyro-acetic-spirit ). Nous ne l’employons pas sur le conti- 
nent. L’alcool méthylique est une partie intégrante des 
mélanges froids à injections de Beale (voy. ci-après); on 
en fait aussi usage pour les préparations microscopiques 
qu’on enferme dans du baume de Canada. On dépose de 
petites coupes dont on a extrait l’eau à l’aide d’alcool très- 
concentré, pendant un court espace de temps dans de 
l’alcool méthylique fort et pur. Puis on les retire pour les 
placer dans de l’essence de térébenthine au moment où 
elles commencent à sécher. L’essence de térébenthine 
pénètre les coupes qu’on vient d’extraire de l’alcool mé- 
thylique. Nous avons reconnu, par notre propre expérience, 
que ces coupes ont plus de finesse que celles placées 
directement dans l’essence de térébenthine en sortant 
d’un alcool concentré. Toutefois, on peut ici très-bien se 
passer de l’alcool méthylique. 

Chloroforme. 

Le chloroforme a été fort peu employé dans les re- 
cherches histologiques; c’est cependant le meilleur moyen 
pour dissoudre et liquéfier le baume de Canada, qui joue 
un rôle si important dans l’usage du microscope. 
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Éther. 

On se sert de l’éther dans les expériences microsco- 
piques pour dissoudre la graisse. Il dissout également le 
haume de Canada. 

Collodion. 

\ 

Le collodion n’a été employé, jusqu’à présent, qu’à la 
recherche de l’axe cylindrique des fibrilles des nerfs. 
D’après les données de Pflüger et d’après nos propres 
observations, le collodion produit son action immédiate- 
ment. 

Nous avons été obligé, dans tout ce qui a été dit précé- 
demment, de nous en tenir aux méthodes mises en usage 
jusqu’ici, lorsqu’on a recours aux réactifs dans les expé- 
riences microscopiques. 

Un procédé beaucoup plus sûr et d’une application plus 
facile pour connaître la force d’une solution, et pour en 
déterminer la quantité exacte, c’est celui des liqueurs 
titrées. Comme cette manière d’agir devra nécessairement 
faire abandonner les anciens errements, il nous paraît 
opportun de dire, en passant, quelques mots de l’appareil 
usité en pareil cas. Pour plus de détails, nous renverrons 
à l’ouvrage bien connu de Mohr ( Traité d’analyse chimique 
par les liqueurs titrées. Brunswick, 1855-1856, 2 vol.). 

Afin d’arriver à connaître la quantité d’acide et de 
base contenus dans ce genre de solutions, il est néces- 
saire de se procurer les instruments suivants : 

L’appareil (fig. 53) , dont on ne saurait se passer dans 
ces recherches, consiste en : a) deux burettes de Mohr 
(1), de la contenance de 60 centimètres cubes, divisées 
en cinquièmes de centimètre cube; b) une pipette (2)', 
qui permet un écoulement de 10 à 15 centimètres cubes , 
divisée en dixièmes de centimètre cube; et, enfin c ) 
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En ce qui concerne les liquides servant d’épreuve , on 
en emploie, lorsqu’il s’agit des réactifs ordinaires (acides 
et bases) , des solutions acides ou alcalines normales. On 
entend par là des solutions renfermant sur 1,000 centi- 
mètres cubes de liquide un nombre de grammes déter- 
miné du réactif qu’on veut employer. 

1° Solution normale d’acide oxalique. On prend, pour faire 
cette solution, 6,4 grammes d’acide oxalique pur, cristal- 
lisé et nullement altéré par l’air, dissous dans de l’eau. 
Cette première solution est ensuite diluée dans 100 cen- 
timètres cubes de liquide. (On en mesure toujours le 
volume à la température existant au moment de l’expé- 
rience, c’est-à-dire entre 14 et 16 degrés Réaumur.) 

On se sert rarement, sans mélange, de cette solution 
d’acide oxalique normale pure, destinée surtout à préparer 
d’autres solutions acides ou alcalines normales. Il faut, 
en conséquence, mettre le plus grand soin et la plus 
grande exactitude dans la préparation de cette première 
solution, qui en même temps est aussi la plus importante. 

Un centimètre cube de cette solution d’acide oxalique 
contient, comme nous le savons déjà, 0* r ,064 d’acide oxa- 
lique. Pour obtenir la saturation , il faut naturellement les 
quantités de bases équivalentes et analogues, ainsi : 

Or. 

a) Soude 0,031 NaO 

b) Potasse 0,0472 KO 

c) Ammoniaque . . . 0,017 NH* 

d) Chaux 0,028 CaO 

c) Baryte 0,0756 BaO 

2° Solution normale de potasse. On prend une solution 
de potasse fraîchement préparée et exempte d’acide car- 
bonique; on en met 5 centimètres cubes dans la pipette, 
et l’on colore légèrement en bleu par l’addition de quel- 
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ques gouttes de teinture de laque; puis on y laisse couler 
de la burette de l’acide oxalique , en ayant soin d’agiter 
jusqu’à ce qu’une coloration rouge ait remplacé la pre- 
mière. En admettant que nous ayons employé dans cette 
opération 8 centimètres cubes d’acide oxalique, nous 
ajouterons à notre solution de potasse 3 centimètres cubes 
d’eau par 5 centimètres cubes. Nous avons ainsi une solu- 
tion normale de potasse; 1 centimètre cube de celle-ci 
suffira juste pour saturer 1 centimètre cube d’acide oxa- 
lique; cet acide contiendra donc la quantité de potasse 
indiquée plus haut, c’est-à-dire O r ,0172. 

Il est clair qu’à l’aide de cette solution de potasse on 
parvient à déterminer la quantité d’acide contenue dans un 
liquide quelconque. En neutralisant 1 centimètre cube 
de notre solution normale de potasse, on démontrera la 
présence de : 

Gr. 

a) Acide sulfurique = 0,04 SO s 

b) — azotique = 0,054 NO 5 

c) — chlorhydrique = 0,0365 HCl 

d) — acétique = 0,06 C^O* 

Nous nous bornons à citer ici ces acides qui sont les 
plus importants pour les recherches à faire. 

3° Comme l’acide oxalique pur est un des réactifs les 
plus coûteux, il est inutile d’en faire usage pour déter- 
miner la quantité de matières alcalines existant dans un 
liquide. On se sert généralement de l’acide sulfurique. 
Rien n’est plus facile que la préparation de la solution 
normale d’acide sulfurique. On prend une quantité déter- 
minée d’acide sulfurique affaibli qu’on place dans une 
burette. On en laisse ensuite s’écouler dans une solution 
normale de potasse jusqu’à ce que les quelques gouttes de 
teinture de laque qu’on y a ajoutées, changent leur cou- 
leur bleue en rouge. Ce mélange est ensuite additionné 

il 
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d’eau, comme cela a été dit ci-dessus à l’occasion de la 
potasse, jusqu’à ce qu’un nombre égal de centimètres 
cubes de solution acide et de solution de potasse se neu- 
tralisent. D’après cela, cette solution contient, par centi- 
mètre cube, 0^,04 (S0 S ) d’acide sulfurique normal, et, 
pour le neutraliser, il faut très-exactement la quantité de 
bases qui ont été indiquées ci-dessus pour l’acide oxa- 
lique. 

Nous mentionnons enfin deux autres solutions comme 
moyens d’essai, ce sont : 1° la solution normale d’azotate 
d’argent usitée pour la détermination du sel de cuisine. 
Un centimètre cube de la solution normale au '/ l0 con- 
tient 0,018 Ag ou 0,0170 AgONO\ Il correspond à 
0,00585 NaCl; 2° la solution normale du sel de cuisine 
employée pour déterminer l’azotate d’argent. 1 centimètre 
cube de cette solution normale au contient 0,00585 
NaCl et correspond en conséquence à 0,0170 AgONO’. 
Dans les deux cas , il se forme un précipité de chlorure 
d’argent qui se réunit en masse quand on l’agite forte- 
ment, et l’opération peut être considérée comme finie 
lorsqu’une goutte de la solution à épreuve n’est plus sui- 
vie d’un nouveau précipité. Pour arriver à une apprécia- 
tion certaine, on peut ajouter à la solution du sel de cui- 
sine quelques gouttes de chromate de potasse, lorsqu’il 
s’agit de la première des deux déterminations qui viennent 
d’être mentionnées; ainsi le précipité complet du chlorure 
d’argent sera indiqué par la couleur rouge due à la for- 
mation du chromate d’argent. 

Quelques exemples contribueront à en faire mieux 
comprendre l’application. 

1° Nous avons 10 centimètres cubes d’une solution de 
soude exigeant pour leur neutralisation 22,2 centimètres 
cubes d’acide sulfurique normal. Or, 1 centimètre cube 
d’acide sulfurique normal correspond à 0,031 NaO. En 
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multipliant par 22,2, on trouvera que la soude contenue 
dans le liquide dosé est de 0,6882 dans 10 centimètres 
cubes, en conséquence de 6,882 °/ 0 (la pesanteur spéci- 
* fique n’est point prise en considération). 

2° Une solution d’ammoniaque exige, pour 10 centi- 
mètres cubes, 12,6 centimètres d’acide sulfurique nor- 
mal. Un centimètre cube d’acide sulfurique normal 
correspond à 0,017 NH\ La présence de l’ammoniaque y 
est donc de 2,142 °/ 0 . 

3° 5 centimètres cubes d’acide acétique demandent 
41,7 centimètres de solution normale de potasse; 10 cen- 
timètres veulent, en conséquence, la quantité double de 
la solution de potasse, soit 83,4. 0,66 d’acide acétique 
correspondent à 1 centimètre de solution normale de po- 
tasse. La quantité d’acide acétique contenue dans le 
* liquide mesuré est donc de 50,04 °/«- 

4° 10 centimètres cubes d’une solution de sel de cui- 
sine demandent, par exemple, 12 centimètres cubes de la 
solution normale d’argent à ’/io- Comme 1 centimètre 
cube de solution d’argent à */,„ correspond à 0,00585 
NaCl, la solution de sel en contient donc NaCl 0,702 °j 0 . 

5° 10 centimètres cubes d’une solution d’azotate d’ar- 
gent exigent 15,5 centimètres cubes de la solution normale 
de sel de cuisine à Elle correspond à 1 centimètre 
cube de solution de sel de cuisine à 0,017 AgONO 8 , et 
le contenu de la solution d’argent est de 2,635 °/ 0 AgONO 8 . 

6° Supposons que nous voulions nous représenter un 
40 % de la solution diluée d’acide acétique , mentionnée 
au n° 3; la proportion 40 : 100 :: 50,04 : x, nous ap- 
prend que nous aurons à diluer les 100 centimètres cubes 
d’acide acétique déterminés par la méthode jusqu’à 125,1 
centimètres cubes. 

7° Supposons encore que nous nous proposions de pré- 
parer une solution de soude de 20 °/ 0 , et que, d’un autre 
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côté, une solution du même genre dosée par nous ait 
indiqué 37,5 °/ 0 NaO; le calcul nous apprendra que 100 
centimètres cubes de cette dernière solution doivent être 
étendus d’eau jusqu’à 187,5 centimètres cubes. 

8° Nous désirons posséder une solution de 1 ®/ 0 d’azo- 
tate d’argent. Le liquide n° 5 contenant 2,635 % de pierre 
infernale , nous sert à obtenir ce résultat. Cette solution 
demande à être étendue d’eau jusqu’à 263,5 centimètres 
cubes. 
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Méthode de coloration ; manière d’imprégner les prépa- 
rations avec l’argent ; dessiccation. 

Des parties animales fort délicates , ainsi que certains 
enchevêtrements de tissus, deviennent souvent très-recon- 
naissables lorsqu'on les imbibe de substances colorantes. 
Parmi les éléments des tissus il en est qui sont réfractaires 
à toute teinture , d’où résultent des distinctions très-im- 
portantes à établir. C’est pourquoi les colorations sont 
d’un grand secours dans les recherches histologiques, et 
la science est très-redevable au professeur Gerlach , qui a 
découvert la teinture de carmin. 

1. Teinture de carmin de Gerlach. 

Dans un petit traité publié en 1858 ( Études microsco- 
piques faites dans le domaine de la morphologie humaine ; Er- 
langen), Gerlach parla pour la première fois de ce pro- 
cédé. En faisant des injections à l’aide du carmin, il avait 
déjà précédemment remarqué avec quelle avidité les cel- 
lules à noyaux des vaisseaux sanguins s’emparaient de 
l’acétate d’ammoniaque carminé , agissant en cela d’une 
tout autre manière que les cellules et la substance inter- 
cellulaire. Les cellules s’approprient bien, à la vérité, * 
des matières colorantes, mais beaucoup plus lentement, 
plus difficilement, et constamment aussi en moindre quan- 
tité que les formations nucléaires. Les matières intercel- 
lulaires sont presque indifférentes à l’action des couleurs. 
Gerlach fit ses premiers essais sur le cerveau et sur la 
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moelle épinière. De petites coupes très-minces de ces or- 
ganes, préalablement durcies dans une solution de chro- 
mate de potasse , furent placées de 10 à 15 minutes dans 
une solution assez concentrée d’acétate d’ammoniaque car- 
miné. Il les lavait ensuite pendant plusieurs heures dans 
de l’eau, souvent renouvelée, puis il les traitait avec l’a- 
cide acétique, et enfin avec de l’alcool absolu, pour les 
priver entièrement d’eau. La solution de carmin la plus 
affaiblie continue encore à colorer. 

Gerlach s’était aperçu de ce phénomène dès ses pre- 
mières expériences, après avoir laissé, toute une nuit, la 
coupe d’une circonvolution de cervelet dans de l’eau con- 
tenant quelque peu de carmin. Certains détails restèrent 
méconnaissables lors de cette première coloration par le 
carmin. Alors Gerlach, pour achever de les mettre en évi- 
dence , ajouta 2 à 3 gouttes d’une solution concentrée 
d’acétate d’ammoniaque carminé, à 30 grammes d’eau, et 
y laissa séjourner ses petites coupes pendant 2 à 3 jours. 

Depuis ce temps , on a fait un très-grand usage du car- 
min pour colorer. Il y a quelques années , un savant est 
allé plus loin. D’après l’aptitude plus ou moins grande à 
se laisser pénétrer par le carmin, il a cru pouvoir établir 
plusieurs sortes de différences fonctionnelles dans les cel- 
lules nerveuses des organes centraux. Les expériences 
faites conformément aux règles indiquées pour ce genre 
d’opération, ont donné des résultats variables. 

Nous avons appris , par la pratique, qu’on doit chercher 
à éviter surtout deux inconvénients dans les teintures de 
carmin: d’abord, un excès de coloration déterminant une 
couleur foncée et diffuse, qui ne permet pas de mieux 
distinguer l’objet soumis à l’examen ; et ensuite, un gon- 
flement des éléments des tissus , dû à l’action de l’ammo- 
niaque. 

Il est donc important de n’employer que des solutions 
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peu riches en ammoniaque. On prendra , à cet effet, plu- 
sieurs centigrammes de carmin, qu’on mêlera à une tren- 
taine de grammes d’eau distillée, puis, on y ajoutera quel- 
ques gouttes d’ammoniaque. Une partie du carmin est 
dissoute et traverse le filtre avec tout le liquide. Une autre 
portion du carmin non dissoute reste déposée sur le filtre 
et peut être employée à divers usages. Lorsqu’un liquide 
filtré répand une odeur d’ammoniaque , il est bon de le 
laisser une demi-jouimée et même une journée entière à 
l’air, et placé sous une cloche , afin de faire volatiliser 
tout l’ammoniaque. Si, au bout de quelque temps, on re- 
marque qu’il s’est formé un précipité globuleux de carmin, 
il suffira d’ajouter une seule goutte d’ammoniaque pour en 
opérer la solution. 

Ce mélange sera versé, par gouttes , dans de l’eau, et 
l’on obtiendra à volonté une coloration en rouge, tantôt 
plus faible, tantôt plus intense, selon les circonstances. 
Dans les recherches sur les parties très-délicates, on ajoute 
avec succès, à cette matière colorante, une quantité égale 
de glycérine. 

Nous recommandons, dans ce cas, 15 à 30 centi- 
grammes de carmin, dissous dans la quantité d’ammo- 
niaque tout juste nécessaire, et mêlé à 30 grammes d’eau 
distillée. On additionnera cette solution, préalablement 
filtrée , de 30 grammes de bonne glycérine et de 8 à 12 
grammes d’esprit-de-vin très-fort. 

On se sert de cette teinture soit pure, soit en y ajou- 
tant une nouvelle quantité de glycérine. 

Un fragment de tissu demeurera plongé plus ou moins 
longtemps dans la solution , selon que celle-ci aura plus 
ou moins de puissance colorante. Avec des teintures fortes, 
quelques minutes suffisent pour colorer, tandis qu’une 
immersion de plusieurs heures est nécessaire quand on 
emploie des teintures faibles. 
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Un objet peut rester, sans préjudice, pendant 24 heures, 
dans des solutions très -faibles. 

Après avoir retiré le tissu qui vient d’être coloré, on 
le lave, soit avec de l’eau pure, soit avec de l’eau légère- 
ment acidulée, ce qui donne, dans beaucoup de cas, des 
résultats infiniment préférables. Nous nous servons de 2 
à 3 gouttes d’acide acétique très-fort dans 30 grammes 
d’eau distillée, et ce mélange reçoit le tissu pendant quel- 
ques minutes seulement. Quand on veut éviter une trop 
grande imbibition d’eau, on peut faire usage d’alcool aci- 
dulé de la même manière, ou bien, suivant Beale , em- 
ployer un mélange de glycérine et d’acide acétique 
(5 gouttes d’acide pour 30 grammes de glycérine). On 
apercevra alors, le plus ordinairement, les parties nu- 
cléaires rougies, le protoplasma des cellules, les axes cy- 
lindriques des fibrilles nerveuses, etc. 

Les tissus tout frais, ou bien durcis préalablement dans 
l’alcool, sont ceux qui se laissent le mieux colorer; les 
pièces durcies dans l’acide chrômique, ou dans le bichro- 
mate de potasse, prennent la couleur moins bien et un 
peu plus lentement. 

On arrive promptement à apprécier au juste le degré 
de coloration qui convient aux tissus. En général , on co- 
lore moins les tissus qu’on se propose de conserver dans 
des liquides (glycérine légèrement acidulée), que ceux 
destinés à être plongés dans des substances résineuses. 
Ces derniers (choisis de préférence pour être montés à 
froid dans du baume de Canada dissous à l’aide du chlo- 
roforme), offrent très-souvent un superbe aspect. 

On colore facilement des parties injectées, en faisant 
usage d’une grande quantité de couleurs, notamment du 
jaune de chrome et du sulfate de baryte. De l’excellent 
bleu de Prusse soluble est également d’un bon emploi , 
mais on est obligé de recourir , pour le lavage , à une eau 
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plus fortement acidulée, si on veut conserver un bleu vif. 
La coloration en bleu convient surtout pour les objets in- 
jectés avec du carmin; il est toutefois possible d’obtenir 
de fort beaux objets avec des solutions très -légères de 
carmin. 

On ne saurait recommander l’usage de l’encre rouge 
ordinaire du commerce, dont on s’est quelquefois servi. 

* 

2. Teinture de carmin de Thiersch. 

M. le professeur Thiersch a eu l’extrême amabilité de 
communiquer à l’auteur de cet ouvrage ses procédés de 
teinture. 

a) Teinture rouge. 

Carmin 1 partie. 

Acétate d’ammoniaque liquide ... 1 — 

Eau distillée 3 parties. 

La solution obtenue sera filtrée. 

Une deuxième solution sera préparée ainsi : 

Acide oxalique 1 partie. 

Eau distillée 22 partiesT 

On mêle 1 partie de la solution d’acétate d’ammoniaque 
carminée avec 8 parties de la solution aqueuse d’acide 
oxalique, et on filtre, après y avoir encore ajouté 12 par- 
ties d’alcool pur. 

S’il arrive que le mélange ainsi préparé ait un ton orange 
au lieu de la couleur rouge du carmin, on diminuer* l’ac- 
tion d’une trop grande quantité d’acide oxalique, en y 
laissant tomber goutte à goutte de l’acétate d’ammo- 
niaque, jusqu’à ce que la solution ait acquis le degré de 
teinte carminée voulu. Toutefois, on peut aussi se servir 
de cette teinture jaune pour colorer. Si, danir la suite, 
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il se forme un précipité de cristaux d’oxalate d’ammo- 
niaque, ce qui a lieu lorsqu’on ajoute à la solution de 
l’acétate d’ammoniaque liquide ou de l’alcool, on filtrera 
le tout une seconde fois. 

D’après les expériences de Thiersch, cette teinture co- 
lore , d’une manière égale , dans le court espace de temps 
de 1 à 3 minutes, sans donner lieu à des gonflements ni 
à des dissolutions de parties épithéliales. Après avoir ob- 
tenu la coloration, on enlève les matières colorantes res- 
tées à la surface, avec un mélange d’environ 80 parties 
d’alcool et de 20 parties d’eau. Si la coloration est trop 
foncée , ou diffuse , on lave le tissu dans une solution d’es- 
prit-de-vin et d’acide oxalique où d’acide borique. 

b) Teinture de carmin ayant la couleur du lilas. 

Borax 4 parties. 

Eau distillée 56 — 

On ajoute à cette solution : 

Carmin 1 partie. 

On mêle cette solution rouge avec deux fois autant 
d’alcool absolu , et on filtre. 

Il s’amasse sur le filtre du carmin et du borax, qui 
peuvent être dissous dans de l’eau distillée et servir à une 
nouvelle préparation. 

Thiersch a trouvé que cette teinture colore un peu plus 
lentement que la teinture rouge simple, et qu’elle a une 
action toute spéciale sur les cartilages et sur les os, dont 
on a extrait les sels calcaires à l’aide de l’acide chrômique. 
Il se forme de très-belles colorations, lorsque les tissus 
colorés avec la dernière teinture, marquée (b), sont placés 
encore un instant dans la première teinture, marquée (ci). 
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3. Teinture de carmin de Beale. 

Ce savant distingué a récemment recommandé le mé 
lange qui suit : 


Carmin 50 centigr. 

Acétate d’ammoniaque liquide très-fort. 30 • — 

Glycérine de bonne qualité 60 grammes. 

Alcool 15 — 


Le carmin, divisé en petites parcelles, est placé avec 
de l’ammoniaque dans un verre à réactifs et dissous par la 
coction. Au bout d’une heure, cette solution sera froide, 
et une partie de l’ammoniaque se sera évaporée. On y 
ajoute alors de l’eau, de la glycérine et de l’alcool; on 
filtre, ou bien, après un repos de plusieurs heures, on 
retire la partie claire de ce mélange pour s’en servir. La 
coloration a lieu dans les différentes parties, en un temps 
qui est loin d’être toujours le même. 


4. Teinture préparée avec le rouge d’aniline (fuchsine). 

On devait naturellement penser à employer, pour colorer 
des parties animales , les couleurs de l’aniline dont on fait 
un si grand usage de nos jours. Une série d’expériences 
que nous avons entreprises dans ce but , nous ont révélé 
la grande utilité de cette matière colorante. 

Fuchsine (cristallisée), 1 centigramme. 

Alcool absolu, de 20 à 30 gouttes. 

Eau distillée, 15 centimètres cubes. 

Il résulte de ce mélange une belle solution rouge , ce- 
pendant pas trop vive. Elle colore , presque instantané- 
ment, et sans rien altérer, toute espèce de tissus animaux. 
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Cette solution convient, d’une manière spéciale, pour 
l’étude des couches épithéliales, de la membrane hya- 
loïde, du cristallin et du corps vitré. 

Un peu étendue d’eau, cette même solution colore, 
dans l’espace d’une demi-heure , les cellules vibratiles 
d’une grenouille sans que le jeu des cils cesse un instant. 
On voit également des globules sanguins se colorer, mais 
d’une manière lente. Cette même solution est d’un usage 
excellent pour la coloration des cellules ganglionnaires et 
celle des éléments cellulaires des glandes lymphatiques ; 
mais, par contre, elle paraît convenir beaucoup moins 
pour les cartilages et les tissus osseux. Les fibrilles des 
nerfs, après une immersion de plusieurs heures, devien- 
nent légèrement teintées en rouge, et leurs axes cylin- 
driques sont sensiblement assombris. 

Les exemples ci-dessus mentionnés nous apprennent 
qu’il y a dans la solution de fuchsine un principe de colo- 
ration qui, sous beaucoup de rapports, produit des effets 
supérieurs à ceux obtenus avec le carmin. La prompti- 
tude, l’uniformité de coloration, telles sont les qualités 
qui rendent la solution de fuchsine précieuse quand il 
s’agit de démonstrations instantanées; elle sera aussi d’un 
puissant secours pour colorer des cellules pâles, déli- 
cates, qui deviennent ainsi plus distinctes sans subir d’al- 
tération. Il est fâcheux que l’alcool absorbe promptement 
la matière colorante, et qu’on soit ainsi obligé de renoncer 
à conserver les préparations dans le baume de Canada. 


5. Teintures bleues. 


Dans beaucoup de circonstances, on sera très-heureux 
d’avoir à sa disposition des teintures bleues, surtout lors- 
qu’il s’agira de colorer des pièces injectées au carmin. Du 
reste, les tissus préparés avec la couleur bleue sont fort 
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beaux, de sorte que nous serons souvent disposés à pré- 
férer cette nuance à celle du carmin. On possède actuel- 
lement deux moyens pour colorer en bleu : l’indigo uni au 
sulfate de potasse (appelé bleu de carmin), et le bleu 
d’aniline. 

a) Teinture avec le bleu de carmin. 

M. le professeur Thiersch a recommandé le mélange 
suivant : 

Acide oxalique, 1 partie, 

Eau distillée, 22 à 30 parties, 

Bleu de carmin, quantité suffisante pour ame- 
ner la saturation. 

L’alcool peut entrer dans cette solution. Si la couleur 
bleue est en excès, on y remédiera avec une solution 
d’acide oxalique dans de l’esprit-de-vin. 

Cette teinture bleue colore vite et d’une manière uni- 
forme. D’après les observations de celui qui en a fait la 
découverte, elle convient parfaitement pour colorer les 
axes cylindriques, ainsi que les cellules des nerfs du cer- 
veau et de la moelle épinière, préalablement durcis dans 
l’acide chrômique. 

b) Teinture avec le bleu d'aniline. 

Le bleu ordinaire d’aniline ne ne dissout pas dans 
l’eau. En le traitant avec l’acide sulfurique, on en obtient 
la partie de bleu qui est soluble. On dissoudra simplement 
ce bleu dans de l’eau jusqu’à ce qu’on ait obtenu la cou- 
leur foncée du cobalt , ou bien on recourra au mélange 
suivant : 

Bleu d’aniline soluble, 2 centigrammes, 

Eau distillée, 25 centimètres cubes, 

Alcool , 20 à 25 gouttes. 
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Cette teinture colore en bleu vif, et en quelques mi- 
nutes, les tissus préparés surtout dans l’alcool; il faut un 
peu plus de temps pour les objets préparés avec l’acide 
chrômique. On conserve cette couleur dans l’eau, dans 
l’alcool et dans la glycérine; elle n’est point altérée par 
l’addition d’un liquide acide ou alcalin. Les glandes lym- 
phatiques , la rate , et plus particulièrement des coupes du 
cerveau et de la moelle épinière, obtiennent, sous son 
influence, un très-bel aspect. Nous avons fait, dans ces 
derniers temps, un très-grand usage de cette teinture, et 
nous la recommandons de la manière la plus pressante. 

On se sert déjà, depuis plusieurs années, de l’azotate 
d’argent, en solution ou en nature, pour obtenir des dépôts 
d’argent dans la cornée de l’œil. Recklinghausen a fait un 
usage très-fréquent de cette méthode ( les Vaisseaux lym- 
phatiques, Berlin, 1862). His a ensuite cherché à trouver 
les conditions et la nature de ces dépôts. Dans ces der- 
niers temps, un grand nombre de savants ont obtenu, 
par ce moyen, alternativement de bons et de mauvais 
résultats. 

Les tissus imprégnés d’argent prennent, selon les cir- 
constances, différents aspects. Quelquefois, on remarque 
dans l’intérieur des cellules ou des canaux les plus déliés, 
de même que dans les conduits du tissu cellulaire, des 
dépôts poussiéreux d’argent, qui, selon l’action de la 
lumière, paraissent être plus ou moins foncés, tandis que 
la substance intercellulaire n’est pas plus colorée ou ne 
l’est que fort peu ; dans l’autre cas , la cellule est restée 
libre, autrement dit elle n’a point été imprégnée d’argent; 
tandis que les masses intermédiaires des couches épithé- 
liales, la substance intercellulaire, ont contracté une 
teinte sombre sans toutefois perdre de leur netteté. 

Le premier genre de coloration peut servir à démontrer 
l’état creux dans les tissus élémentaires des animaux; on 
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emploie avec succès la seconde pour reconnaître les 
limites des cellules, surtout de celles très-délicates des 
couches épithéliales , ainsi que les vaisseaux sanguins et 
lymphatiques d’une grande finesse. 

Il est à regretter que les deux effets qui viennent d’être 
mentionnés, se produisent bien plutôt fortuitement que 
d’après des règles fixes; souvent ils se manifestent à la 
fois d’une manière très-désavantageuse dans une seule et 
même expérience. On remarque aussi qu’habituellement 
l’action de la solution d’argent est loin d’être la même sur 
les différentes parties d’un seul et même tissu. Ce sont là 
de grands inconvénients attachés à un procédé propre , 
du reste, à rendre des services réels. 

Recklinghausen, qui n’a pas réussi à trouver des règles 
certaines pour atteindre l’un ou l’autre des effets causés par 
l’argent, recommande de faibles solutions (1 partie de 
nitrate d’argent sur 400 à 800 parties d’eau distillée) ; il 
veut également que les pièces à examiner, aussi fraîches 
que possible , soient enlevées à des cadavres qui datent 
tout au plus de 24 heures. Il est bon d’éviter toute alté- 
ration dans les tissus. Si l’on observe cette prescription, 
c’est le premier effet qui se produit ordinairement sur le 
tissu cellulaire; c’est-à-dire les substances intermédiaires 
se colorent, tandis que les petits corps cellulaires, ainsi 
que les conduits, restent clairs. Quand on désire obtenir 
le second effet, on place les objets dans une solution 
d’acide acétique ou de sel de cuisine très-affaiblie , après 
les avoir laissés séjourner assez longtemps dans une solu- 
tion de nitrate d’argent. Il résulte des expériences de ce 
savant que le temps nécessaire pour observer les effets 
propres à l’azotate d’argent, est loin d’être le même sur 
les différentes parties du tissu soumises à l’examen. 

A-t-on en vue d’agir sur des parties profondément 
situées, l’action se manifestera plus lentement, et il faudra 


Digitized by Google 



176 


CHAPITRE VIII. 


faire usage d’une solution d’azotate d’argent plus concen- 
trée. Malgré cela, et toute proportion gardée , l’effet pro- 
duit ne sera, même au bout de 24 heures, qu’un effet 
superficiel. Lorsqu’il survient, d’une manière évidente, 
dans le tissu un trouble blanchâtre , on peut admettre , en 
général, que l’argent a suffisamment pénétré; toutefois, 
il est difficile de bien saisir le moment où l’opération est 
accomplie. 

Afin d’enlever les parcelles d’argent qui n’ont point 
pénétré dans le tissu, et d’éviter ainsi une plus forte co- 
lorationj on lavera avec de l’eau les parties imprégnées. 
Ces parcelles peuvent se détacher également avec l’acide 
acétique. Ce dernier moyen est même très-avantageux 
lorsqu’on cherche à éloigner des couches épithéliales, 
afin de pouvoir mieux apprécier les parties profondes des 
tissus cellulaires qui ont subi l’action de l’argent. 

His, qui, le premier avec Coccius, a fait usage de solu- 
tions d’argent, croyait autrefois, à tort, qu’il fallait néces- 
sairement employer des solutions fortes pour imprégner 
les parties extracellulaires, et pensait que les solutions 
faibles produisaient leur effet dans les cellules mêmes du 
tissu cellulaire. His ( Revue médicale suisse , t. II, p. l re ) 
a dit récemment s’être convaincu, à la suite de nou- 
velles expériences, qu’en ce qui concerne la cornée du 
moins, la substance fondamentale seule se laisse impré- 
gner dès le commencement; que le précipité de chlorure 
d’argent qui s’est formé, ne pénètre plus tard dans les 
cellules, qu’après avoir été de nouveau dissous pour se 
transformer en une sorte de poussière d’argent déposée 
par l’action de la lumière. 

Afin d’obtenir ce dernier changement, His trouva bon 
d’exposer pendant quelque temps à la lumière des coupes 
de cornée , imprégnées de nitrate d’argent et placées dans 
une solution de sel de cuisine, d’acétate d’ammoniaque, 
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ou bien d’humeur aqueuse. On obtient souvent ainsi des 
images d’une beauté surprenante. Au milieu d’une masse 
claire de substance intercellulaire, on voit les petits cor- 
puscules de la cornée et leurs ramifications entièrement 
pénétrés par les précipités d’argent. L’action de la lumière 
produit ici un effet durable. Recklinghausen conseille 
dans ce cas une solution de sel de cuisine très-étendue; 
His, au contraire, veut que cette même solution soit très- 
concentrée. 

On s’est encore servi d’autres sels métalliques pour im- 
prégner des tissus, du sous-acétate de plomb, par exemple. 

Nous allons parler maintenant de la dessiccation des 
parties animales. Cette méthode a pour but d’en extraire 
toute l’eau et de leur donner ainsi un degré de consis- 
tance et de densité qui permette de les diviser, à l’aide 
d’un bon scalpel, en tranches très-minces. Ces coupes, 
étant ensuite placées dans de l’eau, se gonflent et offrent 
ainsi l’image de leur état naturel. Nous avons déjà indi- 
qué, dans un chapitre précédent, une série de réactifs 
chimiques qu’on emploie pour atteindre le même but; tels 
sont l’acide chrômique , le chromate de potasse , l’alcool. 

La méthode de dessiccation est préférable à toute autre 
pour beaucoup de tissus et de parties du corps, attendu 
qu’on évite par là tout obscurcissement. On traite surtout 
ainsi, avec un bien grand avantage, les tissus qui ont une 
certaine fermeté, les organes riches en tissu cellulaire, 
comme la peau, les tendons et les parois des vaisseaux; 
cette même méthode est applicable aux poumons (voire 
même aux injections qu’on y a faites), aux muscles, à 
l’épiderme, au cristallin et au cordon ombilical. La dessic- 
cation réussit moins bien pour les glandes, les ganglions 
lymphatiques, les membranes muqueuses délicates; elle 
est absolument inapplicable au cerveau, à la moelle épi- 
nière, aux nerfs et à la terminaison de ceux-ci dans les 

12 


Digitized by Google 



178 CHAPITRE VIII. 

principaux organes des sens, à cause de leur extrême 
mollesse et de la variété des tissus qui les caractérisent. 

La manière d’opérer est fort simple. On sèche les 
parties sur des planchettes de bois ou sur un morceau 
de liège à surface convexe, si les circonstances l’exigent. 
Pour éviter le rétrécissement des tissus, on peut les étaler 
sur ces planchettes de bois ou de liège , et les y fixer avec 
des épingles. La température ne doit pas être trop basse, 
car on aurait à craindre une décomposition ; tandis qu’une 
chaleur trop forte amènerait la coagulation des substances 
albumineuses. La température la plus convenable est celle 
de 30 à 40 degrés centigrades. On peut aussi se servir 
avec avantage du soleil, quand les journées sont chaudes. 
Si on ne veut pas employer la chaleur pour obtenir la des- 
siccation, on aura recours à l’appareil au sulfate ou au 
chlorure de calcium , usité dans nos laboratoires de chimie. 

On se gardera bien de soumettre à la dessiccation de trop 
gros fragments et d’exagérer celle-ci; la fragilité pourrait 
devenir telle à cause des fissures et des crevasses, effet 
d’une trop grande sécheresse, qu’on ne parviendrait plus 
à pratiquer des coupes minces. 

Une pièce qui n’est pas entièrement séchée et possède 
à peu près la consistance de la cire , offre de grands avan- 
tages. Il faut cependant que la lame du couteau reste 
sèche. Si la pièce est posée sur du liège, on pourra, sans 
déplacement , opérer les divisions ; un bois dur nuirait au 
tranchant de la lame. 

On ramollira, soit dans de l’eau pure, soit dans de l’eau 
légèrement acidulée avec de l’acide acétique, les coupes 
fines ainsi obtenues. Si on a l’intention de les colorer, on 
les mettra immédiatement dans une solution ammoniacale 
de carmin. Le ramollissement s’opère beaucoup mieux 
dans un verre de montre ou dans une auge en verre que 
sur le porte-objet, et il ne faut que quelques minutes pour 
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que les bulles d’air qui occupent les interstices du tissu 
disparaissent. 

Des parties séchées, conservées dans un vase de verre, 
avec un petit morceau de camphre, constituent, dans 
beaucoup de démonstrations histologiques, de précieux 
auxiliaires. 
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Manière de faire les injections. 

On ne saurait attacher trop d’importance à l’art d’in- 
jecter, avec des matières colorantes, les vaisseaux des 
parties sur lesquelles on veut faire des recherches histolo- 
giques. Ce procédé est encore beaucoup trop négligé; on ob- 
jecte, sans connaissance de cause et sans expérience suf- 
fisante, que c’est là, en général, un travail superflu, une 
sorte d’opération de luxe. Cependant, on ne devrait ja- 
mais négliger l’emploi de ce puissant auxiliaire dans les 
recherches minutieuses quelconques, soit sur des tissus 
sains, soit sur des tissus pathologiques; car beaucoup de 
points, dans la structure d’un organe, deviennent tout à 
coup clairs et compréhensibles par l’injection du sys- 
tème capillaire, injection qui fournit immédiatement la 
preuve cherchée de la richesse ou de la pauvreté des 
vaisseaux de la partie soumise à l’examen. Il est donc né- 
cessaire d’étudier l’art de faire des injections, et cet art a 
ses difficultés. La réussite des injections dépend presque 
toujours d’un heureux emploi de moyens auxiliaires gé- 
néralement négligés et, néanmoins, très - importants ; elle 
exige aussi une certaine adresse et une grande pratique. 
Cependant, avec de la persévérance et surtout en ne 
se laissant pas décourager par les nombreux insuccès 
qui signalent les premières tentatives, on arrive au but 
désiré, surtout si on renonce, au commencement, à la 
prétention d’obtenir des injections d’une entière beauté. 
Peu à peu on réussira plus facilement, et la joie qu’on 
éprouvera d’avoir exécuté une belle injection, deviendra 
un stimulant pour entreprendre de nouvelles expériences. 
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Nous essayerons de tracer, dans les pages suivantes, 
les règles les plus importantes concernant les injec- 
tions; nous insisterons surtout, d’une manière toute parti- 
culière, sur les faits qui nous ont été révélés dans le 
cours de nos travaux, trouvant, du reste, très-naturel 
qu’on oppose , aux moyens indiqués par nous , d’autres 
méthodes plus efficaces. Si cet enseignement écrit ne 
peut complètement conduire à la pratique qu’un maître 
expérimenté fait acquérir en bien moins de temps , il n’en 
reste pas moins démontré qu’il contient des indications 
précieuses et faciles-à saisir. 

Avant d’entrer en matière, il ne sera pas sans intérêt 
de jeter un coup d’œil rapide sur l’origine de l’art des in- 
jections. 

Cet art, qui consiste à introduire des matières colo- 
rantes faciles à reconnaître dans les différents systèmes 
des canaux du corps, est déjà ancien si on le fait dater de 
l’époque où ces injections s’exécutaient d’une manière 
fort grossière. Dans son livre si important sur la pratique 
des préparations anatomiques (Vienne, 1860) , Hyrtl trace 
d’une manière très-intéressante l’histoire de ce procédé. 
Dès l’année 1700, on se servait, à cet effet, d’un mélange 
de cire et de mercure. On n’a employé la colle, pour faire 
des injections, que vers le commencement de 1800. 

Il est reconnu que Ruysch, en Hollande (1638-1731), 
s’est acquis, parmi les anatomistes anciens, avec ses in- 
jections, une grande réputation bien peu méritée, si nous 
en jugeons d’après les connaissances actuelles et les tra- 
ditions historiques bien précises qui nous sont parvenues. 
Il en est de même pour beaucoup d’autres célébrités des 
temps passés et des temps modernes. Du suif (en partie 
mêlé d’eau), coloré avec du vermillon, constituait la ma- 
tière employée par Ruysch. 

N. Lieberkühn est arrivé à des résultats remarquables 
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pour son époque, dans la première moitié du siècle der- 
nier (1711-1716). Ses matières à injection méritent en- 
core de nos jours d’être considérées comme très-bonnes, 
d’après le témoignage de Hyrtl, savant très -compétent 
en cette matière. Il se servait d’un mélange de cire, de 
colophane et de térébenthine, et, comme substance co- 
lorante, de vermillon. Sommerring, Dollinger, Berres ont 
obtenu plus tard des résultats remarquables avec les 
mêmes moyens. Parmi les savants modernes, le nom de 
Hyrtl brille au premier rang. Il faut placer à côté de lui 
Queckett, Gerlach, Thiersch, Beale, etc. 

Il est aisé de voir que nous ne nous occupons ici des 
méthodes d’injections qu’en tant qu’elles s’appliquent à 
des recherches microscopiques et à l’histologie, de sorte 
que nous passons complètement sous silence les autres 
modes d’injections. 

Parmi les nombreuses méthodes usitées, il en est deux 
qui méritent plus particulièrement d’être citées. 

1° On se sert de matières liquéfiées par la chaleur et 
qui se figent par l’action du froid. 

2° On a recours à des mélanges de liquides froids. 

Les matières employées dans le premier cas sont sur- 
tout les substances résineuses et la colle, ainsi que nous 
l’avons déjà fait observer. Hyrtl, un des savants de nos 
jours, qui a acquis dans l’art qui nous occupe le plus 
d’expérience, nous apprend que les injections de matières 
liquéfiées par la chaleur produisent d’excellents effets 
dans les organes glandulaires et dans tous les capillaires 
d’un calibre sensible; tandis qu’elles ne sauraient être 
utilisées dans d’autres parties du corps, comme, par 
exemple, quand il s’agit d’injecter les vaisseaux sanguins 
des membranes sous-séreuses, les membranes muqueuses 
des bronches, les vaisseaux du même ordre de l’œso- 
phage, de l’estomac, de la moelle épinière, du testicule. 
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Hyrtl nous dit aussi que c’est une erreur de croire qu’une 
seule et même matière convienne également à l’injection 
de tous les organes. 

L’anatomiste viennois compose ses mixtions résineuses 
de la façon suivante : Il fait fondre du vernis au copal 
très-pur ou au mastic jusqu’à consistance de sirop, puis 
il y ajoute à peu près une huitième partie de vermillon 
qu’il place sur une pierre à broyer, ainsi que le vernis 
dont il vient d’être question, pour le triturer avec le plus 
grand soin. Ensuite il introduit un peu de cire vierge 
dans ce mélange, afin de lui donner plus de consistance. 
Nous nous sommes servi, il y a quelque temps, d’une 
composition de ce genre, dans le but d’apprécier sa va- 
leur par expérience, et nous avons reconnu qu’avec un 
peu d’habitude, on obtient de très-belles préparations de 
tissus, lorsqu’il ne s’agit pas d’ailleurs d’études histo- 
logiques, mais seulement d’objets séchés qu’on ue soumet 
qu’à de faibles grossissements. L’observateur qui veut 
étudier la structure fine d’un organe à l’aide d’injections, 
se servira de colle. La température peu élevée à laquelle 
il est possible de pratiquer des, injections avec une solu- 
tion de colle, mais qui serait tout à fait insuffisante avec 
une solution résineuse, constitue déjà un avantage qu'on ne 
saurait trop apprécier. Ceux qui s’occupent d’histologie 
ont donc eu raison d’employer de préférence la solution 
de colle pour leurs injections. Antérieurement, Sommer- 
ring et Dollinger avaient déjà obtenu, avec cette sub- 
stance, de magnifiques résultats. Il est vrai que la dessic- 
cation, qui était autrefois le moyen habituel de conserver 
les objets, a l’inconvénient de produire, dans les canaux 
injectés, une certaine contraction déterminée par la perte 
de l’eau; aussi arrive-t-il bien souvent que les objets 
préparés de cette manière n’offrent pas l’aspect plein et 
ferme des injections faites avec la résine. Toutefois, la 
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facilité beaucoup plus grande avec laquelle la solution 
aqueuse de colle pénètre les parois des vaisseaux imbi- 
bées d’eau, constitue un avantage qu’on ne saurait ob- 
tenir à l’aide d’aucune autre matière coagulée, notam- 
ment en ce qui concerne les organes dont les vaisseaux 
capillaires sont très-étroits; on peut, en outre, singuliè- 
rement limiter la contraction en prenant le soin de bien 
enfermer les objets. Abstraction faite des matières colo- 
rantes, pour préparer une solution de colle de ce genre 
et pour pouvoir s’en servir plus tard, il y a quelques pré- 
cautions à prendre. 

On a beaucoup fait usage de colle de poisson qu’on re- 
garde comme la plus pure. Toutefois, elle n’est nulle- 
ment indispensable; son prix élevé et la lenteur qu’elle 
met à se coaguler par le refroidissement, sont des incon- 
vénients qui doivent être pris en considération. Dans ces 
derniers temps, nous nous sommes servi de tablettes de 
colle minces, transparentes, qu’on trouve dans le com- 
merce sous la dénomination de gelée de Paris ; il est vrai 
que cette solution de colle est également chère. Mais ces 
tablettes peuvent être comparées aux meilleures sortes de 
colle ordinaire de Cologne. 

Pour en opérer la solution, le procédé suivant semble 
être le plus convenable. 

On trempe, pendant plusieurs heures, dans dé l’eau 
distillée ou dans de l’eau de pluie, la colle préalablement 
mise en morceaux, puis, après avoir décanté, on ajoute 
une nouvelle quantité d’eau. La solution étant ainsi opé- 
rée, on la filtrera à travers une flanelle en évitant con- 
stamment l’action directe du feu, et on la placera dans 
un vase de porcelaine. On y ajoutera, à une température 
douce, la matière colorante voulue; nous donnerons plus 
loin, à ce sujet, les instructions nécessaires. Les circon- 
stances particulières pourront seules déterminer le degré 
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d’épaississement que la solution de colle doit posséder. 
Si on se sert d’une matière colorante grenue, parfaite- 
ment broyée, ayant la consistance d’une bouillie épaisse, 
la solution de colle devra être plus étendue. Si, au con- 
traire, on introduit tout d’abord la matière colorante, ré- 
sultant d’un mélange de deux solutions de substances dif- 
férentes, dans la colle, celle-ci sera plus concentrée. Un 
peu de pratique apprend promptement à connaître le de- 
gré de consistance convenable. Les mixtions de ce genre 
se liquéfient à la chaleur de la même façon que les autres. 
Il est possible de se servir coup sur coup, et plusieurs 
fois de suite, de la même capsule. On ne saurait conser- 
ver longtemps ces solutions sans moisissure, ou sans leur 
voir perdre rapidement leur première homogénéité, même 
lorsqu’on essaye de les garder dans une atmosphère sa- 
turée de camphre; il faut donc renouveler souvent les 
solutions de colle, ce qui est désagréable et occasionne 
une perte de temps. 

Quand un tissu a été injecté et plongé immédiatement 
dans de l’eau glacée, on doit attendre que la coagulation 
ait eu lieu dans les vaisseaux, ce qui arrive tout naturel- 
lement plus vite en hiver qu’en été. Pour donner plus de 
consistance à l’organe injecté, et pour le rendre plus 
propre à la conservation, on le place dans de l’esprit-de- 
vin affaibli, et on l’y laisse plusieurs jours avant de l’uti- 
liser d’une manière quelconque. 

On peut très-bien ajouter aux solutions de colle toute 
sorte de matières colorantes; il en sera question plus loin. 

L’emploi de mélanges à injections qui se coagulent par 
le froid, a, comme nous l’avons déjà fait observer, l’in- 
convénient d’exiger beaucoup de temps et une foule de 
préparatifs. Il serait donc très-important de trouver des 
matières liquides froides, susceptibles d’être employées à 
tout moment. On a découvert et recommandé, à diffé- 
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rentes reprises, bon nombre de mélanges possédant cet 
avantage. 

Nous mentionnerons tout d’abord le procédé mis en 
usage par Bowman, célèbre histologiste anglais; ce 
moyen peut, à la vérité, être employé immédiatement, 
mais sert moins à procurer une bonne injection qu’à 
rendre visibles, dans les recherches microscopiques, les 
trajets sanguins d’un organe. Cette méthode consiste à 
faire passer, l’une après l’autre, à travers le cercle des 
vaisseaux sanguins, deux solutions de sel, qui détermi- 
nent un précipité vivement coloré. Bowman faisait usage, 
à cet effet, d’acétate de plomb et de ehromate de potasse. 
Nous expérimentâmes autrefois ce procédé, et .nous 
pûmes apercevoir d’une manière satisfaisante la direction 
des vaisseaux. Mais jamais on ne réussit à obtenir de 
cette façon une préparation entièrement réussie. 

Hyrtl, comme il nous l’enseigne dans son livre sur 
l’art de faire des préparations anatomiques, se sert égale- 
ment, pour les injections liquides froides, de matières 
résineuses dont il a déjà été question; il y ajoute un peu 
de cire et d’oxyde rouge de plomb, afin de leur donner 
ainsi la consistance d’une pâte ordinaire et grossière à in- 
jections. Il en broie un morceau dans un mortier, en y 
ajoutant de l’éther jusqu’à consistance siropeuse. Il y 
mêle environ */, de matière colorante, et broie de nou- 
veau le tout, en l’humectant d’éther jusqu’à ce que le 
mélange devienne complètement fluide. Hyrtl loue la fa- 
cilité et la commodité de cette méthode. Par le fait de la 
prompte volatilisation de l’éther, l’organe injecté devient 
déjà propre à l’étude, au bout d’un quart d’heure. 

D’après les recommandations de Beale ( The Microscope 
in its application topractical medicine. London, 1858, p. 67), 
nous avons fait, dans ces dernières années, un très-grand 
usage d’un mélange de glycérine, d’eau et d’alcool. Ce 
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mélange, par la facilité avec laquelle il pénètre dans les 
vaisseaux, surpasse tout ce que je connais en ce genre; 
on peut dire de même, à son avantage, qu’il endommage 
beaucoup moins les tissus que toute autre préparation 
habituelle. Ce mélange se conserve fort longtemps, attendu 
qu’il n’est susceptible d’aucune décomposition ni d’aucun 
changement. Il peut être considéré, avec raison, comme 
la matière à injections des histologistes, sans compter 
que les objets ainsi préparés et encore tout humides don- 
nent des images de la plus grande beauté. Des objets 
secs, renfermés dans du baume de Canada, procurent 
aussi des résultats passables. Toutefois, les compositions 
à base de colle sont préférables dans ce dernier cas. Après 
avoir fait connaître, dans les indications précédentes, les 
éléments qui constituaient autrefois les matières à injec- 
tions, nous passerons aux substances colorantes qui en 
sont parties intégrantes. Celles qui sont propres aux re- 
cherches histologiques ordinaires peuvent se diviser en 
trois classes : les substances granuleuses, les substances 
qui ne supportent l’examen qu’en employant la lumière 
directe, les substances transparentes. La série des pre- 
mières est très-grande; elles servaient seules autrefois à 
préparer les injections. Le nombre des substances colo- 
rantes et transparentes en même temps, ou de la der- 
nière classe, est, au contraire, fort restreint, et, de nos 
jours, on n’en connaît que quelques-unes seulement 
jouissant de cette propriété. 

Si on fait usage de matières résineuses, on peut se 
servir très-facilement de couleurs très-fines du commerce, 
préparées pour la peinture à l’huile, et renfermées dans 
des tubes de plomb à parois extrêmement minces ; ce sont 
celles que Hyrtl emploie. Parmi ces couleurs renfermées 
dans des tubes, le savant histologiste viennois recom- 
mande le vermillon de Chine pour le rouge ; le chrorn yel- 
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low ou jaune de ohrôme pour le jaune orange; le vert- 
émeraude et le vert-de-gris pour le vert; le blanc de Not- 
tingham et le blanc de Cremnitz pour le blanc; quant à la 
couleur bleue, il l’obtient par un mélange de blanc de Crem- 
nitz {Cremnitz- White) et de bleu de Prusse. Toutes ces cou- 
leurs sont chères, à la vérité; mais, par contre, aussi 
elles ont une finesse que nous - môme nous ne pourrions 
obtenir. On doit donc les signaler, comme matières co- 
lorantes de premier ordre, dans toutes les injections 
opaques. 

Lorsqu’on se sert de la colle comme matière coagu- 
lante, les couleurs rouges, jaunes et blanches sont le 
plus habituellement employées. 


a) Matière rouge. Vermillon. 

C’est le vermillon qui est usité le plus ordinairement 
pour cette teinte. On choisit du vermillon extrêmement 
fin; on en met une très-petite quantité à la fois dans un 
mortier, et on le broie avec le plus grand soin en y ajou- 
tant, de temps en temps, un peu d’eau. On procède de 
même dans les opérations suivantes. Un peu de carmin, 
mêlé au vermillon et broyé en même temps, rend la cou- 
leur plus vive; ensuite on incorpore peu à peu, et en re- 
muant avec soin, la matière colorante dans la solution 
chaude de colle. 

En général, les commençants commettent très-souvent 
la faute d’employer trop peu de vermillon. Il en résulte 
une matière qui laisse voir plus tard, dans les vaisseaux, 
des grains de couleur isolés et disséminés. Une bonne 
injection avec le vermillon doit surtout posséder une 
nuance uniforme, semblable au rouge du corail. Le ver- 
millon a, par sa grande pesanteur, la propriété désa- 
gréable de se précipiter au fond des solutions de colle; 
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c’est pourquoi il ne faut jamais négliger de remuer la 
masse avant de l’employer. 

On évitera de faire usage de toutes les autres sortes de 
matières colorantes qui se trouvent dans le commerce, à 
moins qu’on ne puisse les confier à un broyeur de pro- 
fession, attendu qu’il serait impossible d’arriver à la 
finesse nécessaire. On y parviendrait bien mieux sans 
broyage et en recueillant les précipités qui se formeraient 
dans des solutions très-étendues. 

b) Couleur jaune. Jaune de chrôme. 

Nous considérons cette matière colorante comme la 
meilleure et la plus facile à manier parmi les couleurs 
opaques. Pour se procurer un beau jaune de chrôme, on 
dissoudra, dans 60 grammes d’eau, 36 parties en poids 
d’acétate neutre de plomb et 15 parties de chromate 
rouge de potasse dans une partie égale de liquide. En 
mélangeant les substances soigneusement, et de préfé- 
rence dans une éprouvette en verre, on obtient un chro- 
mate de plomb à poussière très-fine , qui se dépose peu à 
peu au fond du vase. Ce précipité est lavé avec de l’eau 
distillée, et versé dans la solution chaude de colle, ayant 
la consistance d’une manière mucilagineuse épaisse. 

Harting (dans son ouvrage sur le microscope, p. 42) 
donne la recette suivante, recette que nous avons trouvée 
nous -même très-avantageuse : On dissout 125 grammes 
d’acétate de plomb (sucre de Saturne) dans une quantité 
d’eau suffisante pour que le tout forme un poids de 
500 grammes; on dissout ensuite 64 grammes de chro- 
mate de potasse dans de l’eau en assez grande quantité, de 
manière à avoir une solution du poids de 1,000 grammes. 
Pour préparer une injection, on prend 1 partie de la 
solution de sucre de Saturne, 2 parties de la solution de 
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chromate de potasse, ainsi que 2 parties d’une solution 
de colle saturée; ensuite on place, dans un vase par- 
ticulier, le jaune de chrôme qu’on ajoute plus tard à la 
colle. Le précipité du jaune de clirôme ne doit pas rester 
déposé trop longtemps, attendu que les molécules colo- 
rantes s’agglomèrent et se changent en poudre grossière. 


c) Couleur blanche. Carbonate de plomb. Oxyde blanc de zinc. 

Sulfate de baryte. 

Il est très-difficile de constituer des matières blanches 
propres aux injections, attendu qu’on ne les obtient habi- 
tuellement que sous une forme dépourvue de finesse. 
Harting, qui a entrepris sur elles une série d’expériences, 
nous fait connaître le procédé qu’il suit pour se procurer 
un carbonate de plomb utile. 

On dissout 125 grammes d’acétate de plomb dans de l’eau, 
de manière à obtenir une solution pesant 500 grammes. 

On dissout 95 grammes de carbonate de soude dans de 
l’eau, de façon que le tout pèse également ensemble 
500 grammes. 

Pour faire maintenant une matière propre aux injec- 
tions, on prend 1 partie de la première solution, une 
partie égale de la seconde, et on les mêle à 2 parties 
de solution de colle. Harting fait observer que ce mé- 
lange pénètre dans les vaisseaux avec beaucoup plus de 
facilité que la céruse mêlée à une solution de colle. 

Nous avons obtenu autrefois des injections passables 
avec l’oxyde blanc de zinc, parfaitement broyé. Depuis des 
années, nous n’employons plus ce mode de coloration. 

Comme blanc très-fin, quoiqu’il n’ait pas une teinte 
très-pure, nous recommandons le sulfate de baryte, dont 
nous faisons actuellement un très-grand usage. Nous pré- 
férons même le sulfate de baryte au jaune de chrôme, 
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quand on recherchera l’extrême finesse de grain qui faci- 
lite beaucoup les injections; et nous les préparons de la 
manière suivante : 

On met dans un cylindre en verre une solution froide 
et saturée de 125 à 185 grammes de chlorate de baryte. 
On y ajoute, avec beaucoup de précaution, de l’acide 
sulfurique qui précipite le sel contenu dans la solution. 
Puis, après avoir laissé reposer assez longtemps, on dé- 
cante presque en totalité le liquide qui est redevenu clair. 
Ce qui en reste, mêlé au sulfate de baryte, ressemble à 
un mucilage épais, et sera mêlé avec partie égale d’une 
solution de colle concentrée. 

d) Chlorure d argent. 

Teichmann nous indique, dans son excellent ouvrage, 
un nouveau mélange à injection très-avantageux, mais 
cher, dont le chlorure d’argent est la base. Il fait res- 
sortir l’avantage que possède ce procédé de rendre, dans 
certains cas particuliers, des services signalés; il apprécie 
également l’extrême finesse de ses molécules, qui est telle 
qu’on peut les' comparer à celles du chyle. Le grand in- 
convénient qui résulte de l’emploi du chlorure d’argent, 
c’est le noircissement des préparations injectées sous l’in- 
fluence de la lumière et des eaux sulfureuses. Par contre, 
le chlorure d’argent possède , à l’égal du sulfate de ba- 
ryte, une force de combinaison telle que même les réac- 
tifs ne produisent sur lui aucune décomposition, en sorte 
qu’on peut conserver les objets préparés par ce moyen 
dans l’acide cbrômique, etc. 

On met 3 parties de nitrate d’argent dissous dans la 
solution de colle, puis on y ajoute 1 partie de sel de 
cuisine. 

Disons maintenant qu'il faut préférer de beaucoup, aux 
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matières colorantes dont il vient d’être question, celles 
dites transparentes. Ces dernières ont, en effet, des mo- 
lécules tellement fines que, même avec des grossisse- 
ments notables, les vaisseaux injectés conservent encore 
une coloration homogène. Ce genre d’injections convient, 
d’une manière toute particulière, aux recherches histolo- 
giques, attendu que c’est seulement avec elles qu’il est 
possible d’étudier l’état des autres tissus. Une injection 
complète, faite avec des matières opaques, voile toujours, 
plus ou moins, les structures fines. L’observateur qui 
aura réussi quelquefois avec les injections dites transpa- 
rentes, les adoptera et renoncera, la plupart du temps, 
aux matières colorantes grenues. Le reproche de trans- 
suder qu’on adresse, de temps à autre, aux couleurs de 
ce genre, ne s’applique qu’à des mélanges mal faits, 
mais il ne concerne nullement la matière colorante elle- 
même, quand elle est de bonne qualité. Il est à regretter 
que le nombre de ces substances colorantes soit aussi 
restreint. Il y a peu de temps, on ne connaissait encore, 
outre le bleu de Prusse soluble, que la teinte rouge 
fournie par le carmin. Le professeur Thiersch, qui a 
rendu de si grands services à l’art de faire les injections, 
vient encore récemment d’enrichir la science d’un jaune 
et d’un vert solubles; il a eu tout récemment l’extrême 
obligeance de nous en faire connaître les compositions. 
Nous nous occuperons d’abord des matières colorantes 
dites transparentes qu’on peut utiliser dans les injections 
faites avec la colle. 

On possède actuellement trois mélanges différents faits 
avec le bleu de Prusse soluble. Parmi ces mélanges, on 
ne saurait recommander le second, vu que le bleu, sur- 
tout quand les objets préparés sont conservés dans de la 
glycérine, pâlit peu à peu. Le premier et le troisième 
mélange sont, au contraire, excellents. 
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1. il/eu de Prusse avec l'acide oxalique de Thiersch. 

La meilleure formule de ce genre qui me soit connue 
est celle-ci : 

On prépare une solution froide saturée de protoxyde de 
fer (A) , une autre solution semblable à la première avec 
le cyanoferrure de potassium (B), et une troisième . solu- 
tion d’acide oxalique (C). Enfin, il est nécessaire d’avoir 
une solution chaude de colle fine. On mêle, dans un vase 
de porcelaine, environ 15 grammes de solution de colle 
avec 6 centimètres cubes de la solution A. Un deuxième 
vase, plus grand, recevra un mélange de 30 grammes de 
solution de colle, et de 12 centimètres cubes de la solu- 
tion B; on y ajoutera, plus tard, encore 12 centimètres 
cubes de solution d’acide oxalique G. Quand le mélange 
contenu dans les deux vases sera refroidi et marquera de 
25 à 32 degrés centigrades, on versera, goutte à goutte, 
et en remuant sans interruption, le contenu du premier 
vase dans le mélange du second. Lorsque le précipité sera 
complet, on chauffera pendant quelque temps, en remuant 
sans cesse la masse d’un bleu foncé, jusqu’à 100 degrés 
centigrades, puis on filtrera à l’aide d’une flanelle. Une 
matière à injection ainsi composée se conserve très-bien 
dans le baume de Canada. Il est facile d’en changer la 
couleur foncée en un bleu plus clair; il suffit pour cela 

d’ajouter quelque peu de solution de colle. 

« 

2. Bleu de Prusse dissous dans Facide oxalique. 

On peut se servir d’un bleu de Prusse pur, surtout 
d’un bleu de Prusse obtenu par un précipité, et le dis- 
soudre dans une quantité suffisante d’acide oxalique. La 
couleur en est, il est vrai, très-intense, de sorte qu’il 
est possible de colorer en bleu vif, et avec une quantité 

13 
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assez faible, un vase entier de solution de colle. Comme 
toutes les matières colorantes transparentes, celle dont 
nous nous occupons ici pénètre, vu l’extrême finesse de 
ses molécules, avec une très -grande facilité dans les vais- 
seaux capillaires les plus délicats. 

Harting propose le procédé suivant (où la quantité d’a- 
cide oxalique paraît être trop grande): bleu de Prusse, 
1 partie; acide oxalique, 1 partie; 12 parties d’eau et 
12 parties de solution concentrée de colle. On broie, d’a- 
bord, l’acide oxalique dans un mortier, puis on y ajoute 
4e bleu de Prusse. Ensuite, on y verse lentement l’eau, 
en ne cessant pas de broyer. Ce liquide bleu est, enfin, 
incorporé dans la solution de colle. 


3. Bleu de Prusse obtenu avec du sulfate de fer et avec du cyano- 
ferrure de potassium. 

Cette couleur, employée pour la première fois par 
Schrüder, van der Kolk, et recommandée plus tard par 
Harting, est excellente. Les molécules en sont fines, et, 
pour cette raison, les solutions dont elle fait partie pénè- 
trent facilement dans les vaisseaux. Nous avons aussi 
trouvé, dans toutes les expériences faites par nous jusqu’à 
ce jour, que les objets ainsi préparés se conservent très- 
Jbien dans le baume de Canada et dans la glycérine. Il 
faut seulement un peu plus de temps pour la préparer. 

Ayant suivi exactement le procédé de Harting dans 
l’usage de ce bleu, nous pouvons donc recommander la 
méthode de ce savant. 

On dissout 93 grammes de sulfate de fer dans 600 à 
750 grammes d’eau, à une température modérée. On ad- 
ditionne la solution de 125 grammes d’acide sulfurique 
d’une pesanteur spécifique de 1,85 et d’une quantité suf- 
fisante d’acide azotique, pour changer le sulfate de fer en 
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sel acide; cela fait, on ajoute de l’eau jusqu’à ce que le 
tout pèse 1,200 grammes. 

On dissout 105 grammes de cyanure de fer et de po- 
tasse dans de l’eau, puis on ajoute de l’eau de manière à 
obtenir une liqueur pesant 2,400 grammes. 

On mêle 1 partie de la solution d’oxyde de fer, 2 par- 
ties de la solution de cyanure de fer et de potasse, et 2 par- 
ties de la solution de colle. 

Pour éviter que le mucilage ne se prenne en masse et 
ne devienne gluant, nous conseillons d’employer la mé- 
thode suivante. On combine, avec la solution toute chaude 
de colle, la solution également chaude de cyanure de fer 
et de potasse. Cela fait, on y verse, goutte à goutte, en 
ayant soin de remuer, la solution de sulfate d’oxyde de fer. 
Le tout sera ensuite filtré à l’aide d’une flanelle. 

Attendu que les liquides alcalins occasionnent la déco- 
loration du bleu, on placera les objets ainsi injectés dans 
de l’esprit-de-vin, auquel on ajoutera quelques gouttes 
d’acide acétique. 

Comme rouge transparent, aucune couleur, pour la 
beauté des injections, ne surpasse le carmin. Cette sub- 
stance, il est vrai, exige une préparation très-soignée, car 
sans cela, on ne saurait l’employer, attendu qu’il trans- 
sude. 

4. Mixtion de carmin , <F après Gerlach. 

Le professeur Gerlach, inventeur des injections avec 
le carmin , a eu la bonté de nous faire connaître la com- 
position du mélange qu’il emploie; il nous a même auto- 
risé à la publier. 

On dissout 5 grammes de carmin aussi fin que possible 
dans 4 grammes d’eau et dans 15 centigrammes d’acétate 
d’ammoniaque. On laisse reposer ce mélange pendant 
plusieurs jours, et on l’enferme de manière à le mettre à 
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l’abri du contact de l’air; on y ajoutera alors une solution 
de gélatine française , très-fine et très-blanche. Cette so- 
lution contient 6 grammes de gélatine et 8 grammes d’eau. 
Ensuite, on y verse quelques gouttes d’acide acétique, et 
l’on injecte ce mélange à une température de 40 à 45 de- 
grés centigrades. 

Nous avons fait, dans ces derniers temps, un très-grand 
usage de la solution de carmin , et nous pouvons recom- 
mander, d’après notre propre expérience, le procédé sui- 
vant. 

On prépare à l’avance une solution d’ammoniaque et 
une solution d’acide acétique, de façon à connaître le 
nombre de gouttes nécessaire pour opérer une neutrali- 
sation réciproque. 

On prend à peu près 150 à 200 centigrammes de car- 
min très-fin et un nombre déterminé de gouttes d’une so- 
lution d’ammoniaque (nombre de gouttes qui peut être, 
à volonté, plus ou moins grand), et environ 15 grammes 
d’eau distillée, on met le tout dans un mortier pour opérer 
la solution et broyer en même temps le carmin; puis on 
filtre, ce qui exige plusieurs heures, et occasionne, en 
conséquence, une volatilisation, une perte d’ammoniaque. 

On verse, en remuant lentement et sans cesse, la so- 
lution ammoniacale de carmin dans une solution de colle 
fine, filtrée et modérément chauffée. On ajoute à ce mé- 
lange un peu chauffé au bain-marie, le nombre de gouttes 
nécessaire à la neutralisation de la solution ammoniacale 
dont on s’est primitivement servi. On obtient par ce pro- 
cédé un précipité de carmin dans une solution acide de 
colle. Si on a en vue d’injecter des organes qui exercent 
une réaction alcaline sensible (comme cela a lieu, par 
exemple, avec les cadavres des vieillards), on pourra aug- 
menter l’acidité de la solution en ajoutant quelques gouttes 
de plus d’acide acétique. Selon qu’on désire avoir un rouge 
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foncé ou un rouge clair, la proportion de colle sera plus 
petite ou plus grande. 

Si l’on a (ce qui est très-important) une bonne qualité 
de carmin , on n’aura jamais à craindre d’insuccès en sui- 
vant ce procédé. 

5. Jaune transparent de Thiersch. 

Ce beau jaune, dont la préparation exige quelques pré- 
cautions, s’obtiendra de la manière suivante : 

On prépare une solution aqueuse de bichromate de 
potasse dans la proportion de 1:11 (A), et une autre so- 
lution, également forte, d’azotate de plomb (B). 

On combine, dans un vase, 1 partie de la solution A 
avec 4 parties de solution concentrée de colle (à peu près 
20 centimètres cubes sur 80). Dans un second vase, on 
introduit 2 parties de sel de plomb (B) et 4 parties de 
colle (à peu près 40 centimètres cubes sur 80). 

On mélange ensuite, à une température d’environ 25 à 
32 degrés centigrades, lentement et avec précaution, tout 
en remuant sans cesse, le contenu des deux vases, et on 
chauffe au bain-marie, pendant une demi-heure et plus, 
jusqu’à 100 degrés centigrades. Enfin, on filtre à l’aide 
d’une flanelle. 

Cette matière jaune, après quelque temps de repos, 
exige ordinairement une nouvelle coction assez longue. Il ♦ 
faut filtrer de nouveau pour pouvoir s’en servir. 

Nous avons employé avantageusement, dans beaucoup 
de circonstances , des solutions A et B en doublant la 
quantité. 

6. Vert transparent , d’après Thiersch. 

On mêle, avec beaucoup de soin et en quantité égale, 
de la solution de colle bleue de Thiersch et de la solution 
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jaune dont il vient d’être parlé; on les chauffe assez long- 
temps, puis on filtre. Ce mélange fournit un vert très-bon 
et très-beau. 

Toutefois, beaucoup de matières colorantes transpa- 
rentes s’emploient très-avantageusement sans les allier à 
la colle. On les combine avec certains liquides froids, et 
on obtient ainsi les meilleures substances à injection con- 
nues jusqu’à ce jour pour les recherches histologiques. 

Comme nous en avons fait un grand usage , nous indi- 
querons les compositions dont nous nous sommes servi. 

t. Bleu ordinaire de Bcale. 

On dissout 75 centigrammes de cyanoferrure de potas- 
sium dans un récipient avec 30 grammes d’eau distillée, et 
l’on délaye l* r , 50 à 2 grammes de teinture de perchlorure 
de fer dans 30 grammes d’eau. Cette teinture , que les 
Anglais appellent sesquichloride of iron, devrait toujours se 
trouver préparée, dans une bonne pharmacie, conformé- 
ment aux prescriptions anglaises. Elle peut être conservée 
et servir longtemps. On introduit ce dernier liquide, goutte 
à goutte, dans le premier, en l’agitant sans cesse. On 
mêle alors 60 grammes d’eau, 30 grammes de glycérine, 
30 grammes d’alcool ordinaire et 4* r ,50 d’alcool méthy- 
lique. On ajoute, avec précaution, et en agitant fortement 
le récipient, le mélange à couleur bleue, et la liqueur, qui 
possède une superbe nuance, se trouve terminée. 


’l. Bleu très-fin, d'après Beale. 

Tout récemment, Beale, dans un ouvrage (How lo work 
with the microscope , 3 e édition, p. 200), nous a fait con- 
naître une méthode perfectionnée pour obtenir une com- 
position bleue, liquide et froide, propre aux injections. 
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Bien préparée, cette composition surpasse en finesse toutes 
celles qui nous sont connues. Après un repos de plusieurs 
semaines, sa teinte ne varie point, et l’on n’y remarque 
pas le moindre précipité. 

Voici comment nous procédons à la confection de ce 
liquide perfectionné : 

Mettez 10 gouttes de teinture de perchlorure de fer et 
15 grammes de glycérine dans un récipient; dissolvez à 
part 15 centigrammes de cyanoferrure de potassium dans 
une petite quantité d’eau et ajoutez-y 15 autres grammes 
de glycérine; mêlez ensuite les deux solutions avec pré- 
caution et en agitant fortement le vase; puis additionnez 
le tout de 15 grammes d’eau et 3 gouttes d’un fort acide 
chlorhydrique. 

3. Bleu de Richardson. 

B. Will. Richardson (Quart. Joum. of micr. science, vol. 8, 
p. 271) recommande une autre composition: 

On dissout 50 centigrammes de sulfate de protoxyde 
de fer dans 30 grammes d’eau distillée; l* r ,60 de cyano- 
ferrure de potassium dans 30 autres grammes d’eau dis- 
tillée. Comme pour le bleu de Beale, on verse lentement, 
et peu à peu, en agitant le vase, la solution de sulfate de 
protoxyde de fer dans la solution de cyanoferrure de po- 
tassium. Il se forme un beau bleu, à reflet vert, où l’on 
ne parvient pas à découvrir plus de molécules, à la vue 
simple, que dans les préparations de Beale. On y ajoute 
ensuite, «avec précaution et en agitant le vase, le mélange 
mentionné au n° 1 , composé d’eau , de glycérine et des 
deux espèces d’alcool. 

4. Carmin de Beale. 

Mettez 25 centigrammes de carmin dans un peu d’eau , 
dissolvez ensuite avec 5 à 6 gouttes d’acétate d’ammo- 
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niaque concentré ; versez cette solution , en agitant le vase , 
dans 15 grammes de glycérine servant à l’étendre. Ajou- 
tez à la solution de carmin, lentement et peu à peu, 15 
autres grammes de glycérine acidulée avec 8 à 10 gouttes 
d’acide chlorhydrique ou d’acide acétique : agitez toujours 
fortement le liquide. De cette manière, on obtient un pré- 
cipité de carmin à molécules d’une extrême finesse et à 
l’aspect rouge clair, comme le sang artériel. On se sert, 
pour l’étendre, d’un mélange consistant en 15 grammes 
de glycérine, 6 grammes d’alcool ordinaire et 6 grammes 
d’eau. 


5. Composition blanche. 

Comme , jusqu’à présent, nous n’avons pas pu réussir à 
découvrir une troisième matière colorante transparente, 
propre à composer des injections liquides froides, nous 
nous sommes servi du sulfate de baryte qui est opaque. 
Cette substance a, ainsi que nous l’avons fait remarquer, 
des molécules très-fines et on l’associe très-bien au bleu, 
quand on veut injecter des artères ou des veines. Nous 
avons adopté le procédé suivant : 

En laissant tomber goutte à goutte de l’acide sulfurique 
dans une solution saturée de 125 grammes de chlorure de 
baryum, on obtient un nouveau précipité de sel qui se 
forme au fond d’une longue éprouvette où l’on a laissé 
reposer le liquide pendant un espace de 12 à 24 heures. 
Ce liquide devenu clair, on en décante à peu près la 
moitié et on additionne le reste, après l’avoir agité, avec 
un mélange de 30 grammes d’alcool et de 30 grammes de 
glycérine. 

Les compositions dont il s’agit ici, nous le répétons, 
sont tellement pénétrantes, que nous les préférons à toutes 
celles renfermant de la colle pour injecter les vaisseaux 
lymphatiques et les conduits des glandes. On doit encore 
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leur accorder une préférence exceptionnelle, parce qu’elles 
se conservent pendant des mois entiers, sans qu’il s’y 
manifeste le moindre changement et qu’elles offrent le 
précieux avantage d’être toujours prêtes. On les garde 
dans de petits flacons en verre fermés à l’émeri; on met 
la quantité dont on a besoin dans une capsule de porce- 
laine, et les préparatifs de l’injection sont terminés*. 

Maintenant que nous avons appris à connaître les ma- 
tières à injection, ainsi que leur préparation, nous allons 
passer à l'étude des appareils et des procédés nécessaires 
pour injecter les vaisseaux. Les plus habiles praticiens 
affirmeront certainement, avec nous, que les procédés les 
plus simples sont ceux qui réussissent le mieux. 

Avant de nous occuper de la seringue , qui est l’instru- 
ment le plus important et le plus fréquemment employé 
dans les injections, nous croyons utile dé parler d’autres 
méthodes usitées maintenant et qui, d’après l’expérience 
des savants étrangers et d’après la nôtre propre, peuvent 
être employées facilement et avec succès. Ces méthodes 
sont certainement, suivant notre croyance, de nature à 
étendre, par la suite, le cercle de nos connaissances; elles 


l. Nous nous sommes servi récemment, avec succès, du bleu de Prusse 
soluble, tout simplement préparé avec de l’eau, pour injecter des conduits 
glandulaires, les tubes urinipares, les réseaux biliaires et des vaisseaux 
lymphatiques. So centigrammes de sulfate do protoxyde de fer, dissous dans 
30 grammes d’eau , l* r , 60 do cyanoferrure de potassium, également dissous 
dans 30 grammes d’eau, produisent, en combinant soigneusement les deux 
solutions (voy. plus loin), un excellent liquide. Si les vaisseaux sont extrê- 
mement Ans, il est bon d’employer la quantité double de chaque sel par 
*0 grammes d’eau. On peut, si on le désire, y ajouter de la glycérine. Un 
mélange rouge très-avantageux est celui recommandé parKollmaun. On dis- 
sout l gramme de carmin placé dans un peu d’eau à l’aide de 15 à 30 gouttes 
d’ammoniaquo concentré, et on étend cette solution avec £0 centimètres 
cubes de glycérine, so autres centimètres cubes de glycérine, additionnés 
de 18 à £0 gouttes d’acide chlorhydrique concentré, seront ajoutés avec 
soin, et en agitant le liquide à la solution de carmin. On peut aussi étendre 
davantage cette soluliou , eu y introduisant, à la fin , environ 40 centimètres 
cubes d’eau. 
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consistent dans l’injection spontanée de l’animal vivant et 
dans celle des vaisseaux par pression continue. 

C’est une pensée toute rationnelle de soustraire à un 
animal vivant une certaine quantité de sang en lui ouvrant 
une veine et de remplacer cette quantité par un égal vo- 
lume d’un liquide inoffensif et fortement coloré , atin que 
le cœur, en se contractant, remplisse certains réseaux de 
vaisseaux avec beaucoup plus de ménagement que ne sau- 
rait le faire la main de l’homme. 

Chrzonczczewsky nous a fait connaître récemment ce 
genre d’opération et la manière d’introduire des solutions 
aqueuses d’acétate d’ammoniaque carminé. 

On peut retirer à un lapin, de taille moyenne, 10 cen- 
timètres cubes de sang en ouvrant la jugulaire, et leur 
substituer, en injectant avec précaution et à l’aide de la se- 
ringue dont il va être question tout à l’heure, une quan- 
tité égale de solution de carmin tout à fait inoffensive 
dans son mélange avec le sang. Un lapin qui a atteint l’âge 
adulte peut supporter une perte de sang de 15 centimètres 
cubes; un chien de taille moyenne en perdra facilement 
25 centimètres. Pendant l’introduction du liquide, on re- 
connaît déjà la coloration en rouge dans certains endroits 
de la surface extérieure. Si on pratique alors promptement 
une ligature aux gros vaisseaux, d’abord aux veines, en- 
suite aux artères, il se produit une injection physiologique 
du cours du sang; les reins, la rate, etc., peuvent être 
traités avec avantage par celte méthode. .Toutefois ce n’est 
pas seulement dans le système des vaisseaux, mais égale- 
ment dans les diverses parties de l’estomac, du canal in- 
testinal et de la cavité abdominale, que la solution de car- 
min montre ses effets. 

L’inventeur de ce procédé recommande de dissoudre 
(J grammes de carmin dans 3 grammes d’acétate d’ammo- 
niaque liquide et d’étendre cette solution avec 30 grammes 
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d’eau. Il est tout naturel de penser qu’il importe de filtrer 
cette solution avant de l’employer. Pour fixer les molé- 
cules du carmin, on place l’organe ainsi injecté dans de 
l’alcool absolu acidulé. 

Ce genre d’injections acquiert aussi, sous un autre rap- 
port, une grande importance. Non-seulement la solution 
de carmin dont il vient d’être question, mais encore une 
solution froide de sulfate de soude, colorée par l’indigo, 
passe rapidement dans les reins, tandis que la couleur 
bleue employée à des doses élevées pénètre dans les vais- 
seaux biliaires. Si, après avoir injecté le lapin, comme il 
vient d’être dit, on place des ligatures autour des artères, 
et qu’on tue l’animal, au bout de trois quarts d’heure à 
une heure, tout le système des tubes urinipares sera rem- 
pli de carmin. Quand on injecte les conduits biliaires avec 
la préparation liquide bleue, on ne fait point de ligature. 
Mais, dans les deux cas, l’opération étant terminée, Usera 
nécessaire d’injecter de l’eau dans les vaisseaux sanguins 
pour les laver, pour entraîner toute matière colorante pri- 
mitive qui y serait restée, et la remplacer par un nouveau 
mélange. Les organes injectés avec une couleur bleue se- 
ront ensuite déposés dans une solution concentrée de chlo- 
rure de potassium, puis dans de l’alcool absolu, où la ma- 
tière colorante se fixe à l’état de molécules très-fines. 

L’injection faite par le moyen d’une pression continue 
offre, dans certaines circonstances, de grands avantages. 
D’abord elle nous apprend à connaître le degré de pres- 
sion nécessaire pour remplir les réseaux particuliers des 
vaisseaux sanguins et des vaisseaux lymphatiques, ainsi 
que les petits canaux des glandes ; ensuite il est possible 
d’employer, à côté d’une pression très-forte, une pression 
très-faible. Enfin cette pression continue permet de pro- 
céder à une injection avec une extrême lenteur, ce que 
la main de l’homme ne saurait exécuter à cause dè la fa- 
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tigue. On obtient de beaux résultats en traitant par ce pro- 
cédé les vaisseaux lymphatiques, ainsi que les conduits 
glandulaires (reins, foie). 

On peut se servir, pour ces sortes d’injections, tout 



simplement d’un tube en verre 
gradué et qui ne soit pas trop 
étroit (üg. 54, 6); le tube est 
maintenu par un support (o). 
On fixe à l’extrémité inférieure 
de ce tube un petit tuyau en 
caoutchouc (c) dont on ferme 
l’orifice inférieur, en y adaptant 
un tuyau métallique pouvant 
être fermé, à son tour, à l’aide 
d’un robinet (fig. 54, d , 55); ce 
tuyau s’ajuste exactement à l’o- 
rifice de la canule d’un appareil 
ordinaire à injection. Confor- 
mément à l’instruction qui sera 
donnée plus tard, la canule 
devra être fortement liée dans 
le conduit de l’organe qu’on 
veut injecter. On placera l’or- 
gane dans le voisinage du tube 
en verre bien fixé dans une po- 
sition verticale et rempli jusqu’à 
une certaine hauteur. Le tout 
étant convenablement disposé, 
on introduit l’orifice du tuyau 
métallique , fermé jusqu’alors 


vig. m. Appareil «impie à injoc- par j e ro i)inet, dans l’ouverture 

tiou avec un tube en verre. * 7 

de la canule, et on l’y fixe soli- 


dement; ensuite on ouvre le robinet. 

En versant de nouveaux liquides , on conserve la même 
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force de pression, ou on l’augmente, selon les besoins. Ce 
mécanisme peut être abandonné à lui-même pendant plu- 
sieurs heures et même pendant toute une 
journée. 

Si on désire recourir à la force de pression 
d’une colonne de mercure, on pourra em- 
ployer l’appareil facile à construire, représenté 
figure 56 (demi-grandeur). Un tube de verre, 

gradué, vertical et s’élargissant vers sa partie 

, . . , \ Fi &- «• Fe ‘ s * 
supérieure en forme de petit entonnoir (e), tuyautermi- 

' naL avec j*o* 

pénètre au travers d’un bouchon en caout- binet. 
chouc, percé de deux trous, dans une bouteille 
de verre (a) hermétiquement fermée dont il touche pres- 
que le fond. Un second tube, coudé et dirigé à angle 
ouvert de haut en bas (/), passe dans le deuxième trou ; 
l’extrémité qui pénètre dans la bouteille est verticale et 
ne dépasse pas la partie inférieure du bouchon. Un tuyau 
en caoutchouc ( g ), solidement fixé, fait suite au tube de 
verre recourbé ; on introduit dans l’orifice libre du tuyau 
en caoutchouc le tuyau métallique (h) muni d’un robinet, 
en ayant soin de le fixer solidement. Celui-ci reçoit, à 
son tour, la canule (i), comme cela vient d’être dit. 

Au-dessus de l’orifice en (e), entonnoir du premier 
tube, vient se placer, porté sur un support (fc), un petit 
entonnoir en verre (/), prolongé, à sa partie inférieure, 
par un tuyau en caoutchouc (m); dans l’orifice inférieur 
de ce prolongement, est placé et solidement fixé un petit 
tube de verre (n), très -effilé. Ce petit appareil sert à l’in- 
troduction du mercure; son tuyau de caoutchouc est 
muni d’un robinet à compression (o) ou, mieux encore, 
de vis à compression. 

Pour se servir de cet instrument, on remplit d’abord 
de mercure le fond du vase en verre (d) ; ensuite , le ro- 
binet du tube de sortie étant ouvert, on remplit le reste 



Digitized by Google 



206 


CHAPITRE IX. 


/ 

jusqu’en haut avec le liquide à injection. Après cela, on 
replace le bouchon avec les deux tubes, et on ferme l’o- 
rifice en entonnoir du tube de verre vertical en y posant 
le pouce. On aura soin que l’extrémité inférieure de ce 
tube plonge au-dessous de la surface du mercure. Si, 
dans ces conditions, on verse du mercure dans l’ouver- 


/ * 



ture en entonnoir, le tube coudé se remplira aussitôt de 
liquide à injection qu’on verra affluer, sans présenter de 
bulles d’air, vers le petit tuyau métallique. On fermera 
alors le robinet et on fixera, avec précaution et solide- 
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ment, l’extrémité du tube dans l’ouverture de la canule. 
En ouvrant le robinet pour la seconde fois, on verra le 
liquide colorant pénétrer dans l’organe, et la colonne 
mercurielle du tube vertical baissera rapidement. On 
fera remonter la colonne à telle hauteur qu’on voudra, 
en versant de nouvelles quantités de mercure, soit 20, 
30, 40 millimètres. (Pour beaucoup d’organes, on porte 
cette élévation au double et à plus encore. Au moyen du 
robinet à compression, on règle facilement l’afflux du 
mercure, de manière à conserver toujours la même force 
de pression 1 .) Lorsque enfin la colonne mercurielle cesse 
de baisser, on peut, selon les circonstances, arrêter l’in- 
jection ou bien passer avec précaution à une force de 
pression plus considérable. 

Il n’est pas nécessaire de faire observer que les mé- 
langes liquides froids conviennent parfaitement bien dans 
ce cas. Les solutions aqueuses de bleu de Prusse ou le 
mélange de Richardson sont les meilleurs. Cependant 
tout l’appareil ci-dessus décrit peut très-bien fonctionner, 
dans un vase de fer-blanc, à l’aide d’eau chaude, et 
servir à faire des injections avec des solutions de colle. 

Nous allons passer au procédé le plus répandu, l’em- 
ploi de la seringue. 

Les petites seringues à injection (fig. 57, 1), en mel- 
chior, qu’on se procure à des prix très-minimes, à Paris, 
chez Charrière ou chez Lüer, auxquelles on ajoute une 
demi-douzaine de canules de dimensions différentes (2, 
3), suffisent largement et pourront servir pendant des 
années, si on les soigne d’une manière convenable. Il 


1. S’il importe d'employer des forces de pression faibles et bien détermi- 
nées, on trouvera un grand avantage A couder quatre fois, et à angles 
droits , le tube à entonnoir, de manière qu’en dehors du vase il s’abaisse au- 
dessous du prolongement du niveau mercuriel, pour remonter ensuite, à 
peu près comme le fait un manomètre. (Mac-Gillavry.) 
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suffira de graisser, de temps en temps, le piston avec un 
peu de suif pour conserver un frottement doux et facile , 
ce qui est absolument nécessaire. On nettoiera aussi la 


seringue, toutes les fois qu’on 
sence de térébenthine, avec 



s’en sera servi , avec de l’es- 
de la colle chaude ou bien 
tout simplement avec de 
l’eau froide; cela étant 
fait, la seringue sera sus- 
pendue par l’anneau du 
piston , pour que l’eau 
puisse s’en échapper goutte 
à goutte. Arrive-t-il, après 
un long intervalle, que le 
caoutchouc du piston ne 
ferme plus exactement le 
tuyau? on démonte le pis- 
ton pour le placer, une 
demi -journée ou même 
une journée entière, dans 
de l’eau. Un gonflement 
suffisant se sera opéré, 
puis le piston, étant im- 
prégné de suif, sera de 
nouveau propre à fonc- 
tionner. Les préparations 
résineuses ont l’inconvé- 
nient d’exiger plus de 


Fig. 57. Seringue 4 injection, 1. a, tube 
à rebords saillants, b et c (servant à 
maintenir), et couvercle mobile, /; 
d, piston avec 6on anneau e; g, orifice 
de la seringue, enveloppé d’un fil de 
soie. 2 et 3 , canules très-fines. 


temps pour le nettoyage 
de la seringue. Les ca- 
nules aussi devront être 
nettoyées avec de J’ eau 


toutes les fois qu’on s’en sera servi; ensuite, pour les 
sécher, on les placera sur un plateau chaud. On n’a au- 
cune précaution à prendre pour conserver ouverts de 
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petits tubes qui ont un calibre assez fort; mais il est bon 
d’introduire dans les tubes à calibre très-fin des fils d’ar- 
gent bien minces, toutes les fois qu’on les aura nettoyés, 
attendu qu’en négligeant cette précaution, on s’expose à 
voir ces petits conduits bientôt bouchés, parce qu’ils se 
couvrent d’une rouille que tous les efforts possibles ne 
parviennent pas à enlever. L’observateur qui fait de fré- 
quentes injections doit se procurer plusieurs de ces 
seringues. Lorsqu’on se propose de porter les injections 
dans une grande étendue de vaisseaux, il est utile d’en 
avoir une contenant à peu près le double des petites, 
attendu qu’il est désagréable d’être obligé d’enlever la 
seringue et de la rajuster une deuxième fois, ce qui sou- 
vent est pour les commençants l'occasion d’accidents 
fâcheux. 

Les petites canules n’ont besoin d’aucune pièce latérale 
pour être maintenues; il suffit que le rebord en soit dentelé. 
11 est bon d’en avoir au moins une douzaine, lorsqu’on 
se livre à un travail continu; il vaudrait encore mieux 
en posséder davantage et de calibres très-variés, depuis 
celui d’environ 2 millimètres jusqu’à la capillarité la plus 
line. Celles dont nous nous servons pour les calibres forts 
sont en melchior; les plus déliées sont en fer battu, ce 
qui en rend l’usage très-précaire. 

Les autres accessoires consistent en fil de soie bien 
ciré de différentes sortes, en aiguilles courbées et droites, 
en paires de ciseaux fins et en petites pinces ordinaires. 
Il est commode aussi d’avoir à sa disposition de petites 
pinces à ligature pour des cas imprévus. Ces préparatifs et 
de l’eau froide suffisent lorsqu’il s’agit d’injections à mé- 
langes liquides et froids. Quant aux injections à la colle, 
il faut avoir, en outre, une chaudière avec de l’eau 
chaude, un double bain froid, des capsules en cuivre 
profondes, remplies d’eau chaude qu’on maintient à une 

14 
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température élevée à l’aide de lampes à esprit-de-vin. On 
s’en sert pour y placer les vases avec la colle. Il ne faut 
jamais chauffer les mélanges de colle directement sur le 
feu. 

Pour l’immersion d’organes ou de corps d’animaux qui 
doivent être injectés avec des matières liquides chaudes, 
on se sert avec avantage de petites caisses en fer-blanc, 
à parois divergentes ou munies d’un tuyau de décharge 
à robinet, et fixé tout près du fond du vase. 

On choisit, en général, autant que possible, les parties 
fraîches d’un animal qui vient d’être tué. Nous nous 
sommes servi très - souvent de petits animaux encore 
chauds, immédiatement après la mort, qu’il est avanta- 
geux de déterminer par l’hémorrhagie ; et nous avons 
ainsi obtenu d’excellents résultats, lorsque toutefois il ne 
s’agissait pas de l’injection chaude de parties musculaires 
sur lesquelles la rigidité cadavérique subite rend fréquem- 
ment tout travail impossible. Avant d’injecter des par- 
ties très-molles, il est bon de les placer, pendant une 
journée entière, dans de l’esprit-de-vin. De cette manière, 
nous sommes parvenu à injecter un grand nombre de 
rates, après avoir échoué en opérant immédiatement sur 
ces mêmes organes avec les plus grandes précautions. 
Dans l’injection des vaisseaux sanguins d’autres corps, 
on peut signaler, comme un très-grand inconvénient, la 
coagulation du sang, qui s’oppose souvent à toute réus- 
site. Il est vrai qu’on a recommandé de pousser une co- 
lonne d’eau dans les vaisseaux avant de faire l’injection; 
ce procédé produit de bons résultats dans certaines cir- 
constances. Mais ordinairement on se trouve bien vite en 
présence d’extravasations nombreuses, et on est obligé 
d’interrompre tout travail longtemps avant d’avoir ter- 
miné l’injection. 

Il est, en général, très-difficile d’injecter les vaisseaux 
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de tissus pathologiques de formation nouvelle. L’extrême 
délicatesse des parois des vaisseaux occasionne facilement 
des ruptures. Souvent aussi on est obligé de placer des 
ligatures sur un grand nombre de ramifications latérales. 
Si des mélanges liquides froids et transparents doivent 
être employés, c’est certainement dans ce cas. On ne 
réussit dans bien des choses qu’avec de l’adresse et de la 
persévérance. Il est à regretter que cette partie ait été 
jusqu’à présent beaucoup trop négligée par ceux qui s’oc- 
cupent d’anatomie pathologique. 

Pour injecter des vaisseaux lymphatiques, ce qui n’est 
nullement possible pour tous les organes, il nous est sou- 
vent arrivé de plonger le cadavre dans l’eau pendant plu- 
sieurs heures, pensant obtenir ainsi une injection plus 
complète de ces vaisseaux. Lorsqu’on fait passer pendant 
quelque temps des colonnes d’eau dans les artères d’un 
organe dont on voudrait injecter les vaisseaux lymphati- 
ques, on a souvent la satisfaction d’apercevoir ces vais- 
seaux tout remplis. Il est une autre méthode tout aussi 
avantageuse. L’animal étant tué par un coup sur la tête ou 
par strangulation, nous ouvrions, en ménageant les vais- 
seaux sanguins, la cavité thoracique, et nous liions le 
canal thoracique tout à fait en haut. Cette première opé- 
ration terminée, nous abandonnions le cadavre, pendant 
l’espace de 2 à 6 heures. Lorsque, ensuite, nous cher- 
chions à voir les vaisseaux lymphatiques, nous les trou- 
vions la plupart du temps très-remplis et dilatés. On peut 
essayer d’obtenir des vaisseaux lymphatiques fermes et 
dilatés, en pratiquant une ligature autour des conduits 
excréteurs ou autour des veines, dans les organes glan- 
dulaires d’un gros volume, chez des animaux vivants. On 
choisira, autant que possible, des parties fraîches, quand 
il s’agira d’injecter les conduits glandulaires. 

L’injection peut être commencée immédiatement, ou 
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bien on fait passer d’abord dans les vaisseaux des colonnes 
d’eau , en prenant pour point de départ l’artère , et en com- 
primant légèrement la veine, ce qui fait très-bien ressortir 
la direction des vaisseaux, et enlève, en même temps, les 
sécrétions qui s’y trouvaient amassées. Cette opération 
exige toujours de grands soins. 

Lorsqu’on est à la recherche d’une artère ou d’une veine, 
il faut éviter toute section inutile, attendu qu’on est ex- 
posé à léser de petits rameaux, et qu’on peut se voir en- 
suite obligé, soit à lier le vaisseau, soit à employer la 
pince à ligature. En ce cas, il y aune interruption fâcheuse 
dans la marche de l’injection. 

En ouvrant un vaisseau, ce qui doit être effectué de 
préférence sous l’eau, on se gardera, avec un soin ex- 
trême, de faire une incision trop grande; il importe sur- 
tout de ne point pratiquer sur de petites artères des in- 
cisions obliques, attendu que, en introduisant ensuite la 
canule, on pourrait complètement arracher le vaisseau. 

Avec la section faite sous l’eau, on empêche en grande 
partie l’introduction de l’air dans les vaisseaux, ce qu’on 
doit surtout tâcher d’éviter quand on injecte. Il n’v a un 
peu d’air que dans le petit tube qu’il faut introduire; mais 
il est possible de le soustraire à cet inconvénient en y fai- 
sant passer un courant d’eau. Le tube étant rempli d’eau 
au lieu d’air, on l’entre alors dans la canule. C’est là une 
précaution qui, comme tant d’autres, semble n’avoir au- 
cune importance, quoiqu’elle rende de grands services. 
On aura soin, pour cette même raison, de conserver dans 
l’eau la partie de la seringue appelée orifice, et qui sera 
plus tard ajustée à l’ouverture de la canule. 

Lorsque la canule aura été heureusement introduite 
dans un vaisseau, la première chose à faire, c’est de la 
fixer solidement en la liant avec du fil de soie bien ciré. 
Cette opération n’est pas difficile : il suffit, en effet, de 
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saisir le fil avec une pince et de le passer en dessous du 
vaisseau, ou bien de l’enfiler dans une aiguille pour le 
tourner autour du vaisseau. Quand il s’agit de gros vais- 
seaux, la canule doit être fortement fixée; la ligature des 
petits demande plus de précautions, et celle des bran- 
ches embryonnaires exige les plus grands ménagements. 
Si la canule est pourvue d’un sillon circulaire (toutes les 
canules d’une certaine dimension devraient en avoir) , 
c’est à cet endroit qu’on fera la ligature. Si le sillon man- 
que , on apportera plus de précaution à la ligature , afin 
d’empêcher la canule de s’échapper. C’est ici que la main 
exercée d’un aide qui place un doigt devant l’ouverture 
de la canule est très-utile, en permettant de ne pas en- 
foncer plus avant le tube dans le vaisseau. 

On suit exactement le même procédé pour fixer la ca- 
nule dans les vaisseaux ganglionnaires. Les vaisseaux lym- 
phatiques exigent beaucoup plus de précautions. On com- 
prend aisément qu’on aura à faire des injections dans la 
direction d’orifices valvulaires. Il est vrai que, dans cer- 
taines circonstances, la résistance qu’ils offrent peut être 
heureusement surmontée. Toutefois il ne faudrait essayer 
d’injecter ces parties, à l’aide d’un tel procédé, que dans 
quelques cas particuliers. C’est ainsi que nous avons 
réussi, il y a quelques années, à injecter des ganglions 
lymphatiques en prenant pour point de départ le canal 
afférent. 

Quoique des vaisseaux lymphatiques se présentent sou- 
vent bien remplis et semblent encourager à les injecter, 
on n’est pas encore sûr de la réussite, surtout lorsqu’il 
s’agit de vaisseaux d’un faible calibre. Quand on incise le 
vaisseau, le liquide incolore qu’il contient s’écoule, et 
tout devient presque méconnaissable. Parfois on se donne 
beaucoup de peine pour introduire la canule dans l’inci- 
sion qui vient d’être faite; une tentative succède à une 
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autre sans résultat; enfin, une circonstance heureuse per- 
met d’atteindre le but tant désiré. Pour réussir dans ce 
genre d’opération, il est bon de s’armer de patience et de 
sang-froid. 

Si l’on se propose d’injecter les réseaux lymphatiques 
très-fins de l’intérieur d’un organe, le moyen le plus avan- 
tageux parait être celui de Hyrtl et de Teichmann, qui 
consiste à pratiquer des piqûres. Hyrtl , en partant d’un 
vaisseau sanguin béant, fait une piqûre dans le tissu avoi- 
sinant, avec l’intention d’y léser des vaisseaux lymphati- 
ques, et injecte ainsi, dans les cas favorables, le vaisseau 
sanguin et les canaux lymphatiques. Après cela, on pique 
de nouveau et directement le tissu, dans l’intention de 
découvrir d’autres réseaux lymphatiques et d’arriver ainsi 
à atteindre et à injecter des réseaux plus considérables. 

On peut obtenir ce résultat de deux manières. Lorsque 
les canules ne sont pas très-fines , on passe une aiguille 
par l’ouverture du tube préalablement introduit dans le 
vaisseau légèrement ouvert; la pointe de l’aiguille étant 
alors poussée en avant, on fait suivre la canule, et une 
fois la profondeur voulue atteinte, on retire l’aiguille. 

Lorsque nous devons opérer sur des vaisseaux à parois 
très-minces, nous réussissons plus complètement en sui- 
vant un autre procédé. On fait une légère piqilre à l’aide 
d’une aiguille à cataracte, ou bien avec la pointe de ci- 
seaux très-fins, préalablement trempés dans le mélange à 
injection. On passe ensuite la petite canule dans la piqûre 
bien reconnaissable à la matière colorante qui y est dépo- 
sée; puis, en exécutant, avec précaution et lenteur, des 
mouvements légers de rotation, on la glisse plus avant 
dans le vaisseau. Avec de la patience et une habitude suf- 
fisante de ce procédé, on arrive à injecter des réseaux 
lymphatiques même dans des parties où cela deviendrait 
impossible par la méthode précédente. Toutefois, ce pro- 
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cédé sera toujours d’nne exécution difficile; ainsi, par 
exemple, lorsqu’on opère sur l’intestin grêle d’un cabiai, 
on sera exposé à perforer la membrane muqueuse par le 
moindre mouvement mal dirigé de la petite canule qu’on 
essaye de faire glisser le long de la couche sous-muqueuse. 
Il survient presque toujours des accidents, jusqu’à ce 
qu’enfin une chance favorable fasse réussir une injection. 
Quiconque désire se livrer à des expériences de ce genre 
doit s’exercer, d’abord, sur des parties faciles à injecter, 
et il y en a heureusement beaucoup. On peut injecter, et 
cela sans peine, l’appendice vermiculaire du lapin, l’in- 
testin grêle du mouton, le testicule du veau, les glandes 
de Peyer du même animal, et passer ensuite, peu à peu, 
à des organes plus difficiles. Dans beaucoup de cas, il est 
parfaitement inutile de fixer la canule en la liant, attendu 
qu’on réussit mieux à la comprimer avec les doigts ou 
avec une pince à ligature. Si on veut lier la canule, il est 
bon de se servir d’une aiguille fine, et d’apporter les plus 
grandes précautions en serrant le nœud, faute de quoi, 
on serait exposé à percer le vaisseau avec la pointe de la 
canule. Des ponctions trop fortes donnent lieu à des ou- 
vertures qui peuvent laisser transsuder le mélange à in- 
jection. — Teichmann, qui a acquis dans cette partie une 
très-grande expérience, dit, avec raison, que le succès ne 
peut pas être assuré par toutes les piqûres, mais seule- 
ment par celle faite dans la partie où l’on présume devoir 
rencontrer des vaisseaux lymphatiques très-fins. Si le li- 
quide extravasé au commencement de l’injection est peu 
abondant, on réussit généralement. Mais si, au contraire, 
la quantité du liquide extravasé est grande et va en aug- 
mentant, il faut interrompre l’opération et la considérer 
comme manquée. La seringue demande à être dirigée avec 
infiniment de précaution, surtout au commencement de 
l’injection. 
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Nous nous sommes écarté un moment du procédé que 
nous voulions indiquer. Lorsque la canule est solidement 
lixée, on remplit complètement la seringue, en la plaçant 
sous la nappe du liquide à injection , et, pendant qu’on 
tient et qu’on élève un peu la canule avec l’index et le 
médius de la main gauche, on y introduit, aussi profon- 
dément que possible , l’embouchure de la seringue, qu’on 
supporte avec les phalanges moyennes du doigt indicateur 
et du médius de la main droite, tandis que le pouce se pose 
dans l’anneau de la seringue. Il est important que l’avant- 
bras soit appuyé sur la table et n’éprouve aucune gêne. 

Pendant que deux doigts de la main gauche soutiennent 
la canule, et trois de la main droite la seringue, on fait 
pénétrer le mélange à injection lentement et, autant que 
possible, sans interruption. Il faut éviter tout mouvement 
maladroit, saccadé, surtout vers la fin de l’opération. 
Lorsque celle-ci réussit, on voit le mélange coloré s’avan- 
cer dans le système des vaisseaux ; on remarque égale- 
ment comment, sur certains points, les réseaux capillaires 
se remplissent et s’étendent de plus en plus vers la péri- 
phérie jusqu’au moment de leur réunion. La pression faite 
avec le doigt sur le piston doit augmenter graduellement 
et avec lenteur. S’il est nécessaire de remplir, une ou plu- 
sieurs fois, la seringue, on la sort de la canule sans at- 
tendre qu’elle soit entièrement vide; on bouche la canule 
avec le pouce de la main gauche, et on se sert de la main 
droite pour remplir la seringue, ou bien on confie ce soin 
à un aide. Si on possède plusieurs seringues avec des em- 
bouchures d’égale dimension, il est avantageux, lorsqu’on 
se sert de mélanges froids pour injecter de gros organes, 
de les remplir avant de procéder à l’opération, et de les 
poser à côté de soi, afin de remplacer une seringue vide 
par une autre qui est pleine. 

Lorsque l’injection sera terminée, on fera bien de lier 
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les vaisseaux qui pourraient donner lieu à un écoulement. 
On ajustera à l’ouverture de la canule un bouchon en 
liège, et, mieux encore, un bouchon en métal, ou bien 
le petit tube terminal, muni du robinet dont il a été ques- 
tion ci-dessus. Cela fait, on place une ligature autour 
du vaisseau, à quelque distance de la canule, puis on en- 
lève la ligature fixant la canule qu’on retire. 

Avec un peu d’adresse, on acquiert promptement la 
pratique de ce genre d’opération ; mais il est souvent dif- 
ficile de bien préciser le moment où on doit arrêter l’in- 
jection. Celui qui commence se trompera facilement, et 
le plus expérimenté comptera lui-même des jours d’insuc- 
cès. Tout en procédant très-bien, on peut ne pas aller 
assez loin, et alors l’injection ne remplit pas suffisamment 
les vaisseaux ; quelquefois aussi elle ne pénètre que dans 
certaines parties d’une petite étendue et ne se montre pas 
dans des réseaux capillaires un peu fins. Par contre, une 
injection poussée trop loin occasionne des extravasations 
et ne fournit, en définitive, qu’une préparation dont on 
ne peut pas se servir. En général, lorsqu’on voit se for- 
mer un grand nombre d’extravasations, fussent-elles même 
extrêmement faibles au commencement, il est bon de 
s’arrêter, si l’on veut éviter de leur voir prendre des pro- 
portions effrayantes. Il est aisé de comprendre que la sor- 
tie un peu considérable du mélange à injection exige une 
interruption momentanée pour sauver ou conserver ce 
qu’on peut. Si on emploie les mélanges froids de Beale, 
on verra, vers la fin de l’injection, le liquide tout incolore 
refoulé à travers les parois des capillaires et des enve- 
loppes de l’organe , apparaître à la surface sous la forme de 
gouttelettes graisseuses et brillantes. 11 sera temps alors 
de s’arrêter, ce serait, en effet, interrompre trop tôt l’in- 
jection, si on le faisait auparavant. 

Une injection simple est tout naturellement plus facile 
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qu’une injection double, d’abord à cause de l’ensemble 
de l’opération, ensuite, parce que, en partant d’un réseau, 
si l’on commence par une veine, on est obligé de ne pas 
trop injecter, afin de conserver à la seconde injection la 
possibilité de se réunir à la première dans les réseaux 
capillaires. Pour injecter des artères et des veines, il est 
avantageux de se servir, autant que possible, de substances 
qui, en se rencontrant, donnent lieu à un mélange agréable 
de teintes, par exemple, de bleu de Prusse et de carmin, 
de bleu de Prusse et de couleur blanche, tandis que le 
jaune et le vert flattent moins l’œil. En général, on doit 
employer de préférence les mélanges qui se liquéfient 
par la chaleur et se coagulent par le froid. On laisse 
aussi, lorsqu’il s’agit d’injections à la colle, un intervalle 
entre la première et la seconde opération, afin que la ma- 
tière injectée la première puisse acquérir un peu de con- 
sistance. Dans le plus grand nombre de cas, on doit d’a- 
bord injecter la veine et la fermer ensuite par une ligature. 
Après cela, on injectera l’artère avec ses systèmes de ra- 
mifications, ce qui offre plus de résistance. 

Si on se propose d’injecter, en outre, des vaisseaux san- 
guins, les réseaux des vaisseaux lymphatiques, ou canaux 
d’un organe glandulaire, on commence par le système 
sanguin et on passe ensuite au système lymphatique ; mais 
on peut également débuter par le système lymphatique et 
terminer par le système sanguin. En cherchant à injecter 
des réseaux lymphatiques à l’aide de la ponction, on doit 
éviter, le plus possible, de léser les vaisseaux sanguins 
qui sont remplis du liquide à injection. 

Pour pratiquer des injections dans des trajets glandu- 
laires ou dans des réseaux lymphatiques, on préfère, comme 
nous avons déjà eu l’occasion de le faire observer, les mé- 
langes transparents et froids. Ils pénètrent, avec une très- 
grande facilité, dans tous les trajets et ménagent les tissus. 
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Quoique les règles que nous venons de tracer soient 
loin de suffire et que chaque organe exige parfois des mo- 
difications particulières qu’on n’apprend que par l’expé- 
rience, nous avons cependant lieu de croire qu’elles seront 
très-utiles au commençant. 

Quand l’injection d’une partie a bien réussi, on se de- 
mande ensuite : Que reste- t-il à faire maintenant, pour 
qu’elle soit propre aux recherches ? 

Les injections chaudes ne se coagulent qu’au bout d’un 
certain temps. Il faut au moins une heure pour figer les 
injections à la colle ; celles qui sont résineuses sont plus 
longues à se refroidir. Les mélanges froids de Beale four- 
nissent des objets très-favorables à l’examen; l’injection 
éthérée de Hyrtl permet d’utiliser un organe au bout d’un 
quart d’heure. 

Après avoir introduit le mélange dans une partie isolée, 
on placera l’organe injecté dans de l’esprit-de-vin ordi- 
naire; mais il faut préalablement laver la surface extérieure 
avec de l’eau. S’il s’agit d’injections de groupes d’organes 
et de parties entières provenant du corps de petits ani- 
maux, on les plongera également pendant plusieurs heures 
dans de l’alcool, puis on pourra les diviser. Lorsqu’on in- 
jecte les vaisseaux d’un canal intestinal avec un mélange 
qui se fige, par exemple, avec une solution de colle, on 
laisse l’intestin intact aussi longtemps que la matière in- 
jectée resfe liquide (ce qu’on reconnaît facilement en y 
posant le doigt); la coagulation une fois obtenue, on 
ouvre l’intestin et on le nettoie. Lorsque nous injections 
les trajets lymphatiques d’une portion du canal intestinal, 
nous y faisions passer, sans l’inciser, un cours d’eau pour 
le nettoyer; puis nous placions cette préparation, pendant 
un ou plusieurs jours, dans de l’esprit-de-vin. De gros or- 
ganes déposés dans l’alcool, tels que le rein ou la rate 
d’un de nos ruminants, doivent être divisés au plus tard 
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le jour suivant, si on veut éviter l’induration à la Surface 
et la décomposition à l’intérieur. On peut aussi, dans des 
circonstances particulières , se servir de l’acide chrômique 
pour y faire séjourner des préparations, attendu que le 
bleu de Prusse s’y conserve très-bien ; toutefois on sera 
très-rarement dans le cas de renoncer à l’alcool. Nous 
plaçons de même, et presque sans exception, tous les 
organes injectés avec les mélanges de Beale dans de l’al- 
cool, afin d’obtenir ainsi le durcissement nécessaire. 

Quand on est arrivé, au bout de quelques jours, à la 
consistance voulue, on peut procéder à l’étude de la pré- 
paration en suivantles méthodes que nous avons indiquées. 
On fait de petites coupes horizontales et verticales; puis, 
avant de les étudier, on les nettoie pour enlever les par- 
celles des matières colorantes qui s’y trouvent attachées, 
soit avec de l’eau, soit en se servant, ce qui paraît être 
préférable, d’un pinceau. Après les avoir examinées au 
microscope, on pourra, si on le désire, les conserver en 
leur faisant subir de nouvelles préparations, appropriées 
aux circonstances. 

La méthode dessiccative, qui est la plus ancienne, est 
bonne, surtout lorsqu’il s’agit d’examens faits à la lumière 
directe. Il vaudrait cependant mieux conserver les prépa- 
rations dans le baume de Canada, ainsi que nous le dirons 
dans le chapitre suivant. 

De nos jours, on se sert, de plus en plus, pour les pré- 
parations histologiques, de la glycérine comme liquide 
conservateur des parties fraîches et à l’état naturel. Toute- 
fois la glycérine a un très-grand inconvénient : elle ne 
conserve que pendant un temps relativement très-court. 

Quant aux conservations de longue durée, on ne les 
obtient qu’avec l’alcool, plus ou moins fort, suivant la 
nature des objets. 
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Manière de faire les préparations microscopiques. 

Collection desdites préparations. 

Le lecteur aura pu se convaincre, dans les chapitres 
précédents, qu’il n’est pas toujours très-simple, ni très- 
facile de réussir dans la préparation des objets microsco- 
piques, même en faisant abstraction des difficultés parti- 
culières que présentent certaines productions pathologi- 
ques, ainsi que les développements embryonnaires. On con- 
çoit, dès lors, combien il est désirable de conserver, le 
plus longtemps possible, des objets qu’on n’est parvenu à 
se procurer qu’avec beaucoup de peine, à moins d’être 
favorisé par des circonstances toutes spéciales. Aussi 
voyons-nous que les efforts tentés pour atteindre ce but 
datent des premiers travaux microscopiques. 

Du reste, une collection de ce genre a la même impor- 
tance qu’une collection quelconque , ayant pour objet 
l’étude des autres branches des sciences naturelles. 

Les premiers essais de conservation des pièces solides, 
des parties injectées et séchées, etc., étaient fort gros- 
siers ; mais bientôt les savants découvrirent des méthodes 
de plus en plus perfectionnées; de sorte que le chapitre 
qui va être consacré aux objets microscopiques aura un 
grand intérêt. Toutefois, si on a déjà réussi à obtenir 
beaucoup de bons résultats en ce genre, ce qui reste à 
acquérir et à perfectionner est bien plus considérable en- 
core; car on peut dire que le plus grand nombre de nos 
moyens actuels de conservation n’ont jamais varié. 

Sans doute, lorsqu’il s’agit d’avoir à sa disposition une 
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partie animale dont on puisse, dans des circonstances 
données, se servir pour faire une préparation utile, l’es- 
prit-de-vin ordinaire suffît le plus souvent à sa conserva- 
tion. 

Des glandes durcies , des intestins , des portions de 
centres nerveux, des tumeurs, des organes injectés avec 
des solutions de colle ou des mélanges préparés à froid 
(comme nous les avons décrits dans le chapitre précé- 
dent), des embryons, se conservent très-bien ainsi, dans 
des bocaux hermétiquement fermés, pendant des années 
entières et fournissent à un professeur des moyens d’en- 
seignement du plus grand prix. 

Mais la chose est loin d’être aussi simple dans le plus 
grand nombre de cas, surtout quand on se propose d’avoir 
une préparation microscopique déterminée. Il faut alors 
recourir à des procédés particuliers. 

Des objets solides, notamment ceux qui sont transpa- 
rents, comme les enveloppes des diatomées, les lames 
osseuses, l’émail des dents, les cristaux, se conservent de 
la manière la plus facile. Il suffît de les placer sur un 
porte-objet et de les couvrir avec une lamelle de verre 
qu’on fixe. Plusieurs substances conviennent à cet effet : 
une solution épaisse de gomme arabique, à laquelle on 
peut mêler avantageusement de l’amidon pulvérisé, de la 
cire, des matières résineuses épaisses, du baume de Ca- 
nada. Pour protéger la lamelle, qui est très-fragile, on 
couvre un peu plus tard le tout avec une bande de papier 
de couleur dont un morceau aura été enlevé au milieu 
avec un emporte-pièce. Lorsque l’on emploie une assez 
grande quantité de ces bandes, il est commode d’en avoir 
une provision lithographiée et gommée à la face posté- 
rieure , on économise ainsi beaucoup de temps. La bande 
supérieure sera un peu plus grande que le porte-objet 
pour pouvoir se rabattre sur les bords ; celle destinée à la 
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face opposée exige une dimension moins grande. On ac- 
quiert bien vite la pratique nécessaire pour habiller con- 
venablement le porte-objet. 

Il faut toujours avoir soin de peu humecter la face 
gommée, afin d’éviter tout afflux de liquide vers le champ 
visuel au moment où l’on exerce une pression sur la lame 
de verre. Beaucoup de préparations de ce genre qui se 
trouvent dans le commerce, comme celles qu’on peut se 
procurer dans la maison Bourgogne, à Paris, par exemple, 
ou dans l’institut microscopique de Wabern, sont de par- 
faits modèles. 

Nous avons déjà fait observer que le nombre d’objets 
transparents qui permettent l’emploi de ce procédé si 
simple, est extrêmement restreint. La plupart exigent, pour 
être bien distingués, lorsque la conservation doit être faite 
à sec, qu’on les place dans une substance à forte réfrac- 
tion, telle qu’une matière résineuse graduellement durcie. 
Aucune substance de ce genre ne l’emporte en pareille 
occasion sur le baume de Canada, qui suffit à tous les be- 
soins. D’autres résines, comme la gomme-copal, le mas- 
tic, peuvent être considérées comme superflues. Elles ne 
sont employées qu’à titre d’essai et de loin en loin. 

On trouve , dans le commerce , plusieurs sortes de baume 
de Canada. Celui de bonne qualité se présente sous la 
forme d’un fluide épais, presque incolore et d’une trans- 
parence parfaite. Afin de s’opposer, autant que possible, 
au durcissement occasionné par l’action de l’air, on ren- 
ferme le baume de Canada dans des bouteilles à large 
goulot fermées à l’émeri. Si cependant le baume se dur- 
cissait à la longue, il suffirait, pour lui redonner de la flui- 
dité, d’y ajouter, après l’avoir modérément chauffé, de 
l'essence de térébenthine ^u bien un peu de chloroforme; 
c’est là, du moins, le moyen que nous préférons. 

Il est important que la pièce qu’on veut conserver soit 
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parfaitement sèche avant d’être mise dans le baume de 
Canada. Le plus souvent on procède donc à une dessicca- 
tion préalable. On peut recourir, à cet effet, à la chaleur 
d’un bain-marie, ou bien exposer la préparation à l’action 
desséchante de l’acide sulfurique ou du chlorure de chaux. 
Après cela, bon nombre d’objets peuvent être encore plon- 
gés pendant quelques minutes dans l’essence de térében- 
thine. S’il y a de l’air à l’intérieur de la pièce qui est des- 
tinée à être conservée dans le baume , quelques minutes 
d’immersion dans l’essence de térébenthine ne suffisent 
plus ; il faudra un temps plus long et quelquefois même 
on se verra obligé de chauffer l’essence. 

Voici comment on procédera à l’immersion dans le 
baume de l’objet dont on désire assurer la conservation : 
après avoir bien essuyé la lame de verre, ou porte-objet, 
on l’expose toute sèche à la chaleur d’une lampe à l’esprit- 
de-vin, pour la chauffer modérément; car il faut éviter 
avec soin une température élevée. On prend ensuite, avec 
la pointe d’une baguette de verre, une goutte de baume 
de Canada qu’on dépose sur la lame. Le baume s’étend, 
et, dans les circonstances heureuses, forme une masse 
homogène, sans bulles d’air. S’il en restait (et il s’en 
forme un nombre considérable quand le baume se trouve 
sur une lame trop chauffée), on les touche avec la 
pointe d’une aiguille chaude pour les faire éclater, ou 
bien on les attire, à l’aide d’une aiguille froide, jusqu’au 
bord de la gouttq.de baume. Après cela, on y place l’ob- 
jet à conserver; puis on saisit, pour la seconde fois, la 
tige de verre garnie de baume pour en étendre une couche 
très-mince sur la face supérieure de l’objet. En agissant 
avec promptitude, ou bien en chauffant légèrement, on 
verra bientôt le baume ajouté en dernier lieu s’unir à celui 
placé d’abord sur le porte-objet. On prend ensuite , à l’aide 
d’une pince, la lamelle couvre-objet qu’an a eu soin de- 
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nettoyer et de chauffer légèrement, et on la laisse tomber 
sur l’objet recouvert de baume , en ayant soin de commen- 
cer par appuyer le bord opposé à celui saisi avec la pince 
sur le porte-objet. On abaissera peu à peu la lamelle qui 
avait au commencement une position inclinée, jusqu’à ce 
qu’elle couvre le tout horizontalement. On peut encore à 
ce moment chasser quelques bulles d’air isolées au delà 
des bords de la lamelle, en soulevant avec précaution un 
côté de celle-ci, pourvu, toutefois, que l’objet introduit 
dans le baume soit capable de supporter une certaine 
pression. Arrivé à ce point, on examine la préparation à 
l’aide d’un grossissement faible. Si on découvre encore 
quelques bulles d’air, ce qu’on aura de mieux à faire sera 
de placer l’objet couvert d'une cloche sur un support 
chauffé (en hiver, de préférence, sur un poêle en faïence), 
et de l’y laisser pendant des heures entières ; on donne 
ainsi, en même temps, de la consistance au baume de 
Canada. Ce dernier procédé pourra être également em- 
ployé avec avantage dans d’autres circonstances. 

Si la quantité de baume de Canada a été trop grande , 
on cherche à en diriger une partie vers les bords du 
couvre-objet, ou bien même on la laisse s’écouler au delà. 
Quand le baume sera durci, on enlèvera le superflu avec 
la lame d’un couteau; puis on nettoiera la surface du 
verre avec un morceau de linge trempé dans de l’essence 
de térébenthine ou dans de la benzine. 

Le durcissement du baume enveloppant l’objet ne s’o- 
père que très-lentement à l’intérieur. Souvent il est dur à 
la circonférence depuis des jours et des semaines, tandis 
qu’il est encore fluide au centre ; une manœuvre mala- 
droite pourrait, dans ce cas, faire glisser le couvre-objet 
et détruire la préparation. 

On a quelquefois du baume de Canada qui , au commen- 
cement, possède une assez grande fluidité. Dans cet état, 
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on peul se dispenser de faire chauffer la lame de verre , 
ce qui est toujours une économie de temps. En vue d’ob- 
tenir une dessiccation plus prompte, on devrait toujours 
placer les préparations, pendant quelque temps, sur des 
objets faiblement chauffés, comme, par exemple, sur un 
poêle de faïence. 

Tandis que, le plus habituellement, il importe d’éviter 
les bulles d’air qui se produisent dans les préparations avec 
le baume , il est , au contraire , des obj ets où la présence de 
l’air dans les canaux les plus déliés devient d’une haute 
importance pour reconnaître certaines dispositions parti- 
culières de structure ; alors on cherche à conserver ces 
mêmes bulles d’air. Si nous plaçons, par exemple, la sec- 
tion mince d’un os soit directement, soit au sortir de l’es- 
-sence de térébenthine, dans du baume fluide de Canada, 
on verra le liquide conservateur remplir peu à peu les 
canalicules calcaires et les corpuscules osseux, puis ex- 
pulser en même temps l’air qu’il rencontre sur son pas- 
sage. Mais les ramifications des corpuscules osseux et les 
canalicules calcaires ne se montrent distinctement que 
quand l’air les pénètre partout; ce n’est qu’à cette condi- 
tion que l’os entier développe la beauté particulière de son 
tissu. 

Dans ce cas, l’objet doit être déposé dans du baume 
aussi épais que possible et porté à une température élevée. 
On atteindra ce but en mettant le baume dans un vase non 
fermé, mais couvert d’une cloche et placé ensuite sur un 
objet chauffé, afin de le rendre plus compacte et solide. Il 
est à peine nécessaire de faire observer que, en procédant 
ainsi à l’opération d’une manière directe, il convient de 
chauffer fortement le baume, le porte-objet et la lamelle; 
on se passera de l’immersion préalable dans l’essence de 
térébenthine. 

Les recherches histologiques exigent souvent la prépa- 
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ration dans le baume d’objets minces et délicats qu’on voit 
avec regret se plisser et enfin se briser. Il est utile, en 
pareille circonstance, de recourir à une solution de baume 
de Canada dans l’éther ou le chloroforme qu’on a eu soin 
de faire passer à travers un papier à filtrer; il sera facile 
de rendre cette solution plus ou moins fluide, suivant les 
besoins. A l’aide d’un pinceau, ou d’une tige en verre, on 
dépose, goutte à goutte, un peu de cette solution froide 
sur la lame de verre; on y place l’objet en imbibant les 
surfaces libres et on le couvre. Il s’introduit ordinaire- 
ment, par suite de l'évaporation de l’éther ou du chloro- 
forme, un peu d’air entre la lame et la lamelle. En incli- 
nant le porte-objet, on ajoute encore quelques gouttes de 
solution jusqu’à ce que tout l’objet soit enfin bien enve- 
loppé. Ce procédé, qui peut également être mis en usage 
pour des substances plus compactes, est aussi commode 
que propre. 

Mais comment fera-t-on pour conserver dans le baume 
de Canada des parties molles, gorgées de liquides et telles 
que les masses principales de notre corps les offrent à la 
vue? Et comment, en outre, traitera- t-on les préparations 
injectées? 

Il est évident qu’on ne réussira que par des voies indi- 
rectes. On cherchera d’abord à débarrasser ces prépara- 
tions de l’eau qu’elles contiennent, en y faisant pénétrer 
un fluide capable de former un mélange avec elle ; puis 
ce premier fluide sera remplacé par un autre, et ainsi de 
suite jusqu’au moment où le baume de Canada pourra pé- 
nétrer seul en dernier et y rester. 

Supposons que nous ayons une coupe fort mince de la 
moelle épinière, du rein ou de la rate, préalablement in- 
jectée avec du carmin ou toute autre matière; une coupe 
d’intestin dont les vaisseaux sanguins ou les vaisseaux 
lymphatiques ont été également injectés; une coupe de 
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cerveau ou d’une glande lymphatique, etc., et que nous 
désirions conserver ces parties à sec, c’est-à-dire privées 
d’eau; mais en évitant les contractions occasionnées par 
la dessiccation simple , qui ferait de la préparation une ca- 
ricature dans les cas heureux et la changerait en hiéro- 
glyphe dans des circonstances moins favorables. On devra 
placer l’objet, pendant une demi-journée et même pendant 
une journée entière, dans de l’alcool très-fort, ou, ce qui 
est préférable, dans l’alcool absolu. 

En sortant l’objet de l’alcool absolu, on le plonge pen- 
dant une demi-heure dans de l’alcool méthylique très-con- 
centré (toutefois cette dernière partie du procédé n’est pas 
indispensable). On élimine ainsi l’eau qui est remplacée 
par l’alcool. On retire la préparation de l’alcool méthyli- 
que; on la reçoit sur un filtre et on la dépose dans l’es- 
sence de térébenthine au moment même de l’évaporation. 
Les petites fioles ou auges en verre dont il a été question 
ci-dessus sont très-commodes pour cette opération. Au 
bout de quelques heures, tout l’alcool méthylique est 
chassé par la térébenthine, et l’objet se trouve en état 
d’être mis dans une solution au chloroforme de baume de 
Canada. Lorsqu’on possède bien la pratique de cette mé- 
thode, on parvient à faire d'excellentes préparations. C’est 
à ce degré, en général, qu’il faut sécher toutes les parties 
injectées avant de les enfermer dans le baume. On réussit 
à conserver ainsi beaucoup de détails histologiques, même 
l’épithélium cylindrique et d’autres cellules fort délicates 
qu’on peut très-bien voir et rendre plus distinctes encore, 
à l’aide d’une coloration soignée par le carmin ou le bleu. 
Toutes les couleurs transparentes, combinées avec la colle, 
se conservent parfaitement ; nous conseillerons cependant 
d’ajouter une goutte de vinaigre à l’alcool employé à chas- 
ser l’eau dans les parties injectées avec le bleu de Prusse. 

Deux autres précautions légères méritent également 
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d’être signalées. Il est aisé de transporter des préparations 
très-fines et très-délicates de l'alcool ordinaire dans de 
l’alcool méthylique. Comme une certaine dessiccation de 
l’objet est désirable avant qu’il soit mis dans l’essence 
de térébenthine, attendu que la transparence, signe de la 
pénétration complète, se trouve hâtée par ce procédé, il 
sera opportun de placer cet objet imprégné légèrement 
encore d’alcool méthylique sur un morceau de papier à 
filtrer et de le plonger dans la térébenthine au moment de 
l’évaporation de l’alcool. L’objet se détache facilement du 
papier, en l’agitant légèrement dans l’essence. Si on craint 
de voir la préparation se contracter ou se courber dans 
l’essence, on peut placer par-dessus une plaque de verre 
de la même grandeur que le fond de l’auge, ou bien on 
fixera légèrement l’objet avec un fil, entre deux lamelles de 
verre, pour le déposer ainsi maintenu dans la térébenthine. 

Nous avons indiqué au lecteur tous les détails de ce 
procédé fort important. En ceci, comme partout, la pro- 
preté doit être excessive ; il est également indispensable 
de ne se servir que de liquides filtrés. 

Mais la conservation de parties maintenues à l’état hu- 
mide fournit surtout la représentation complète de l’état 
naturel des parties du corps; elle permet de reconnaître 
les rapports des textures les plus délicates, les cellules 
pâles et les fibrilles, etc., et quand il s’agit de faire une 
collection histologique, on ne devrait jamais manquer 
d’employer ce moyen. Lors même qu’il est possible de se 
procurer d’excellents objets à sec, les parties conservées 
à l’état humide peuvent encore servir à établir des com- 
paraisons instructives. 

Nous ne possédons actuellement aucun liquide supé- 
rieur à la glycérine, pour conserver les parties molles des 
animaux. Sa grande puissance de réfraction , sa propriété 
d’entrer en combinaison avec l’eau, celle d’attirer l’humi- 
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dite de l’atmosphère, sont des avantages hors ligne quand 
il s’agit de la conservation de tissus frais. On peut dire , 
avec raison, que la glycérine est relativement aux parties 
molles ce que le baume de Canada est par rapport aux 
parties sèches. 

On peut se servir de glycérine commune pour la pré- 
paration d’objets destinés seulement à une expérience ou 
bien pour en nettoyer d’autres à l’aide d’un pinceau , etc.; 
mais il n’en sera pas de même si on désire conserver 
longtemps les objets. Dans ce dernier cas, il est indispen- 
sable que la glycérine soit d’une entière pureté , dépour- 
vue d’eau autant que possible, et ne contenant point de 
plomb. A l’état pur et sans mélange, la glycérine donne 
de la transparence, et parfois cette transparence devient 
trop forte au bout de quelque temps. C’est pourquoi il 
sera bon d’ajouter à la glycérine environ partie égale 
(plus ou moins suivant- les circonstances) d’eau distillée 
ou camphrée. 

Il est très-avantageux, presque indispensable même, 
de placer, pendant quelques jours, les objets destinés à la 
conservation dans un petit vase contenant de la glycérine 
pure ou un mélange de glycérine et d’eau, pour les laver, 
les rapproprier; cette opération nous fait aussi connaître 
le degré de transparence obtenu. 

On enfermera ensuite l’objet, en suivant le procédé 
habituel, c’est-à-dire au moyen d’un ciment dont il sera 
question plus loin. L’excédant de glycérine qui s’échappe 
par les bords du couvre-objet s’enlève avec une pipette à 
pointe déliée, puis on essuie avec un linge fin imbibé 
d’alcool. 

En se servant de glycérine, il n’est nullement néces- 
saire de se hâter de clore la lamelle avec le ciment. On a 
tout le temps de réunir un certain nombre d’objets, avant 
de procéder à la fermeture définitive. 
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Dans beaucoup de cas, nous avons trouvé avantageux 
d’ajouter deux gouttes d’acide chlorhydrique par 60 gram- 
mes de glycérine. Les objets injectés au carmin ou au 
bleu de Prusse exigent absolument cette addition , si on 
veut éviter que ces couleurs ne pâlissent ou ne disparais- 
sent tout à fait. I/acide acétique remplit le même but, 
peut-être même est-il préférable. 

Si la glycérine entre dans beaucoup de mélanges, par 
contre on y ajoute aussi différentes substances, afin d’ob- 
tenir, par ce moyen, des fluides composés et très-propres 
à la conservation des objets. 

On peut, par exemple, combiner avec la glycérine la 
gélatine, la gomme arabique, etc. 

Deane recommande le mélange suivant : 120 grammes 
de glycérine, 60 grammes d’eau distillée , et 30 grammes 
de gélatine. On fait d’abord dissoudre la gélatine dans 
l’eau, et on y ajoute ensuite la glycérine. Nous n’avons 
jamais fait usage de glycérine unie au tanin. 

Beale, de son côté, parle avantageusement d’une com- 
binaison de glycérine et de colle. On trempe une partie 
de colle très-pure dans l’eau. Lorsqu’on la trouve suffi- 
samment gonflée, on la place dans un vase en verre et on 
la dissout au bain-marie. On ajoute à cette solution partie 
égale de glycérine, et on filtre le tout dans une flanelle. 
Ce mélange se conserve très-bien ; on ne le chauffe que 
faiblement avant de s’en servir. 

Farrants emploie un mélangé bien autrement compli- 
qué, qui consiste en parties égales de gomme arabique, 
de glycérine et d’une solution aqueuse et saturée d’acide 
arsénieux. On se sert de ce mélange de la même manière 
que du baume de Canada. Mais si la glycérine est regar- 
dée, de nos jours, comme le fluide conservateur le plus 
important, si elle répond à tous les besoins dans le plus 
grand nombre de cas où il s’agit de conserver des parties 
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animales, ne croyez pas, cependant, pouvoir tout conser- 
ver avec succès dans la glycérine. Des parties fraîches, 
•délicates, riches en eau, telles que des globules sanguins, 
des cellules ganglionnaires, perdent bien vite une portion 
de l’eau qu’ils contiennent et sont défigurées. La grande 
puissance de réfraction de la glycérine , qui paraît être si 
précieuse pour les tissus solides , constitue un véritable 
inconvénient pour les parties transparentes. 

Outre la glycérine , une foule de liquides ont été es- 
sayés et recommandés comme moyens de conservation; 
on pourra en faire usage dans quelques cas particuliers. 
Toutefois , il est prudent de n’avoir pas dans ces recom- 
mandations une confiance absolue. Il sera bon, au con- 
traire , de les éprouver en plaçant une série d’objets dans 
les liquides de composition différente , afin de ne conser- 
ver, en définitive , que les meilleurs. 

Le liquide qui porte le nom de Goadby ( the conserving 
liquor des Anglais), jouit d’une certaine réputation. 

Il consiste en : 

Sel de cuisine. . . . 120 grammes, 


Alun 60 — 

Sublimé 20 centigrammes, 


Eau bouillante ... 2 ‘/$ litres. 

Cette composition, qui a rapporté à son auteur des 
sommes considérables , n’est nullement propre à conser- 
ver des objets transparente, parce que la préparation s’as- 
sombrit peu à peu, et devient bientôt hors d’usage. Par 
contre, nous avons vu des pièces injectées opaques, pro- 
venant d’Angleterre, et conservées dans le liquide dont il 
vient d’être question, qui ne laissent rien à désirer. 

Valentin a pu s’assurer, il n’y a pas longtemps, que les 
tissus des animaux marins se maintiennent très - bien 
dans le fluide de Goadby. On doit à ce liquide les belles 
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conservations d’acalèphes à aspect vitré et d’autres zoo- 
pliytes qu’on voit dans les cabinets d’histoire naturelle 
d’Angleterre. 

Des modifications ont été apportées à ce mélange dans 
les liqueurs conservatrices proposées par Pacini. Celles-ci 
contiennent également du sublimé, du sel de cuisine ou 
de l’acide acétique, mais ne renferment point d’alun; par 
contre, on y ajoute de la glycérine. Ces liquides, au 
nombre de deux, sont incomparablement plus utiles et 
méritent de fixer l’attention. 

En voici les formules : 

Premier mélange. 

Sublimé 1 partie. 

Chlorure de sodium .... 2 parties. 

Glycérine (25° Beaumé) . . 13 — 

Eau distillée . 113 — 

On laisse ce mélange au repos, au moins pendant deux 
mois. Au bout de ce temps, on en prend, pour l’usage, 
1 partie qu’on mêle à 3 parties d’eau distillée, et on filtre 
au papier. 

Les globules de sang s’y conservent très-bien, comme 
nous avons pu nous en convaincre personnellement. D’a- 
près Pacini, ce même liquide conserve, à un égal degré, 
les nerfs, les ganglions, la rétine, les cellules cancé- 
reuses et, en général, tous les tissus délicats. 

Deuxième mélange. 

Sublimé : 1 partie. 

Acide acétique 2 parties. 

Glycérine (25° Beaumé) . . 43 — 

Eau distillée 215 — 

On emploie ce deuxième mélange exactement comme 
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le premier. Il détruit les globules rouges du sang, mais 
conserve intacts les globules blancs. 

Voici encore , d’après Gornil, les modifications qu’on a 
fait subir à ces liquides dans l’institut pathologique de 


Berlin. 




l. 


2. 


Sublimé 

. . . 1 

Sublimé 

... I 

Chlorure de sodium. . . 

. . . 2 

Chlorure do sodium. . . 

... 2 

Eau 

. . . 100 

Eau 

... 200 

3. 


4. 


Sublimé 

. . . 1 

Sublimé 

... 1 

Chlorure de sodium . . . 

. . . 1 

Eau 

... 300 

Eau 

. . . 300 



5. 


6. 


Sublimé 

. . . 1 

Sublimé 

... 1 

Acide acétique 

. . . 1 

Acide acétique 

... 3 

Eau 

. . . 300 

Eau 

... 300 

7. 


8. 


Sublimé 

. . . 1 

Sublimé 

... 1 

Acide acétique 

. . . 5 

Acide phosphorique . . 

... 1 

Eau 

. . . 300 

Eau 

... 30 


Le mélange n° 1 sert à conserver les tissus richement 
pourvus de vaisseaux sanguins des animaux à sang chaud; 
le n° 2, à conserver ces mômes parties chez les animaux 
à sang froid; le n° 3 convient aux globules purulents et 
autres produits analogues; le n° 4, aux globules du sang; 
le n° 5 est destiné aux cellules épithéliales, au tissu cel- 
lulaire, aux globules de pus, lorsqu’on désire voir aussi 
le noyau des cellules; on fait usage du n° 5 pour conserver 
des tissus ligamenteux, des muscles et des nerfs; le n° 7 
est approprié aux glandes, et le n° 8 au tissu cartilagineux. 

Les solutions très-affaiblies de sublimé , employées 
comme moyen de conservation, rendent, en effet, d’ex- 
cellents services; cependant il sera bon de s’assurer 
chaque fois du degré de concentration , ce qui oblige à 
faire des essais avec des solutions de force différente. 
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Harting recommande des solutions de 1 partie de sublimé 
dans 200 à 500 parties d’eau distillée. Il déclare n’avoir 
réussi à conserver les globules de sang que dans ce genre 
de liquide. Les globules sanguins de l’homme et des mam- 
mifères exigent une solution de ‘/ M0 de sublimé ; ceux des 
oiseaux, */soo ï ceux des grenouilles, '/ 400 . Nos propres ex- 
périences justifient l’emploi de cette méthode. Les qua- 
lités qu’il trouve à ces solutions pour conserver des frag- 
ments de cerveau, de moelle épinière et la rétine, nous 
paraissent moins bien justifiées; par contre, elles convien- 
nent aux cartilages, aux muscles et au cristallin. Toutes 
les solutions de sublimé ont l’inconvénient d’assombrir les 
objets. , 

Acide chrômique et bichromate de potasse. 

« 

Les solutions d’acide chrômique et de bichromate de 
potasse, même très-faibles, fournissent de bonnes liqueurs 
conservatrices; on y ajoutera de la glycérine suivant les 
circonstances. Le mélange de 1 partie de glycérine et de 
1 partie du liquide de Müller pour les yeux, paraît être 
d’un excellent usage. Ce liquide, même pur, est très- 
propre à la conservation des tissus d’une grande délica- 
tesse ; on y garde intactes, par exemple , pendant des mois 
entiers, des cellules épithéliales à cils vibratiles. 

La solution de chlorure de chaux est la liqueur conser- 
vatrice de prédilection des botanistes. Cette solution paraît 
être moins favorable aux tissus animaux. Harting fait 
grand cas d’une solution saturée de sel pur de cuisine, ou 
de cette même solution étendue de 4 à 8 fois autant 
d’eau. Des objets tels que des os , des dents, des coupes de 
cheveux, passent pour s’y être très-bien conservés. Nous 
devons avouer que, d’après nos propres expériences, peu 
nombreuses à la vérité, les solutions de chlorure de chaux 
ne nous ont offert que des résultats fort médiocres. 
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Harting indique la solution de partie de carbonate 
de potasse dans 200 à 500 parties d’eau distillée, comme 
constituant lé meilleur moyen de conservation des fibres 
nerveuses. Nous ne possédons aucune donnée sur cette 
solution. 

L’arséniate de potasse, dilué dans 160 parties d’eau, 
doit avoir, d’après ce savant, les mômes effets sur les 
fibres nerveuses. 


Solution aqueuse de créosote. 

Harting a trouvé, par une suite d’expériences, qu’une 
solution de créosote obtenue par voie de distillation, ou 
bien qu’une solution filtrée et saturée de créosote, dans 
un mélange de 1 partie d’alcool à 32° et de 20 parties 
d’eau, constitue un excellent liquide pour conserver un 
grand nombre d’objets, tels que muscles, parties ligamen- 
teuses, tendons, cartilages, os privés de leur substance 
calcaire, dent; on peut également y garder la cristalline. 

Acide arsenieux. 

On mêle cet acide en assez grande quantité à de l’eau 
qu’on fait bouillir; après l’avoir laissée refroidir, on filtre 
et on y ajoute trois fois autant d'eau. Ce mélange produit 
les mêmes effets que la solution de créosote et sert, de 
plus, à conserver les cellules graisseuses (Harting). 

Alcool méthylique. 

L’alcool méthylique, très-élendu d’eau 1 : 10, a été fort 
recommandé par Queckett. Si ce liquide devenait trouble, 
au bout de quelques jours, il faudrait le filtrer. Cet alcool, 
ainsi que l’acide acétique, donne aux préparations, après 
quelque temps, un aspect granuleux. 
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Alcool mëthylique et créosote. 

L’alcool méthylique et la créosote entrent encore comme 
parties constituantes d’un liquide plus compliqué qui nous 
est signalé par Beale : 

Créosote 2 grammes. 

Alcool méthylique . . . 180 — 

Eau distillée 2,000 — 

Craie Quantité suffisante. 

On obtient le liquide de la manière suivante : on mêle 
d’abord l’alcool méthylique à la créosote ; ensuite on ajoute 
la quantité de craie nécessaire pour former une pâte épaisse 
et molle. Cette masse, placée dans un mortier, arrosée 
d’eau en petite quantité au commencement et longuement 
broyée, se trouvera enfin unie au volume d’eau ci-dessus 
indiqué. Après y avoir ajouté quelques petits morceaux de 
camphre , on laisse reposer le tout pendant quinze ou 
vingt jours dans un vase légèrement couvert. On remuera 
de temps en temps ce mélange; ensuite on le filtre et on 
le garde dans une bouteille hermétiquement bouchée. Ce 
liquide est une modification de celui que Thwailes em- 
ploie pour la conservation des desmidiacées. 

Fluide de Topping. 

Il conseille de se servir de 1 partie d’alcool absolu sur 
5 parties d’eau; pour ménager des couleurs délicates, il 
dissout 1 partie d’acétate d’alumine dans 4 parties d’eau 
distillée. Ce dernier mélange , additionné d’une partie 
égale de glycérine, nous a permis de conserver, plus de 
deux ans, des préparations injectées au carmin. 

Liquide de Deane. 

Deane signale comme un excellent fluide conservateur 
des substances animales et végétales , un mélange fait avec 
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180 grammes de gélatine très-pure, 280 grammes de miel, 
un peu d’alcool et quelques gouttes de créosote. Ce mé- 
lange, convenablement chauffé, doit être filtré. 

Pour enfermer les objets très-minces, on peut se servir, 
tout simplement, d’une lame de verre porte-objet et d’une 
lamelle à couvrir. A l’aide d’un pinceau ou d’une tige 
en verre, on place sur le porte-objet une goutte plus ou 
moins grosse de la liqueur conservatrice; puis on prend 
l’objet avec les pointes d’une pince très-fine ou avec une 
aiguille à cataracte, et on le dépose au milieu du liquide 
qui doit le baigner complètement. On applique ensuite par- 
dessus la lamelle dont on humecte la surface inférieure 
au moyen de l’haleine, en procédant, du reste, avec les 
précautions indiquées quand il s’agit du baume de Canada. 
II faut bien se garder d’employer le liquide en trop grande 
quantité, attendu qu’il s’échapperait immédiatement par 
les côtés, ou dépasserait les bords de la lamelle. Enfin on 
enlève le superflu avec une pipette à pointe extrêmement 
fine, ou avec de petites bandes de papier buvard. Dans 
les deux cas, il reste encore à essuyer les traces humides 
à l’aide d’un morceau de linge fin , en prenant surtout la 
précaution de ne pas déranger la lamelle. 

On réussit quelquefois à dissiper, par une légère pres- 
sion, les bulles d’air qui seraient restées dans le liquide. 
Il est également utile de tailler un petit morceau de papier 
à lettre, d’environ 25 millimètres de long, en forme de 
triangle. En insérant sa pointe entre la lamelle et le porte- 
objet, on parvient souvent à entraîner sans peine les bulles 
d’air au dehors. 

Quand on fait usage du baume de Canada comme moyen 
conservateur, la partie essentielle de l’opération est ter- 
minée aussitôt que la lamelle a été heureusement placée 
sur l’objet, attendu que, au fond, on est libre de se passer 
de toute cimentation des bords, quoique, grâce aux pro- 
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cédés déjà indiqués, l’objet puisse être mieux protégé et 
acquérir un aspect plus agréable; mais ceci ne saurait 
avoir lieu quand il est question de préparations conservées 
à l’état humide. Dans ce cas, il faut absolument cimenter 
les bords de la lamelle. Nous entrerons plus loin dans tous 
les détails nécessaires à cette opération. 

Quand on doit enfermer (et le cas se présente souvent) 
des objets un peu épais, ou bien quand on craint que le 
ciment, en se durcissant, ne presse trop fortement la la- 
melle contre l’objet et ne l’endommage, il faut interposer 
entre la lamelle et la lame quelque chose pour les tenir 
écartées. On se sert alors tout simplement de fil d’argent, 
de bandelettes étroites de papier , d’épaisseur variée , 
placées en face l’une de l’autre, près des bords de la la- 
melle , ou bien encore, on découpe un cercle entier de 
papier. Cependant des bulles d’air pourront facilement 
s’introduire, et il importe que la première couche de ci- 
ment, posée sur toute la circonférence, ne soit ni trop 
liquide, ni trop lente à se durcir; autrement le ciment se 
mêlerait bientôt au fluide qui baigne l’objet, ou encore , 
la couche extérieure, venant à se rétrécir, refoulerait la 
liqueur conservatrice intérieure. 

On a été conduit, en cherchant à perfectionner ce pro- 
cédé, à établir sur le porte-objet une espèce de cadre plat, 
plus ou moins saillant, auquel on a donné le nom de cel- 
lule. On a beaucoup écrit sur la forme des cellules. Les 
meilleures sont les plus simples, et on les préférera, à moins 
qu’on ne recherche un procédé moins coûteux. On peut 
construire des cellules avec la gutta- percha, le caoutchouc 
et le verre. Ces dernières sont supérieures, mais aussi 
plus chères. 

Cellules de gvtla-pcrcha. 

On trouve la gutta-percha dans le commerce sous forme 
de tablettes plus ou moins épaisses. Une bonne tablette 
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doit être unie, homogène et flexible. Si elle est ondulée 
ou fendillée, on lui rendra facilement sa première forme 
en la plongeant dans l'eau bouillante. A l’aide d’une règle 
et d’un couteau, on taille, comme dans du carton, des 
morceaux carrés ou des carrés longs, naturellement un 
peu plus étroits que le porte-objet. 



On se sert d’un emporte-pièce et d’un marteau pour 
obtenir les ouvertures circulaires, ovales ou rectangulaires, 
destinées à recevoir l’objet et son liquide (fig. 58). 

Cellule» de caoutchouc. 

C’est encore dans le commerce qu’on se procure les 
tablettes de caoutchouc. Il sera facile de les coller les unes 
sur les autres, à l’aide de la chaleur et de donner ainsi 
aux cellules la hauteur désirée. 

Cellules de verre. 

Elles sont supérieures aux autres, mais un peu chères, 
quand on les achète toutes faites chez un fabricant. Il en 
existe de diverses espèces qui varient comme élévation 
et comme dimension. Les plus avantageuses ont la forme 
d’un carré, ou d’un carré allongé, percé au milieu, ainsi 
que les cellules de gutta-percha. 

Une hauteur de 15 millimètres, un diamètre d’environ 
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9 à 10 centimètres pour l’ouverture suffiront, dans la plu- 
part dès cas, pour les recherches histologiques. 

Thiersch nous a fait connaître récemment d’excellentes 
cellules en verre provenant d’Angleterre. Ce sont des 
lames porte-objets de plusieurs millimètres d’épaisseur, 
percées d’ouvertures rondes, assez grandes et fermées de 
chaque côté par une lamelle cimentée. Des globes ocu- 
laires de lapins blancs, divisés en deux, injectés avec un 
plein succès, conservant toutes leurs inflexions et placés, 
en cet état, dans le baume de Canada, constituent une 
des plus belles préparations que Thiersch ait jamais faites. 

L’observateur qui ne craint pas la perte de temps peut 
confectionner lui-même les cellules de verre (fig. 59). On 



fait tailler, dans du verre à glace, des bandes de quelques 
millimètres d’épaisseur (ce qu’on pourra exécuter soi- 
même, si on a un peu l’habitude de se servir d’une pointe 
de diamant). Ces bandes seront de deux dimensions diffé- 
rentes : les premières auront 15 à 18 centimètres de lon- 
gueur; les autres, 7 à 10 centimètres seulement. C’est 
avec ces bandes que l’on construit les parois de la cellule. 

Beale qui, selon les habitudes anglaises, fait de ces cel- 
lules une description exacte, ajoute quelques conseils pra- 
tiques. S'il ne s’agit que d’une cellule à bords très-peu 
élevés, on peut facilement employer une lamelle assez 
mince. On la fixe, après l’avoir préalablement chauffée , à 

16 
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l’aide d’une colle dite colle marine, dont nous aurons 
bientôt occasion de parler, sur un anneau en verre, ou 
sur l’ouverture d’une plaque de verre percée. Après cela, 
on fait dans le milieu de la lamelle, avec la pointe d’une 
lime triangulaire , un trou qu’on agrandit en allant jusqu’au 
bord. Aucune fêlure ou fente ne s’étend jamais au delà 
du bord solidement cimenté. On chauffe de nouveau cette 
lamelle, maintenant perforée, et elle se détache aisément. 

On peut, au moyen de la flamme d’une lampe à soufflet, 
ployer une bande de verre et lui donner la forme d’un 
carré à angles obtus, puis en souder les extrémités. Beale 
recommande de se servir de flint. Ce procédé, lorsqu’il 
s’agit de faire des cellules hautes et grandes, paraîtra cer- 
tainement facile à une main exercée. En tout cas, il im- 
porte que les rebords des cellules soient très-bien cimen- 
tés sur le porte-objet. 

Sans doute, on peut aussi se servir de gutta-percha 
chauffée dans de l’eau chaude; puis, après l’avoir parfaite- 
ment bien essuyée, la coller sur la lame de verre; mais 
nous n’avons pas trouvé que ce procédé ait de la durée. 

Si l’on veut imiter l’usage anglais, on cimentera les 
parois des cellules avec la colle marine ou marine ght-e. 

Cette colle consiste en parties égales de gomme-laque 
et de caoutchouc, dissoutes dans de la benzine. (Chaque 
matière doit être dissoute, d’abord séparément, puis on 
les mêle à la faveur d’une chaleur légère.) On ajoutera, 
suivant les besoins, de nouvelle benzine à cette colle 
marine; on peut également recourir à l’éther et à une 
solution de potasse pour la délayer et l’étendre. Queckett 
nous apprend que la glue marine du commerce la plus 
convenable pour l’objet qui nous occupe porte la marque 
G. K. 4. 

Voici comment on cimente avec cette colle : on chauffe le 
porte-objet en le plaçant sur une plaque métallique chaude. 
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(Les Anglais se servent d’une petite table en tôle, à quatre 
pieds, avec une lampe à esprit-de-vin placée dessous.) 

On dépose un peu de glue sur le porte-objet; elle fond 
promptement ; on l’étend sur toutes les parties destinées à 
recevoir la cellule; puis on enfonce celle-ci dans le ciment 
à l’aide d’une forte pression; on retire le tout de dessus 
la plaque de tôle et on laisse refroidir. On enlèvera plus 
tard, avec la lame d’un couteau, l’excédant de colle qui 
pourrait s’être répandu sur les parties libres de la lame. 
Une solution légère de. potasse sert à nettoyer les cellules. 

Pour cimenter les cellules en caoutchouc, on emploie, 
d’après Harting, le mélange suivant: On mêle 1 partie de 
gutta-percha coupée en petits morceaux dans 15 parties 
d’essence de térébenthine, et on dissout à une chaleur 
modérée, en remuant sans interruption. On filtre alors 
dans une flanelle et on ajoute 1 partie de gomme-laque 
qui se dissout également à une chaleur modérée; il faut 
remuer sans cesse. On continue à chauffer jusqu’au mo- 
ment où une goutte versée sur une plaque de verre paraît 
se durcir. Arrivée à cette consistance, la solution forme 
un ciment bon à employer. Plus tard, il faudra y ajouter, 
quand on voudra s’en servir, un peu d’essence de téré- 
benthine avant de le chauffer. 

Pour fixer une cellule en caoutchouc, on commence 
parla présenter au-dessous et au milieu du porte-objet; 
on étend alors, avec un pinceau, sur la face supérieure 
de la lame et à la place indiquée, le mastic préalablement 
chauffé. Cela fait, on retire la cellule de caoutchouc, et, 
tout en entretenant la chaleur, on la fixe dans le ciment 
dont on a recouvert le porte-objet. On ôte le tout et on 
laisse refroidir sur une tablette. Le ciment fait avec de la 
gutta-percha, d’après les indications de Harting, sert 
également à fixer les cellules en verre et à consolider les 
quatre bandes de verre employées pour les construire. 
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Il est un autre mastic qu’on peut employer aux mêmes 
usages. On dissout 1 partie de caoutchouc dans 64 parties 
de chloroforme ; on y ajoute 16 parties de mastic sec pul- 
vérisé. A l’aide d’un pinceau, on étend à froid une couche 
légère de ciment sur la lame inférieure en verre et on y 
fixe la cellule préalablement chauffée. 

Quelle que soit la méthode adoptée, il sera prudent de 
faire adhérer soigneusement la cellule avec le ciment, afin 
d’éviter toute fissure et toute introduction d’air. 

On devrait toujours donner aux rebords des cellules de 
verre une surface rugueuse. La rugosité s’obtient facile- 
ment en les frottant avec de l’émeri sur une pierre à re- 
passer. 

On a également parlé de cellules en feuilles d’étain; 
notre expérience ne nous a rien appris sur ce procédé. 
Mais il est possible de se servir tout simplement de cer- 
tains ciments pour construire des parois de cellules très- 
convenables, quand les objets ont fort peu d’épaisseur. 
Le bitume de Judée est propre à cet usage ; cependant 
nous ne lui accordons aucune préférence. Nous considé- 
rons comme bien supérieur le ciment blanc à cellules, 
composé par M. Ziegler, peintre à Francfort (Friedberger- 
gasse, 23). On en dépose sur le porte-objet; on y plonge 
immédiatement les rebords d’une cellule, qu’elle soit de 
forme carrée, allongée ou ronde, et on laisse durcir. 

Lorsque la cellule est remplie de la liqueur conserva- 
trice et qu’on y a introduit l’objet , on ajuste (fig. 60) 
suivant la manière ordinaire, après s’être convaincu de 
l’absence de toute bulle d’air, la lamelle sur laquelle on a 
fait passer son haleine. (La lamelle doit constamment être 
un peu plus petite que la cellule , de manière à ne pas 
dépasser ni atteindre ses bords extérieurs. ) On enlève 
ensuite, avec une extrême précaution, le liquide superflu 
qui pourrait s’échapper de la cellule, attendu que, en 
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agissant autrement, on s’exposerait à voir s’introduire 
subitement des bulles d’air. 

Après cela, on cimente le couvre-objet. Cette opéra- 
tion doit se faire immédiatement, à moins que la liqueur 
conservatrice 
ne consiste 
eu glycérine 
ou dn une 
solution de 

Chlorure de Fig. oo. Pose du couvre-objet. 

chaux. Dans 

ces deux derniers cas, on est libre d’opérer plus len- 
tement. 

Le nombre des ciments usités est considérable, et l’on 
peut certainement obtenir une occlusion parfaite avec 
différentes espèces qui se valent en qualité et qui offrent 
une même sécurité. 

On emploie, surtout de nos jours, le vernis au bitume 
de Judée ( Brunswick blaclc, noir de Brunswick). Il se 
compose d’une solution d’asphalte dans l’huile de lin et 
l’essence de térében- 
thine. On en trouve de 
différentes sortes dans 
le commerce. 

Le bitume de Judée 
de bonne qualité doit 
être transparent et avoir 
l’aspect d’un noir ho- 
mogène. On applique 

le vernis, comme les F4g. 61. Manière de tracer une bordure 
1 de bitume de Judée. 

autres ciments, avec un 

pinceau, tout autour du couvre-objet; on fait en sorte que 
la lamelle et la lame reçoivent en même temps une couche 
de bitume (fig. Gl). Avec un peu d’habitude, on arrive 
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promptement à bien connaître la quantité nécessaire et à 
tracer une belle bordure. 

Si, en vieillissant, le bitume devenait trop épais, on le 
délayerait dans de l’essence de térébenthine. Mais, abstrac- 
tion faite du peu de propreté de la manipulation , cette so- 
lution a un inconvénient marqué , c’est sa tendance à se 
gercer, à éclater par la suite et à occasionner, en se res- 
serrant, au bout de quelques semaines ou de plusieurs 
mois, la sortie d’une partie du liquide conservateur. Aussi 
conseille-t-on de donner, à peu près tous les six mois, 
une nouvelle couche de vernis. Il est vrai qu’on l’améliore 
en ajoutant un peu de solution de caoutchouc à la téré- 
benthine. 

Cet inconvénient, qui se reproduit fréquemment, nous 
a fait renoncer presque entièrement au bitume de Judée; 
et s’il nous arrive encore de l’employer, c’est uniquement 
dans le cas où l’on place des bandelettes de papier entre 
la lamelle et le porte-objet. Nous préférons alors le vernis 
un peu épais, pour enfermer et recouvrir l’objet; puis, au 
bout de quelques jours, nous appliquons un autre ciment 
autour des parties extérieures. 

Quand les objets conservés dans la glycérine sont très- 
• minces, nous recommanderons, si on veut recourir au 
procédé de tracer la cellule directement sur le porte-objet, 
une mixtion excellente, très-propre, inventée en Angle- 
terre et connue sous le nom de Gold-size. Elle est le produit 
de mélanges assez compliqués. Beale nous indique la ma- 
nière de la préparer : on fait bouillir, pendant trois heures, 
25 parties d’huile de lin, 1 partie de minium et autant de 
terre d’ombre. On décante la portion du liquide qui est 
claire, puis on y ajoute lentement et peu à peu, partie 
égale de céruse et d’ocre jaune parfaitement broyés, en 
remuant le mélange sans interruption. On fait bouillir de 
» nouveau , on décante et on enferme la mixtion dans une 
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bouteille. On s’en sert avec un pinceau, et, au bout de 
quelques heures, on peut donuer une nouvelle couche. 
Les préparations où entre cette mixtion, seront laissées 
au repos pendant quelque temps avant d’être définitive- 
ment cimentées. Cette dernière opération réussira du pre- 
mier coup d’une manière certaine et très- satisfaisante à 
l’aide du ciment blanc de Ziegler. Ce ciment , perfectionné 
par M. Meyer, propriétaire de la pharmacie du Cerf, à 
Francfort, a l’aspect d’une matière un peu épaisse; mais 
il est facile de le rendre fluide à volonté, en y ajoutant de 
l’essence de térébenthine, à une chaleur modérée. Une 
couche très-mince, déposée au pinceau, suffît aux prépa- 
rations conservées dans la glycérine. On applique ordi- 
nairement une couche plus épaisse, en forme de bordure, 
autour de la lamelle, bordure qui sert à protéger cette 
dernière sans nuire au bon aspect de l’objet. 

Le ciment blanc sèche, en général, très-lentement, 
aussi est-il susceptible de s’affaisser sous une pression, 
même après des mois entiers. Ou se gardera donc bien 
de superposer les préparations où on l’emploie, et l’on 
évitera tout ce qui pourrait déterminer des adhérences. 
Mais cette mixtion, une fois solidifiée, n’est jamais sujette 
aux gerçures, aux éclats, ni à la formation de fentes ou 
de trous. Au bout de quelques jours, on peut déjà enle- 
ver, avec la lame d’un couteau, les bavures qui se trou- 
vent en dehors des parties cimentées. Quant au ciment 
qui se serait trop étendu sur la face extérieure de la la- 
melle, on attendra plusieurs mois avant d’y toucher. On 
se sert de l’essence de térébenthine pour nettoyer les 
pinceaux et les lames de verre. 

Schacht a recommandé le vernis noir ( Maskenlack des 
Allemands) qui a la propriété de sécher vite, pour cimen- 
ter les préparations baignant dans les liquides : il signale 
ce même vernis comme également propre à entourer les 


Digitized by Google 



248 


CHAPITRE X. 


objets conservés dans le baume de Canada ou dans la 
gomme-copal (Fabrique de laques de Beseler, à Berlin, 
Schützenstrasse, 66). Le vernis dont Schaeht s’est servi 
porte le chiffre 3. 

Nous parlerons encore d’une dernière manière d’entou- 
rer les objets placés dans le baume, manière dont nous 
avons déjà fait mention. Nous la devons à une communi- 
cation tout amicale de Thierseh. 

Quand des objets ont été enfermés dans du baume de 
Canada pur ou chloroformé, pendant des jours, des se- 
maines et même des mois, on les entoure (comme nous 
l’avons indiqué ci-dessus pour le bitume de Judée, 
fig. 61) d’une bordure de solution de baume dans le chlo- 
roforme. Plus tard, mais jamais avant deux ou trois 
jours, on applique une dernière couche. Cette couche 
consiste en un vernis coloré et épais de gomme-laque. On 
trouve ce vernis, préparé à l’esprit-de-vin, dans toutes 
les grandes maisons de drogueries. On le laisse soigneu- 
sement s’évaporer jusqu’à consistance d’un mucilage peu 
épais; puis on le colore dans l’alcool absolu avec une so- 
lution concentrée et filtrée de bleu d’aniline ou de gomme- 
gutte. On ajoute, enfin, environ 125 centigrammes d’huile 
de ricin par 30 grammes du mélange ci-dessus décrit; on 
laisse encore un peu s’évaporer, et on conserve le tout 
dans un vase parfaitement bien fermé. Si la concentra- 
tion devient, par la suite, un peu trop forte, quelques 
gouttes d’alcool absolu suffiront pour y remédier. 

On couche de ce vernis, avec un pinceau, sur les bor- 
dures de baume de Canada. Il durcit au bout de quelques 
heures, et clôt d’une façon aussi belle qu’hermétique les 
objets conservés au moyen de substances résineuses. Les 
préparations dans les liquides, entourées de gold-size 
anglais , peuvent très-bien subir cette dernière opération 
en employant le vernis de gomme-laque coloré en bleu. 
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La forme et la grandeur des porte-objets contribuent 
beaucoup à la beauté d’une collection de préparations. 
Une dimension bien entendue rend, tout d’abord, la con- 
servation d’un objet commode et en facilite le transport 
en cas de besoin. 

La lame de verre ne doit pas être trop petite, afin de 
' laisser assez de place pour y coller, aux deux extrémités , 
une étiquette : la première porte l’indication de l’objet, et 
l’autre reçoit des observations particulières, telles que le 
numéro de la collection , etc. Il serait même bon de pou- 
voir y placer un indicateur*, si les circonstances l’exi- 
geaient. 

Une lame de verre d’une bonne dimension recevra, 
suivant les circonstances, des objets d’un assez gros vo- 
lume, tels que des portions d’os d’une certaine dimen- 
sion, des préparations injectées plus considérables, sans 
qu’il soit nécessaire de recourir à des lames d’une autre 
forme dans des cas particuliers. Nous avons adopté défi- 
nitivement les dimensions des porte-objets anglais, qui ont 
72 millimètres de longueur sur 24 de largeur (flg. 62). 


l. On a propose différentes sortes d'indicateurs pour arriver à trouver 
promptement certaines parties extrêmement petites d’une préparation. On 
fait lithographier des divisions très-fines sur d’étroites bandelettes do pa- 
pier. On en colle une dans le sens de la largeur, puis une autre dans celui 
de la hauteur de la lamelle (par exemple à droite et en dessous, fig. 62). Une 
petite plaque métallique à angles droits, ou, mieux encore, une petite 
équerre formée de deux bandelettes en cuivre, qui se réunissent sous un 
angle de 90 », sert à désigner le point qu’on se propose de trouver. On note 
préalablement toutes les parties importantes sur l’objet, et en y appliquant 
la plaque métallique ou l’équerre, on arrive facilement à les rencontrer. Le 
meilleur moyen, et en môme temps le plus simple pour obtenir ce résultat, 
est celui proposé par Hoffmann. On trace une croix de chaque côté de l’ou- 
verture de la platine du microscope ; l’une est verticale (-t-), l’autre inclinée 
(x). Quand on aperçoit au centre du champ visuel une partie de l’objet digne 
de remarque, on trace à l’encre, sur la lame de verre, deux croix sem- 
blables A celles de la platine. Dans la suite, on i\’a plus qu’à mettre ces 
croix l’une sur l’autre pour retrouver aussitôt le point cherché. 
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CHAPITRE X. 


Les préparations de la maison Bourgogne, à Paris, ont 
également cette forme à la fois belle et commode. Il n’est 
nullement nécessaire d’avoir de plus grandes lames do 
verre, elles seraient d’ailleurs trop massives. Il faut éga- 



lement éviter d’en employer de plus petites. La forme des 
lames de Giessen (48 millimètres de longueur sur 28 de 
largeur) est disgracieuse et beaucoup moins commode 
que la forme anglaise. 

Lorsqu’on veut conserver ou envoyer des préparations 
microscopiques sans perdre trop de place et en les dispo- 
sant par couches l’une sur l’autre, et il est bon d’y adap- 
ter des supports préservatifs , tels que des bandelettes de 
verre, cimentées au travers de la lame et latéralement à 
l’objet. Il est nécessaire que ces bandelettes soient plus 
hautes que la lamelle. Cette disposition, quoique pra- 
tique, a toujours l’inconvénient de diminuer l’espace des- 
tiné aux étiquettes. 

Pour conserver et classer les préparations , on a re- 
cours à de petites boîtes en bois ou en carton, garnies, 
sur les côtés, de supports de bois à rainures. Comme ces 
derniers sont placés verticalement, et qu’il peut se faire 
que le ciment ou la matière quelconque entourant l’objet, 
n’ait pas encore acquis un durcissement convenable, on 
court le risque d’un déplacement de celui-ci; on donnera 
donc la préférence aux boîtes qui ne se posent pas à plat, 


Digitized by Go 



PRÉPARATIONS MICROSCOPIQUES , ETC. 251 

mais gui se tiennent verticalement. On peut également 
faire usage de tablettes de bois ou de carton, à bords très- 
bas, ainsi que de tiroirs glissant comme ceux d'une com- 
mode, ou qui, superposés dans une caisse, s’enlèvent à 
l’aide d’un ruban attaché aux extrémités. Cette manière 
de disposer les objets permet d’en placer de différentes 
dimensions, d’éviter l’inclinaison, mais n’est nullement 
propre au transport. 

Comme pour toutes les collections susceptibles d’un 
accroissement considérable, il faut de l’ordre et une sur- 
veillance continuelle. 

En général , les savants qui font un grand usage du 
microscope, possèdent des collections particulières; il en 
est de même des sociétés microscopiques de l’Allemagne, 
telles que celles de Francfort, de Giessen et de Londres 
(the Microscopical Society). 

Parmi les collections privées, nous mentionnerons la 
célèbre collection de Hyrtl, à Vienne (objets injectés); 
celles de Kolliker, à Würzbourg; de Gerlach et de 
Thiersch à Erlangen; de Welcker, à Halle; de Leuckart, 
à Giessen; enfin, celle de Schultze, à Bonn. En Hollande, 
nous trouvons la collection de Harting; à Londres, celles 
de Carpenter, de Beale, de L. Clarke, etc. Nous avons 
aussi à signaler la collection du collège of Surgeons, et 
celle de Williamson de Manchester. Parmi les collections 
existant en Suisse, nous rappellerons celles de His, à 
Bâle; de Rappard, à Wabern près Berne; de Billroth, de 
Goll, et la nôtre, ainsi que la collection formée par nous, 
à l’institut anatomique de Zurich. 

On peut se procurer des préparations toutes faites chez 
Hyrtl, à Vienne; à l’institut microscopique à Wabern, 
près Berne; ou bien chez Schæffer et Budenberg, à Mag- 
debourg; à Paris, chez Bourgogne, rue de Rennes, 9; à 
Londres, chez Smith et Beck, ainsi que chez Topping, 
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New-Winchester-street, 4, Penton ville; chez Pillischer, 
New-Bond-street, 88, etc. On trouve aussi des prépara- 
tions injectées, faites par nous-méme, dans la maison 
déjà mentionnée de Schaeffer et Budenberg, à Magde- 
bourg; et, à Zurich, chez M. Th. Ernst, opticien. 
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NOTE 


sur les objectifs à immersion et à correction. 


En terminant la traduction de la première partie de 
l’ouvrage du docteur Frey, nous croyons qu’il ne sera pas 
sans intérêt, pour ceux qui débutent dans la carrière des 
observations microscopiques, de trouver ici quelques re- 
marques sur les perfectionnements apportés depuis peu 
d’années seulement à la construction des objectifs. Cette 
partie du microscope étant de beaucoup la plus importante, 
on ne saurait trop insister sur sa structure, ses effets et la 
manière d’en tirer le plus d’utilité possible. 

Les perfectionnements remarquables dont nous venons 
de parler consistent surtout dans l’emploi de Y immersion 
et de la correction. Nous allons examiner séparément les 
avantages de ces deux moyens contribuant d’une façon si 
puissante à la netteté de l’image et à la force de pénétra- 
tion. 

Lorsqu’on est obligé de recourir à des objectifs ordi- 
naires d’un fort grossissement, on se trouve fréquemment 
gêné dans le cours des recherches par les inconvénients 
suivants : 

1° Le manque de foyer. Le peu de distance qui existe 
forcément entre la lentille finale de l’objectif et l’objet, 
impose l’obligation de n’employer, pour couvrir ce der- 
nier, que des lamelles de verre extrêmement minces, très- 
fragiles et difficiles à manier. 

2° L’obscurité du champ. En effet, les rayons, ne péné- 
trant dans la lentille finale que sous de grandes incidences, 
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subissent des réflexions fort considérables, d’où il résulte 
que la quantité de lumière, qui concourt définitivement à 
la formation de l’image, se trouve fortement réduite et ne 
donne qu’un champ relativement peu lumineux. 

3° L’absence de netteté. L’indice de réfraction de l’air est 
très-différent de celui du verre; aussi, parmi les rayons 
qui entrent dans l’objectif sous de fortes incidences, beau- 
coup sont rejetés en dehors des lentilles par la réflexion , 
tandis que les autres, déviés moins régulièrement, n’ajou- 
tent que peu d’éléments efficaces à la précision de l’image. 
Il est vrai qu’en augmentant l’amplification, on voit mieux 
certains détails de l’objet et qu’on se rend plus facilement 
compte de sa structure; mais, néanmoins, la netteté de 
la vision ne se trouve nullement en rapport avec le gros- 
sissement employé. 

Ces inconvénients sont en partie détruits par le procédé 
de l’immersion. Voici en quoi il consiste. 

On remplace la couche d’air qui sépare habituellement 
l’objet de la face extérieure de la dernière lentille, par une 
couche d’eau dont l’indice de réfraction diffère peu de 
celui du verre. Les réflexions, même sous de très-grandes 
incidences, sont insensibles, si on les compare à celles 
qui se manifestent à l’entrée des rayons aériens dans ,1e 
vêrre, parce que la quantité de lumière efficace et con- 
courant à une belle formation de l’image, se trouve consi- 
dérablement augmentée. Ceci est un avantage réel, équiva- 
lant à une amplification de l’angle d’ouverture qui, comme 
on le sait, améliore d’une façon très -notable la netteté 
de la vision microscopique. En outre, ces mêmes rayons, 
à incidence oblique, ne subissant, par la réfraction, qu’une 
déviation très-faible et, par conséquent, bien plus régu- 
lière, contribuent puissamment à la formation de l’image. 
En un mot, la lumière abondante qui pénètre dans l’ob- 
jectif à immersion, sous des conditions de réfraction les 
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plus favorables, illumine la représentation de l’objet aussi 
bien que possible et fait ressortir , avec une extrême pré- 
cision, des détails que l’on soupçonnait à peine en se ser- 
vant d’objectifs ordinaires. 

La clarté de l’image, la force de pénétration ne sont 
pas les seuls avantages, d’une haute importance, que pos- 
sèdent les objectifs à immersion. A ces qualités, il faut 
ajouter encore, même dans l’emploi des plus forts gros- 
sissements, la longueur du foyer, c’est-à-dire la grande 
distance existant entre l’objet et la lentille finale, distance 
qui permet d’employer des lamelles à couvrir d’une épais- 
seur ordinaire. 

Quant à la manière de se servir des objectifs à immer- 
sion, rien n’est plus simple en observant les légères pré- 
cautions suivantes. 

L’eau doit être pure, limpide, privée des petites bulles 
d’air ou de gaz qui s’échappent très-souvent de celle pro- 
venant d’une source. L’eau distillée est la meilleure de 
toutes ; mais on pourra néanmoins très-bien recourir aux 
eaux de pluie et de rivière, car l’eau distillée ne l’em- 
porte sur les autres que parce qu’elle ne contient aucun 
sel qui puisse, en séchant, former un dépôt sur la surface 
externe de la lentille finale, dans le cas où l’on négligerait 
de l’essuyer pendant qu’elle est encore humide. Il importe 
d’éviter la formation de cette croûte saline, car elle est 
quelquefois très-difficile à enlever et peut détériorer la 
surface du verre. En ayant soin de ne pas la laisser com- 
plètement évaporer, on emploiera sans inconvénient l’eau 
de rivière filtrée , car la petite quantité de sels qu’elle tient 
en dissolution n’a aucune influence sur la précision de 
l’image. 

C’est à l’aide d’une petite baguette de verre ou d’une 
plume taillée en cure-dents que l’on dépose une goutte 
d’eau sur la lentille finale de l’objectif, préalablement 
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bien essuyée avec un linge fin et doux. Cette goutte s’at- 
tache facilement au verre et doit le couvrir entièrement, 
sinon, ce serait une preuve qu’il n’est pas suffisamment 
essuyé. On fait également tomber une autre goutte sur le 
couvre-objet bien essuyé ; on abaisse lentement le tube 
du microscope jusqu’à ce que les deux gouttes d’eau se 
confondent et constituent une couche unique. L’opération 
est terminée et il ne reste plus qu’à mettre au point sui- 
vant les procédés ordinaires. 

Parlons maintenant des objectifs à correction. 

L’image formée au foyer d’un microscope est d’autant 
plus parfaite que tous les rayons émanés de l’objet, après 
avoir subi des changements de direction en traversant les 
lentilles de l’objectif, se coupent le plus exactement pos- 
sible en un seul et même point. 

La lame mince qui sert à couvrir l’objet joue un rôle 
important dans la marche des rayons. Son action est plus 
sensible suivant qu’elle est plus épaisse et que les rayons 
qui la traversent prennent des directions plus obliques. 
Quand l’angle d’ouverture d’un objectif est petit, les 
rayons efficaces traversent la lame de verre avec de fai- 
bles obliquités, et les différences d’épaisseur de cette der- 
nière n’influent que d’une façon peu appréciable sur la 
précision de l’image. Mais il n’en est pas ainsi pour les 
objectifs de nouvelle construction qui possèdent des angles 
d’ouverture très-considérables. 

L’image n’est vraiment pure qu’avec une lamelle d’une 
épaisseur déterminée, c’est-à-dire avec une lamelle en 
tout semblable à celle qui a servi à régler l’objectif. Aus- 
sitôt qu’on s’écarte le moins du monde de cette condition, 
l’image perd de sa vigueur et de sa netteté. 

On comprend combien il serait fastidieux de chercher 
et difficile de rencontrer des couvre-objets parfaitement 
identiques. On a trouvé heureusement un mécanisme in- 
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génieux qui évite ces ennuis. En faisant varier la distance 
existant primitivement entre les lentilles de l’objectif, on 
arrive à corriger les mauvais effets résultant des diffé- 
rences d’épaisseur des lamelles couvre-objets. Plus cette 
lamelle est épaisse, plus il faut rapprocher les lentilles 
entre elles, si l’on tient à la beauté de l’image. 

' C’est cette corrélation entre la distance des lentilles et 
l’épaisseur du couvre-objet qui a donné l’idée d’établir 
des objectifs à correction ou à lentilles mobiles et, par 
conséquent, permettant d’employer sans inconvénient des 
couvre-objets d’épaisseurs diverses. 

M. Hartnack construit des objectifs à grand angle d’ou- 
verture avec simple et double correction. Ce dernier sys- 
tème, dont il est l’inventeur, l’emporte de beaucoup sur 
le premier. La simple description des deux mécanismes 
prouvera la vérité de cette assertion. 

Objectif à correction simple. 

Dans ce genre d’objectif à correction, le seul connu 
jusqu’à présent, les deux dernières lentilles (par rapport 
à l’œil regardant à travers l’oculaire) occupent entre elles 
une position invariable 1 . Elles sont fixées dans la partie C, 
figure 1 , faisant corps avec le tube extérieur D. Elles 
peuvent monter ou descendre, en conservant toujours leur 
distance réciproque primitive, le long d’un tube intérieur 
portant la première lentille, à l’aide du collier A muni in- 
térieurement d’un pas de vis. Lorsqu’on fait tourner ce 
collier dans un sens (en vissant ), on rapproche les deux 
dernières lentilles de la première; en lui imprimant un 
mouvement contraire (en dévissant ), on les éloigne. La 


l. Il n’est question ici que des objectifs de M. Hartnack; les autres opti- 
ciens, surtout anglais, ont adopte une disposition différente. Les deux pre- 
mières lentilles sont mobiles, et la dernière resto fixe. 

17 
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languette B limite la course de ces deux genres de rota- 
tion. Lorsqu’elle se trouve au milieu de la fente, l’espace 
vide est le même au-dessus et en dessous, et la correction 
est réglée pour des lamelles couvre- 
objets d’une épaisseur moyenne, soit 
un dixième de millimètre. Quand la 
languette touche le bord inférieur de - 
la fente, les lentilles étant aussi rap- 
prochées que possible, la correction 
convient aux épaisseurs de verre les 
plus fortes que l’objectif puisse sup- 
porter. Il va sans dire que si la lan- 
guette butte contre le bord supérieur 
de la fente, le contraire a lieu. 

Fig !. Objectif * cectoiTîiui Voici maintenant la manière de ré- 

ri'nipk- ou double ; aspect , j a corre ction d’un pareil objectif, 

extérieur. o _ • ji nr» * 

afin d’en obtenir le maximum d eflet 
en étudiant une préparation couverte d’une lamelle dont 
on ignore l’épaisseur. 

La -languette étant placée au milieu de la fente, on 
cherche, dans la préparation soumise à l’examen, une par- 
tie qui offre des détails nombreux et d’une grande finesse. 
On met bien au point; puis on tourne le collier A soit a 
droite, soit à gauche, suivant que l’on suppose que le 
couvre-objet a plus ou moins d’un dixième de millimétré. 
Mais comme le mouvement de rotation a dérangé 1 exac- 
titude de la mise au point, on la rétablit en faisant agir la 
vis du mouvement lent du microscope. Si l’on voit moins 
bien les détails de la partie observée; si, au lieu de gagner 
en finesse, ils prennent de l’épaisseur, .on n’a pas tourné 
le collier dans le sens convenable. Alors on revient sur 
ses pas; on ramène, la languette à sa position moyenne; 
on met l’objet au foyer, comme on l’avait fait en débutant, 
et l’on recommence la série des opérations ci-dcrsus mdi- 
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quées en faisant mouvoir le collier en sens inverse. Si 
l’image paraît sensiblement plus parfaite, on continue à 
tourner le collier de la même façon et à remettre chaque 
fois au point jusqu’au moment où l’image commence à 
perdre de sa netteté. C’est le signe que l’on a dépassé les 
, limites de la correction exigée par l’épaisseur du couvre- 
objet. On revient facilement à la position favorable dont 
on s’était un peu écarté. 

Ces tâtonnements s’exécutent promptement en ne quit- 
tant pas, d’une main, la vis micrométrique du microscope, 
et de l’autre, le collier de l’objectif. 

4 

Objectif à correction double. 

Le changement apporté à la distance qui sépare une 
lentille des deux autres, gardant invariablement leur po- 
sition primitive, ne neutralise qu’approximativement l’in- 
iluence des divers degrés d’épaisseur du couvre-objet, et 
ne produit une correction à peu près suffisante que si les 
limites, entre lesquelles varie cette épaisseur, sont très- 
restreintes. Pour obtenir une correction bien plus parfaite, 
on doit, dans des proportions déterminées et suivant la 
nature de l’objectif, pouvoir changer la distance existant 
entre les trois lentilles dont celui-ci est formé. En consé- 
quence, si on considère une des lentilles comme immo- 
bile, il faut que les deux autres, à l’aide d’un certain 
mécanisme, s’en rapprochent on s’en écartent, mais en 
modifiant en même temps leur position réciproque d’une 
certaine quantité qui est en raison directe de leur force de 
grossissement. 

La figure 2, qui représente une coupe verticale de la 
figure 1, indique, sans qu’il soit besoin d’entrer dans de 
longues explications, la place occupée par les lentilles et . 
le mécanisme d’un objectif à correction double. 
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La manipulation des objectifs à correction simple et à 
correction double est exactement la même. Dans le der- 
nier cas , le 'Collier agit simultanément sur les deux len- 
tilles mobiles et les fait marcher d’une vitesse inégale , 
mais proportionnelle, sans que l’obser- 
vateur ait besoin de s’en occuper. La 
seule différence entre les deux systèmes, 
c’est que , avec la correction double , en 
dévissant l’anneau, on rapproche les len- 
tilles, tandis que, en les vissant, on les 
éloigne. Au surplus, on peut graver sur 
le collier une série de divisions numé- 
rotées de 0 à 9 qui permette de trouver, 
sans tâtonnement, après une première 
constatation, la correction à faire pour 

r ig. a. v/ujcthii m wr* ' x 

verticaie° ubIft ’ cou * >e obtenir la meilleure image d’une prépa- 
ration déterminée. On inscrit ce chiffre 
sur l’étiquette qu’elle porte et l’on évite ainsi de recom- 
mencer de nouveaux essais. 

La correction simple et double s’applique également 
aux objectifs à immersion et à ceux qui ne le sont pas. 
On comprendra qu’elle est infiniment plus nécessaire pour 
ces derniers ; car, avec de forts grossissements , leur foyer 
devient très-court. 
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de Polypiers; Organismes inférieurs; Gisements principaux ; Preuves de l'existence de 
l’homme; llestes d’industrie humaine; Habitations lacustres; Ouvrages en terre de 

l’Amérique du Sord; Fossilisation , 8 fr. 50 

les matières traitées par M. d'Archiac n’ont donc été publiées jusqu'à ce jour dans 
aucun ouvrage de Paléontologie. Cet ouvrage peut doue être considéré comme le 
complément de tous les traités de Paléontologie, il se rattache en outre par la mé- 
thode à l 'histoire des progrès de la Géologie, du même auteur. 

Histoire «les progrès de la Géologie de 1834 A 1860, 

publiée par la Société géologique de France, sous les auspices de M. le Mi- 
nistre de l'instruction publique. Paris, 1847-1860. 8 vol. grand in-8, en 
0 parties. 

Tome I. Cosmogonie et Géogénie. — Physique du globe. — Géogra- 


phie physique. — Terrain moderne » s 

Tomf. II. Première partie. — Terrain quaternaire ou diluvien.. . 5 v 

Tome II. Deuxième partie. — Terrain tertiaire 8 

Tome III. Formation nummulitique. — Roches ignées ou pyrogènes 

des époques quaternaire et tertiaire 8 » 


Voir d'Arcbuc et Hxime : Description des Animaux fossiles du groupe nummulitique 
de l'Inde. 


Tome IV. Formation crétacée, première partie, avec pl 8 » 

Tome V. Formation crétacée, deuxième partie 8 » 

Tome VI. Formation jurassique, première partie, avec pl 10 s 

Tome VII. Formation jurassique, deuxième partie, avec pl 8 » 

, Tome VU I. Formation triasique 8 » 


f 
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ARCBIAC (D* ). Bu Terrain quaternaire et de l’Ancienneté de 
l’Homme. Leçoni professées au Muséum, recueillies et publiées par M. Ec- 
oèïie Trbtat. Paris, 1863. 1 vol. in-8 1 fr. 30 

ET Jules HAIIMK. Description des animaux fossiles du 

groupe nummulitique de l’Inde, précédée d’un résumé géologique 
et d’une monographie des nummulites. Paris, 1853-1854. 2 vol. in-4 avec 

36 planches de fossiles 60 fr. 

Le tome II se vend séparément 30 fr! 

L'ouvrage de MM. d'Archiac et Jules Haime, forme le complément nécessaire du 
tome 111 de V Histoire des progrès de la Géologie. 

Le tome I comprend la Monographie des Nummulites avec" la description des Poly- 
piers et de* Echinodermes de l'Inde. 1 

Le tome II, les Mollusques Bryozoaires, Acéphales, Gastéropodes, Céphalopodes, Anné- 
lidcs elCrusiacés. 

BABO (Baron de. Promenades d’un Maître d’école avec ses 

élèves, ou Entretiens sur des sujets agricoles. 1 vol. in-18. ... 75 c. 

BAII.I.OX (II.). Professeur de botanique à la Faculté de médecine de Paris. 
Guide de l’étudlunt au nouveau jardin botanique de la Faculté de mé- 
decine de Paris. Paris 1865, grand in-8 de 50 p 1 fr. 25. 


BAKBA8TE. De l’état de» forces tirants les maladies et des 

indications qui s’y rapportent. Paris, 1851. 1 vol. in-8 ’ 2 f r . 

— — De l'Homicide et de l'Anthropophagie. Paris, 1856 1 volume 

in-8. (7 50) 5 f r . 

BAUDOT (E.), ancien interne des hôpitaux, etc., Voies d'introduction 
des médicaments. Applications thérapeutiques. Paris, 1866 1 vol 

«n-8 fr! 

BAUMÈS. Précis historique et pratique sur les Diathèses. 
Paris, 1853. 1 vol. in-8. (5) fr! 

Traité des Maladies venteuses. Lettres sur les causes et effets 

de la présence des gaz ou vents dans les voies gastriques, et sur les moyens 
de guérir ou de soulager ces maladies, 2* éd. Paris, 1837. 1 v. in-8 (5). 3 fr. 

Précis théorique et pratique des Maladies vénériennes 

Paris, 1840.2 vol. in-8. (12) f,.’ 

BKRTUIER (P.), médecin en chef de Bicétre. Excursions scienti- 
fiques dans les Asiles d’aliénés. — Première série, comprenant 
les Asiles d’Auxerre, de Lyon, de Grenoble, de Dole, de Chambéry, do 
Saint -Dizier, de Moulins, de Montpellier, de Dijon, de Rodez, de Caen 

d’Avignon, etc., Paris, 1862. 1 vol. in-8 2 fr. 50.’ 

Deuxième série comprenant les asiles de Rouen, de Montauban, de Bon- 

neval, de Toulouse, de la Charité, de Marseille, de Chàlons-sur-Mame, de 
Privas, de Limoges, de Bourges, d’Auch, d’Orléans, d’Alby, de Blois, de Cler- 
mont-Ferrand, de Cadillac, de Bordeaux, etc.; Paris, 1864. in-8 avec une 

carte itinéraire des asiles d'aliénés de la France 2 fr. 50 

Troisième série comprenant las asiles de Clerm ont-sur-Oise, du Mans, 

d’Alençon, d’Angers, de Nantes, de Pont-l’Abbé-Picauville, de Pau, de Saint- 
Venant, de Strasbourg, de Rennes, de Lille, de Leyine, de Niort, de Mayenne 
d'ArmentièreSjde Nancy, du Puy,de Napoléon-Vendée, de Bourg. Paris, 1865.’ 

1 vol. in-8 2 fr. 50 

Médecine mentnle. 

Premièhe étude. — De l’Isolement. 1857. Brocb. in-8. ... 1 fr. 50 
Deuxième étude. — Des Causes. Paris, 1860. 1 vol. in-8. ... 4 fr. 

De l’Imitation, au point de vue médico-philosophique. Paris 1861 

1 vol. in-8 75 c. 
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BLKT1IIERP.) Delà Folie dlathésique. Paris, 1859. In-8. 1 fr. 50 
Erreurs relatives à la Folie. Paris, 1865. In-8 75 c. 

BOUCHARD, interne lauréat des Hôpitaux de Paris, délégué parla Société 
de médecine de Lyon à Saint-Gemmes (Maine-et-Loire) et dans les Landes. 
Recherches nouvelle» sur In Pellagre. Paris, 1862. 1 vol. in-8 de 

400 pages 6 fr. 

Ouvrage couronné par les Sociétés de médecine de Lyon et Strasbourg (prix de 
£i00 fr.), et honoré d’un encouragement de 1,000 fr. par l'Institut (Académie des 
sciences). 

Études expérimentales sur l’identité de l'Herpés circiné 

et de l'Herpés tonsurnnt. 1861. Brochure in-8 75 e. 

ROURGOIN (Edme), pharmacien en chef de l’Hôpital du Midi. De l’Iso- 
ntérie. Paris, 1866. In-8 de 135 pages 2 fr. 50 

DOLRGLIGNAT (S. R.). Malacologie de la Grande -Char- 
treuse. Paris, 1864. 1 beau vol. grand in-8, avec 9 pl. de vues pitto- 
resques, 8 pl. de moll. en double, noir et color 30 fr. 

Mollusques nouveaux litigieux ou peu connus. In-8 de 

21 pages avec 4 pl. En vente au 31 décembre 1866 les fascicules I à VII. Prix 

de chaque fascicule 4 fr. 

Sous ce titre, l’auieur sc propose île publier comme complément des Aménités et 
Spéciléges malacologiques des fascicules contenant dix espèces (décades). Dix décades 
forment une centurie; chaque volume sera composé d'une centurie. 

Monographie du nouveau genre Moltesslerla. Paris, 1863. 

1 vol. in-8, avec 2 planches 4 fr. 

_ Ce mémoire renferme la description de ce nouveau genre et les diagnoses de 
3 espèces nouvelles. 

Monographie du nouveau genre français Paladilba. 

Paris, 1865, grand in-8 de 16 p. avec pl 4 fr. 

Malacologie d’Aix-les-Bains. Paris, 1864. 1 v. in-8 av. 3 pl. 10 fr. 

Toutes les publications de M. Bourguignat sont imprimées à 100 exemplaires. 
RRAC'HET. Recherches expérimentales sur les fonctions du 
système nerveux ganglionnaire et sur leur application à la pa- 
thologie, 2“ édition. Paris, 1837. 1 vol. 111—8(7) 3 fr. 

Ouvrage couronné par l'Institut. 

BRONN U. (G.). Lethsea Geognostica oder Abbildung und Besehrei- 
bung der für die Gebirgs-Formationem bezoichnendstcn Verstcincrungen. 
Stuttgart, 1850-1856, 12 volumes in-8 avec atlas de 124 pl. in-folio. 160 fr. 

DURAT (Aniédée). Description des terrains volcaniques de 
la France centrale. Paris, 1833. 1 v. in-8 avec 10 pl 7 f. 50 

CARRIÉ (abbé). Hydroseopographle et Métalloscopograplile, 

ou Art de découvrir les eatix souterraines et les gisements métallifères au, 
moyen de l’électro-magnétisme. 1863, 1 vol. in-8* 5 fr. 

CARTES GÉOLOGIQUES DE TOUS LES DÉPARTEMENTS 

français, d’Angleterre, de Belgique, d’Allemagne, de Suisse, de l'Espagne, 
d’Italie. 

CHEVALIER. L'immense Trésor des sciences et des art», ou 

les Secrets de l’industrie dévoilés, contenant 840 recettes et procédés 
nouveaux inédits. Il* édition. 1865, 1 vol. in-8”. 5 fr. 

CLAPARÈDE, docteur en médecine. De la Circoncision, de son 
rôle et de son importance dans la Famille et dans l'État. 

Paris, 1861. In-4 avec planches 1 fr. 

CLÉMENT. Manuel forestier. 1 vol. in-18. 30 e. 
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COLLECTION DE VOLUMES A EN FRANC. 

De la Culture de» Fleur» dans les petits jardins, sur les fenêtres et 

rtois-Gérard. 4* édition. Paris, 1864. 1 vol. 


dans les appartements, par Coürtois-Gérard. 


1 fr. 


in-32 de 192 papes, avec 15 gravures. 

I.a Société centrale d’horticulture a décerné une médaille à cet outrage. 

De la Culture maraîchère dans les petil s jardins, publié sous le patro- 
nage de la Société impériale et centrale d’horticulture, par Cobrtois-Gé- 
rard. 4* édition. Paris, 1861. 1 vol. in-32 de 192 pages, avec 15 grav. 1 fr. 

U Société impériale et centrale d'horticulture a décerné une médaille de vermeil à 
cet outrage, et il a été honoré d'une souscription du Ministre de 1 agriculture. 

De» Animaux d’appartement» et de jardin» : oiseaux, poissons, 
chiens, chats; par F. Prévost. Paris, 1861. 1 vol. in-32 de 192 pages, avec 

46 gravures dans le texte * fr. » 

Le méue ouvrage, figures coloriées 2 fr. 50 

I,a Société protectrice des animaux a décerné 1 ce volume une mention honorable. 

De la Santé de» petit» enfant», ou conseils aux mères sur la conser- 
vation des enfants pendant la grossesse, sur leur éducation physique de- 
puis la naissance jusqu'à l’âge de sept ans, et sur leurs principales mala- 
dies, par L. Seraise. 2* édit. Paris, 1861. 1 vol. in-32 de 192 papes 1 fr. 

Les Précepte» du mariage, suivis d’un essai sur l’idéal de l’amour, 
du mariage et de la famille, par L. Seraise. 3* édition. Paris, 1861. 1 vol. 

in-32 de 192 pages J * r ' 

Le u£ue ouvrage, papier vergé, tiré à petit nombre 3 ’ r - 

Petit ouvrage plein de charme et de la plus haute moralité. Il devrait sa trouver 
dans toutes les corbeilles de mariage. 

Leçon» d'un Instituteur, pour disposer les enfants aux bons traite- 
ments envers les animaux, par Ph. Passot, membre de la Société protec- 
trice des animaux. Paris, 1862. 1 vol. in-32 de 192 pages 1 fr. 

L’tEillet, son histoire et sa culture, parM. A. Demis, Paris, 1865. 1 vol. 

• in-32 de 100 1 fr - 

COLLOIMB Édouard). Carte géologique de» environ» de Pari», 

d’après les travaux de MM. Cuvier et Brongniart. Omalius d’Ilalloy, Du- 
frenoy et Elie de Beaumont, d’Archiac. Raulin, de Sénarmont, Delesse, 
Deshayes, Desnoyers. Goubert, Hébert, Lambert, Lartet, Meugy, d’Orbi- 
gny, Michelot, Triger, Verneuil. Paris, 1866. 1 feuille imprimée en couleur 
au »— W . . 10 fr. 

La kêiie, sur toile, dans un étui 14 ir. au 

COMTE (Achille). Introduction A toute» les Zoologie». Parisl855. 
In-4avec 150 fig. dans le texte. (2 fr. 50) 1 fr 

COQCAND (H.), membre de la Société Géologique de France. Géologie 
et paléontologie de la région sad de la province de Cen- 
stontlne. Marseille, 1802. 1 v. in-8 de 320p. av. 40 pl. de fossiles. . 40 Ir. 

Monographie paléontologiqne, de l’étage aptien de l’Espagne. 

Marseille, 1865. 1 vol. in-8 de 225 p. avec 30 pl ... 30 fr. 

Pour les autres publications de M. Coqgard, voir nos Catalogues d'Histoire naturelle. 

CDTTEAC (G.). Échlnlde» fossile» des Pyrénées. Paris, 1803. 
1 vol. in-8 de 160 pages, avec 9 pl. représentant 119 sujets. . . 8 fr. 

n. V . Vit â.'.-. .1 TI .ni» nn. l'oIolAnnoe /j'diell 



COI3LON 

de l'hôpital . _ 

Traité clinique et pratique de» fracture» cher les enfant», 

revu et précédé d'une lettre par le docteur Marjous, chirurgien de l'hô- 
pital Sainte-Eugénie (entants malades), membre de la Société de chirur- 
gie, etc. Paris, 1861. 1 vol. in-8. 4 fr. 

Ouvrage couronné par la Société de médecine de Lille. 
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C OI I.OX (A.) Ile l'Angine couenneuse et du croup considérés sous le 
double rapport du diagnostic et du traitement. Paris 1805. 1 volume in-8 


de 90 pages 2 fr. 

COl'RTOIS-OÉRARD. Voir Collection de volumes à 1 fr. 

DEFRAUCE. Tableau de» corps organisés fossile», précédé de 
remarques sur leur pétrification. Paris, 1824. In-8 3 fr. 


DELACROIX (ÉMILE) et ROBERT (AIMÉ). Le» Eaux. Étude 
hygiénique et médicale sur l’origine, la nature et lés divers emplois des 
eaux, tant ordinaires que médicinales, suivie d’un tableau général indica- 
teur des sources minérales et stations balnéaires de la France et de l’étran- 
ger. Paris 1865, 1 vol. in-18 2 fr. 50 

DELATTRE (G. A.), ancien chirurgien-major, chevalier de la Légion 
d'honneur. Traité pratique de» accouchement», des maladies 
des femmes et des enfants. Paris, 1863. 1 vol. jn-8 de 1215 pages avec 
27 pl. contenant 407 ligures 16 fr. 

DELESSE, ingénieur des mines, professeur à l’École normale et des mines, 
membre des Sociétés géologiques de France et de Londres, etc. Carte géo- 
logique du département de la Seine, publiée d’après les ordres 
de M. le Préfet de la Seine. Paris 1866. 4 feuilles imprimées en chromo- 
lithographie, avec légende explicative 21) fr. 

La carte géologique du département de la Seine, résume tous les résultats dou- 
nés par les travaux souterrains: elle permet d'indiquer 4 l'avance la nature et même 
la cote des différents terrains qui seraient rencontres en un point quelconque. Elle 
sera donc fort utile, non-seulement aux personnes qui s’occupent de géologie, mais 
encore aux ingénieurs, aux architectes, aux constructeurs et à tous ceux qui ont 
besoin de connaître te sous-sol parisien. 

Carte hydrologique du département de la Seine, publiée d'a- 
près les ordres de M. le Préfet de la Seine. Taris 1866. 4fcuilles imprimées 
en chromolithographie avec légende explicative 20 fr. 

Carte géologique et hydrologiqne de la ville de Pari». 

Paris, 1861. Brochure in-8 de 21 pages 1 fr. 

• Proeédé mécanique ponr déterminer la composition 

de» roche». 2* édition. Paris, 1862. Brochure in-8 1 fr. 25 

Recherche» sur l'origine de» roche». 2° édition. Paris 1865. 

Broch. in-8 2 fr. 50 

Carte géologique de la ville de Pari». 2 feuilles imprimées 

eu chromolithographie. 20 fr.; cartonné, collées sur toile 30 fr, 

Carie hydrologique de la ville de Pari». 2 f. imprimées 

en chromolithographie. 20 fr.; cartonné, collées sur toile. ... 25 fr. 

Celte carte de la ville de Paris est i la fois lijdrologiquc et géologique; elle peut 
servir à résoudre un grand nombre de questions intéressant la salubrité et l'hydrologie. 

DEL1LE. Flore d’Égypte, 1 atlas grand in-folio de 62 pl. avec texta 
(150) 25 fr. 

BESLONGCHAMPS (Eugène). Étude» c ritiques sur le» Bra- 
chtopodes nouveaux ou peu connus. 

Ces études seront publiées par fascicules renfermant 4 planches et 3 feuilles de texte 
du prix de 2 fr. 50. En vente, les fascicules 1 à III 7 fr. 50 

Pour les autres publications de H. E. Dksloncciuiips, voir nos Catal. d'Hist. nat. 

DESPLATS (T.), professeur agrégé à la Faculté de médecine de Paris. 

De la Production et loi» générale» de la propagation du 
courant électrique. Paris, 1863. 1 vol. in— 8 1 fr. 50 
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DES VAl'EX (J. P.), docteur en médecine. Guide pour le traite* 
ment des maladies vénériennes, à l’usage des gens du monde, 
avec 4 planches coloriées, dessinées par le docteur Claparède. Paris, 1802. 

1 vol. in-32, de 192 pages 1 fr. 

DE VA Y (Francis), professeur à l’École de médecine de Lyon. De la 

Médecine morale. Paris, 1801. 1 vol. in-8 2 fr. 50 

et UUILL1ERMOND Recherches nouvelles sur le prin- 
cipe de la ciguë (conlcinej, et de son mode d’application aux ma- 
ladies cancéreuses et aux engorgements de la matrice et du sein. 2» 
édition, Paris, 1853. In-8 (4) 2 tr. 


DOUEIS-A 1SSET manufacturier à Mulhouse, ancien préparateur de 
M. Chevreul. Matériaux pour la coloration des étoffes. Paris, 


1805. 2 vol. grand in-8 20 fr. 

Matériaux pour l'étude des glaciers. Paris, 1863-1807. 10 vol. 

grand in-8 et atlas in-lolio 240 fr. 

T. 1" en 2 parties. — tuteurs qui ont traité des hautes régions des Alpes et des 
glaciers, et sur quelques questions qui s’j rattachent 20 fr. 

T. II. — Hautes régions des Alpes ; Géologie; Météorologie; Physique du 
globe 20 fr. 

T. lit. — Phénomènes erratiques 20 fr. 

T. IV. — Ascensions 20 fr. 

T. V. — 1 '■ partie. Glaciers en activité 20 fr. 

T. VI. — 2" partie. — Glaciers en activité 20 fr. 

T. Vit. — Tableaux météorologiques 20 fr. 

T. VIII. « — Observations météorologiques et glaciaires A In station Oolffus-Ausset, 
au col du Saint-Théodule (5,550 m. ail.), du 1*' août 1865 au 1*' août 
1866 • 20 fr. 

T. IX. — Monographie des glaciers 20 fr. 

T. X. — Allas de 80 planches 60 fr. 


DOIXFl'S Aug.J, Membre de la Société géologique de France. Protogea 
féal lira. La Faune kimméridienne du cap de la Hève. Paris, 1803. 1 vol. 
in-4, avec 18 pl. sur papier de Chine 20 fr. 

D'ORBIfüXY (CH.). Tableau chronologique des divers» ter- 
rain*. on systèmes de couches connues de l'écorce terrestre, présentant, 
d’une manière synoptique les principaux êtres organisés qui ont vécu aux 
diverses époques géologiques, et indiquant l'âge relatif aux différents 
systèmes de montagnes, établis par M. Elie de Beaujiost. 1 feuille jésus 
coloriée 2 fr. 


Le uême collé sur toile, vernissé et monté sur gorge et rouleau ( propre 

à renseignement) 5 fr. 

Coupe figurative de la (structure de l'écorce terrestre avec 

indication et figures des principaux fossiles caractéristiques des diversélages, 
une feuille grand-aigle, avec 182 figures de fossiles dessinées par Léger 
et coloriées C fr. 

Le même collé sur toile, vernissé et monté sur gorge et rouleau [propre 

à l'enseignement) 12 fr. 

Dl IRfVOÏ ET Él it: DE BEAUMONT. Carte géologique de 
la France, publiée par ordre du Ministre des travaux publics. 0 feuilles 
grand-aigle coloriées, sur toil# et pliées. In-4 107 fr. 50 

Explication de la Carte géologique de la France. En vente , 

les tomes I et II 33 fr. 75 

l.e lome l* r contient la Carte réduite en une feuille. 

DI FItt VOV et EUE DE BEAUMONT. Carte géologique de la 
France, imprimée eu couleur (réduction de la grande carte en O feuilles]." 
1 feuille 5 fr. 

— La hère, collée sur toile 7 fr. 
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DIMONT (Henry) , professeur agrégé à la Faculté de médecine de 
Strasbourg, ET SERRET (Pli.), avocat à la Cour impériale. Choix de 
question» médico-légales. 1” livraison. De» honoraires du 
médecin Paris, 1863. In-8 de 53 pages 1 fr. 50 

DtlMORTIER (Eug.) , membre de la Société géologique de France. 

Études palcontologique.» sur les dépôts jurassiques des 

bassins du Rhône. l r " partie, Infralias. Paris, 1864. 1 vol. gr. in-8°. 
avec 30 pl. de fossiles 20 fr. 

DUPA SQUIBB (Alph.), professeur à l’École de la Marlinière de Lyon. 

Traité élémentaire de ehimte industrielle. Tome I", seul paru, 
comprenant les Métalloïdes. 1 vol. in-8 de 700 pages 6 fr. 

DEPUIS (A.). Voir Collection de volumes à 1 fr. 

DUPUY (D.). Histoire des Mollusques terrestres et d’eau douce qui 
vivent en France. Paris, 1848-1851.6 fascicules in-4" avec 36 pl. 60 fr. 

DURAND (De Lunel), médecin principal de première classe. Théorie 
électrique du froid, de la chaleur et de la lumière, doctrine de 
l’unité des forces physiques, avec un avant-propos sur l’action physiolo- 
gique de l’électricité. Paris, 1863. In-8 de 56 pages 1 fr. 50 

Traité dogmatique et pratique des lièvres intermit- 
tente», suivi d'une Notice sur le mode d’action des eaux de Vichy dans 
le traitement désaffections consécutives à ces maladies. Paris,»! 802. 1 vol. 

in-8. 6 fr. 50 

Nouvelle théorie de l’action nerveuse et des principaux phé- 
nomènes de la vie. Paris, 1865. 1 vol. in-8 7 fr. 50 

Des incidents du traitement thermo-minéral de l’icliy. 

Paris, 1864, in-8" 1 fr. 50 

DUVAL(Émile), directeur de l’établissement hydrothérapique de Chaillot. 

De la Chorée, sa définition, de ses différents traitements 
et spécialement de sa cure par l'hydrothérapie. Paris, 1866 
In-8 de 32 pages . 1 fr. 

EDRARD. Nouvelle monographie des sangsues médicinales. 

Description, classification, nutrition, multiplication, croissance dans les 
marais, les étangs et les bassins, etc. Paris, 1857. 1 vol. gr. in-8, avec 104 

ligures, dont 76 coloriées (9). 5 fr. 

ÉTAIT. O N (A.), membre de la Société géologique de France, et THCR- 
MANN (J.). Éethea Rruntrutana. Paris, 1861-1863. 1 vol. in-4 avec 
75 planches de fossiles 50 fr. 

Pour les autres publications de M. Étallon, voir nos Catalogues d’Histoire naturelle. 

FAUCONNET. Du choléra asiatique comme conséquence 
d’un élément morbide de nature organisée. Étude déposée à 
l'Académie des sciences comme pièce de concours pour le prix Bréant, 
le 6 décembre 1865. Paris, 1866. 1 vol. in-8 de 64 pages 2 fr. 

FLORET (P.). Document» chirurgicaux, principalement sur 
les maladie» de l'utéru». Paris, 1862. 1 vol. in-8, avec pl. . 4 fr. 

FOIIRNET (J.), correspondant de l’Institut. Géologie lyonnaise. 
Paris, 1862. 1 très-fort vol. grand in-8 de 800 pages 24 fr. 

FRESENIUS (Remigius), professeur de Chimie à l'université de Wiesba- 
den. Traité d’analyse chimique qualitative, des opérations chi- 
miques, des réactifs et de leur action sur les corps les plus répandus, 
essais au chalumeau, analyse des eaux potables, des eaux minérales, du 
sol, des engrais, etc. Recherches, chimico-légales, analyse spectrale, traduit 
sur lall* édition allemande, par Foiithohme. agrégé, docteur ès sciences, pro- 

1 . 
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fesseur de physique et de chimie au lycée de Nancy. Paris, 1865. 1 vol. 
grand in— 1 8 avec fig. dans le texte, et un spectre solaire colorié. . 6 fr. 

FKFS1VH S (Rrniigin*.) Traité «l'analyse quantitative. Traité 
du dosage et de la séparation des corps simples et composés les plus usi- 
tés en pharmacie, dans les arts et en agriculture, traduit sur la 5* 
édition allemande , par M. Fortiioiwe, agrégé, docteur ès sciences, profes- 
seurde physique et de chimie au lycée de Nancy. Paris, 1860. 1 vol. grand 
in-18, avec 180 fig. dans le texte 10 fr. 

FRONENTEL (E. «le), membre de la Société géologique de France. 
Introduction A l'étude des polypiers fossiles, comprenant 
leur histoire, leur anatomie, leur mode de production et de reproduction, 
leurs habitudes extérieures, leur classification d’après la méthode dicho- 
tomique, la description des ordres, des familles, des genres et la descrip- 
tion de toutes les espèces connues. Paris, 1858-61. 1 vol. in-8. . 5 fr. 

Pour les autres publications de M. E. ne Fromestel, voir nos Catal. d’Uist. nat. 

(■ANTIIXftlY (C. E.). Traité complet sur la fabrication des 

étoffes de soie. Paris, 1859. 1 vol. in-1 (10) 6 fr. 

üASSIES (J. B.). Faune concliyliologique terrestre et fluvia- 
tile de la Nouvelle-Calédonie, publiée sous les auspices du minis- 
tère de l’instruction publique. Paris, 1863. 1 vol. gr. in-8, avec 8 planches 
col. et une carte 15 fr. 

UAiDRY (Albert). Animaux fossiles et géologie «le l’Attlque, 

d’après les recherches faites en 1855-56 et en 1860 sous les auspices de 
l’Académie des sciences. Paris, 1862-66. 1 fort vol. in-4 de texte avec 
60 planches de fossiles, cartes et coupes géologiques coloriées. 100 fr. 

Cet ouvrage se publie en il livraisons de 4 planches et 32 pages de texte. Pris de 
chacune 6 fr. 

En vente, les livraisons I à XV. 

Contemporanéité de l’espèce humaine et de diverses 

espèces animales aujourd’hui éteintes. Deuxième tirage. Paris, 1861. 
Br. in-8 75 c. 

- — Description géologique de l’ile «le Chypre. Paris, 1862. 
1 vol. in-4, avec carte géologique coloriée et 75 fig. dans le texte. 15 fr. 

Pour les autres publications de U. Giudkt, voir nos Catalogues d’Histoire naturelle. 

hllRARBON. Cours élémentaire de perspective linéaire. Paris, 

1859. 2 vol. in-8, avec planches Gfr. 

CONFIER DE CIIABANNE. Le médecin, le chirurgien et le 
pharmacien à la maison, ou le meuble indispensable des familles, 
contenant : 1° Instruction détaillée sur les récoltes des plantes médicinales 
usuelles; 2* les meilleurs remèdes, les plus simples et les moins chers; 
3“ la chirurgie populaire, ou instruction très-détaillée pour le pansement 
des mal : lies externes ; 4* la pharmacie des ménages ou manière de com- 
poser su-même tonte sorte de médicaments ; 5* l’herboristerie des familles, 
indication des plantes médicinales et leur emploi pour chaque maladie. 
1861. 1 vol. in-8" 5 fr. 

(«RAS (Scipion), ingénieur en chef des Mines. Description géolo- 
gique du département de Vaucluse. Paris, 1862. 1 vol. in-8, avec 
coupes géologiques coloriées 8 fr. 

Carte géologique du département de Vaucluse. 1 feuille 

coloriée 7 fr. 

Pour les autres publications de M. S. Gius, voir nos Catalogues d’Histoire nat. 
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URIAIKR et GODRON doyen île la Faculté îles sciences île Nancy. Flore 
«le France, ou ilcscripliou des plantes qui croissent naturellement eu 

France. Paris 1848-1850. 5 vol. in-8 de 801) p 50 |'p, 

Dcpui- l'époque, déjà éloignée, où de Caudolle mit au jour sa Flore française, et 
même depuis l'époque plus récente qui vit paraître la Flora galUca de Jl. hoiseleur- 
beslcngcliaiiips cl le llolanicnn galhcum de M. Duby, la botanique descriptive a lait 
de* propres. Les botanistes allemands et italiens ont apporté plus de | rteiston dans 
In description des végétaux et dans la manière de distinguer les différentes espères 
les unes des autres; ils sont devenus pour nous des modèles à imiter. 

D'un autre côté un nombre assez, notable des plantes nouvelles ont été trouvées 
en France depuis la publication des Flores françaises les i. oins •inci. mie» el n’ont 
été indiquées <pic dans les Flores locales, les catalogues ou les écrits périodiques; il 
eu est mémo qui gisent dans les herbiers sans avoir été signalées. 

line nouvelle Flore de France, disposée d’après la méthode naturelle, plus complète 
que les précédentes et mise au niveau des découvertes de la science tuo terne, était 
un besoin vivement senti. JIM. Grenier cl Godron, dont les travaux antérieurs sont 
une sullisante recoin mandat ion, ont entrepris Je remplir celte tâche laborieuse; 
prolilan amplement des travaux des botanistes allemands, italiens et français, aidés 
«tes conseils bienveillants d'hommes qui font autorité dans la science, entourés tic 
matériaux considérables amassés depuis longues années et qui se sont accrus de tous 
ceux qui ont été mis généreusement à leur disposition, ils espèrent pouvoir offrir au 
public un livre utile, IVuit de leurs travaux persévérants et consciencieux. 

GRENIER. professeur à la Faculté des sciences de Besançon. Flore juras* 
sique. Première partie. Dycotvlées, Dialypétales. Paris 4866, in 8 de 
510 p . v 5 I V. 

Le Tome II qui paraîtra dans le courant de. celle année terminera le premier sup- 
plément à la Flore de France de JIM. Grenier et Godron. 

GUItllIA (Édouard;, professeur agrégé à la Faculté do médecine do 
Paris. Équivalent n. Atonies, Jlnléeules. Paris, 4X(ii. 1 vol. in-S 
de 1 10 pages 2 IV. 

Du Husclileh ou Chanvre indien. Paris, 1800. In-8.. . . 4 IV. 50 

nÉBERT (Louis , pharmacien en chef de l'hôpital de Lnurcine. Ilrs 
Alcools. Paris, 1803. 1 vol. in*8 1 fr. 25 

HÉBERT (Paul). Théorie chimique de In formation des silex 
et des meulières. Paris, 4804. In-8 de 10 p I iv. 

HÉBERT (Edmond), professeur à la Faculté des sciences de Paris, et 
DESLONGCH A «PS» I.E.), préparateur à la Faculté des sciences de 
Paris. Mémoires sur les Fossiles de Montreuil-Bellay (Maine- 
et-Loire). Paris, 1800. 1 vol. in-8 avec 4 pl. de fossiles.* ... 4 fr. 50 

Pour les autres publications de MM. IIkdcht et Ë. Deslosccii mes, voir nos Catalogues 
d' histoire naturelle. 

HOGARD, membre de la Société géologique de France. Recherches 
i sur les glaciers et sur les formations erratiques des Alpes 
de la Suisse. Épinal, 4848. 4 vol. gr. in-8 et atlas in-folio avec 51 

planches 12 Ir. 

Pour lev autres publications de il. IIooaud, voir nos Catalogues il' Histoire naturelle. 

INSTRUMENTS D AGRICULTURE (Les) A l'Exposition univer- 
selle de Londres. 1 vol. in-18 . ‘55 c. 

JANDEL (Aug.). La Botnni«|ue sans maîtres ou Élude des fleurs 
et des plantes champêtres de l'intérieur de la France, de leurs propriétés et 
de leurs usages en médecine, dans les arts et dans l'économie domestique, 
par la méthode Dubois. 2* édition, Paris, 1865. 1 vol. in-18 5 Ir 

JANTET (Charles et Hector), docteurs en médecine. Ile lu Fie 

et de son inlerprétation dans les différents âges de l’humanité. Paris, 
1860. 4 vol. in-8 5 Ir. 

Doctrine médicale matérialiste. Paris, 18GG. 4 vol. in-8, 6 fr. 
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JOIIKAA i Alexis). IHngnoses d'espèces nouvelle»* et méeon- 

nun pour servir de matériaux à une llorc réformée de la France et des 
contrées voisines. Tome!, 1” partie. Paris, 1861. Gr. in-8 de 556 p. 0 fi-,50 
JOLI. IA (D.), professeur agrégé à la Faculté de médecine de Paris. Ile» 

en u de dystocie appartenant an foetus. Paris, 1865. 1 v. in-8 3 fr. 
Traité complet théorique et pratique des accouchement». 

Paris, 1866. 1 v grand in-8, de 1200 p avec 200 fig. dans le texte. 16 fr. 

Du Forceps et de la version dans les ras de rétrécisse- 
ment du bassin. Paris, 1865. 1 vol. in-8 . 2 fr. 50 

Prix Capuron. Mémoire couronné par l’ Académie de médecine. 

KLEIABAAS (K.). Album des Mousses des environs de Paris. 

publié en 30 livraisons. Paris, 1863-1867. In-folio de 50 planches, avec 
texte explicatif. Prix de chaque 75 c. 

Kn vente les livraisons 1 à XVIll. (Pliuscocées, Weisiacéea, Dicranacécs, Leueobrya- 
rées, Hssidculacées, Séligériacées, Pc'.tiacées.) 

KOI.TZ J. P. J.), agent des eaux et forêts. Traitement dn Chêne 

en taillis à écorces. 1850. 1 vol. in-18, avec 30 gravures 75 c. 

I. ADREY. Art de faire le vin. 2* édition. Paris, 1865. 1 vol. in-18 5 fr. 

SOUUAIIIE DES CHAPITRES DE I.A TAIII.E DES MATIÈRES 

Caractère- généraux de ta fermentation : 1. Fermentation alcoolique. — 11. Fermenta- 
tion du ntnût de raisin. — III. Etude des substances produites pendant la fermentation. 

— IV. Préparation du vin, division et classilication des opérations. — V. Vendange, 
récolte et triage du raisin. — VI. FoulagectEgrappage. — Vil. Disposition des clives pen- 
dant la fermentai ion. — VIII. Hygiène des cuveries. — IX. Filai actuel de la chimie du vin. 

— X. Durée de U fermentation, décuvage, pressurage. — XI. Mise en tonneau, rem- 
plissage. — Xll. Soutirage. — XIII. Collage. — XIV. Soufrage. — XV. Mise en bouteilles.' 

— XVI. Vinification. — XVII. Modifications apportées ô la inar»*he de la TNiilicalion 
dans certaines rirconslanr.es. 

I, AG.ASL.A (M l. Gênera et bipède» plantarum. quæ aut nova- suit!, 
aul noiidum recte cognoscuntur. Matriti, 1816. In-4 dc55 p. et 2 pl. 1 fr. 50 
. LAMBERT (Ed.'i. membre de la Société géologique de France. Voir Son- 
veaux éléments d histoire naturelle. 

■ Aouvean Guide du Géologue voyageur aux environ»* 

de Pari», dans les Ardennes, la Bourgogne, la Provence, le Languedoc, 
les Pyrénées, les Alpes, l’Auvergne, les Vosges, au bord de la Manche, 
de l'Océan et, de la Méditerranée, en Belgique, en Suisse, en Italie, en 
Espagne, en Allemagne. Paris, 1867. 1 vol. in-18 avec figures et coupes 
géologiques coloriées. 

LA AG LE HE KT (Edmond), docteur en médecine de la Faculté île 
Paris. Traité théorique et pratique de» Maladie» véné- 
rienne»*. ou Leçons cliniques sur les affeelinns blennorrhngiqiios, le chan- 
cre et la syphilis, recueillies par M. Kvariste Michel, revues et publiées par 
le professeur. Paris, 1861. I vol. in-8 de 700 pages, avec une bibliographie 
complète des ouvrages publiés jusqu’à ce jour sur la syphilis. . . . Sfr. 

Les discussions doctrinales n’ont point fait oubliera fauteur que la médeeiuccst avant 
tout l’art de guérir; primo snnarr. deinde philosiiphari, aussi M. lainglchert a ap- 
porté le plus granit soin à l’élude du diagnostic et du traitement et il a fait tous ses 
efforts pour que son livre oftriL aux jeunes médecins non- seulement le tableau tidéle 
île l'état actuel de la science, mais encore mi guide qui leur applanit le* diflicullé. 
de la pratique, La blennoi hagic et toutes ses complications chez l'homme et » liez la 
femme, le chancre, les accidents secondaires et tertiaires de la syphilis conslilutioii- 
ueile, la syphilis infantile, les questions d'hvgiêne sociale et de 'médecine légale qui 
s'y lattachent y sont séparément décrits et exposés avec soin. 

I.ALJOLLET. Professeur d arboriculture. Taille et culture de» ar- 
bres fruitier». Paris 1865, 1 vol. in-18 avec pl 4 fr. 

. <> 1 v e a Éié.acriieiPi avec laplnserandc faveur parles principaux organes de la presse 
parisienne, i Moniteur l/narr-rèii vri I IHlii», — Presse, — Pairie , — Journal de la ferme, tic.) 
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'l'aille et Culture de la vigne. Conduite perfectionnée du vi- 
gnoble cl de la treille, à l'usage des écoles normales primaires, des écoles 
communales, des instituteurs, propriétaires et vignerons, l'aris, 4800. 
1 vol. in-18 avec figures dans le texte. 2 fr. 50 

I.EE (Henry . professeur de pathologie chirurgicale à ('hôpital Saint- 
Georges, membre honoraire du collège du Roi , 5 Londres. Levons sur 
la Syphlll*. De l'inoculation syphilitique et de ses rapports avec la vac- 
cination; leçons professées à l’hôpital Saint-Georges, traduites de l’anglais 
par le docteur Eioiosd Bacdot, intente lauréat des hôpitaux do Paris. 
Paris, 186.". ln-8 de 120 pages 2 Ir. 50 

I.EFÈVRE. naturaliste. De la (liasse et de la Préparation des 
Papillons. Paies, 1805. In-8 avec pl 1 fr. 25 

l EbR.WII DE S1I I.I.E. médecin expert prés le tribunal civil de la 
Seine, Membre de la Société d’anthropologie, etc. La Folle devant le» 
Tribunaux. Paris, 1864. 1 vol. in-8 de 001) pages.. ..... 8 Ir. 

Étude médico-légale sur la séparation de corps. Leçons 

professées à l’Ecole pratique en février 1866, ln-8 de 54 pages. I fr. 25 

I. ED AIRE, docteur en médecine. De la ehasse et de la prépa- 
ration des Oiseaux. Paris, 1865. In-8 avec pl I fr. 25 

Voir Fi.oiiïxt Pntvo»T. 

I.E ROUX, professeur de géométrie à l'École du Conservatoire des ails 
et métiers. Cours de Géométrie' élémentaire (Géométrie plane et 
géométrie dans l'espace). Paris, 1864. .1 v. in-18 de 50(1 pages avec 500 gr. 


dans le texte. . 6 fr. 

Séparément le tome H, comprenant la Géométrie de l'espace 2 fr. 


La première partie rouipreml la Géométrie plane; elle est divisée en cinq Livre-, 

Li s (piatre premier* contiennent lu matière des quatre premier* Livre* de Legendre, 
le cinquième est consacré au» courbes usuelle*, ellipse, parabole, hyperbole, étudiée* 
géométriquement dans leurs propriété* fondamentale». 

l,a seconde partie, ou Géométrie lions l'espace est divisée en quatre Livres, 
i-c premier traite du plan et de la ligne droite. — bans la rédaction de re Livre ou a 
eu surtout en vue les application» à la géométrie descriptive. 

Le deuxième livre de la Géométrie île l’espace traite de la mesure de solides ler- 
iniué» par des surfaces planes. 

Le troisième est consacré à l'étude de» propriétés de la surface sphérique. 

Enfin, le quatrième et dernier livre traite de la mesure des surface» et des volume», 
du Cylindre, du Célie et de la Sphère. 

Daiis tout le cours de l'ouvrage les matières (pii -ont du ressort des classes supé- 
rieures sont en petit caractère. 

l.EROT (Camille;. Considération» sur le» tffeetloH» félirllrs. 

ou maladies aigues. Paris, 1864. I vol. in-8 5 Ir. 

■.OISEAU (de Montmartre), médecin du Bureau de bienfaisance du 
XVIII" arrondissement. Traitement préventif du Croup pnr ]<- 

tannage. Paris, 1862. ln-8 75 e. 

I.LCAM (il.,, aide-naluraliste au Muséum d'histoire naturelle, chevalier de 
la Légion d'honneur. Histoire naturelle de» Lépidoptère» d'Eu- 
rope. Paris. 1864. 1 beau vol. gr. in-8, cartonné en toile anglaise, non 
rogné, avec 80 planches coloriées représentant plus de 400 sujets. 25 fr. 

— Lr yèuK ouvrage, demi-rel. chagrin, non rogné 50 fr. 

— — Hi»tnlre naturelle de» Lépidoptère» exotique». Paris, 1864. 
1 beau vol. gr. in-8, cartonné en toile anglaise, non rogné, avec 80 pl . 

coloriées, représentant prés de 400 sujets • 25 fr. 

I.e uLhe orvRAGF. demi-rel. chagrin, non rogné 50 fr. 

Voir Prévost (Florent). 
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I)f< Papillon*. Vailc inécitm du Lépidoptérologiste , contenant 
Fliistoirc naturelle! des in>celes qui composent I ordre des' lépidoptères 
leurs mœurs, lu manière d'en faire la chasse, de les élever et de les con- 
server dans les collections. Paris, 1838. In-8 de 182 pages avec 5 planches 
gravées et collées 2 IV. 30 

LUCAS (Louis), auteur de la Chimie nouvelle, etc. La Médecine 
nouvelle, basée sur ces principes de physique et de chimie transcen- 
dantales, comprenant les Principes de Médecine, la Physiologie (système 
nerveux, circulation et respiration), la Pathologie. Paris, 1802-1805. 
2 vol. in- 18 formant ensemble 050 pages 8 IV. 

MAMONNEUA'E U. Ci.), chirurgien de l'IIôtel— Llieu de Paris. Clinique 
chirurgicale. Par s, 1803-18(ii. ‘2 volumes grand in-8. formanl en- 
semble 1500 pages, avec figures dans le texte *24 lr. 

I.e lome second, contenant les affections cancéreuses, la ligature extemporanée, 
les tumeurs de la langue, les maladies de l'ovaire, les hernies, oie.. »o vend 

séparément.. 12 IV. 

Il a été tiré quelques exemplaires sur Irês-licau papier au pris de tK fr. le volume. 

Leçons cliniques sur les Affections cancéreuses, prolcssées 

à l'hôpital Corliin, recueillies et publiées par le docteur Alexis Iavuut. 

1 r.vi’.Tir, comprenant les aflections cancéreases en général, ln-8 avec 
’ planches lithographiées. Paris, 1852. ln-8 2 fr. 50 

2* r.vuTiE, comprenant les alfections cancéreuses du sein. 1851. ln-8 2 fr. 50 
Le Périoste et ses Maladies. Paris, 1850. ln-8. ... 2 lr. 50 

Mémoire sur lu désarticulation totale de la mâchoire 

inférieure. Paris. 1850. ln-4, avec planches noires 0 fr. 

Avec planches coloriées 12 lr. 

Mémoire sur une nouvelle méthode de Cathétérisme, 

et sur son application à la cure radicale ei instantanée des rétrécisse- 
ments de l'urèthre. Paris, 1 8->5. ln-8 1 lr. 25 

Mémoire sur une nouvelle méthode de Cautérisation 

dite Cautérisation en fléchés. P. ris, 1858. ln-8 avec fig. 1 fr. 50 

De ia Ligature extemporanée et de sa supériorité sur l'instru- 
ment tranchant pour l’exlirpaiiou de toutes les tumeurs pédiculécs ou 
pcdiculablcs. avec description des instruments nouveaux destinés à son 
exécution. 1800. 1 vol. in-4 avec planches 0 IV. 

MANSIN (Arthur . rédacteur du Journal des Économistes. De la liberté 
de la Pharmacie. Paris, 1804. lu 8 de 48 p 1 fr. 

MARES (II.). Manuel pour le soufrage des Aigues malades. 

Emploi du soufre, ses effets. 5” édition, avec figures, augmentée d'un 
chapitre sur les soufres. Montpellier, 1857. ln-18. ... . . . . 1 fr. 

MARTIN (Jules), membre de la Société géologique de France. Paléon- 
tologie st rat {graphique de l'infralias de la Cdte-d'Or. 

Paris, 1800. 1 volume in-4 avec 8 planches . . 8 fr. 

MAURIN (A.). Étude historique et clinique sur les eaux mi- 
nérales de Néris. Paris, 1858. 1 vol. in-18. (5 lr. 50) 50 e. 

MAl'GRIER (A,. Les Remèdes contre lu Rage, aperçu critique, 
historique et bibliographique depuis le seizième siècle jusqu à nos jours. 
Paris, 1800 ln-8 de 10 pages 50 c. 

MICHELIN (Hardouin), membre de la Société géologique de Franco. 

Monographie des Clypéastre» fossiles. Paris, 1801. 1 vol. in-4, 
avec 28 p'anrlics 15 fr 
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MILLET (Auguste), professeur à l’École de médecine de Tours, mé- 
decin de la Colonie pénitentiaire de Mettrav, lauréat de l’Académie impé- 


riale de médecine (grand prix de 1852). Traité complet de la 

Diphthérie. Paris, 1863. 1 vol. in-8 G fr. 

De la Diphthérie du Pharynx. Paris, 1862. In-8.. . 2 fr. 25 

De l'emploi thérapeutique des préparations arsenicales. 2 édit. 

Paris, 1865. 1 vol. in-8 4 fr. 


Mémoire couronné (médaille d’or) par la Société centrale de médecine du dépar- 
tement du Nord. 

De l'emploi des préparations ferrugineuses dans le traite- 
ment de la phthisie pulmonaire. Paris, 1866. 1 vol. in-8. 1 fr. 50 
MILLIÈRE (P.), mcmlire de la Société Entomologique de France 
Iconographie et Description de Chenilles et Lépidoptères iné- 
dits. Paris, 1859-1867. Cet ouvrage se publie par livraisons de texte. Grand 
in-8, avec planches gravées et coloriées avec une perfeelion extrême. 
Il a paru au 31 janvier 1866 15 livraisons formant 500 pages de texte et 70 

planches. . 87 fr. 50 

Le prix de la livraison est fixé à raisén de t fr. 25 la planche. 

MOREAU (E.), docteur en médecine de la Faculté de Paris. De In 
Liqneur d'absinthe et de ses effets. Paris, 1863. Brochure in-8. 1 fr. 
MORIN (Ed.), pharmacien en chef de l’hôpital de Lourcine. Lois générales 
de la chaleur rayonnante. Paris, 1865. 1 il- 8 de 81 pages. . 1 fr. 50 

MOUl'HON (l’m.l. Essai pratique snr les Sirops alcooliques. 

Paris, 1860. 1 vol. in-8.. ( 3 fr. 50 

MULSANT (E.) Professeur d’histoire naturelle au Lycée impérial de Lyon. 

Histoire naturelle des Coléopta^res de France. 

— Lamellicornes. Paris, 1842, 1 vol. in-8 .... 17 fr. « 

— Palpieornes. Paris, 1844, 4 vol. in-8 5 « 

— Knleieolles. — Mécortpales. Parisl846,l v. in-8. 10 » 

— Latigènes. Paris, 1854, 1 vol. in-8 10 » 

— Pectinipèdes. Paris, 1855, 1 vol. in-8 3 » 

— Barbipnlcs. — Longtpédes. — Lntlpennes. 

Paris, 1856, 1 vol. in-8 10 x> 

— Véslcants. Paris, 1857, 1 vol in-8 6 » 

— Angustipcnnes. Paris, 1858, 1 vol. in-8. ... 4 50 

— Rostrlfércs. Paris, 1859, 1 vol. in-8 1 75 

— Altisldes, par 0. Poudras. Paris, 1859-60, 1 v. in-8. 10 » 

— Moillpenncs. Paris, 1862, 1 vol. in-8 12 50 

— I.onglcorncs. Paris. 1863, 1 vol. in-8 15 v 

— Angustleoles- Divcrsipalnes. Paris, 1865. 

1 vol. in-8 5 50 

— Térédiles. Paris, 1864. 1 vol. in-8 avec 10 ni. . . 14 fr. 

— Fossipèdes-Brévicolles. Paris, 1865. 1 vol. in-8 avec 

6 pl 5 fr. 50 

— CoUigéres. Paris, 1860. 1 vol. in-8 G fr. 50 

Monographie des Coecinellldes. Première partie, Cocclnel- 

ilens. Paris, 1800. 1 vol grand in-8 de 300 pages 8 fr. 

Histoire naturelle des Punaises de France. Paris, 1865. 

1 vol. grand in-8 « 4 fr. 

Deuxième volume, Pentatomldes. Paris, 1866. 1 vol. grand in 1 * de 372 

pages 11 fr. 

NAQUET (J. A.), professeur agrégé à la Faculté de médecine de Paris. 
Principes de Chimie fondée sur les théories modernes. 2* édition. 
Paris, 1866. 2 vol. in-18, de 1000 pages avec fig. dans le texte. . . 10 fr. 

Le livre de M. Naquet e»t excellent à toute espèce de point de vue ; à 1a portée de tous 
ceux qui veulent apprendre la chimie, il est pourtant à la hauteur de la science actuelle. 
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Depuis dix ans» environ, la chimie e*t entrée dans une pliage nouvelle. Les progrès 
de chaque jour lui ont imprimé des modifications profonde;', et elle est caractérisée 
aujourd'hui par ce travail de synthèse çénérale qui, de la coordination des phéno- 
mènes, dégage les lois et fonde une théorie. 

En 1855, Gerhardt ouvrit largement cette voie par la publication de son Traité de 
chimie organique. 

En môme temps qu’il systématisait les connaissances de son époque, d’autres tra- 
vailleurs, non moins infatigables, apportaient le contingent de leur activité. 

De cette série de travaux est sorti un ensemble de théories sur lesquelles repose 
aujourd'hui la science chimique. 

Ce» théories sont professées à peu près partout : en Allemagne, en Angleterre, en 
Italie. En France, où pourtant elles ont pris naissance, on n’en parle pas encore. 

La plupart des chimistes reconnaissent qu'il est temps de mettre un ternie à un 
système d'étude essentiellement rétrograde et faux ; mais ils hésitent, en songeant 
au peu de secours que leur enseignement oral trouverait dans la foule des ouvrages 
élémentaires de chimie qui, avec la notation ancienne, propagent encore des idées 
surannées. 

L’ouvrage que nous offrons au public n'a que la prétention d'ôtre un point de départ. 

Bien qu'élémentaire, il expose les théories modernes et contient les indications indis- 

S ensables pour servir de guide à ceux qui veulent s'élever vers les régions supérieures 
e la chimie. Selon nous, les élèves s'engagent dans une fausse voie lorsqu’ils né- 
gligent la connaissance des lois pour s'attacher simplement à la notion matérielle 
d'une foule de faits dont ils surchargent inutilement leur mémoire. 

Les ouvrages spéciaux, d'ailleurs, sont à leur portée lorsqu'ils veulent aborder la 
pratique; et le premier élément «l'une manipulation sérieuse consiste dans un juge- 
ment assaini par une doctrine positive qui apprend à ménager les tâtonnements et à se 
rendre compte des imprévus. Nous sommes cependant loin de prétendre que l’étu- 
diant doit se limiter à la philosophie chimique et ignorer absolument les propriétés 
des corps. 

Seulement ici encore l'auteur sort, dit-il, des sentiers battus. 

On a l’habitude d'étudier isolément les caractères de divers corps, et l'on remarque 
à peine les caractères de groupe. Nous faisons l’inverse. Ainsi, en chimie organique 
au lieu dépasser successivement en revue les divers alcools, nous donnons les carac- 
tères du groupe alcool, que nous faisons suivre du nom et des formules des corps 
qui le composent. Il sera ensuite facile à l’élève, d'appliquer à chacun d'eux les pro- 
priétés generales qui appartiennent à tous. 

Celte méthode ne nous empêche pas, du reste, de signaler dans un paragraphe spé- 
cial venant après chaque groupe, le nom, les propriétés utiles et les modes usuels de 
préparation des corps les plus employés que ces divers groupes renferment. L’élève 
n'ayant de cette manière, qu’à retenir quelques séries de propriétés au lieu d'en rete- 
nir un nombre considérable, les conservera plus fidèlement dans sa mémoire. 


NAQUET J. A.). Application «le l'analyse chimique ik la Toxi- 
cologie. avec des tableaux d’analyses. Paris, 1854. 1 vol. in-4°. . 5 fr. 

Des Sucres. Paris, 1863. 1 vol. in-8 1 fr. 50 

et DT BRISA Y, ancien interne des hôpitaux de Paris. Manuel de 

Thérapeutique et de matière médicale. Paris, 1867. 1 volume 
in-18 de 700 pages. 

Manuel de Toxicologie. Paris, 1867. 1 v. in-18 de 500 pages. 

AiOACK (R.) Guide homueopathique domestique à l'usage des 

familles. Paris, 1865. 1 vol. in-8 4 fr. 

NOUVEAUX ÉLÉMENTS O'HISTOIKE NATURELLE, à l’usage 
des Lycées, des Candidats au baccalauréat ès sciences, etc. par M. K. 
Lambert. 3 vol. in-18 avec 440 gr. dans le texte. . ... 7 fr. 50 

Géologie, Paris, 1807. 1 v. in-18 de 210 p. avec 142 grav. dans le texte. 

Botanique. Paris, 1864. 1 vol. in-18 avec 202 gravures dans le texte. 

Zoologie. Paris, 1805. 1 vol. in-8 avec 100 gravures dans le texte. 

Chaque volume se vend séparément 2 fr. 50 

Il est toujours très-difficile, il faut bien l’avouer, d’écrire pour la jeunesse et de 
mettre les éléments des sciences à Ja portée des commentants. Les définitions et les 
descriptions trop savantes rebulent et découragent par les obstacles qu'elles présen- 
tent pour être comprises; un abrégé trop concis et trop restreint ne donne pas de la 
science une connaissance complète ; trop de détails, quelque intéressants qu’ils soiont, 
fatiguent, et il devient extrêmement difDcile pour l’élève de retenir et de coordonner 
dans sa mémoire celle multitude de faits. 
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Le mérite d’un ouvrage de la nature de celui dont nous parlons consiste dans 
la clarté et la méthode. Pour être mis entre les mains des commençants, il ne doit 
pas être trop volumineux alin d'être retenu plus facilement; il ne doit pas non plus 
se borner à une nomenclature sèche et aride des termes techniques : c’est alors lui 
retirer tout intérêt; entre ces doux excès la route est difficile à suivre, nous avons 
essayé de l'entreprendre. Une longue étude de l'histoire naturelle, et plus tard l’ex- 
périence de plus de dix années, consacrées à renseignement de celle science, nous 
ont préparé a la publication de notre ouvrage; plus tard les conseils et les encoura- 
gements que nous avons reçus, nous ont fait un devoir de faire paraître le résumé de 
nos leçons. 

Ces Nouveaux Eléments d’Histoire naturelle ont été rédigés dans le but : 1* d'offrir 
aux jeunes gens un cours clair et méthodique, pouvant leur servir de préparation 
immédiate aux examens du baccalauréat ès sciences et aux écoles du gouverne- 
ment; 2* d'initier à l’étude de l'Histoire naturelle les personnes amies des sciences, 
en leur donnant des notions exactes et précises. 

Plus de six cents figures enrichissent ces trois volumes, qui sont imprimés sur beau 
papier; c’est assez dire que nous n'avons rien négligé pour que l’exécution matérielle 
soit irréprochable. 

Nous avons fait précéder chacun des trois volumes de l’histoire abrégée de la science 
qu'il traite. N’est-il pas naturel en effet.en étudiant une science, de chercher à con- 
naître son origine, ses progrès ou le développement de l'esprit humain? Nous pen- 
sons que I on nous saura gré de cette innovation. 

ODART (Comte). Ampélographle universelle, ou Traijé des 
cépages les plus estimés dans tous les vignobles de quelque renom. 4* édition. 
Paris, 1859. 1 vol. in-8 7 fr. 50 

PAJOT, professeur à la Faculté de médecine de Paris, etc. Traité com- 
plet de* Maladie* puerpérale* et en général de toutes les affec- 
tions des femmes accouchées. Paris, 1867. 1 vol. gr. in-8. 

PARKEVAL (BE). Homceopatlilc et allopathie. Paris, 1856. 1 vol. 
in-8 (8) 4 fr. 

PARVILLE (Henri de)* Dt^eouvcrte* et Invention* moderne*. 

Paris, 1866-1867 , 5 vol. in-18 avec nombreuses gravures dans le texte. 
1 T0 série. Poudre à tirer. — Pyrotechnie. — Moulins à vapeur. — Bateaux 
à vapeur. — Chemins de fer. — Télégraphie électrique. Paris, 1866. 

1 vol, in-18 de 370 pages avec 160 gravures dans le texte. ... 4 fr. 
2* série. Photographie. — Imprimerie. — Galvanoplastie. — Aérostats. — 
Gaz. — Céramique. — Paris 1867. 1 vol. in-18 de 360 pages avec 160 

gravures dans le texte 4 fr. 

3 e série. ( Sous presse*) 

4° série. \Sous presse .) 

PARVILLE (Henri de). Causeries scientifique*, découvertes 
et inventions, progrès de la Science et de l’Industrie. Première année, 

1861. 1 vol. in-18 avec 22 gravures dons le texte 3 fr. 50 

Télégraphie transatlantique. — Les Eaux de Paris. — Construction du nouvel 
Opéra. — Eclairage et ventilation des théâtres. — Moteur Lenoir. — Gaz Chandor. — 
Concile de juin ifc6i. — Fabrication industrielle de la glace. — Câble sous-marin de 
la Méditerranée. — Recherches de M. Frcmy sur l'acier. — Puits artésien de Passy. — 
Canot inchavirable de M. Moue. — Analyse spectrale. — Travaux de MM. Bunsen et 
KirchholT. — Construction du pont de Kehl. — Chauffage des wagons, etc., etc. 

Deuxième année, 1862.1 vol. in-18 avec 30 gravures et un spectre 

solaire colorié 3 fr. 50 

Structure de la terre. — Photographie microscopique. — Vaisseaux cuirassés. — 
La Lune rousse. — Chemin de fer hydraulique glissaut. — Nœud vital. — Exposition 
de Londres. — Analyse spectrale. — Le Stéréoscope. — Dernières études de M. Fremy. 
— Les aciers français. — Le Mal de Mer. — Tunnel des Alpes. — Vitesse de la Lu- 
mière. — Les Comètes de 1862. — Pierres précieuses artificielles, etc., etc. 

Troisième année, 1863. 1 vol. in-18 jésus, avec 38 grav. 3 fr. 50 

Alimentation publique^ — Physique attrayante. — Les Spectres. — Fantasmagorie. 
L’Homme fossile. — Transmission électrique des sons. — Les Comètes de 1865. — 
Photosculpture. — Pantélcgraphe Caselli. — Agrandissements photographiques. — 
Succédâmes du Coton. — L’Aérothérapie. — Piqûres de Mouche. — Direction des Bal- 
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Ions. — Aéronef. — Ballons-Chemins de fer. — Nouveaux procédés de gravure Dulos. 

— Eclairage. — I.os Huiles de Pétrole. — Production artificielle des Perles fines. — 
Au Bord de la Mer. — Marées. — Mascaret. — Prédiction du Temps, etc., etc. 

Quatrième année. 1864, I v. in-18 jésus avec 34 gravures. 3 fr. 30 

Science et Poésie. — Histoire d'une goutte d’eau. — Transfusion du sang. — La 
Dialyse A prapos du procès l a Pommerais. — Mouches à feu. — Chemin de fer La- 
minoir. — Trains de plaisirs Aériens. — La vérité sur l’aviation et le plus lourd que 
l’air. — Association scientifique. — Bateau plongeur. — L'électricité chirurgien. — La 
Cri ppc. — lecture des Nerfs. — Transformation de l'homme. — Machine A faire les 
cartes de visite. — Sommeil léthargique. — Inhalation de l’oxygène. — Serrefrein 
électrique Achard. — Virus Vaccin. — Discussion sur les générations spontanées. — 
enseignement libre. — Physiologie végétale. — Conférences de la Sorbonne. — Loco- 
motive électro-magnétique. — Montage hydraulique des matériaux de construction. 

— Les Eaux de Mail» et de Versailles, etc. 

Cinquième année. 1865. 4 v. irt-18 jésus avec 22 gravures. 3 fr. 50 

Bans le soleil. — Les merveilles dn monde végétal. — La lumière au magnésium. 

— Poissons Tyndall. — Le rhume de cerveau. — Nouvelle machine électrique de Uoli. 

— L'absinthe. — l.c choléra en 1865. — Discussions académiques. — Bateaux. — 
Chars. — ■' Chemins de fer du mont Cenis. — Le oitro-glvcérine. — Poudre A canon 
explosive ou inexplosive A volonté. — Pluralité des mondes. — A travers l’espace. — 
Le gaz aux pommes. — Les mines d’or cl d’argent de la Californie. — Conservation des 
vins. — Plongeur Bouquayrol. — Maladie des vers A soie. — Bouées électriques. — 
Photographies vitrifiées. — Les bains. — Assainissement de Pair. — Ovariotomie. — 
Hygiène, etc., etc. 

PASNOT (Pli.), docteur en médecine. Études et observations, 

obstétricales. 1 vol. in-8 2 fr. 

Legona d'un Instituteur. 

Voir Collection de volumes à 1 franc. 

PEERS (Baron E.ï. De la culture perfectionnée du Froment, 

traduit de l’anglais sur la 14* édition. 1856. 1 vol. in-18 40 c. 

PERREYMOXD. Plnntes phanérogames qui croissent aux 

environs de Fréjus, avec leur habitat et l’époque de leur floraison. 

Paris, 1833. In-8 de 92 p3gcs 1 fr. 

PERROLD. médecin de l’IIôlel-Dieu de Lyon. De la Tuberculose, 
ou de la Phthisie pulmonaire et des autres maladies dites scrofu- 
leuses et tuberculeuses, étudiées spécialement sotis le double point de vue 
dc'la nature et de la prophylaxie. Paris, 1861. 1 vol. in-8. ... 5 fr. 

Ouvrage couronné par la Société de médecine de Bordeaux. 

PHTROV Le parfait Maître de ebai, ou Guide complet à l’usage 
des propriétaires de caves, des commercants de liquides et de toutes les 
personnes qui ont des vins et eaux-de-vie à soigner cl à manipuler, don- 
nant sans aucun calcul le titre réel des alcools contenus dans chaque 
qualité de vin. orné de 10 grandes planches contenant ensemble 28 fig., 
représentant les alcooloinètres Gat-Lussac, IlsACHé, Cartier, Gu. huit . le 
thermomètre Gat-Lcssac, de Rkauxuiv et de Fareihiieit, l'alambic Sauerox, 
les 6 couleurs types des eaux-de-vie, l’appareil à liltrer les eaux-de-vie et 


les esprits. 1863. 1 vol. 111 - 8 ° 3 fr, 

Pi,.4\('ilO\ {«.), docteur ès sciences, professeur agrégé à la Faculté de 
médecine de Montpellier. Des Quinquinas. - Paris 1866.. 1 volume 
in -8 • 3 fr. 50 


Pour les autres publications de M. Planchon, voir nos Catalogues d’ Histoire Na- 
turelle. 

POIXTE IJ. P.). Histoire topographique et médicale du 
Lirand HAtel-Dleu de I.jon . dans laquelle sont traitées la plupart 
des questions qui se rattachent à l’organisation des hôpitaux en général. 

Paris, 1842. 1 vol. gr. in -8 3 fr. 50 

POTTOX, docteur en médecine de la Faculté de Paris. De la Goutte 
et du danger des traitements empiriques qui lui sont opposés; de son 
traitement rationnel. Paris, 1860. 1 vol. in -8 2 fr 
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PBAVAZ (Ch. fi.) , Traité théorique et pratique des Luxations 
congénitales dn fémur, suivi d’un appendice sur la prophylaxie des 
luxations spontanées. Paris, 1847.1 vol.in-4 avec U) pl . (20) 12 fr. 

PBÉl’OST (F.). Des Animaux d’appartement. 

Voir Collection de volumes à 1 franc. 

PRÉVOST (Florent), aide-naturaliste de zoologie au Muséum d’histoire 
naturelle, chevalier de la Légion d'honneur, etc.; et C. LEMAIRE, doc- 
teur en médecine. Histoire naturelle des Oiseaux d’Europe. 

Paris, 1864. 1 beau vol. gr. in-8, cartonné en toile anglaise, non rogné, 
avec 80 planches gravées en taille-douce et coloriées avec som, représen- 


tant 200 sujets 25 l'r. 

— - Le sèsie ouvrage, demi-reliure chagrin, non rogné. ..... 50 fr. 

Histoire naturelle des Oiseaux exotiques. Paris, 1864. 

1 beau vol. gr. in-8, cartonné en toile anglaise, avec 80 pl. gr. en taille- 

douce et col. avec soin, représentant 200 sujets 25 Ir. 

Le même ouvrage, demi-reliure chagrin, non rogné 30 fr. 


11 n'est rien de pins attrayant, pour les personnes qui ont le goût de l'ilisloire na- 
turelle. que l'étude des oiseaux et des papillons. I.es quatre volumes que nous annon- 
çons (II. Lucas, Florent Prévost et Lemaire) se recommandent aux gens du monde 
par la netteté des descriptions et la clarté du classement des especes. Les noms 
des auteurs sont en outre une garantie de leur valeur scientifique. Le coloris des 
planches, gravées en taille-douce avec le plus grand soin, a été exécuté d'après les 
aquarelles des voyageurs et des artistes les plus distingués. 

Un traité pour l’empaillage et la chasse des oiseaux ainsi que pour la préparation et 
la conservation des papillons et des insectes accompague chaque traité. 

Voir Lucas. 

PLECH, ancien chirurgien, chef interne des hôpitaux de Toulon. De l’A- 
trésie des voles génitales de la Femme. Paris, 1864.In-4. 5 ir. 

De l’Hématocéle pérl-ntérlne. Paris, 1861. ln-8. . . 1 fr. 50 

De l’Hématocéle pérl-utérlne et de ses sources. Paris, 1858. 

1 vol. in-8 5 fr. 

De l’Apoplexie des Ovaires. Paris, 1858. Brochure in-8. 1 fr. 

QUANTUM (Émile), docteur en médecine de la Faculté de Paris. Pro- 
stitution et Syphilis. Paris, 1863. 1 vol. in-18 1 fr. 25 

QUANTUM (Émile). De la Chorée. Dijon, 1859. 1 vol. in-18. . 5 fr. 

RAMES (S. 11.). Étude sur les Volcans. Paris, 1866. 1 volume 
in-32 1 fr. 25 

RAREY, POVVELL, C. BALASSA ET VICOl . Traité sur l'art 
de dompter, dresser les Chevaux et les Taureaux vicieux 
et méchants, par Rufener, médecin-vétérinaire à Fribourg. 1 vol in-18, 
avec nombreuses gravures 5 lr. 

RATIEK (Mis), représentant de commerce. Manuel du Négociant 
en Spiritueux. Paris. 1863. 1 vol. in-8 avec gr. nombre de tabl. 15 fr. 

REV (A.), professeur de jurisprudence, de clinique et de marcclialerie à 
l'École impériale vétérinaire de Lyon. Traité de Jurisprudence 
vétérinaire, contenant la législation sur les vices rédhibitoires et la 
garantie dans les venles d’animaux domestiques, suivi d’un Traité de 
médecine légale sur les blessures et les accidents qui peuvent surve- 
nir en chemin de fer. Paris, 1865. 1 vol. in-8 de 600 p 7 fr. 50 

Traité de Maréchalerle vétérinaire, comprenant l’étude de la 

ferrure du cheval et des autres animaux domestiques, sous le rapport des 
défauts d’aplomb, des défectuosités et des maladies du pied. 2* édition, 
augmentée. Paris. 1865. 1 vol. in-8, avec 171 fig. dans le texte.. . 9 fr. 
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REYNÈS (P.), membre de la Société géologique de France. Études sur 
le synchronisme et la délimitation de» terrains crétacé» 
du sud-est de la France. Paris, 1861. )n-8 avec pl. de coupes. 5 fr. 

RICHARD (Achille; ET MARTIXS (Charles). Xouveaux élé- 
ments de Botanique contenant l’organographie, l’anatomie et la 
physiologie végétales, les caractères de toutes les familles naturelles, par 
Achille Richard, 9* édit:, augmentée de notes additionnelles par Charles 
Martiss, professeur de botanique à la Faculté de médecine de Montpellier, 
directeurdu Jardin des plantes de la môme ville, correspondant de l’Institut de 
France et de l’Académie de médecine de Paris. Paris, 186-1. 1 vol. in-18 
avec 600 fig. dans le texte " 6 fr. 

Peu if ouvrages classiques ont eu la fortune des Éléments de botanique de Richard, 
mais la fortune en ce cas n’a pas été aveugle; ci la faveur dont jouit en livre dans les 
générations d'étudiants qui se siiecèdetu depuis trente ans se justifie par l'ingéniosité 
de sa méthode, la lucidité de son exposition et l'attrait de son style. Aucun écrivain 
n'a exposé la botanique avec cette simplicité nui caractérisait son enseignement oral. 

I.a mort de ce savant n'a nullement ralenti le succès de son œuvre, mais elle pou- 
vait en immobiliser le progrès. En 1852, lors de la publication de la huitième édi- 
tion, ces Elément* étaient complètement au niveau de la science moderne; mais de- 
puis cette époque tes travaux de IBM. 11. Mollit Tiilasue, Unger, Trécul, Hofmeisler, 
Âaegli, de Bary, l'ringsbeim, A. (Iris, H. Schacnt, lui ont pour ainsi dire imprimé un 
mouvement nouveau, lin botaniste qui se glorifie d'avoir élé l'élève et l'ami de Ri- 
chard, M. lcprofe.ssc.ur Ch. Marlins, a, par dévouement pour sa mémoire, accepté la 
licite de tenir ce manuel au courant des acquisitions scientiliques contemporaines, 
et il suffit de parcourir cette neuvième édition pour voir que Richard lui-même n'y 
eût mis ni plus de «ouscience, ni plus de talent. 

Le lecteur s'assurera en parcourant ce livre de l'importance des additions dont le 
professeur Marlins a enrichi celle édition nouvelle. Il s'esl évidemment proposé de 
remplacer Richard, et ec but, il l'a complètement atteint, l'armi les articles addi- 
tionnels nous indiquerons les méats intercellulaires, les vaisseaux du lalex, la struc- 
ture du bois, la respiration végétale, la formation de l'embryon, la parthénogenèse, 
la fécondation entre espèces différentes et lu géographie botanique. En ce qui concerne 
les familles, le professeur Martlns, laissant inlarte celte partie de l'ouvrage de Ri- 
chard, s'est contenté d’y ajouter la liste des familles rangées suivant la méthode de 
Camlnlle. Il justifie cette addition par l'extrême facilité que celle classification offre 
aux commençants. 

Cette dernière édition, avec les compléments dont l’a enrichie le professeur Mar- 
tiiis, est le tableau extrêmement fidèle de l'état île la science botanique. 

RICHARD (ne Naxcï), directeur de l’École de médecine de Lyon. Traité 
de l’éducation physique de» enfant». 3* édition, augmentée, l’aris, 
1861. 1 vol. in-18 .• 4 fr. 

Commentaire physiologique sur la personne d'Horace. 

l’aris. 1863. 1 vol. in-18 3 fr. 50 

RIOCX (J.), docteur en médecine. Ta Médecine des Familles 
ou Traité des propriétés médicinales, des plantes indigènes et de celles qui 
sont généralement cultivées en France; contenant, pour chaque espèce ; 
sa description botanique; scs propriétés alimentaires et médicinales; L’indi- 
cation de la manière dont on doit l’employer; les soins à prendre pour ia 
récolter, la sécher et la conserver; le traitement de l'empoisonnement 
par celles qui sont vénéneuses. Paris, 1862. 1 volume in-18. . . 1 fr. 

ROU I, HT . chirur gien en chef de l’hospice de l'Antiquaille de Lyon. 
Recherches cliniques et expérimentale» sur la Syphilis. 

le chancre simple et. la blennorrhagie, ei principes nouveaux d'Hygtène. de 
Médecine légale et de Thérapeutique appliquée à ces maladies. Paris, 1862. 

1 vol. in-8 avec un atlas cartonné de 20 pl., dont 10 pl. col. (14). . 9 fr. 

ROLLET (H.), ancien élève de l'École des mines. Cour» élémentaire 
et pratique du Chauffage, de l'entretien et de la conduite des Chau- 
dières à vapeur, lises, locomobiles, locomotives et de Rateaux à vapeur. 
Paris, 1857. 1 vol. in-4, avec planches 6 fr. 
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ROUX. Traité pratique de l'éducation de» Abeilles. Paris, 1856, 

— 1 vol, in-18, avec figures dans le texu; 2 f r 

SABATIER (A.), professeur agrégé à la Faculté de médecine de Mont- 
pellier. Recherches anatomiques et physiologique* sur les 
appareils musculaires correspondants à la vessie et à la prostate dans les 
deux sexes. Paris, 1864, in-8 avec 4 pl 5 fr. 50 

Réflexions sur un cas rare de transposition générale des 

viscères, avec conservation de la direction normale du cœur. Paris, 1805. 
•1 vol. in-8 avec pl 2 fr. 

— — Ile l’Absorption. Paris, 1860, in-8 5 fr. 50 

BAUMT-CVR, professeur à l’Ëcole vétérinaire de Lyon. Recherche* 
anatomiques, physiologiques et cliniques, sur la pleurésie 
«lu Cheval. Pans, 1800, 1 vol, in-12 2 fr, 50 

SAUES'GIROAS, médecin inspecteur de l’établissement de Pierrefonds, 
rédacteur de : la Hernie médicale , Traitement de la Phthisie pulmo - 
naire par l'inhalai ion des liquides pulvérisés et par les fumigations île 
goudron. Paris, 1800. 1 vol, in-8 de OOP pages. 7 . 5 fr. 

Parmi les maladies qui font de nombreuses victimes île tout âge et dans toute» 
les classes de la société, la phthisie est une des plus cruelles et de» plus icdoutées. 
Depuis longtemps les médecins cherchent le spécifique de celle maladie. M. le docteur 
Sales-liuxns est un de ces louables chercheurs, il a essaye dans son établissement 
de l'ierreton Is-lcs-llams, de traiter U plillnsie par la respiration des liquides pulvé- 
risés, et il compte de nombreux succès. Sa méthode est décrite dans son livre, qui 
SCi-a lu avec IVuit. I 

8CHACHT (H). Le Microscope et son application spéciale à l'étude de 
l'anatomie végétale, traduit de 1 allemand sur la troisième édition, par Paul 
PâïïîüTëri'Taris, 1865. I vol, in-8 avec I IP lig. dans le texte et g pl 8 fr. 

La seule brochure publiée sur ce sujet rend hommage en ces termes à l'illustre 
botaniste (loin nous annonçons I ouvrage : l.a langue française ne possède point 
d'ouvrage de microsc opie végétale. Nous indiquerons tout d'abord les sources où nous 
avons yuisi. M. le 1)' Hermann Scbacht à qui le microscope et l'anatomie végétale 
doivent tant de belles recherches, est le premier que nous avons à citer, et nous 
serions ingrats si nous ne témoignions ici toute noire reconnaissance pour cet 
illustre maître. M. Schacht nous a appris une ioule de procèdes ingénieux et nous 
lui devons un graud nombre d'admirables préparations. Sons avons en recours bien 
souvent ù son ouvrage : « bas lllikroscop. » Henri van lleurck. 

8CUIMPER (AV. I*H '. Synopsis» muscornm Enropnsorum, 

præmtssa introductione de démentis bryologicis tractanie, 1800. 1 vol. 
in-8° avec 8 pl. et 1 carie col ... 21 lr. 50 

SÉMAKAS. Doctrine patliogénique fondée sur le dlgénismc 
phlcgmnsi-toxiquc et ses composés morbides. Paris, 1858. 1 vol. 
in-8. (4 fr. 50) 2 fr. 

Traité des frictions quiniques chez les enfants. Paris, 

1859, 1 vol. in-8. (4 fr. 50) 2 fr. 

SERAINE (R r I.onis). De la santé des gens mariés, ou Physio- 
logie de la génération de l’Iiomtne et hygiène philosophique du mariage. 
2° édition. Paris, 186ti, 1 beau vol. in-18 de 400 p 3 fr. 

Depuis longtemps il nous semblait regrettable qu’il Il 'existât pas sur ces questions 
un livre sérieux et honnête écrit au nom de la science, dans un style simple et 
chaste, où les personnes mariées puissent étudier sans rougir ce sujet qui les inté- 
resse si fort dans leur personne et leur postérité. Nous nous sommes efforcé de 
combler cette lacune. 

sohuaiiii; des chapitres de la tadle des matières. 

I. Du sens génésique. — II. Des organes reproducteurs. — III. Limite de la puis- 
sance sexuelle. — IV. Du mariage (t de la maternité. — V. Du célibat et de ses in- 
convénients. — VI. Conformation vicieuse des organes reproducteurs. — VII. Syncope 


fcitiz 


oy > 


22 LIBRAIRIE F. SAVY, 24, RUE II AUTEFEU1LLE. 


génitale. — Vllt. Atonie des organes. — IX. Perversion nerveuse. — X. Absence ou 
vice de composition des germes. — XI. Hérédité de structure. — Xli. Hérédité phy- 
siologique. — XIII. Hérédité de quelques diathèses. — XIV. Hérédité de quelques né- 
vropathies. — XV. Hérédité morale. ‘ 

Voir Collection de volumes à 1 fr. 

SÉRliLLAZ, docteur en médecine, lauréat de l’Académie de médecine de 
Paris. Mémoire anr le traitement da Croup par la cautérisation 
laryngée. Nouveau procédé. Paris, 48C3. Brochure in-8. ..... I fr. 

SERVE. Mémoire sur les ï'lueurs blanches et leur traitement 
par l’iodure de potassium et les injections de coloquinte. Paris, 1843. 
In-8 2 fr. 

STR.tCSS-M'RCKlIKIM (H.). Considérations générales sur 
l’Anatomie comparée des animaux articulés auxquelles on a 
joint l’Anatomie descriptive du Melolontha vulgaris [Hanneton), donnée 
comme exemple de l’organisation des coléoptères. Pans, 1828. 1 vol. in-4, 
avec atlas de 12 planches gravées 48 fr. 

TERQIEM ET PIETTE. Le lias inférieur de l’Est de la France. 

Paris, 1865. In-4 de 116 p. avec 18 pl. dj fossiles 15 fr. 

TISSERAIT (E.), professeur à l’Ecole vétérinaire de Lyon. Guide des 
Propriétaires et des Cultivateurs dans le choix, l’entretien et la 
multiplication des Vaches laitières. 2* édition. Paris, 1861. 1 vol. in-12, 
avec gravures 4 fr 

TRIQIIET, médecin et chirurgien du dispensaire pour les maladies de 
l’oreille, ancien interne lauréat des hôpitaux [médaille d’or 1819), etc. 
Leçons cliniques sur les maladies de l'Oreille, ou Thérapeutique 
des alfcctions aigues et chroniques de l'appareil auditif. Paris, 1863. 1 vol. 
in-8 avec fig. dans le texte 4 fr. 

TACHER (L.), docteur en médecine. Étude médicale et statisti- 
que sur la mortalité à Paris, à Londres, à Vienne et à New-York en 1865 
d'après les documents officiels, avec une carte météorologique et mortuaire, 
Paris, 1866. 1 vol. in-8 6 fr. 

Populalion de Paris, de Londres, de Vienne et de New-York. Population de Paris 
à différentes époques. De l'air el des lieux. — Observations niéléorulogiques faites 
à Paris, à Londres, à Vienne el à New-York en 1865. Des eaux publiques à New-York, 
à Vitrine, à Londres, à Paris, à Home Tableau comparatif de la distribution des 
eaux publique» dans ces Capitale» Mortalité en 1865 dans les 4 capitales, par mois 
et par âge, à domicile et aux hôpitaux dans les 4 capitale., par arrondissement à 
Parts. — Tableau présentant la mortalité de chaque arrondissement, sa population 
absolue et spécifique, son altitude moyenne, sa richesse évaluée û l’aide de l’impôt 
foncier par maison, de la contribution' mobilière par appartement, el du nombre des 
indigents. Mortalité comparée aux naissances à Paris en 1865. Variation de la mor- 
talité à Paris de 16"0 â 1863. Vie moyenne à différents âges à Paris. Mortalité par 
causes de décès. Maladies zymoliques. Petite vérole. Ficvre typhoïde. La fièvre 
typhoïde est-elle devenue plus meurtrière depuis la découverte de la vaccine? 
Hougeolc. Scarlatine. Diphtérie. Croup. Coqueluche. Erysipèle. Fièvre puerpérale. 
Influences météorologiques. Fièvre intermittente. Choléra. Mortalité pendant les 
épidémies de 18Ï2, 1819. 1854, 1865. Influence de la densité de la population, de 
l’altitude des quartiers, de la misère, de la nature du sol, des eaux potables. Les 
eaux de Seine à Paris, pendant le choléra de 1865. Influence météorologiques. Choléra 
dans ses rapports avec les autres maladies régnantes. Maladies diatnésiques ou 
constitutionnelles. Cancer. Phthisie pulmonaire. Influence de l’âge, du sexe, des 
sai»ons des climats, de la misère. Maladies du système nerveux. Apoplexie cérébrale. 
Maladies du cœur. Maladies des organes respiratoires. Pneumonie. Influence de I âge, 
du sexe, des saisons, de la misère. Maladies de l’appareil digestif. Maladies de 
l’appareil génito-urinaire. Débilité et vires de conformation. Morts violentes. Mort» 
accidentelles Meurtres. Suicides. — Du Suicide à différentes époques dans les quatre 
capitales. Détails divers sur le suicide à Paris. Accroissement du nombre des suirides 
à Paris. Les idées démocratiques sont-elles responsables de ce résultat? Mort-nés. 
Chiffres considérable des mort-nés à Paris. Résumé et conclusion. Des réformes à 
introduire dans le service sanitaire de Paris, et dans le bulletin de statistique 
municipale. 
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Carte présentant l'État météorologique et la mortalité 

A Paris en 1S65. 1 gr. feuille jésus 2 fr. 

Cette carte donne le tracé graphique et jour par jour de toutes les circonstances 
météorologiques et de la mortalité, ainsi que la mortalité relative pour chacun des 
îo arrondissements, des détails sur la mortalité à Paris à différentes époques, etc. 

VAILLANT (Léon), membre de la Société géologique de France. Dr la 
fécondation duos les Cryptogames. Paris, 1863. 1 vol in-8 avec 
2 planches 2 fr. 50 

WALPERN |{l. (*.). Repertorium botnnlces systcmntirnv 

Lipsiæ, 1842-1848. 6 vol. in-8 140 fr. 

Annales botaniees sjsteniatiea*, Synopsis plantarum plianero- 

gamicarum novarum omnium (conlinuation de Walpers par Karl Millier). 
Lipsiæ. 1848-1865. 6 vol. in-8 175 fr. 

VAN DEN BROEK (Victor), Catéchisme agricole, Notions très- 
élémentaires des sciences naturelles considérées dans leurs rapports avec 
l’agriculture; ouvrage spécialement destiné au* écoles rurales. 1855, 

1 vol. in-18 75 c. 

\A% HOLSBEEK, ancien interne des hôpitaux, etc. I.e médecin de 

la Famille. Paris. 1861. 1 vol. in-18, avec pi. col 4 fr 

Compendium d'Électrlelté médicale. 2 e édition. Paris, 1861. 

1 beau vol. avec pi. dans le texte 7 fr. 

Cet ouvrage, résumé complet de tous les traités d'électricité médicale publiés jusqu'à 
ce jour, est indispensable à tous 1rs médecins, à une époque où l'élcclrothérapie est 
devenue d’un emploi si fréquent dans un grand .nombre île maladies. 

VERNE11I. (E. de) ET COLLOMB (K). Membres de la société Géolo- 
gique de France. Carte géologique de l'Espagne et dn Portugal, 

d'après leurs propres observations faites de 1814 à 1862, celles de M. C. de 
Prado, Botella, Schulz, A. Maestro, Aranzazu, Bauza, J. de Vilnnova, E. Fau- 
chez, F. de Lujan, de Lorière, Dulrénoy et Elie de Beaumont, Leplay, Jac- 
quet, Vezian pour l'Espagne et celles de MM. C. Ribciro et Sharpe pour le 
Portugal. Paris, 1864, 1 feuille col. avec un texte explicatif. 

WÉïIAlN (Alexandre) , professeur à la Faculté des sciences de Besançon, 
membre de la Société géologique de France. Prodrome de (écologie, 
Paris 1803-1866, 3 vol. in-8, publiés en 10 livr. Ouvrage complet. 25 fr. 

Constitution physique du Clobc au point de vue géologique, — Origine, du mode 
d'accroissement et de la structure générale de l'Ecorce terrestre. — Phénomènes géo- 
logiques qui ont leur siège à la surface des continents et sur le sol émergé. — Des 
Phénomènes géologiques qui s'accomplissent au sein des eaux et sur le sol immergé. 

— Phénomènes géologiques dont le siège est dans l'intérieur de l'écorce terrestre. 

— Phénomènes dont le siège est dans l’intérieur do l'écorce terrestre, action geysé- 
rienne, métamorphisme. — Actions dynamiques qui s'exercent sur l’écorce terrestre; 
stratigraphie générale.— Stratigraphie systématique; systèmes de montagnes.— Struc- 
ture intérieure et configuration générale de Iccorcc terrestre. — Intervention de 
l'organisme dans les phénomènes géologiques. — Révolutions de la surface du globe. 

— Classification et description des terrains de la série paléozoïque. — Classification cl 
description des terrains do la série mésozoïque. — Classification et description des 
terrains de la série néozolqiie. 

Pour les autres publications de M. Vezian, voir nos Catalogues d'Hi-toire naturelle, 

V H , E E K E l' V E - F E l ï O S C (Comte H. «le), ingénieur en chef des mines. 

Figure «le la Terre développée A l'horizon de Behring. 

Paris, 1863. 1 feuille 1 fr. 50 

VIK SAKS RAISIK (LE), ou manière de fabriquer soi-même toute 
espèces de vins et boissons économiques à l'usage des ménages depuis 
3 centimes le litre. 2* édition, 1856, 1 vol. in-18 1 fr. 
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PUBLICATIONS PÉRIODIQUES 


ANNUAIRE des Eaux minérales et des Bains de mer de la France et de 
l’Etranger, publié par la Gazette des eaux; joli volume in-8 de 300 p. 

I" année, 1859 [épuisé). ... 

Il* année, 1860 1 fr. 50 

III* année, 1861 1 fr. 50 

IV* année, 1862 1 fr. 50 

V’ année, 1863. 1 i'r. 50 

VI* année, 1864 % . 1 fr. 50 

Vil* année, 1865 1 fr. 50 

VIII* année, 1806 1 (r. 50 


BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ GÉOLOGIQUE DE FRANCE 

Phehière série, 14 volumes in-8, avec planches. — Deuxième série, 21 vol. 

in-8, avec planches. Les deux séries 375 fr. 

L’année 1866, correspondant au tome XXIII. prix de l’abonnement. 30 fr. 

BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE NORMANDIE, publié 
depuis 1855. 8 volumes in-8, avec planches 36 fr. 

BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ PHILOMATHIQUE DE PARIS 

Se publie par cahiers trimestriels in-8, depuis le mois de mai 1804. Prix 
de rationnement.. . . 5 fr. 


CAUSERIES SCIENTIFIQUES (V oir Parvii.le (Henri de). 

LA CULTURE, Écho des comices et des Associations agricoles de France el 
de l'Étranger, publié par MM. Y. Horie, V. Heuzé, P. Joigseaux, J. Magne, 
docteur Maliez, E. Martin, Reïnal, É. Tisserant, sous la direction de M. A. 
Sanson, ex-chef des travaux chimiques et agronomiques !t l’École impériale 


vétérinaire de Toulouse, Prix de l'abonnement, un an 8 fr. 

Prix de la collection complète, 7 vol. in-8 40 fr. 


Ce journal parait, depuis le 1" juillet 1859, le 1“ et le b de chaque mois, par cahier 
de 52 pages in-8, 4 deux colonnes, avec fig. dans le texte. 

GAZETTE DES EAUX. Revue Hebdomadaire des Eaux minérales des bains 
de mer ei de l’hydrothérapie paraissant le jeudi depuis le premier mai 

1859, pour la France, prix de l’abonnement, un an 15 fr. 

— 6 mois 9 (r. 

Pour l’étranger suivant les tarifs. Prix de la collection 8 volumes, grand 
in-4 100 fr. 

MÉMOIRES DE LA SOCIÉTÉ GÉOLOGIQUE DE FRANCE. 

Première série. 5 volumes en 10 parlies, in-4, avec planches. . . 150 fr. 
Deuxième série. 7 volumes en 15 parties, in-4, avec planches. . . 102 fr. 

Voir Martin. Paléontologie de la COte-d'Or; Michelin, Monographie des Clypéastres , et 
Gaudrv, Description géologique de Pile de Chypre. 

MÉMOIRES DE LA SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE NORMANDIE, publié 

depuis 1824. 14 volumes in-4 avec planches 250 fr. 

Cette collection renferme do nombreux travaux de MM. F.udes et Eugène Deslong- 
champs, de Fromenlel, de Ferry, etc. 

REVUE D’HYDROLOGIE MÉDICALE française et étrangère, et clinique 
des maladies chroniques, paraissant mensuellement l’hiver et bimensuelle- 


ment l’été. Prix de l’abonnement 10 fr. 

Pour l’étranger 12 fr. 


PARIS. — IMP. SIMON RAÇON ET COMP., nüE D'eRFURTH, 1. 
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